Caractérisation optoélectronique large bande de la réponse spectrale de détecteurs d'ondes Térahertz by Oden, Jonathan
Caracte´risation optoe´lectronique large bande de la
re´ponse spectrale de de´tecteurs d’ondes Te´rahertz
Jonathan Oden
To cite this version:
Jonathan Oden. Caracte´risation optoe´lectronique large bande de la re´ponse spectrale de
de´tecteurs d’ondes Te´rahertz. Optique / photonique. Universite´ Grenoble Alpes, 2015.
Franc¸ais. <NNT : 2015GREAT025>. <tel-01212536>
HAL Id: tel-01212536
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01212536
Submitted on 6 Oct 2015
HAL is a multi-disciplinary open access
archive for the deposit and dissemination of sci-
entific research documents, whether they are pub-
lished or not. The documents may come from
teaching and research institutions in France or
abroad, or from public or private research centers.
L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
destine´e au de´poˆt et a` la diffusion de documents
scientifiques de niveau recherche, publie´s ou non,
e´manant des e´tablissements d’enseignement et de
recherche franc¸ais ou e´trangers, des laboratoires
publics ou prive´s.
THE`SE
Pour obtenir le grade de
DOCTEUR DE L’UNIVERSITE´ DE GRENOBLE
Spe´cialite´ : Optique et Radiofre´quences
Arreˆte´ ministe´riel : 7 aouˆt 2006
Pre´sente´e par
Jonathan Oden
The`se dirige´e par Jean-Franc¸ois Roux
pre´pare´e au sein du Laboratoire IMEP-LAHC
et de l’E´cole Doctorale EEATS
Caracte´risation optoe´lectronique
large bande de la re´ponse spec-
trale de de´tecteurs d’ondes
Te´rahertz
The`se soutenue publiquement le 13 mars 2015,
devant le jury compose´ de :
Monsieur Emmanuel Abraham
Professeur des Universite´s, LOMA, Universite´ de Bordeaux, Rapporteur
Monsieur Alain Maestrini
Maıˆtre de Confe´rences HDR, Observatoire de Paris, Universite´ Pierre et Marie
Curie, Rapporteur
Monsieur Sylvain Bollaert
Professeur des Universite´s, IEMN, Universite´ de Lille 1, Pre´sident
Monsieur Fre´de´ric Teppe
Charge´ de Recherches, L2C, Montpellier CNRS-Universite´ II, Examinateur
Monsieur Jean-Louis Coutaz
Professeur des Universite´s, IMEP-LAHC, Universite´ de Savoie, Examinateur
Monsieur Jean-Franc¸ois Roux
Maıˆtre de Confe´rences, IMEP-LAHC, Universite´ de Savoie, Directeur de the`se

Remerciements
Ces travaux de the`se se sont de´roule´s a` ”l’Institut de Microe´lectronique Electro-
magne´tisme et Photonique et le Laboratoire d’Hyperfre´quences et de Caracte´risation
 (IMEP-LaHC), sur le site du Bourget du Lac.
Premie`rement, je tiens a` remercier Monsieur Jean-Louis Coutaz, Professeur de l’Univer-
site´ Savoie Mont Blanc et co-Directeur de l’IMEP-LaHC pour m’avoir accueilli au sein
de l’e´quipe PHOTO et du laboratoire. Merci pour ta gentillesse et pour les discussions
que nous avons pu avoir. C¸ela a e´te´ un re´el plaisir pour moi que de t’accompagner ces
quelques jours a` Kyoto et Senda¨ı !
Ensuite, je voudrais remercier Jean-Franc¸ois, mon Directeur de the`se. Tout d’abord je te
remercie pour avoir appuye´ ma candidature pour ce sujet de the`se et de m’avoir forme´
a` l’optique te´rahertz. Merci pour ta gentillesse, ta patience et pour m’avoir accompagne´
tout au long de cette the`se avec un regard bienveillant et d’avoir su partager avec moi
les moments de gale`res, a` chercher du signal.
J’adresse e´galement tous mes remerciements aux membres du jury pour avoir participe´
activement a` rendre ma soutenance de the`se des plus enrichissantes. Merci aux rappor-
teurs, Monsieur Emmanuel Abraham, Professeur a` l’Universite´ de Bordeaux et Monsieur
Alain Maestrini, Maˆıtre de Confe´rences a` l’Universite´ Pierre et Marie Curie pour leur
travail de relecture. Merci a` Monsieur Fre´de´ric Teppe, Charge´ de Recherches a` l’Univer-
site´ de Montpellier II et Monsieur Sylvain Bollaert, Professeur de l’Universite´ Lille 1, qui
a pris la responsabilite´ de diriger ma soutenance. Ce fut un re´el plaisir que de t’avoir eu
comme enseignant de Licence, encadrant de Master et enfin, comme Pre´sident de mon
jury de the`se.
Cette the`se a e´te´ lie´e au projet international WITH, co-finance´ par l’ANR et JST, qui a
produit une riche collaboration entre ces partenaires Franc¸ais et Japonais, sans qui cer-
tains re´sultats obtenus n’auraient pas e´te´ possibles. Je remercie alors chaleureusement
les groupes ANODE et Photonique THz de l’IEMN ; le L2C et l’IES de L’Universite´ de
Montpellier II ; le groupe Terahertz Sensing and Imaging de l’Institut Riken et RIEC
de l’Universite´ de Tohoku. Pour ces derniers : Arigato¯ gozaimasu ! Thanks for your wel-
come. I had a great time in Japan. Merci a` tous pour l’accueil qui m’a e´te´ fait et pour
les diffe´rents e´changes que nous avons pu avoir, j’en garderai un tre`s bon souvenir.
Durant ces anne´es de the`se, j’ai eu la chance de be´ne´ficier d’un environnement tre`s cha-
leureux, au baˆtiment Chablais, anime´ par des personnes d’une extreˆme gentillesse. Je
tiens maintenant a` tous les remercier pour ces moments passe´s ensemble. Gwen’, merci
pour tout, tu as ve´ritablement e´te´ une source de motivation, merci pour ton aide, ta
curiosite´, ta bonne humeur, et ta positive attitude ! ! Emilie, merci pour ton accueil a`
mes de´buts, de m’avoir fait de´couvrir des se´ries et nanars, d’avoir partage´ tes retours
de voyages qui font reˆver et pour l’ambiance que tu as su installer dans le bureau avec
Julie ! Fred, merci pour tes conseils avise´s et retours d’expe´riences, pour ton expertise
i
ii
du domaine te´rahertz et ta contribution a` ce travail de the`se. Maxime, merci de ton
inte´reˆt pour ce travail de the`se et a` tes nombreux coups de pouces ! Philippe, merci
pour ta curiosite´, ton esprit critique et tes interventions mais surtout, merci pour ton
extreˆme gentillesse et pour les bons souvenirs, a` Tignes, a` Montpellier, ... Ce´dric, Florent,
Sylvain, Greg’, Thierry et Gilbert, merci pour vos encouragements et votre sympathie,
c’e´tait toujours un plaisir de vous voir passer dans le bureau ou de vous croiser dans les
couloirs ! Magali et Cindy, merci pour tout ces de´jeuners qui m’ont de´connecte´ du travail
et m’ont fait le plus grand bien, ce fut fort agre´able que de discuter avec vous. Fernanda,
merci pour ton aide et ta gentillesse et pour m’avoir raccompagne´ quand j’e´tais sans
voiture.
Merci e´galement aux membres de la Socie´te´ Kapteos : merci Lionel pour tes conseils
pre´cieux ; merci Jean, Guillaume, Mickael, Thibault (finalement c¸a touche ou pas ?), Or-
lane et Marjorie.
Je n’oublie bien suˆr pas mes colle`gues doctorants et post-doctorants, merci Maher,
Elie,Mohan, Romain, Mehdi, Je´roˆme et Benj’ pour tous les moments que nous avons
partage´s ; Julie pour ton accueil et l’ambiance que tu as su installer avec Emilie dans
le bureau ; Simon, merci pour ta gentillesse et ton dynamisme, pour avoir essaye´ de
m’apprendre a` skier avec Philippe : une cause perdue mais pleine de bons souvenirs (et
de photos/vide´os que je ferais mieux de faire disparaˆıtre) ! Maxence, merci a` toi pour
toutes les discussions que nous avons eues, je te souhaite plein de re´ussite dans tes pro-
jets. Un tre`s grand merci au trio de choc : Ludo, Yann et Pierre (Mr J’arrive), pour
les discussions me´taphysiques et votre humour, je n’ai presque jamais autant ri de ma
vie que durant les moments passe´s avec vous ! Pour les ”nouveaux”, Kadhim et Laurane
(miss Kapteos), merci pour votre soutien pendant ma pe´riode de re´daction, j’espe`re ne
pas vous avoir trop pourri votre premie`re anne´e. Merci beaucoup pour votre amitie´ et
les moments passe´s ensemble, je vous souhaite bon courage pour la suite !
Je tiens e´galement a` remercier les personnes exte´rieures au laboratoire mais qui ont
contribue´ de manie`re non ne´gligeable a` cette expe´rience de the`se : merci Je´roˆme, Je´re´my,
Dhui-thong et Franc¸ois, du CEA LETI, pour votre bonne humeur et votre efficacite´ !
Dmitro and Lucie, it was great to go to Japan with you and share great moments, food
and so on. Merci aux voisins du Bd Gambetta et aux amis pour tous ces bons moments !
Je remercie e´galement Alain, Jacqueline, Kiwi et surtout Faustine pour m’avoir accom-
pagne´ et pour ses critiques constructives (c’est moche !). Enfin, un grand merci a` ma
famille pour leur aide et leur soutien : mes grand-parents, ma me`re, Andre´ et mon
fre`re petit, mon meilleur fre`re (en gras double t’as vu !).
Table des matie`res
Introduction 1
1 Ge´ne´ration et de´tection de te´rahertz : mises en œuvre 7
1.1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
1.2 Me´thodes de ge´ne´ration d’ondes te´rahertz . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
1.3 Oscillateur femtoseconde Ti :Sa a` blocage de modes . . . . . . . . . . . . . 9
1.3.1 Principe de fonctionnement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1.3.2 Pre´sentation des lasers femtosecondes . . . . . . . . . . . . . . . . 10
1.4 Me´thodes de ge´ne´ration d’ondes te´rahertz utilise´es . . . . . . . . . . . . . 11
1.4.1 Redressement optique dans les cristaux non line´aires . . . . . . . . 11
1.4.2 Acce´le´ration de porteurs a` la surface de semiconducteurs . . . . . 19
1.4.3 Photocommutation d’antennes semiconductrices . . . . . . . . . . 22
1.4.4 Synthe`se des dispositifs d’e´mission d’ondes te´rahertz . . . . . . . . 32
1.5 Me´thodes de de´tections cohe´rentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
1.5.1 Principe de l’e´chantillonnage temporel . . . . . . . . . . . . . . . . 33
1.5.2 E´chantillonnage e´lectro-optique : effet Pockels . . . . . . . . . . . . 34
1.5.3 E´chantillonnage photoconductif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
1.5.4 Synthe`se de la de´tection par e´chantillonnage temporel . . . . . . . 42
1.6 Me´thodes de de´tections incohe´rentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
1.6.1 Introduction a` la de´tection directe . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
1.6.2 Identification des principales sources de bruit . . . . . . . . . . . . 44
1.6.3 Diode Schottky a` tension de polarisation nulle . . . . . . . . . . . 48
1.6.4 Transistor a` canal 2D d’e´lectrons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
1.6.5 Pyrome`tre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
1.6.6 Bolome`tre a` semiconducteur et matrice de microbolome`tres . . . . 60
1.6.7 Synthe`se des de´tecteurs de puissance te´rahertz . . . . . . . . . . . 64
1.7 Conclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
2 Interfe´rome`tre de Michelson pour la caracte´risation spectrale large
bande 67
2.1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
2.2 Proprie´te´s optiques de l’interfe´rome`tre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
2.2.1 Autocorre´lation de deux signaux temporels . . . . . . . . . . . . . 68
2.2.2 Pre´sentation ge´ne´rale de l’interfe´rome`tre . . . . . . . . . . . . . . . 69
2.2.3 Re´flexion et transmission dans une lame se´paratrice d’indice n . . 72
2.3 Mode´lisation de l’interfe´rome`tre de Michelson . . . . . . . . . . . . . . . . 87
2.3.1 Pre´sentation d’un mode`le simplifie´ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
2.3.2 Simulation du spectre de l’impulsion te´rahertz . . . . . . . . . . . 90
iii
TABLE DES MATIE`RES iv
2.3.3 Autocorre´lation de l’impulsion te´rahertz . . . . . . . . . . . . . . . 94
2.3.4 Acquisition d’un interfe´rogramme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
2.4 E´tude des parame`tres de la se´paratrice te´rahertz . . . . . . . . . . . . . . 97
2.4.1 Roˆle de l’e´paisseur des lames en silicium . . . . . . . . . . . . . . . 99
2.4.2 Films plastiques comme milieu se´parateur . . . . . . . . . . . . . . 100
2.4.3 Interfe´rome`tre dans le domaine optique . . . . . . . . . . . . . . . 102
2.4.4 Interfe´rome`tre a` polariseur de type Martin-Puplett . . . . . . . . . 104
2.4.5 Interfe´rome`tre sans se´paratrice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
2.4.6 Conclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
2.5 E´tude des parame`tres de la ge´ne´ration te´rahertz . . . . . . . . . . . . . . 109
2.5.1 Ge´ne´ration te´rahertz par photocommutation . . . . . . . . . . . . 109
2.5.2 Ge´ne´ration te´rahertz par redressement optique . . . . . . . . . . . 111
2.5.3 Conclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
2.6 Synthe`se des e´tudes parame´triques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
2.7 Caracte´ristiques du banc expe´rimental . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
2.7.1 Re´solution spectrale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
2.7.2 Caracte´ristiques du faisceau te´rahertz . . . . . . . . . . . . . . . . 116
2.7.3 Estimation de la puissance te´rahertz moyenne ge´ne´re´e . . . . . . . 117
2.7.4 Sensibilite´ minimale de de´tection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
2.7.5 Re´duction du bruit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
2.8 Conclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
3 Caracte´risation large bande de de´tecteurs, faisceaux et mate´riaux 133
3.1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
3.2 Me´thode de caracte´risation des de´tecteurs de puissance . . . . . . . . . . 134
3.3 Pre´sentation des de´tecteurs et acquisitions temporelles . . . . . . . . . . . 137
3.4 Caracte´risation des diodes Schottky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
3.4.1 Caracte´risation de la diode WR1.9ZBD . . . . . . . . . . . . . . . 139
3.4.2 Caracte´risation des diodes WR1.5ZBD et WR2.8ZBD . . . . . . . 142
3.5 Caracte´risation de transistors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
3.5.1 Pre´sentation des transistors utilise´s . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
3.5.2 Recherche du point de polarisation optimale . . . . . . . . . . . . . 148
3.5.3 Caracte´risation du HEMT Giuseppe 4 . . . . . . . . . . . . . . . . 151
3.6 Synthe`se des re´sultats de caracte´risation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
3.7 Imagerie et spectroscopie te´rahertz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
3.7.1 Matrice de de´tecteur pour l’imagerie te´rahertz . . . . . . . . . . . 160
3.7.2 Distribution spatiale et spectrale du faisceau te´rahertz . . . . . . . 160
3.7.3 Caracte´risation de mate´riaux : spectroscopie te´rahertz . . . . . . . 162
3.7.4 Synthe`se . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
3.8 Conclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
Conclusion 173
A Sources continues pour la caracte´risation de de´tecteurs de puissance 175
A.1 Syste`me Emcore : caracte´risation de la diode WR1.9ZBD . . . . . . . . . 175
A.2 Caracte´risation de transistors Giuseppe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
A.3 Caracte´risation du transistor HP, par TeraLAB . . . . . . . . . . . . . . . 179
A.4 Caracte´risation de transistors Fujitsu, par L2C . . . . . . . . . . . . . . . 180
A.5 Caracte´risation des transistors doubles grilles, par Otsuji-Lab . . . . . . . 181
v TABLE DES MATIE`RES
A.6 Caracte´risation d’une source continue a` 600 GHz . . . . . . . . . . . . . . 182
Bibliographie 185
TABLE DES MATIE`RES vi
Introduction
Le domaine des te´rahertz (ou gap te´rahertz ), illustre´ figure 1, est le domaine des
ondes e´lectromagne´tiques dont la bande spectrale est situe´e entre l’infrarouge et les
micro-ondes (e´lectronique haute fre´quence).
Figure 1 – Repre´sentation de la bande spectrale te´rahertz (ou gap te´rahertz) comprise
entre l’infrarouge et les micro-ondes.
Les e´tudes ayant mene´ a` l’utilisation des radiations te´rahertz, et plus largement a` l’utili-
sation des ondes e´lectromagne´tiques, ont de´bute´ avec l’unification des e´quations re´gissant
l’e´lectromagne´tisme par James Clerk Maxwell en 1884. Leur existence fut de´montre´e par
l’expe´rience de Heinrich Rudolf Hertz en 1888 qui ge´ne´ra des ondes radio en espace libre.
Par la suite, Jagadish Chandra Bose fit la premie`re de´monstration d’une transmission
de signaux a` distance. Suivirent les travaux de Otto Lummer et Ferdinand Kurlbaum
menant a` la de´tection de rayonnements du corps noir, en 1898, avec un de´tecteur bo-
lome`trique similaire au premier bolome`tre invente´ par Samuel Pierpont Langley en 1878,
constitue´ d’une feuille de platine dans un cylindre de ce´ramique. Ces recherches sur la
de´tection de rayonnement infrarouge mene`rent, dans les anne´es 1950, a` la re´volution des
dispositifs de spectroscopie par transforme´e de Fourier, propulse´s par le de´veloppement
de l’algorithme de transforme´e de Fourier rapide. L’inte´reˆt pour le gap te´rahertz lui ne
prend vraiment essor que lorsque les me´thodes de ge´ne´rations impulsionnelles de courtes
dure´es commencent a` voir le jour. L’invention des photocommutateurs par David H.
Auston en 1984 [Auston 1984] marque l’apparition des premiers lasers impulsionnels
subpicosecondes. Les dure´es d’impulsions te´rahertz ge´ne´re´es sont de l’ordre de la pico-
seconde et ouvrent le champ a` l’obtention de spectres e´tendus, dans le domaine spectral
te´rahertz. La spectroscopie te´rahertz re´solue en temps permet ainsi la caracte´risation de
nombreux mate´riaux. De nos jours, les techniques de ge´ne´ration et de de´tection d’ondes
te´rahertz ont e´volue´. Elles sont re´alise´es de deux manie`res diffe´rentes : la premie`re
consiste a` augmenter la fre´quence des dispositifs micro-ondes (par l’utilisation d’har-
moniques supe´rieurs par exemple), la seconde consiste a` diminuer la fre´quence de dispo-
sitifs infrarouge. Bien qu’une grande diversite´ de sources et de de´tecteurs te´rahertz soient
conc¸us et commercialise´s, leur inte´gration dans des syste`mes commerciaux/industriels
fonctionnant a` tempe´rature ambiante est proble´matique a` cause des faibles puissances
te´rahertz ge´ne´re´es. En effet, l’e´nergie d’un photon a` une fre´quence de 1 THz vaut 4,1 meV
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soit 5 fois moins que l’e´nergie thermique a` tempe´rature ambiante (≈25 meV). La concep-
tion de sources puissantes est alors indispensable pour espe´rer voir les te´rahertz un jour
s’imposer face aux technologies existantes, comme les rayons X par exemple. Ce postulat
tient compte du fait que les seules sources te´rahertz existantes qui sont a` la fois com-
pactes, inte´grables, bas couˆt, puissantes et ayant un bon rendement ne´cessitent un fonc-
tionnement a` tempe´rature cryoge´nique. Il s’agit des lasers a` cascades quantiques (QCL).
Cependant, ces lasers fonctionnent surtout dans la partie haute du spectre te´rahertz
(>1 THz) et leur accordabilite´ en fre´quence reste complexe face aux diodes Schottky.
Pour illustrer ce propos, la figure 2, extraite de la revue re´alise´e par Masayoshi Tonouchi
en 2007 [Tonouchi 2007], pre´sente les diffe´rentes me´thodes de ge´ne´rations te´rahertz en
fonction de la fre´quence.
Figure 2 – Principales sources te´rahertz repre´sente´es en fonction de leur puis-
sance et fre´quence rayonne´es. La figure est extraite de la revue de Masayoshi To-
nouch [Tonouchi 2007].
A` gauche du spectre, en basse fre´quence, on remarque que les sources sont principale-
ment issues des technologies de l’e´lectronique micro-ondes, ou` la puissance de ge´ne´ration
te´rahertz de´croˆıt avec la fre´quence. A` droite, pour les hautes fre´quences, il s’agit principa-
lement de lasers issus des technologies de l’infrarouge, ils sont puissants mais leur rende-
ment e´nerge´tique est bas, les spectres ge´ne´re´s sont localise´s vers les hautes fre´quences du
gap te´rahertz et ils sont encombrants. Au milieu, nous avons les QCL, qui eux permettent
d’e´mettre des puissances supe´rieures au milliwatt jusqu’a` la centaine de milliwatt.
Si la communaute´ te´rahertz est tre`s active, c’est que la nature des ondes te´rahertz
est porteuse de nombreuses applications.
A` ces fre´quences, des modes de vibration et de rotation des mole´cules sont observe´s,
ce qui permet l’analyse de la matie`re sous forme gazeuse, de poudre (substances dan-
gereuses ou illicites) liquide et solide. Avec des proce´de´s de spectroscopie, la signature
spectrale de ces milieux peut eˆtre enregistre´e. De plus, la plupart des mate´riaux opaques
a` la lumie`re deviennent transparents pour les ondes te´rahertz (polyme`res, textiles, etc.)
et les mate´riaux polaires tels que les mole´cules d’eau ou les me´taux (charges libres) ab-
sorbent les radiations te´rahertz. Ces proprie´te´s font que l’imagerie te´rahertz aide, par
exemple, a` la de´tection d’armes non de´tectables via l’utilisation des rayons X (mate´riaux
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polyme`res) et est applique´e a` la se´curite´ (portique ae´roport, usages militaires, etc.).
De plus, le rayonnement d’onde te´rahertz est non-ionisant, caracte´ristique qui le rend
particulie`rement inte´ressant pour des applications bio-me´dicales ou` les interactions non
destructives entre les ondes et les mole´cules sont indispensables. Compte tenu des lon-
gueurs d’absorption des ondes te´rahertz dans les milieux compose´s de mole´cules polaires,
ces applications sont pour le moment limite´es.
Enfin, les fre´quences te´rahertz constituent la suite logique de la monte´e en fre´quence
des composants e´lectroniques rapides, permettant la re´alisation de dispositifs commu-
niquant en espace libre (sans fil) a` haut de´bit. En re`gle ge´ne´rale, dans le domaine
te´le´communication, les de´bits de donne´es sont multiplie´s par 10 tous les 5 ans, connue
sous le nom de loi d’Edholm [Cherry 2004] (figure 3). L’allocation des fre´quences sur
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Figure 3 – De´veloppement des syste`mes de te´le´communications filaires (wireline), no-
mades (nomadic) et sans fils (wireless). Figure extraite de la re´fe´rence [Ku¨rner 2013].
le spectre e´lectromagne´tique est controˆle´e par plusieurs organismes 1, la plage situe´e au
dela` de 300 GHz est ainsi totalement libre. Seulement, compte tenu de l’interaction des
ondes te´rahertz avec l’atmosphe`re charge´e en mole´culaire d’eau (spectre de transmission
pre´sente´ figure 4), les transmissions d’ondes te´rahertz en espace libre sont limite´es a` de
courtes distances. En inte´rieur, dans un environnement plus ou moins controˆle´, l’absorp-
tion est moindre et l’utilisation de dispositifs de te´le´communications sans fil te´rahertz
de type WPAN 2 et WLAN 3 sont envisageables.
Des de´monstrations et records de de´bits de transmission, en espace libre, ope´rant dans
le domaine te´rahertz, ont e´te´ re´alise´s :
– Un de´bit, sans erreur, de 10 Gbits/s a` 120 GHz a e´te´ obtenu sur une transmission
de 800 m [Hirata 2009], avec un dispositif e´metteur-re´cepteur a` base de transistors
HEMT. Celui-ci a e´te´ utilise´ pour la transmission d’un signal vide´o non compresse´
vers un e´cran UHD 4), durant les Jeux Olympiques de Pe´kin en 2008.
1. l’ANFR (Agence Nationale des Fre´quences), l’ARCEP (Autorite´ de Re´gulation des Communication
E´lectroniques et des Postes) en France et l’ITU (International Telecommunication Union) sur le plan
international.
2. WPAN (Wireless Personal Area Network) : re´seau personnel permettant de relier des dispositifs
e´lectroniques entre eux a` des distances de quelques me`tres, comme le Bluetooth par exemple.
3. WLAN (Wireless Local Area Network) : est un re´seau local sans fil permettant de relier un grand
nombre de stations de travail entre elles, sans passer par l’internet, dans une structure restreinte comme
une entreprise par exemple.
4. Ultra Haute De´finition.
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Figure 4 – Mesure expe´rimentale de la fonction de transfert de l’atmosphe`re en fonction
de la fre´quence, extraite de la re´fe´rence [Wang 2011].
– L’acquisition de diagrammes de l’œil d’un de´bit de 1 Gbits/s dans une bande spec-
trale comprise entre 280 a` 400 GHz a e´te´ obtenue avec des diodes en e´mission et
re´ception [Nagatsuma 2009]. Puis, a` 300 GHz avec des de´bits de 40 Gbits/s multi-
canaux sans erreur et jusqu’a` 48 Gbits/s sur un unique canal [Nagatsuma 2013b].
Avec cette expe´rience, en changeant le couple e´metteur-re´cepteur, des diagrammes
de l’œil a` un de´bit de 1,6 Gbitss/s ont e´te´ releve´s sur une bande spectrale allant
de 450 a` 720 GHz, soit de 270 GHz (correspondant a` environ 100 canaux).
– Ducourneau et al. [Ducournau 2014] pre´sentent un syste`me de communication
fonctionnant a` 400 GHz (a` canal unique) pouvant atteindre un de´bit de 46 Gbits/s.
Ils proposent e´galement un tableau regroupant les caracte´ristiques des diffe´rents
dispositifs de communications te´rahertz reporte´s dans la litte´rature.
Pour les syste`mes de te´le´communications ope´rant aux fre´quences te´rahertz et donnant
acce`s a` des de´bits de transfert de l’ordre de 100 Gbits/s et plus, IEEE a forme´ un groupe
afin d’e´tudier la normalisation des syste`mes de te´le´communications obe´issant a` la norme
IEEE802.15 5.
Les composants e´lectroniques, utilise´s comme de´tecteurs, ont des re´ponses spectrales
de l’ordre de quelques centaines de gigahertz maximum et peuvent eˆtre conc¸us pour fonc-
tionner a` diffe´rentes fre´quences centrales. La figure 5 illustre la comparaison entre deux
conceptions de de´tecteurs a` base des meˆmes technologies de diodes Schottky : planaire
a` tension nulle de polarisation [Maestrini 2010b, Jingtao 2013]. Le de´tecteur pre´sente´
par L. Liu et al. [Liu 2010], est une diode Schottky fabrique´e sur un substrat silicium et
connecte´e a` une antenne large bande (50 GHz a` 900 GHz), le tout est monte´ sur une len-
tille silicium de rayon 5 mm. Cette conception permet la de´tection te´rahertz sur une large
bande spectrale, jusqu’a` 900 GHz, alors que plusieurs diodes Schottky (celles commer-
cialise´es par Virginia Diodes par exemple) sont normalement ne´cessaires. Ces dernie`res
sont monte´es dans des boˆıtiers blinde´s dont le couplage de l’onde te´rahertz avec la diode
est assure´ par un guide d’onde, parfois connecte´ a` un cornet.
La source te´rahertz ayant permis les mesures pre´sente´es ci-dessus est continue, accor-
dable en fre´quence et posse`de une bande spectrale d’e´mission contenue entre 150 GHz
et 600 GHz. Bien que celle-ci soit accordable sur une large bande spectrale compte tenu
de sa technologie, elle ne permet pas la caracte´risation comple`te de la re´ponse spec-
trale du de´tecteur large bande, ni la caracte´risation de plusieurs de´tecteurs de re´ponses
spectrales diffe´rentes : la mesure faite avec la diode WR-1.5ZBD n’est pas comple`te.
5. ”IEEE 802.15.3 is a standard for low-complexity, low-cost, low-power-consumption and high-data-
rate wireless connectivity among multimedia devices supporting high levels of Quality of Service”, stan-
dars.ieee.org.
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Figure 5 – Comparaison d’un de´tecteur large bande a` base d’une diode Schottky a`
tension de polarisation nulle, face a` trois diodes Schottky commerciales. La figure est
extraite de la re´fe´rence [Liu 2010]. En (a), la mesure de la sensibilite´ du de´tecteur large
bande et en (b), la mesure de la tension de sortie des de´tecteurs pre´sente´s.
Pour permettre l’obtention de la re´ponse comple`te du de´tecteur large bande, il est alors
inte´ressant d’avoir recours a` une source te´rahertz couvrant une plus large bande spec-
trale, de 100 GHz a` plus de 900 GHz.
Ainsi, l’objectif de ce travail de the`se est de caracte´riser des de´tecteurs e´lectroniques
en de´veloppant un banc expe´rimental a` source te´rahertz large bande e´mettant de 100 GHz
a` plus de 1 THz. Le couplage des ondes te´rahertz, dans les de´tecteurs e´lectroniques
(diodes et transistors principalement) de dimensions microme´triques, est assure´ au moyen
d’antennes, de guides d’ondes ou par des me´thodes de re´sonances intra-cavite´s (canaux
de transistors).
Le premier chapitre fait e´tat de l’art des me´thodes impulsionnelles de la ge´ne´ration
d’ondes te´rahertz, utilisant des lasers impulsionnels femtosecondes. Pour cela, nous
de´taillons les diffe´rents dispositifs de ge´ne´ration que nous avons mis en œuvre. Nous
e´tudions ensuite deux me´thodes de de´tection cohe´rente issues de la spectroscopie
te´rahertz re´solue en temps, puis pre´sentons de fac¸on ge´ne´rale les technologies des
de´tecteurs directs (de puissance) utilise´s durant ce travail.
Le second chapitre porte sur la construction du banc expe´rimental, celui-ci reposant
sur l’utilisation d’un interfe´rome`tre de Michelson. La premie`re partie de´crit son mode
de fonctionnement au travers d’une e´tude temporelle et d’un mode`le de´veloppe´ dans
le domaine spectral. Une e´tude parame´trique permet ensuite de de´finir les diffe´rentes
caracte´ristiques du banc, lie´es aux diffe´rents e´le´ments employe´s, qui sont ensuite inte´gre´s
au mode`le de l’interfe´rome`tre. La dernie`re partie de ce chapitre donne les caracte´ristiques
du banc expe´rimental : sa bande passante, la puissance te´rahertz moyenne, sa re´solution
spectrale, etc.
Enfin, le troisie`me et dernier chapitre pre´sente les re´sultats expe´rimentaux obtenus
avec ce banc expe´rimental et sont se´pare´s en deux parties. La premie`re pre´sente les
re´sultats de caracte´risation de de´tecteurs de puissance te´rahertz. La seconde, de´montre
que d’autres applications peuvent eˆtre envisage´es et re´alise´es a` l’aide de ce banc
expe´rimental : la caracte´risation de faisceau te´rahertz, la spectroscopie et l’imagerie.
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Chapitre 1
Ge´ne´ration et de´tection de te´rahertz :
mises en œuvre
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1.1 Introduction
Ce chapitre a pour objectif de pre´senter les me´thodes de ge´ne´ration et de de´tection
te´rahertz utilise´es dans cette the`se. Nous commenc¸ons par introduire les syste`mes de
ge´ne´ration d’impulsions e´mises dans le domaine te´rahertz a` l’aide de lasers femtose-
condes e´mettant des impulsions infrarouges (Ti :Sa). La caracte´risation temporelle des
impulsions te´rahertz peut eˆtre re´alise´e par une me´thode cohe´rente d’e´chantillonnage
temporel. La transforme´e de Fourier nume´rique de ces impulsions nous permet d’obtenir
les bandes passantes d’e´missions du banc expe´rimental pour chacun des dispositifs que
nous avons utilise´s. Nous e´tudions ensuite les dispositifs permettant la mesure directe
de l’intensite´ te´rahertz que nous regroupons par technologies : les de´tecteurs sensibles a`
variations thermiques, tre`s re´pandus dans le domaine de l’infrarouge et utilise´s par les
spectrome`tres par transforme´e de Fourier (FTIR), et les de´tecteurs e´lectroniques qui,
graˆce aux de´veloppements des proce´de´s de fabrication, posse`dent des bandes passantes
situe´es dans le domaine des ondes te´rahertz.
1.2 Me´thodes de ge´ne´ration d’ondes te´rahertz
Plusieurs me´thodes de ge´ne´ration d’ondes te´rahertz existent et peuvent eˆtre re-
groupe´es en deux cate´gories : les me´thodes de ge´ne´ration d’ondes continues et les
me´thodes de ge´ne´ration d’ondes impulsionnelles.
La premie`re consiste a` ge´ne´rer, soit par des proce´de´s optiques, soit par des proce´de´s
e´lectroniques, une onde quasi monochromatique (d’une faible largeur spectrale) accor-
dable en longueur d’onde dans le domaine te´rahertz. Cette me´thode a l’avantage de
proposer des densite´s spectrales de puissances e´leve´es. Parmi ces sources continues,
on distingue les sources e´lectroniques (multiplication / amplification successives d’une
fre´quence fondamentale) [Maestrini 2008] et les sources opto-e´lectroniques. Les premie`res
permettent d’obtenir des puissances de l’ordre du mW [Maestrini 2010a] mais ne sont
pas aise´ment accordables. De plus elles sont couˆteuses et leur efficacite´ de´croˆıt tre`s vite
avec la fre´quence. Les secondes fonctionnent par redressement du battement entre deux
lasers λ1 et λ2 dont l’un est accordable en longueur d’onde, et permettent l’e´mission
d’un rayonnement continu a` la longueur d’onde ∆λ, de´finie par :
1
∆λ
=
1
λ1
− 1
λ2
. (1.1)
L’onde ainsi ge´ne´re´e peut alors se trouver dans le domaine te´rahertz. Cette me´thode est
reprise par les oscillateurs parame´triques te´rahertz (OPT), ou` l’e´mission de te´rahertz
est obtenue via un cristal non line´aire [Stothard 2008, Kiessling 2014]. L’avantage de
ce dispositif est de proposer une large bande spectrale et des puissances pouvant aller
jusqu’a` 10µW [Kawase 2005]. Cette me´thode de ge´ne´ration continue est cependant plus
complexe et ne´cessite des lasers de forte puissance. Les sources de ge´ne´ration te´rahertz
continues les plus utilise´es sont les diodes a` transport unique de charge (n’utilisant que
les e´lectrons) (UTCPD) [Preu 2011] qui peuvent atteindre des puissances de ≈2,6µW a`
1 THz mais sont restreintes a` des bandes passantes de quelques centaines de gigahertz,
jusqu’a` 1,5 THz [Ito 2005]. On trouve e´galement des syste`mes commerciaux utilisant des
photocommutateurs a` tre`s grande bande passante. Comme pour les diodes UTC, l’effi-
cacite´ de conversion diminue avec la fre´quence. Le principal inconve´nient des me´thodes
continues re´side dans les temps d’acquisition. L’acquisition d’un signal s’effectue par un
9 CH. 1. Ge´ne´ration et de´tection de te´rahertz : mises en œuvre
balayage en fre´quence dont la dure´e de´pend de la re´solution fre´quentielle souhaite´e et de
la largeur spectrale a` scanner. De plus, des ondes stationnaires peuvent intervenir entre
l’e´mission et la de´tection, ge´ne´rant des franges de Fabry-Perot dans le domaine spectral
sur le signal mesure´.
La me´thode impulsionnelle permet l’acquisition rapide de signaux par la ge´ne´ration
de trains d’impulsions picosecondes, au travers d’e´metteurs rapides, ou`, pour chacune des
impulsions e´lectromagne´tiques, le spectre mesure´ se situe dans le domaine te´rahertz. Le
large choix d’e´metteurs qu’offre cette me´thode d’e´mission, utilise´e par la spectroscopie
te´rahertz depuis l’ave`nement des lasers impulsionnels dans les anne´es 1980, permet la
ge´ne´ration d’ondes dans le domaine te´rahertz sur de larges bandes spectrales allant de
0,1 THz a` 30 THz environ.
Compte tenu de l’objectif fixe´ dans cette the`se, qui est de caracte´riser des de´tecteurs
sur une bande spectrale de 0,1 THz jusqu’a` au moins 1 THz, nous avons opte´ pour la
me´thode impulsionnelle. Nous verrons que son principal de´faut est la tre`s faible densite´
spectrale de puissance des signaux e´mis.
Le fonctionnement d’une telle me´thode de ge´ne´ration consiste a` redresser une impul-
sion optique (infrarouge) ultra bre`ve, ge´ne´re´e par un laser femtoseconde. C’est-a`-dire,
de cre´er un champ e´lectrique, dont l’allure temporelle correspond a` celle de l’enveloppe
de l’impulsion optique, ce qui de´cale son spectre dans le domaine THz. Nous verrons
trois me´thodes qui permettent cette ge´ne´ration d’impulsion te´rahertz : le redressement
optique dans un cristal non line´aire, la ge´ne´ration en surface de semiconducteur et la
photocommutation dans les antennes photoconductrices.
1.3 Oscillateur femtoseconde Ti :Sa a` blocage de modes
Depuis la re´alisation du premier laser (light amplification by stimulated emission of
radiation) en 1960 par T. M. Maiman, la science a progresse´ dans le de´veloppement
de lasers impulsionnels rapides (subpicosecondes). Les dernie`res avance´es des anne´es
1990 ont mene´ au de´veloppement et a` la commercialisation de lasers a` l’e´tat solide
femtosecondes accordables dans les domaines de l’infrarouge et du visible. Le premier
laser Ti :Sa est fabrique´ par Peter F. Moulton en 1986 [Moulton 1986], fonctionnant
de 680 nm a` 1130 nm. Depuis, ces lasers sont capables de de´livrer des impulsions ultra
rapides, infe´rieures a` 10 fs [Morgner 1999, Yamane 2003], avec des puissances moyennes
de l’ordre du Watt, dans les versions non amplifie´es.
Nous allons brie`vement de´crire le fonctionnement des lasers femtosecondes a` blocage
de mode, base´s sur les non line´arite´s de cristaux Ti:Sa pour ensuite pre´senter les diffe´rents
lasers qui ont e´te´ utilise´s durant la the`se.
1.3.1 Principe de fonctionnement
Un laser a` l’e´tat solide est constitue´ d’un milieu a` gain (amplificateur) pompe´ opti-
quement et place´ dans une cavite´ re´sonnante de type Fabry-Perot, dont l’un des miroirs
est semi-transparent. L’allure du spectre en sortie du laser est de´termine´e par celle du mi-
lieu a` gain G(ω) et est compose´e d’un nombre de modes (fre´quences discre`tes) de´termine´
par la cavite´, figure 1.1. Pour un barreau de Ti :Sa, la bande passante ∆λ, lie´e a` l’accor-
dabilite´ en longueur d’onde du milieu, est optimale aux alentours de 800 nm et comprise
entre 650 nm et 1100 nm (le plus souvent entre 750 a` 850 nm), soit ∆λ = 450 nm. Le cris-
tal est alors pompe´ par un laser vert continu de quelques Watt (λ =532 nm, Popt > 2 W).
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Les allers-retours de l’onde dans la cavite´ Fabry-Perot permettent la cre´ation, par in-
terfe´rences constructives et destructives, des fre´quences discre`tes se´lectionne´es par la
longueur L de la cavite´ et se´pare´es spectralement de ∆f=c/2L, ou` c est la ce´le´rite´ de
la lumie`re. Ces modes longitudinaux sont susceptibles d’osciller a` l’unique condition ou`
l’amplification dans le milieu a` gain est supe´rieure aux pertes introduites par la cavite´.
Le spectre du laser est alors constitue´ de N modes, de fre´quences fq=qc/2L ou` q est un
nombre entier.
Gain du cristal Ti:Sa
In
te
ns
ité
Fréquence
Spectre de sortie
du laser
Modes
longitudinaux
Δf ΔΩ
Perte dans la cavité
Figure 1.1 – Repre´sentation de la bande passante d’un laser femtoseconde en fonction
du gain du cristal Ti:Sa et de la cavite´ de Fabry-Pe´rot, ge´ne´rant les modes longitudinaux.
Le blocage de modes, qui permet la ge´ne´ration d’impulsions optiques [Brun, A. 1996],
consiste a` synchroniser la phase des modes pre´sents dans la cavite´ pour les faire in-
terfe´rer de manie`re constructive dans un intervalle de temps et de fac¸on destructive
le reste du temps. Plusieurs me´thodes de synchronisation sont possibles [Spence 1991,
Pelouch 1992], soit par automodulation de phase, soit en utilisant un absorbant satu-
rable, soit par l’utilisation d’un effet Kerr optique [Lai 1994]. Lorsque tous les modes sont
en phase, le champ e´lectrique total E(t), issu de la superposition des modes d’amplitude
An et de phase φn, correspond a` une impulsion dont la dure´e τ est inversement propor-
tionnelle a` la bande passante autorise´e par le milieu a` gain. Plus la largeur spectrale ∆λ
est grande, plus l’impulsion en sortie du laser, exprime´e par τ , est courte.
1.3.2 Pre´sentation des lasers femtosecondes
Plusieurs bancs expe´rimentaux ont e´te´ mis en œuvre durant ce travail mettant en
jeu diffe´rents types de lasers femtosecondes, dont les caracte´ristiques sont pre´sente´es
dans le tableau 1.1. Le Femtosource est celui avec lequel nous avons fait la plupart des
mesures au sein du laboratoire, au Bourget du Lac. Le Spitfire est un laser amplifie´ qui
a e´te´ utilise´ a` deux reprises dans le cadre du projet WITH en partenariat avec l’e´quipe
Terahertz Sensing and Imaging Team de l’institut Riken 1 au Japon (Sendai) et avec
lequel nous avons su caracte´riser un transistor provenant de l’IEMN. En de´but d’anne´e
2014, nous avons fait l’acquisition d’un nouveau laser, le Libra qui est aussi un syste`me
amplifie´, avec lequel nous avons essaye´ de ge´ne´rer des puissances creˆtes te´rahertz e´leve´es.
Ces lasers fonctionnent en re´gime impulsionnel, a` la longueur d’onde centrale λ avec
une fre´quence de re´pe´tition frep, qui de´termine le cycle de re´pe´tition des impulsions
ge´ne´re´es, de dure´e ∆τ . Les puissances moyennes renseigne´es sont les valeurs maximales
que nous avons utilise´es pour chacune des expe´riences mettant en œuvre ces lasers.
1. Institut Riken, www.riken.jp/en/, Terahertz Sensing and Imaging Team.
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Noms λ (nm) Pmoy (W) frep (Hz) ∆τ (fs) Types Constructeurs
Femtosource ∼ 800 ∼ 0, 8 80.106 ∼ 15 normal Femtolasers
Spitfire ∼ 800 ∼ 1 1.103 ∼ 60 amplifie´ Spectra-Physics
Libra ∼ 800 ∼ 4, 2 1.103 ∼ 40 amplifie´ Coherent
Table 1.1 – Caracte´ristiques des lasers femtosecondes utilise´s durant la the`se.
1.4 Me´thodes de ge´ne´ration d’ondes te´rahertz utilise´es
Nous pre´sentons maintenant les diffe´rentes me´thodes de ge´ne´ration d’onde tera-
hertz que nous avons utilise´es 2. La caracte´ristique que nous favorisons est la puissance
te´rahertz e´mise qui, sur une bande spectrale allant de 0,1 THz a` 1,5 THz doit eˆtre la plus
importante. Cela permet de pouvoir compenser la faible sensibilite´ de certains de´tecteurs
et de les caracte´riser sur une large bande spectrale. Diffe´rentes me´thodes d’e´mission
sont de´crites, la premie`re se base sur le redressement optique mettant en jeu des non-
line´arite´s d’ordre 2 pre´sentes dans certains milieux cristallins. La seconde, tire parti
des phe´nome`nes de transport de photo-courant (conduction et diffusion) induit dans
les semiconducteurs lorsqu’ils sont e´claire´s par une impulsion optique. Enfin, les meˆmes
phe´nome`nes de conduction sont e´tudie´s pour des structures polarise´es par une tension
externe, employant des semiconducteurs dans lesquels les porteurs se recombinent tre`s
rapidement, appele´s photocommutateurs.
1.4.1 Redressement optique dans les cristaux non line´aires
Le redressement optique, illustre´ figure 1.2, est une me´thode de ge´ne´ration de
te´rahertz base´e sur les non-line´arite´s d’ordre 2 pre´sentes dans les cristaux non cen-
trosyme´triques lorsqu’ils sont e´claire´s par une impulsion optique de forte intensite´. Ce
type de ge´ne´ration a e´te´ obtenu pour la premie`re fois avec un cristal de LiNbO3, par
K. H. Yang en 1971 [Yang 1971]. Plus tard, d’autres types de mate´riaux semiconduc-
teurs et organiques ont e´te´ utilise´s, tels que le GaAs, le ZnTe et le DAST [Zhang 1992a,
Zhang 1992b, Rice 1994, Nahata 1996]. La re´ponse quasi instantane´e a` une impulsion
optique femtoseconde conce`de a` ces cristaux la possibilite´ d’e´mettre des impulsions
te´rahertz extreˆmement bre`ves [Schneider 2006], dont les spectres peuvent s’e´taler sur
plusieurs dizaines de te´rahertz [Fu¨lo¨p 2011].
Le principe du redressement optique consiste a` de´caler le spectre de l’impulsion
optique de pompe a` des plus basses fre´quences, dans le domaine te´rahertz. La perfor-
mance de ce processus est lie´e aux diffe´rentes caracte´ristiques du cristal : ses vitesses de
groupes optiques et te´rahertz, son accord de phase entre l’impulsion optique et l’impul-
sion te´rahertz, l’e´paisseur du milieu (ou longueur d’interaction), le coefficient non line´aire
et la transparence du cristal aux longueurs d’ondes optiques et te´rahertz qui permet aux
impulsions de se propager dans le milieu. Quant au coefficient non line´aire, plus il est
important, plus l’efficacite´ de la ge´ne´ration de te´rahertz est importante. Par exemple,
le ZnTe pre´sente un coefficient non line´aire maximal pour λ=822 nm, soit une longueur
d’onde proche de celle a` laquelle les lasers Ti :Sa oscillent couramment (section 1.3), par
ailleurs les vitesses de groupes des ondes infrarouge et te´rahertz sont proches, ce qui en
2. Le lecteur pourra e´galement eˆtre inte´resse´ par une revue des diffe´rentes sources de ge´ne´ration
d’impulsions ultra bre`ves, dans le domaine te´rahertz, propose´e par Reimann en 2007 [Reimann 2007].
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fait un candidat ide´al pour la ge´ne´ration te´rahertz impulsionnelle utilisant ce type de
laser.
Impulsion THzImpulsion optiqueΔω, ω0
Milieu non linéaire
2ω0
x
eLentille Lentille
Figure 1.2 – Principe de la ge´ne´ration d’une impulsion te´rahertz par redressement
optique dans un milieu non line´aire d’ordre 2.
Dans ces conditions, l’impulsion te´rahertz peut eˆtre ge´ne´re´e par le redressement de l’im-
pulsion optique, comme nous allons le montrer, sur la base du de´veloppement effectue´
par Se´bastien Vidal dans sa the`se [Vidal 2009].
La polarisation ~P (t) d’un milieu non line´aire est relie´e au champ e´lectrique ~E(t)
circulant dans le mate´riau par :
~E(t) =
d2 ~P (t)
dt2
. (1.2)
Pour une impulsion optique femtoseconde I(t) de dure´e a` mi-hauteur (mesure´e en inten-
site´) τp et de fre´quence centrale ω0, sans de´rive de fre´quence, posse´dant une enveloppe
gaussienne, ~E(t) s’e´crit :
~E(t) = ~E0(t) cos(ω0t) exp
(
− t
2
T 2
)
= Re
{
~E0(t) exp(−iω0t) exp
(
− t
2
T 2
)}
, (1.3)
avec T = τp/
√
2ln2 la demi-largeur en 1/e. En supposant que la re´ponse du milieu a`
~E(t) est instantane´e, la polarisation ~P (t) s’e´crit :
~P (t) = ε0~χ
(1) ~E(t) + ε0~χ
(2) ~E2(t) + ...+ ε0~χ
(n) ~En(t), (1.4)
ou` ~χ(n) est la susceptibilite´ non line´aire d’ordre n. En remplac¸ant l’expression de
~E(t) (1.3) dans l’e´quation (1.4), il vient :
P (t) =
1
2
ε0~χ
(1)E0 exp
(
− t
2
T 2
)
[exp(−iω0t) + c.c.]︸ ︷︷ ︸
polarisation line´aire
+
1
4
ε0~χ
(2)E20 exp
(
−2t
2
T 2
)
[exp(−i2ω0t) + 1 + c.c.]︸ ︷︷ ︸
polarisation non line´aire d’ordre 2
(1.5)
Le premier terme correspond a` la re´ponse line´aire du mate´riau, a` la pulsation centrale de
l’impulsion optique ω0. Le second terme pre´sente la re´ponse du milieu aux non-line´arite´s
d’ordre deux, a` savoir, la somme et la diffe´rence de fre´quences (ω0 + ω0 et ω0 − ω0).
Nous retrouvons un terme en 2ω0, qui correspond a` la ge´ne´ration de second harmonique
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(e´mission de lumie`re dans le vert) et un terme continu a` ω=0 qui correspond a` une
polarisation statique qui constitue le redressement optique de l’onde. En ne conservant
que ce dernier terme, la polarisation devient :
P (t) = P (2)ro (t) =
1
4
ε0~χ
(2)E20 exp
(
−2t
2
T 2
)
∝ E20 exp
(
−2t
2
T 2
)
(1.6)
De l’e´quation (1.2), qui relie P(t) a` E(t), nous de´terminons le champ e´mis en espace
libre :
Ero(t) ∝ d
2P
(2)
ro (t)
dt2
∝ exp
(
−2t
2
T 2
)(
2t2 − T
2
2
)
, (1.7)
qui, transforme´ dans l’espace des fre´quences par une transforme´e de Fourier, devient :
Ero(Ω) ∝ Ω2 exp
(
−1
8
Ω2T 2
)
. (1.8)
La figure 1.3 re´sume le processus du redressement optique par l’utilisation du laser
Femtosource (15 ps) de´crit tableau 1.1 et d’un cristal non line´aire d’ordre 2.
Figure 1.3 – Processus du redressement optique avec en rouge a` gauche, l’impulsion
optique E(t) de dure´e 15 fs (laser femtosource) et son spectre en encart. En vert au
milieu, la polarisation statique du milieu proportionnelle au champ excitateur et en bleu
a` droite, l’impulsion te´rahertz Ero(t) ge´ne´re´e par le redressement de l’impulsion optique
et son spectre en encart.
Une conversion vers les basses fre´quences est ope´re´e sur l’impulsion optique. L’impul-
sion excitatrice E(t), en rouge a` gauche, ge´ne`re un changement de polarisation statique
Pro(t)∝E(t), en vert au centre, au sein du milieu non line´aire. Cette variation de pola-
risation quasi instantane´e conduit a` la ge´ne´ration d’une impulsion Ero(t) d’environ 16 fs
a` mi-hauteur, en bleu a` gauche. Son spectre est centre´ en 35,5 THz et posse`de une tre`s
large bande d’e´mission d’une largeur a` mi-hauteur ∆f ≈ 30 THz. Compte tenu du cas
e´tudie´, qui conside`re un accord de phase parfait sur toute la longueur du cristal non
line´aire et ne´glige tout effet de dispersion, la largeur spectrale de l’impulsion est sures-
time´e par rapport a` la re´alite´. En effet il faut tenir compte des effets de propagation de
l’onde infrarouge et de l’onde te´rahertz ge´ne´re´e dans le cristal. Ces effets font apparaˆıtre
l’importance de l’accord de phase. Un accord de phase imparfait induit une re´duction
de l’efficacite´ de ge´ne´ration te´rahertz pour certaines fre´quences, ce qui se traduit par
une diminution du spectre e´mis (soit encore un allongement de l’impulsion te´rahertz
ge´ne´re´e). Le de´faut d’accord de phase entre les deux ondes le long de l’e´paisseur du
cristal fait perdre en efficacite´ le processus de ge´ne´ration du champ Ero(t), ce qui tend a`
compresser le spectre e´mis autour d’une pulsation Ω plus faible, de l’ordre de quelques
te´rahertz.
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Pour aller un peu plus loin dans l’analyse des re´sultats que nous observerons dans
les diffe´rentes parties expe´rimentales de cette the`se, nous allons e´tudier le cas de la
ge´ne´ration te´rahertz dans un cristal de ZnTe taille´ dans la coupe <110> et excite´
par une impulsion optique bre`ve, polarise´e line´airement et de dure´e tp (largeur a` mi-
hauteur de l’impulsion trace´e en intensite´). La coupe <110> est l’une des deux coupes
possibles (l’autre e´tant <111>), on pourra se reporter aux the`ses de Se´bastien Vi-
dal ([Vidal 2009]) ou Damien Armand ([Armand 2006]) pour plus de de´tails sur cette
configuration d’e´mission. Nous rappelons les diffe´rentes hypothe`ses relatives au calcul
de´veloppe´ par S. Vidal et l’expression du champ te´rahertz (1.9) :
– L’onde optique est suppose´e d’intensite´ constante au cours de la traverse´e du cristal
(pas de pertes d’absorption ni de pertes par conversion non-line´aire (pompe non-
de´peuple´e))
– L’onde te´rahertz n’est pas absorbe´e lorsqu’elle est ge´ne´re´e
– Les effets de diffractions dans le domaine optique et dans le domaine te´rahertz
sont ne´glige´s
– Les effets transverses (profil de faisceaux) sont ne´glige´s, les ondes sont suppose´es
planes
– L’impulsion optique est suppose´e sans de´rive de fre´quence (limite´e par transforme´e
de Fourier)
Nous verrons dans les parties expe´rimentales que nous serons amene´s a` discuter, au
moins qualitativement, la validite´ de ces diffe´rentes hypothe`ses.
ETHz(Ω, x) = ie
Ω2
c2
χ(2)(Ω)C(Ω)
1
kTHz(Ω) +
Ω
vg
exp
[
i
(
kTHz(Ω) +
Ω
vg
)
e
2
]
sinc
[
e∆k
2
]
,
(1.9)
avec e, l’e´paisseur du cristal, C(Ω), la densite´ spectrale d’e´nergie centre´e en Ω, kTHz, la
norme du vecteur d’onde te´rahertz, ∆k = kTHz(Ω)−Ω/vg, le de´saccord de phase et vg, la
vitesse de groupe de l’impulsion optique. Afin de maximiser la polarisation non line´aire
du cristal, l’angle theta entre l’axe <001> du cristal et la polarisation du faisceau de
pompe doivent eˆtre ajuste´s [Rice 1994] (figure 1.4).
Pour deux valeurs de θ (54,7 ◦ et 125,26 ◦), la polarisation non line´aire du cristal est
optimale, ce qui implique un champ te´rahertz ge´ne´re´ maximal. Concernant la polarisation
de ce dernier qui, se propageant dans la direction du vecteur d’onde de la pompe optique
(en z=<110>), il est montre´ qu’elle est identique a` celle du champ optique [Vidal 2009]
soit, oriente´e de l’angle θopt par rapport a` l’axe cristallographique <001>.
Le ZnTe est un mate´riau semiconducteur dont l’e´nergie de gap est de 2,24 eV ce
qui le rend transparent a` 800 nm. Dans le domaine te´rahertz il est caracte´rise´ par la
pre´sence d’une re´sonance de phonon autour de la fre´quence de 5,3 THz. Ainsi, autour de
la longueur d’onde centrale de 800 nm et pour une ge´ne´ration jusqu’a` quelques te´rahertz,
les indices de re´fraction du ZnTe (optique et te´rahertz) peuvent eˆtre approche´s par les
formules suivantes, selon [Nahata 1996] :
n2opt = 4, 27 +
3, 01λ2
λ2 − 0, 142
n2THz =
289, 27− 6f2THz
29, 16− f2THz
,
(1.10)
avec λ en microns et f en te´rahertz.
De la premie`re expression, on tire l’indice de groupe permettant de calculer la vitesse de
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Figure 1.4 – Optimisation de la ge´ne´ration te´rahertz pour un cristal de ZnTe d’orien-
tation cristalline <110>. A` gauche, le repe`re du cristal de ZnTe en noir (X,Y,Z) et celui
de l’expe´rience en rouge (x,y,z) et la polarisation du champ de la pompe optique (laser)
en bleu, ainsi que son vecteur d’onde, dans la direction z=<110>. A` droite, l’e´volution
du module au carre´ de la polarisation non line´aire du cristal (selon l’orientation de´crite
a` gauche) en fonction de l’angle θ ; [Vidal 2009].
groupe a` laquelle se propage une impulsion optique :
ng(λ) = nopt(λ)− λdnopt
dλ
(1.11)
Pour une plage de longueur d’onde s’e´tendant de 0,750 a` 0,850 nm, cet indice de groupe
varie de 3,35 a` 3,15. Pour une approche simplifie´e, nous conside´rerons cet indice comme
constant et prendrons la valeur moyenne de ng=3,24 qui est l’indice de groupe calcule´ a`
0.
En toute rigueur il faudrait tenir compte de la dispersion de vitesse de groupe qui
d’une part modifie les conditions d’accord de phase dans le processus de rectification
optique mais aussi induit un allongement de la dure´e de l’impulsion de pompe au fur et
a` mesure qu’elle traverse le cristal de ZnTe. Voir par exemple [Erschens 2001].
La re´sonance du phonon TO a` 5,32 THz a pour effet de modifier la valeur du coeffi-
cient non-line´aire au voisinage de cette fre´quence [Leitenstorfer 1999]. On peut en tenir
compte en introduisant une relation de dispersion simplifie´e du coefficient non-line´aire
χ(2) :
χ(2) = 2χ
(2)
eff
[
1 +
C
1− (f/fphonon)2
]
χ
(2)
eff = 90 pm/V ; C = −0, 07 ; fTO = 5, 32THz
(1.12)
La valeur ne´gative du coefficient C indique que les contributions des non-line´arite´s d’ori-
gine e´lectronique et ionique tendent a` s’annuler au voisinage de la re´sonance du phonon
optique transverse.
A partir de l’expression (1.9) de´crivant le champ te´rahertz ge´ne´re´ pour une longueur
d’interaction de z, nous calculons l’intensite´ te´rahertz e´mise au voisinage de la face de
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sortie du cristal :
ITHz = ETHz(Ω, z).E
∗
THz(Ω, z) = z
2 Ω
4
c4
[χ(2)(Ω)]2C2(Ω)
1(
kTHz +
Ω
vg
)2 sinc2(∆k.z2
)
∆k = kTHz(Ω)− Ω
vg
=
Ω.nTHz
c
− Ω
vg
=
Ω
c
(nTHz − ng)
C(Ω) = E20
√
pi
2
τ exp
(
−Ω
2τ2
8
)
(1.13)
Le terme de de´saccord de phase ∆k est particulie`rement important puisqu’il va moduler
l’efficacite´ de ge´ne´ration en fonction de la diffe´rence entre les vitesses de propagation
de l’onde optique de pompe et de l’onde te´rahertz ge´ne´re´e. Le terme C(Ω) qui est la
densite´ spectrale d’e´nergie montre que l’intensite´ te´rahertz ge´ne´re´e doit varier selon E40
c’est-a`-dire qu’elle varie proportionnellement au carre´ de la densite´ de puissance optique
incidente creˆte sur le cristal. Z0 e´tant l’impe´dance du vide et surf l’aire du faisceau
optique en entre´e de cristal, nous avons :
ITHz(z,Ω) = z
2
Z20P
2
opt
surf2
Ω4
c4
[χ(2)(Ω)]2
pi
2
τ2 exp
(
−Ω
2τ2
4
)
1(
kTHz +
Ω
vg
)2 sinc2(∆k.z2
)
(1.14)
Nous montrons ci-dessous les e´volutions du terme en sinc2
(
∆k.z
2
)
et de l’intensite´
te´rahertz ge´ne´re´e pour un cristal de ZnTe de diffe´rentes e´paisseurs variant de 0,1 a`
1 mm. Les parame`tres de calculs sont les suivants :
– Dure´e a` mi-hauteur de l’impulsion optique de pompe =50 fs
– Longueur d’onde centrale de pompe =800 nm
On observe que l’e´paisseur augmentant, les conditions d’accord de phase deviennent plus
critiques et que le spectre ge´ne´re´ se resserre autour de la fre´quence d’accord de phase
nominal, ici autour de 2 THz.
Comme e´nonce´e ci-dessus, l’analyse que nous venons de faire repose sur certaines
hypothe`ses. Nous discutons qualitativement leur domaine de validite´.
L’intensite´ maximale te´rahertz (a` l’accord de phase), varie quadratiquement avec la
longueur d’interaction du cristal (z), en tout cas dans l’approximation ou` l’onde peut
eˆtre conside´re´e comme plane. Pour un faisceau gaussien focalise´, cela reste valable tant
que le cristal est plus fin que la longueur de Rayleigh. A titre d’exemple, pour un faisceau
de diame`tre (a` 1/e) de 15 mm focalise´ par une lentille de focale 30 cm, le diame`tre de la
tache focale est de 20µm pour une longueur d’onde de 0.8µm et la longueur de Rayleigh
est de 0.8 mm. L’approximation de l’onde plane n’est donc plus valable pour des cristaux
de 1 mm d’e´paisseur ou plus.
Par ailleurs, l’intensite´ te´rahertz doit varier avec le carre´ de la puissance optique inci-
dente. Ceci n’est valable que dans l’approximation ou` l’onde optique n’est pas atte´nue´e.
Dans le ZnTe, l’absorption optique est ne´gligeable si l’e´nergie des photons est bien
infe´rieure a` l’e´nergie du gap. C’est le cas ici puisqu’a` 0.8µm l’e´nergie d’un photon est
de 1,55 eV alors que le gap du ZnTe est de 2,25 eV. Par contre l’absorption a` 2 pho-
tons n’est pas ne´gligeable, e´tant un processus non-line´aire, elle augmente avec la puis-
sance incidente. C’est pourquoi on peut observer une saturation de l’intensite´ ge´ne´re´e
lorsque la puissance de pompe s’accroˆıt ainsi qu’une modification du spectre te´rahertz
e´mis [Ku 2013]. Dans ce cas, deux phe´nome`nes s’accumulent, d’une part l’onde de pompe
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Cristal de ZnTe d’e´paisseur 200µm
Cristal de ZnTe d’e´paisseur 500µm
Cristal de ZnTe d’e´paisseur 1 mm
Figure 1.5 – E´volution du terme d’accord de phase sinc2
(
∆k.z
2
)
pour diffe´rentes
e´paisseurs de cristal de ZnTe (a` gauche). E´volution de l’intensite´ te´rahertz ge´ne´re´e (nor-
malise´e) pour ces meˆmes e´paisseurs (a` droite).
est atte´nue´e par l’absorption a` deux photons, d’autre part les photons absorbe´s ge´ne`rent
des porteurs libres dans le ZnTe, qui a` leur tour, atte´nuent l’onde te´rahertz ge´ne´re´e par
les photons de pompe non absorbe´s. Plusieurs e´tudes ont e´te´ mene´es sur ce phe´nome`ne,
elles ont montre´ que la variation quadratique de l’intensite´ te´rahertz en fonction de
la puissance optique commenc¸ait a` saturer pour des densite´s d’e´nergie de l’ordre de
0,5 mJ.cm−2 par impulsion optique (de 50 fs de dure´e), soit pour une densite´ de puis-
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sance de l’ordre de 5 a` 10 GW.cm−2.
Nous avons mis en œuvre la ge´ne´ration te´rahertz par rectification dans un cristal
de ZnTe avec deux types de laser, non-amplifie´ ou amplifie´. Dans le premier cas, les
impulsions optiques sont de faible e´nergie mais sont tre`s courtes (15 fs) et pre´sentent
vraisemblablement une de´rive de fre´quence (chirp). Dans le second cas, les e´nergies par
impulsion sont de l’ordre de 1 mJ et on atteint rapidement le re´gime de saturation e´voque´
ci-dessus. La figure suivante montre la trace temporelle d’une impulsion te´rahertz ge´ne´re´e
avec le laser non-amplifie´. Le spectre culmine vers 720 GHz (a` ve´rifier) et sa largeur est
de 750 GHz a` mi-hauteur.
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Figure 1.6 – Trace temporelle mesure´e par e´chantillonnage e´lectro-optique (voir sec-
tion 1.5.2), du signal e´mis par un cristal de ZnTe d’e´paisseur 4,45 mm a` gauche. Son
spectre associe´, a` droite. La dure´e d’impulsion du laser Femtosource employe´ est de
l’ordre de 15 fs en sortie du laser. Nous observons trois pics d’absorption lie´s a` la pre´sence
de vapeur d’eau (en 556, 750 et 998 GHz).
Son allure ne suit pas la pre´vision the´orique, ce que nous expliquons par la grande lon-
gueur du cristal (4.5 mm) qui n’est pas optimale. Le transfert de l’e´nergie optique vers
la ge´ne´ration d’ondes te´rahertz est concentre´ sur la bande spectrale sur laquelle nous
travaillons (0,1 a` 1 THz). La re´solution spectrale δf, de´termine´e par la dure´e d’acquisi-
tion de l’impulsion te´rahertz ∆t, δf=1/∆t=14,5 GHz, nous permet d’observer les raies
d’absorption dues a` la vapeur d’eau contenue dans l’atmosphe`re [Slocum 2013] de la salle
d’expe´rience.
Nous avons e´galement ge´ne´re´ des impulsions te´rahertz avec deux autres mate´riaux,
l’InSe et le GaSe, illustre´es figure 1.7. De la meˆme fac¸on que pre´ce´demment, les spectres
sont obtenus par transforme´e de Fourier.
La principale diffe´rence, au dela` de l’allure ge´ne´rale de l’impulsion te´rahertz ge´ne´re´e, est
la dure´e de l’impulsion te´rahertz : nous observons que l’InSe est plus ”rapide” que le
GaSe, les temps de monte´e et de descente lui sont favorables. Dans le domaine spectrale,
l’influence des ces temps se remarque sur la largeur spectrale a` mi-hauteur de la bande
d’e´mission : le spectre ge´ne´re´ par l’e´mission via le semiconducteur d’InSe a une bande
d’e´mission de 725 GHz (centre´ en ≈700 GHz) contre 625 GHz (centre´ en ≈500 GHz) pour
le GaSe, soit 13, 8% de diffe´rence. Au contraire, nous observons que les releve´s temporels
posse`dent en commun des impulsions secondaires, la premie`re a` environ 5 ps de l’im-
pulsion initiale et la seconde a` environ 12,5 ps. Elles correspondent a` un aller-retour de
l’impulsion te´rahertz, soit dans l’e´metteur, soit dans le de´tecteur (antenne photocon-
ductrice en GaAs) ou les deux. Pour le de´terminer, il faudrait connaˆıtre les e´paisseurs
de chacun des substrats utilise´s. Dans le domaine spectrale, cela implique des franges
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Figure 1.7 – Trace temporelle mesure´e par e´chantillonnage photoconductif (voir sec-
tion 1.5.3), des signaux e´mis par de l’InSe et du GaSe, a` gauche. Leurs spectres associe´s,
a` droite. La dure´e d’impulsion du laser Femtosource employe´ est de l’ordre de 15 fs.
espace´es d’environ 66 GHz, qui ne sont pas lisibles ici a` cause de la re´solution de l’ac-
quisition. Le feneˆtrage temporel de ces impulsions te´rahertz de 22,5 ps et 27,5 ps et le
rapport signal sur bruit de la mesure ne permet pas la distinction des raies d’absorptions
dues a` l’atmosphe`re charge´e en vapeur d’eau.
1.4.2 Acce´le´ration de porteurs a` la surface de semiconducteurs
La ge´ne´ration de te´rahertz par l’e´clairement d’une surface d’un semiconducteur est
tre`s simple a` mettre en œuvre. Il suffit d’e´clairer la surface d’un semiconducteur avec
une impulsion lumineuse pour ge´ne´rer une radiation e´lectromagne´tique :
Semiconducteur Semiconducteur
θB
WEZCE Zone0de0charge0d'espace
x ....0electrons
....0trous
Dipôle
Impulsion0optiqueΔω,0ω0 Impulsion0optiqueΔω,0ω0Impulsion0THz
Figure 1.8 – Sche´mas de principes de la ge´ne´ration d’une impulsion te´rahertz au tra-
vers d’un semiconducteur et des diagrammes de rayonnements pour l’effet de surface (a`
gauche) et l’effet photo-Dember (a` droite).
Deux phe´nome`nes prennent part a` la ge´ne´ration de te´rahertz, de fac¸on simultane´e.
Ils reposent sur la photo ge´ne´ration et l’acce´le´ration de paires e´lectrons-trous au voi-
sinage de la surface du semiconducteur. Le transitoire de courant ainsi ge´ne´re´ est
source d’une radiation. Dans un premier cas, l’acce´le´ration de ces paires e´lectrons-
trous est assure´e par un champ e´lectrique statique pre´sent a` la surface du mate´riau
[Dekorsy 1993, Johnston 2002]. Dans l’autre cas, l’effet Photo-Dember, lui profite de
la diffusion des porteurs s’e´loignant de l’interface air-semiconducteur, dans la direction
normale a` l’interface air-semiconduteur, lorsque le mate´riau est e´claire´ en incidence nor-
male (θB = pi/2). La diffe´rence de mobilite´, entre les charges ne´gatives et positives, induit
un de´placement rapide du barycentre e´lectrique : un dipoˆle, a` l’origine d’une radiation
te´rahertz [Dekorsy 1996].
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L’effet de surface
A` la surface des semiconducteurs s’ope`re une courbure des bandes d’e´nergie due a`
des effets de surface qui viennent modifier le travail de sortie du mate´riau. Cette zone
de´ple´te´e d’e´lectrons, la zone de charge d’espace (ZCE), d’e´paisseur W est le berceau d’un
champ e´lectrique normal a` l’interface air-semiconducteur :
EZCE(x) =
en
ε
(W − x), (1.15)
ou` n est la densite´ de porteurs libres pre´sents a` la surface. Expe´rimentalement, il est
important de connaˆıtre le diagramme de rayonnement de l’e´mission. Le maximum de
champ e´tant obtenu dans une direction paralle`le a` la surface du semiconducteur, l’incli-
naison de celui-ci par rapport a` l’axe optique (mate´rialise´ par la direction du faisceau
de pompe) est ne´cessaire, d’autant plus que le maximum d’absorption optique est ob-
tenu en e´clairant le mate´riau avec un angle θb de Brewster
3, favorisant ainsi l’efficacite´
de la ge´ne´ration te´rahertz. L’illumination du milieu par l’impulsion optique permet la
ge´ne´ration des paires e´lectrons-trous qui sont acce´le´re´es en surface par le champ EZCE .
Un transitoire de courant J(t), courant de de´placement, induit alors un rayonnement
e´lectromagne´tique en espace libre E(r,t) qui s’exprime en champ lointain, par :
E(r, t) =
le
4piε0c2r
∂J(t)
∂t
∝ ∂J(t)
∂t
. (1.16)
La dure´e de ce transitoire de´pend de la dure´e de l’impulsion optique et du temps de
vie des porteurs : le temps de libre parcours moyen le des e´lectrons ou le temps de
recombinaison, si celui-ci est plus court que le temps de libre parcours moyen. Les se-
miconducteurs employe´s doivent pre´senter des caracte´ristiques spe´cifiques comme une
forte mobilite´, peu d’absorption pour les fre´quences te´rahertz et une absorption optique
e´leve´e pour ge´ne´rer une forte densite´ de porteur n. A` 800 nm, les meilleurs candidats sont
l’InAs dope´, le n :GaAs ou GaAs avec des proprie´te´s de surface modifie´es. L’efficacite´
de ce processus de ge´ne´ration peut eˆtre ame´liore´ en baignant le milieu dans un champ
magne´tique [Heyman 2001, Heyman 2002, Johnston 2002], ou en cre´ant une cavite´ me´tal
semiconducteur permettant une meilleure absorption optique dans le semiconducteur qui
est alors de´pose´ en fine couche sur le me´tal [Ramakrishnan 2013].
Effet photo-Dember
Pour les semiconducteurs a` faible gap et a forte mobilite´, comme l’InSb et InAs,
la zone de charge d’espace n’est pas assez importante pour permettre ce type de
ge´ne´ration, c’est alors l’effet Photo-Dember qui permet l’excitation d’une onde te´rahertz.
Depuis sa de´couverte en 1931 par H. Dember, ce phe´nome`ne a fait l’objet de nom-
breuses e´tudes the´oriques pour les applications a` la ge´ne´ration te´rahertz [Johnston 2002,
Shan 2004, Reklaitis 2010, Apostolopoulos 2014] et expe´rimentales [Dekorsy 1996,
Tani 1998, Klatt 2010], une revue est propose´e par V. L. Malevich et al. [Malevich 2008].
Son principe de fonctionnement est le suivant : au repos, le milieu semiconducteur est
die´lectrique, aucune charge n’est libre, le barycentre e´lectrique est donc stationnaire.
Lorsque l’impulsion optique illumine le mate´riau, les photons d’e´nergie hν apporte´s au
3. Angle pour lequel un faisceau incident de polarisation TM est comple`tement absorbe´ a` la surface
entre deux milieux.
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re´seau repoussent les porteurs se trouvant a` proximite´ de la surface du milieu, dans la
direction de propagation de l’onde incidente. Les e´lectrons, plus mobiles que les trous,
vont eˆtre diffuse´s plus en profondeur dans le milieu alors que les trous ne vont que
tre`s peu s’e´loigner de la surface. Nous observons alors un de´placement du barycentre
e´lectrique, avant le retour au repos, quand les porteurs se recombinent. Ce transitoire
dipolaire est a` l’origine d’une radiation e´lectromagne´tique dans les directions normales
au dipoˆle (a` la direction x, figure 1.8). Ce phe´nome`ne est d’autant plus fort que le gap
du semiconducteur est faible et peut eˆtre optimise´ en structurant la surface [Klatt 2010].
Mise en œuvre expe´rimentale de la ge´ne´ration par effet de surface
Nous avons fait l’acquisition temporelle de l’impulsion te´rahertz ge´ne´re´e en surface
d’un morceau d’InGaAs, sous incidence de Brewster (effet de surface) et obtenu son
spectre par transforme´e de Fourier. Le re´sultat de cette mesure est repre´sente´ figure 1.9.
A` noter que la re´solution spectrale de la transforme´e de Fourier de l’acquisition tempo-
relle n’est pas bonne suite a` la dure´e d’acquisition de cette dernie`re de 20 ps. Les raies
d’absorption de la vapeur d’eau ne peuvent alors eˆtre identifie´es.
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Figure 1.9 – Trace temporelle mesure´e par e´chantillonnage e´lectro-optique, pour la
ge´ne´ration de te´rahertz par effet de surface avec de l’InGaAs, a` gauche et son spectre
associe´, a` droite. La dure´e d’impulsion optique, du laser Femtosource employe´, est de
15 fs.
L’impulsion te´rahertz, d’une dure´e d’environ 1,25 ps permet l’obtention d’un spectre de
largeur a` mi-hauteur d’environ 750 GHz, centre´ en 700 GHz.
L’efficacite´ de ces me´thodes de ge´ne´ration te´rahertz est faible compare´e au redres-
sement optique ou a` la photoconduction [Reimann 2007]. En effet, elle de´pend des ca-
racte´ristiques intrinse`ques aux mate´riaux utilise´s, qui, soumis a` des intensite´s optiques de
forte puissance ont tendance a` rapidement saturer, limitant alors l’amplitude de l’impul-
sion te´rahertz. Des me´thodes permettant d’ame´liorer l’efficacite´ de la ge´ne´ration existent
mais rendent cette ope´ration plus complique´e a` mettre en œuvre : processus de fabrica-
tion pour l’effet photo-Dember [Apostolopoulos 2014], source de champ magne´tique pour
l’effet de surface [Johnston 2002], etc. Dans ce cas, il est pre´fe´rable de s’orienter vers la
ge´ne´ration par redressement optique avec l’utilisation de mate´riaux de´die´s, comme le
ZnTe par exemple, plus simple a` mettre en œuvre et permettant d’utiliser des sources
optiques de forte intensite´ en limitant les risques de saturation.
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1.4.3 Photocommutation d’antennes semiconductrices
Les photocommutateurs sont constitue´s d’un milieu semiconducteur ou` deux contacts
ohmiques sont de´pose´s en surface afin d’appliquer un champ e´lectrique de polarisation
Ep. Le principe de ces antennes fut e´tudie´ par Auston et al. a` partir de 1975 et de´montre´
en 1984 [Auston 1984]. Depuis, ces dispositifs ont connu un franc succe`s et font l’e´tude
de nombreuses expe´riences et mode´lisations [Kro¨kel 1989, Jepsen 1995, Duvillaret 2001,
Castro-Camus 2005, Dreyhaupt 2006, Hou 2011]. L’espace entre les deux contacts, ou`
l’impulsion optique va eˆtre dirige´e, constitue le cœur du dispositif. Comme nous venons
de le voir avec la ge´ne´ration par effet de surface, en e´clairant avec une impulsion optique
bre`ve d’e´nergie supe´rieure a` l’e´nergie de la bande interdite Eg d’un milieu semiconduc-
teur 4, des paires e´lectrons-trous sont photo-cre´e´es. L’acce´le´ration de ces photoporteurs
est assure´e par Ep. Le retour au repos se fait apre`s un temps δτ qui correspond a` la
dure´e de vie des porteurs libres, si celle-ci est plus faible que le temps de transit entre
les e´lectrodes. Durant ce temps extreˆmement bref, de l’ordre de la picoseconde pour
les semiconducteurs rapides, a` pie`ges d’e´lectrons (0,4 ps pour le GaAs-BT), le milieu
est conducteur, court-circuitant alors les deux contacts donnant lieu a` un transitoire
de courant. Ce transitoire de courant va cre´er une bouffe´e e´lectromagne´tique en espace
libre, dans le domaine te´rahertz, et va eˆtre e´vacue´ aussi le long des contacts. En face
arrie`re, se trouve une lentille he´misphe´rique ou hyper-he´misphe´rique permettant une
pre´-collimation du faisceau te´rahertz ge´ne´re´. Un sche´ma de principe d’antenne photo-
commutatrice est propose´ figure 1.10.
Impulsion)THzImpulsion)optiqueΔω,)ω0
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Figure 1.10 – Principe de la ge´ne´ration d’une impulsion te´rahertz au travers d’une
antenne photoconductrice (a` gauche). Sche´ma des e´lectrodes (a` droite).
Pour de´crire les phe´nome`nes prenant part a` la photocommutation d’antenne pho-
toconductrice, plusieurs mode`les ont de´ja` e´te´ de´veloppe´s, par Duffy et al. [Duffy 2001],
Castrocamus et al. [Castro-Camus 2005] et Jepsen et al [Jepsen 1996]ou Duvilarret et
al. [Duvillaret 2001].
Pour cela, nous nous basons sur la the´orie du dipoˆle de Hertz, qui veut que le champ
e´lectrique e´mis en espace libre et en champ lointain soit proportionnel a` la de´rive´e de la
densite´ de courant photo-ge´ne´re´ J(t).
ETHz(t) ∝ dj(t)
dt
(1.17)
Lorsque le gap de l’antenne est e´claire´, le conductivite´ du mate´riau semiconducteur
σ(t) = en(t)µe augmente (sa re´sistance diminue). L’e´nergie apporte´e par le laser femto-
seconde conduit au passage des e´lectrons de la bande de valence a` la bande de conduction
4. A` 800 nm, l’e´nergie de gap du GaAs e´pitaxie´ a` basse tempe´rature (GaAs-BT) est de 1,43 eV, avec
une mobilite´ de 150 cm2.V−1.s−1.
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ge´ne´rant un photo-courant.
J(t) = Je(t) + Jh(t) (1.18)
avec, Je(t)=-eneµe(t)El et Jh(t)=enhµh(t)El, ou` e est la charge e´lectronique minoritaire.
Compte tenu de la masse des trous, leur contribution dans la ge´ne´ration de te´rahertz est
faible, nous ne´gligeons alors leur impact Jh(t) = 0.
Le mode`le qui suit a e´te´ extrait de l’ouvrage de J-L. Coutaz et al. [Coutaz 2008] ou
encore [Duvillaret 2001]. La densite´ du photocourant re´sulte de la convolution de l’en-
veloppe temporelle de l’impulsion optique avec la re´ponse e´lectrique du semiconducteur,
exprime´ par :
j(t) = Popt(t)⊗ en(t)µ(t)El(t). (1.19)
En premie`re approximation nous pouvons conside´rer que le champ local est constant et
qu’il vaut :
El =
Vp
p
, (1.20)
ou` p est la distance entre les e´lectrodes et Vp, la tension de polarisation applique´e sur
le dispositif. Par ailleurs, pour une dure´e de vie des porteurs qui est plus longue que
la dure´e des impulsions optiques, nous avons en premie`re approximation, et pour des
temps t conside´re´s apre`s l’arrive´e de l’impulsion optique :
n(t) ∝ exp(− t
τe
), (1.21)
avec τe la dure´e de vie des e´lectrons. La vitesse v(t)=µEl(t) des porteurs libres baignant
dans le champ e´lectrique E(t) s’e´crit alors :
v(t) = e
τc
m∗
(
1− exp
(
− t
τc
))
(1.22)
Les parame`tres importants du mate´riau sont le temps de collision des porteurs τc ainsi
que leur masse effective m∗.
L’allure temporelle de l’impulsion optique excitatrice est conside´re´e comme e´tant Gaus-
sienne :
Popt(t) =
P0
τlaser
exp
(
−4ln(2)
(
t
τlaser
)2) √pi
2
√
ln2
, (1.23)
avec P0 la puissance moyenne d’une impulsion optique moyenne et τlaser la dure´e de
l’impulsion optique femtoseconde a` mi-hauteur.
En remplac¸ant ces termes dans l’e´quation (1.19), la densite´ de photocourant s’e´crit :
j(t) ∝
∫ +∞
−∞
P0τc
τlaserm∗
exp
(
−4ln(2)(t− t
′)2
τ2laser
− t
′
τe
)(
1− exp
[
− t
′
τc
])
Vp
p
dt′, (1.24)
soit :
j(t) ∝ 1
p
P0Vpτc
m∗
exp
(−t
τe
)
∗[
exp
(
τ˜2laser
4τ2e
)
erfc
(
τ˜laser
2τe
− t
τ˜laser
)
− exp
(
τ˜2laser
4τ˜2e
)
exp
(
− t
τ˜2e
)
erfc
(
τ˜laser
2τ˜e
− t
τ˜laser
)]
,
(1.25)
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avec 1τ˜e =
1
τe
+ 1τc et τ˜laser = τlaser/2
√
ln(2).
Ainsi, la transforme´e de Fourier de la de´rive´e de cette formule nous permet d’obtenir le
spectre du champ rayonne´ en espace libre, par :
ETHz(f) ∝ PoptVp τc
pm∗
f(τe − τ˜e)
(1− 2ipifτe)(1− 2ipif τ˜e) exp(−(pifτ˜laser)
2). (1.26)
Le module de ce champ est donne´ par :
|ETHz(ω)| ∝ PoptVp τc
2pi pm∗
ω(τe − τ˜e)√
1 + ω2τ2e
√
1 + ω2τ˜e
2
exp
(
−
(
ωτ˜laser
2
)2)
(1.27)
Des nombreux parame`tres pre´sents dans cette formule, l’allure spectrale est principale-
ment conditionne´e par quatre parame`tres principaux, a` savoir la puissance et la dure´e
de l’impulsion optique, le temps de vie des porteurs du semiconducteur et le champ
statique Ep=Vp/p applique´ sur l’antenne. La puissance te´rahertz ge´ne´re´e e´volue qua-
dratiquement avec la tension de polarisation statique PTHz ∝V2p alors qu’elle e´volue
line´airement avec la puissance optique jusqu’a` saturation du mate´riau. Concernant les
dure´es mises en jeu dans le mode`le, la dure´e de l’impulsion optique de´termine le laps de
temps durant lequel les photoporteurs sont ge´ne´re´s et influe alors principalement sur le
temps de monte´e de la densite´ de courant j(t). Il en re´sulte, sur le spectre d’e´mission que
plus la dure´e d’impulsion optique est bre`ve, plus le spectre est large bande. Ne modifier
que le temps de vie des porteurs n’a aucun sens physique car celui-ci est lie´ et affecte
les autres parame`tres mate´riaux, comme la conductivite´ ou la mobilite´. Intuitivement, il
influe principalement sur le temps de ”descente” de l’impulsion temporelle et donc sur
les basses fre´quences du spectre te´rahertz.
Pour obtenir de fortes radiations te´rahertz, il faut alors une source optique intense et
un champ de polarisation e´leve´. Les limites de tels dispositifs sont donne´es par le champ
de claquage du mate´riau, donne´ autour de 5.105 V/cm pour le GaAs-BT et pour des
puissances de pompe optique faibles, de l’ordre de la dizaine de milliwatt.
En section 1.4.2, nous avons note´ l’importance du choix du semiconducteur pour
la ge´ne´ration de transitoires de courant extreˆmement brefs. Deux strate´gies sont pos-
sibles ; soit nous utilisons un mate´riau a` faible dure´e de vie de porteur (<1 ps) mais
pre´sentant ge´ne´ralement une moindre mobilite´ (de l’ordre de 500 cm2.V−1.s−1 pour du
GaAs-BT [Euse`be 2004]) ; soit nous avons recours a` un mate´riau intrinse`que plus lent
mais avec une forte mobilite´, comme le GaAs (τe ≈1 ns, 8500 cm2.V−1.s−1).
Conside´rons deux antennes de structures identiques, dont l’une a un substrat en GaAs
et l’autre en GaAs-BT, e´claire´es par une pompe optique Popt(t) de puissance 10 mW et
de dure´e τlaser=50 fs et polarise´es par un champ statique de 1 MV.cm
−1 (p=30µm). Les
caracte´ristiques de ces mate´riaux sont liste´es dans le tableau 1.2 :
Mate´riau τe (s) τc (s) τ˜e (s) m
∗(kg) µe (cm2.V−1.s−1)
GaAs 1.10−12 179.10−12 0,994.10−12 5,73.10−32 500
GaAs-BT 1.10−9 3,04.10−9 753.10−12 5,73.10−32 8500
Table 1.2 – Caracte´ristiques mate´riaux du GaAs et du GaAs-BT.
Avec τc=µe.m
∗/q et m∗=0,063.9,1.10−31.
Les allures des modules de champs ge´ne´re´es en champ lointain |ETHz(ω)|, au travers du
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Figure 1.11 – Module des champs lointains ge´ne´re´s par des antennes de structures
identiques ayant pour substrat, du GaAs pour la premie`re (gauche) et du GaAs-BT
pour la seconde (droite).
mode`le de´crit pre´ce´demment (e´quation (1.27)), sont illustre´es figure 1.11 pour chacune
des antennes.
Dans cette configuration, l’antenne avec le substrat en GaAs-BT permet la ge´ne´ration
d’ondes te´rahertz sur une plus large bande spectrale et a` plus haute fre´quence compare´e
a` l’antenne avec le substrat en GaAs, ce qui est caracte´rise´ par les temps de vie des
porteurs. Concernant les amplitudes (proportionnelles au champ te´rahertz), elles sont
relativement proches, a` un facteur ≈6.5 pre`s en faveur de l’antenne a` substrat en GaAs.
Pour ces e´metteurs, la ge´ome´trie des contacts (antennes) joue e´galement un roˆle
important sur les proprie´te´s d’e´mission [Miyamaru 2010]. Selon leur design [Tani 1997,
Shen 2003] et leur dimension [Chou 2008, Hou 2011], la bande d’e´mission [Shen 2003]
ainsi que l’intensite´ te´rahertz rayonne´e [Dreyhaupt 2005] peuvent eˆtre optimise´es. Une
revue des caracte´ristiques des photocommutateurs en re´gime d’e´mission impulsionnel a
e´te´ re´alise´e par Khiabani et al. [Khiabani 2011].
La` encore nous distinguons deux approches principales, l’une classique a` deux contacts
espace´s d’un gap de 30µm et l’autre avec une large surface de peignes interdigite´s. Nous
aurons recours aux deux types de structures.
Antenne Tera-Vil dipolaire
Elle est compose´e de deux lignes rubans paralle`les espace´es de 30µm de´pose´es sur
une couche de GaAs-BT dont l’e´paisseur est supe´rieure a` la longueur de pe´ne´tration
du faisceau optique a` 800 nm (≈1µm). En face arrie`re, une lentille silicium haute
re´sistivite´ hyper-he´misphe´rique permet de pre´-focaliser le faisceau te´rahertz et d’appor-
ter un meilleur couplage de l’onde entre le milieu semiconducteur et l’air. Pour ce type
d’antenne, la puissance optique incidente est limite´e a` quelques milliwatts (8-12 mW)
focalise´e sur un spot de 20 a` 30µm de diame`tre alors que la tension de polarisation peut
eˆtre de quelques dizaines de volts (30-36 V) 5. L’allure temporelle du signal de´livre´ par
l’antenne, et son spectre associe´, sont repre´sente´s ci-dessous, figure 1.12.
Sur l’acquisition temporelle (a` gauche), l’impulsion principale, vers 10 ps, ne dure que de
quelques picosecondes. Elle est ensuite suivie de le´ge`res perturbations, a` 12, 26 et 30 ps
de l’impulsion initiale qui, traduites dans le domaine des fre´quences, viennent perturber
5. Informations sur les dernie`res ge´ne´rations d’antennes e´mettrices sur le site de Tera-Vil :www.Tera-
Vil.lt.
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Figure 1.12 – Trace temporelle mesure´e par e´chantillonnage e´lectro-optique, du pho-
tocommutateur Tera-Vil, a` gauche. Son spectre associe´, a` droite. La dure´e d’impulsion
optique, du laser Femtosource employe´, est de 15 fs en sortie du laser. La de´tection est
re´alise´e par photoconduction dans une antenne similaire.
le spectre (a` droite). Ce dernier s’e´tend de 150 GHz jusqu’a` 800 GHz sur sa mi-hauteur
et pre´sente un maximum aux alentours de 450 GHz.
Tera-Sed 10 de GigaOptics, photocommutateur a` peignes inter-digite´s
Cette antenne commerciale 6 est dite a` large ouverture puisque la surface permettant
le transfert de l’e´nergie optique en e´nergie te´rahertz, est de 10 ∗ 10 mm2 (figure 1.13).
Du fait de sa large surface d’excitation, le principal avantage de cette antenne est qu’elle
peut eˆtre utilise´e avec des puissances lumineuses allant jusqu’a` 300 mW si le faisceau
laser est de´focalise´ sur un diame`tre de 300µm. Le semiconducteur utilise´ est du GaAs
intrinse`que caracte´rise´ par une forte mobilite´.
Radiation térahertz
+ - +
Laser
GaAsV/p
V
15 µm
5 µm
5 µm
Spot laser
~300 µm-1 mm
10 mm
10 m
m
Figure 1.13 – De gauche a` droite : photo de l’antenne mise en boˆıtier suivie d’un zoom
sur la partie active compose´e d’un peigne de doigts interdigite´s. Puis un sche´ma du
peigne est repre´sente´ en vue de face puis en une vue en coupe transversale.
L’antenne est compose´e de deux peignes dont les doigts 7 sont interdigite´s et se´pare´s entre
eux d’un espace de 5µm. Une couche de passivation (Si3n4) recouvre la face e´claire´e du
dispositif. Ces peignes sont chacun connecte´s a` une polarisation de la source de tension
6. Documentation de l’antenne Tera-Sed 10 sur le site officiel www.laserquantum.com.
7. Les doigts sont compose´s d’une couche de chrome de 5 nm et d’une couche d’or de 200 nm et sont
de largeur 5µm.
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permettant de ge´ne´rer le champ acce´le´rateur. La direction du champ e´lectrique entre
chaque e´lectrode successive est oriente´e dans le sens oppose´. Une couche me´tallique
opaque (rectangle bleu) 8 est de´pose´e entre chaque paire de doigts de sorte que l’impulsion
optique n’e´claire que les zones ou` le champ e´lectrique a la meˆme direction. De ce fait,
les radiations te´rahertz e´mises, par l’association du champ acce´le´rateur et de l’excitation
optique, entre chaque ”gap”, interfe`rent alors de fac¸on constructive en champ lointain.
L’allure temporelle de l’impulsion te´rahertz ge´ne´re´e ainsi que son spectre d’e´mission
sont repre´sente´s figure 1.14.
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Figure 1.14 – Trace temporelle mesure´e par e´chantillonnage e´lectro-optique (avec un
cristal de ZnTe d’e´paisseur 1 mm), du photocommutateur a` peigne interdigite´ Tera-Sed
10, a` gauche. Son spectre associe´, a` droite. La polarisation statique de l’e´metteur est de
10 V et la puissance optique d’environ 200 mW. La dure´e d’impulsion optique, du laser
Femtosource employe´, est de 15 fs en sortie du laser.
Contrairement au releve´ de la ge´ne´ration te´rahertz obtenu avec l’antenne Teravil, l’ac-
quisition temporelle du Tera-Sed 10 met en e´vidence l’apparition de rebonds espace´s
pe´riodiquement les uns des autres d’une dure´e d’environ 15 ps. Le fait que ceux-ci n’ap-
paraissent pas dans les mesures ante´rieures d’e´chantillonnage e´lectro-optique (ge´ne´ration
avec du ZnTe figure 1.6, par effet de surface avec de l’InGaAs figure 1.9 et ge´ne´ration
via l’antenne TeraVil 1.12), montre que ces perturbations sont issues de l’e´metteur. En
fait, le Tera-Sed 10 ne posse`de pas de lentille silicium colle´e en face arrie`re car le faisceau
te´rahertz ge´ne´re´ est tre`s peu diffracte´ en sortie, contrairement aux antennes classiques
comme la Tera-Vil, qui ne´cessitent des lentilles de substrat afin de pre´-collimater le fais-
ceau. Ceci est duˆ a` la taille du faisceau optique d’excitation dont le diame`tre est typique-
ment compris entre 0,3 et 1 mm. L’interface semiconducteur-air re´fle´chit une partie de
la radiation te´rahertz dans le semiconducteur qui est a` son tour re´fle´chi sur l’autre inter-
face. Chaque aller-retour de l’impulsion initiale, effectue´ dans le milieu semiconducteur,
est en partie transmis en espace libre et retarde´ d’un de´calage proportionnel a` l’e´paisseur
et l’indice du semiconducteur. Le substrat est constitue´ d’une couche (d’e´paisseur incon-
nue) de GaAs d’indice nGaAs=3.4 pour les longueurs d’onde te´rahertz (figure 1.13). Un
aller-retour de l’onde dans le substrat, a` une incidence normale, correspond a` un retard
de :
dtar = 2frace
GaAsvGaAsφ , (1.28)
avec vφ=c/n. Ici, dtar est releve´ a` environ 15,3 ps, ce qui nous permet d’estimer
l’e´paisseur de la couche de GaAs a` eGaAs ≈675µm. L’ajout d’une lentille hyper-
8. Ces couches me´talliques sont de´pose´es sur une couche plastique permettant une meilleure accroche.
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he´misphe´rique, d’indice similaire au substrat de l’e´metteur pourrait permettre d’e´viter
que les re´flexions dans le milieu semiconducteur ne soient transmises lors de la ge´ne´ration.
Compare´ aux antennes classiques, cet e´metteur accepte davantage de puissance op-
tique. Typiquement, il est capable de supporter une puissance de 300 mW avec un champ
acce´le´rateur de 60 kV.cm−1 maximum 9. Dans notre cas, nous nous sommes fixe´s comme
limites une puissance optique de 300 mW avec une tension de polarisation continue de
15 V. La mesure de l’intensite´ te´rahertz ge´ne´re´e en fonction de la tension de polarisation
est illustre´e figure 1.15.
Figure 1.15 – A` gauche, la puissance te´rahertz estime´e a` l’aide du bolome`tre Infrared
4 K, pour diffe´rentes tensions de polarisation de l’e´metteur Tera-Sed 10 (trait plein) et
une courbe pre´dictive en 1/x2 (points), pour Popt=300 mW. A` droite, la de´pendance de
la puissance te´rahertz en fonction de l’intensite´ optique pour un champ d’acce´le´ration
de 20 kV.cm−1 telle que reporte´e dans la litte´rature [Dreyhaupt 2006].
La puissance te´rahertz ge´ne´re´e varie avec le carre´ de la tension de polarisation, la limite
de claquage du dispositif est proche lorsque la tension de polarisation est de 15 V et
quand la puissance optique de pompe approche les 600 mW.
Dreyhaupt et al. [Dreyhaupt 2006] ont observe´ que l’intensite´ te´rahertz de´pendait
non seulement de la puissance optique fournie a` l’e´metteur mais e´galement de la dimen-
sion du spot optique (figure 1.16) : soit la densite´ de puissance de l’onde incidente. Dans
le cas ou` la dimension du spot est supe´rieure a` la longueur d’onde centrale du spectre
d’e´mission, la puissance te´rahertz ge´ne´re´e de´croˆıt quadratiquement avec la dimension
du spot optique. Si au contraire le spot optique est de dimension infe´rieure a` la lon-
gueur d’onde centrale du spectre d’e´mission et s’e´loigne de cette valeur, alors le spectre
d’e´mission se de´cale vers les hautes fre´quences.
Cela s’explique par le phe´nome`ne de limite de diffraction qui fait que seules les petites
longueurs d’ondes sont transmises en champ lointain :
Conside´rons un syste`me ”optique”, diffractant des ondes Gaussiennes, dont les fre´quences
vont de 100 GHz a` 1 THz pour diffe´rents rayons du spot te´rahertz (WTHz0 ). Pour cela,
nous assumons que le spot te´rahertz, en sortie d’e´metteur (a` l’interface e´metteur-air)
a une surface e´gale a` celle du faisceau optique incident (la` ou` les porteurs sont photo-
ge´ne´re´s). Dans le cas ou` le faisceau est Gaussien, le calcul du rayon d’un spot optique
W(f,L) en fonction de la fre´quence et de la distance avec la source (L), est soumis lois de
l’optique des faisceaux gaussiens [Gu¨rtler 2000]. Les e´quations re´gissant le phe´nome`ne
de diffraction sont de´crites ci-dessous, dans le cas d’un faisceau diffracte´ non focalise´ son
9. Celui-ci doit alors eˆtre applique´ sous la forme d’un cre´neau dont le rapport cyclique est de 10 %.
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Figure 1.16 – Intensite´ te´rahertz en fonction de la dimension du spot optique extrait
de l’article de Dreyhaupt et al. [Dreyhaupt 2006]. Les points repre´sentent les mesures
expe´rimentales re´alise´es par une de´tection e´lectro-optique, les lignes repre´sentent l’allure
globale de l’e´volution de l’intensite´ te´rahertz en fonction du spot optique. En encart,
les spectres mesure´s pour diffe´rentes dimensions de faisceau optique, normalise´s par la
valeur d’intensite´ a` 1 THz, 755µm (pointille´s serre´s), 560µm (pointille´s), 430µm (tirets
serre´s), 210µm (tirets), 115µm (trait plein).
rayon WTHznf (f,L) vaut :
W THznf (f, L) =
cL
2fpiW THz0
√
1 + (
fpiω2
cL
)2, (1.29)
et dans le cas d’un faisceau focalise´ (WTHzf (f,L)), a` une distance L=5 cm avec une lentille
de diame`tre infini :
Wf (f) =
Fc
2fpiW THz0
, (1.30)
avec L, la distance parcourue par l’onde diffracte´e ; F, la longueur focale de la lentille
dans le cas ou` le faisceau est focalise´, a` une distance L du spot te´rahertz ; et WTHz0
le rayon du spot te´rahertz en L=0 cm. La figure 1.17 illustre le comportement d’ondes
Gaussiennes diffracte´es en espace libre, en fonction de leurs fre´quences, de L et de WTHz0
(repre´sentation de gauche). Une lentille de longueur focale F=5 cm et de diame`tre in-
fini est ensuite place´e a` L=5 cm du spot d’origine afin de collecter le faisceau diffracte´
(repre´sentation de droite).
Les basses fre´quences sont davantage touche´es par le phe´nome`ne de diffraction, comme
nous l’avions souligne´. Pour des petites valeurs de W0 les faisceaux sont tre`s diffracte´s,
ce qui fait qu’une lentille de diame`tre fini va limiter la surface de couplage des ondes
incidentes et donc filtrer les basses fre´quences, selon la distance a` laquelle elle se situe
de l’e´metteur. Par exemple, prenons les cas ou` les diame`tres du faisceau te´rahertz sont
de 300µm et 1 mm en L=0 cm, et correspondent expe´rimentalement a` la dimension du
faisceau optique e´clairant notre e´metteur. La fre´quence minimale pouvant eˆtre transmise
(fminT ) par une lentille de focale 5 cm et de diame`tre D=5 cm (positionne´e a` une distance
L=5 cm) peut eˆtre e´tablie d’apre`s l’e´quation (1.29), par :
fminT (W
THz
0 ) =
cL
(W ′ −W THz0 )piW THz0
, (1.31)
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Figure 1.17 – Repre´sentation de la diffraction de faisceaux Gaussiens en fonction de
leurs fre´quences et du rayon du spot te´rahertz (W0), trace´e selon l’axe de propagation de
l’e´metteur (L). A` gauche, l’allure de la diffraction en espace libre et a` droite, les meˆmes
faisceaux collecte´s par une lentille de focale F=5 cm, place´e a` 5 cm du spot d’origine
WTHz0 .
avec W’=0,5D-WTHz0 , le rayon du spot te´rahertz en L=5 cm limite´ a` 2,5 cm (le rayon de
la lentille). Dans ce cas, il peut eˆtre trace´ en fonction de la fre´quence (figure 1.18) :
Ce qui donne pour un diame`tre 2.WTHz0 =300µm la fre´quence minimale transmise
fminT =1,27 THz et pour un diame`tre de 2.W
THz
0 =1 mm, f
min
T =382 GHz. Pour cet exemple,
si l’on souhaite pouvoir transmettre des fre´quences de l’ordre de 100 GHz, il faut alors
que soit e´claire´ l’e´metteur avec un spot optique de diame`tre 4,4 mm 10 ou avoir une
lentille de plus courte focale ou de plus grand diame`tre. Sur notre banc expe´rimental,
un miroir parabolique est utilise´ pour diriger le faisceau te´rahertz, alors collimate´, vers
10. En conside´rant l’hypothe`se qui veut que la surface e´claire´e de l’e´metteur par l’impulsion optique
soit e´gale a` la surface du spot te´rahertz en L+0 cm (en sortie de l’e´metteur).
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Figure 1.18 – Fre´quences minimales transmises (fminT ) en fonction du rayon du faisceau
te´rahertz (WTHz0 ), en L=0 cm.
l’expe´rience. Celui-ci posse`de les meˆmes proprie´te´s que la lentille utilise´e dans l’exemple
ci-dessus (longueur focale de 5 cm et diame`tre de 5 cm). L’avantage d’utiliser ce type
d’optique est qu’il permet de minimiser les effets de diffraction d’un faisceau incident
tout en permettant sa mise en forme. Compare´ a` une lentille fonctionnant dans le do-
maine te´rahertz, en te´flon par exemple, qui absorbe une partie de la radiation, le miroir
parabolique permet de transmettre la quasi-totalite´ de l’intensite´ du faisceau (coefficient
de re´flexion proche de 1). Cependant, des aberrations ge´ome´triques peuvent eˆtre ob-
serve´es dans le cas d’un mauvais alignement optique, comme nous le verrons au chapitre
3 (section 3.7.1).
Pour focaliser le faisceau optique issu du laser femtoseconde, d’un rayon d’environ
2,5 mm, nous utilisons une lentille de longueur focale F=30 cm. Le diame`tre minimal du
spot optique (1Wopt0 ), obtenu au plan focal, soit a` 30 cm de la lentille est :
2.W opt0 =
λF
pi2W opt
= 30, 56µm, (1.32)
avec λ, la longueur d’onde centrale du laser (800 nm), F la longueur focale de la lentille
(30 cm) et 2Wopt le diame`tre du faisceau optique collimate´ (≈5 mm), devant la lentille.
Expe´rimentalement, l’optimisation de la ge´ne´ration te´rahertz s’est faite en ajustant la
position de la lentille devant l’e´metteur de sorte a` obtenir le signal maximal mesure´ en
sortie d’expe´rience. Son diame`tre est de l’ordre de 300µm a` 1 mm. La dimension du spot
te´rahertz en sortie du miroir parabolique a e´te´ mesure´e expe´rimentalement a` environ 1 cm
de diame`tre. Cela signifie que la repre´sentation de la diffraction de faisceau Gaussien n’est
pas approprie´e a` l’e´metteur Tera-Sed 10. D’ailleurs, avec plusieurs de´tecteurs (chapitre
3), des ”basses fre´quences” de l’ordre de 100 a` 200 GHz ont pu eˆtre de´tecte´es.
Selon Dreyhaupt et al.[Dreyhaupt 2006], la conversion en puissance de l’onde optique
vers le domaine des fre´quences te´rahertz est maximale quand la dimension du spot
optique est de l’ordre de la longueur d’onde centrale te´rahertz (soit environ 300µm pour
1 THz), et vaut ≈2,5.10−4.
Nous verrons au chapitre 2 que la dimension du spot te´rahertz en sortie d’expe´rience
(focalise´ par un miroir parabolique) est de l’ordre de 330µm. Le spectre d’e´mission
ge´ne´re´ par le Tera-Sed 10, de´tecte´ en sortie de notre expe´rience (figue 1.14), posse`de
une fre´quence centrale de 625 GHz alors que d’apre`s les mesures de Dreyhaupt et al. la
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fre´quence du signal, lorsqu’il est ge´ne´re´ de fac¸on optimale, est de l’ordre de 1 THz : le
maximum du spectre est de´cale´ vers les plus basses fre´quences ce que nous attribuons a`
l’atte´nuation des hautes fre´quences.
1.4.4 Synthe`se des dispositifs d’e´mission d’ondes te´rahertz
Les trois me´thodes de ge´ne´ration en espace libre que nous venons d’e´tudier per-
mettent, a` l’aide de lasers impulsionnels femtosecondes de de´livrer des impulsions dans
le domaine te´rahertz. Les principales diffe´rences entre ces dispositifs re´sident dans la
puissance te´rahertz ge´ne´re´e, la largeur spectrale disponible et la simplicite´ de mise en
œuvre dont quelques caracte´ristiques sont repre´sente´es tableau 1.3.
L’utilisation de semiconducteurs pour la ge´ne´ration par effet de surface est tre`s simple
a` mettre en œuvre, malheuresement l’efficacite´ de cette me´thode de ge´ne´ration reste
faible, sauf a` magne´tiser l’e´chantillon, mais cela complique l’expe´rience. La dure´e d’im-
pulsion de´pend fortement des proprie´te´s du mate´riau et permet la ge´ne´ration d’ondes
sur quelques te´rahertz maximum.
La rectification optique elle, permet d’obtenir des spectres extreˆmement larges, graˆce
a` la re´ponse instantane´e des cristaux non line´aires. La puissance te´rahertz de´pend es-
sentiellement de la puissance de pompe. Pour des lasers amplifie´s (e´nergie par impulsion
>1 mJ), la puissance e´mise peut saturer du fait, notamment dans le ZnTe, de cre´ation
de porteurs libres par absorption a` deux photons. Cependant, avec de larges cristaux,
l’utilisation de lasers amplifie´s est possible a` la condition de ne pas focaliser le faisceau
de pompe. Ainsi, la puissance te´rahertz ge´ne´re´e est plus intense et le faisceau te´rahertz
de´ja` collimate´.
Concernant les photocommutateurs, leur inte´reˆt re´side dans le fait que l’e´nergie
te´rahertz provient a` la fois du laser de pompe et de la polarisation. Ainsi, avec des
lasers peu puissants, il est tout de meˆme possible d’e´mettre des ondes te´rahertz avec
des puissances correctes, avec des spectres s’e´talant sur plusieurs te´rahertz. De plus,
l’e´volution des structures d’antenne, permet maintenant avec les peignes interdigite´s,
de pouvoir supporter davantage de puissance optique et ainsi de ge´ne´rer des puissances
te´rahertz plus conse´quentes[Dreyhaupt 2005] pour atteindre quelques microwatts et per-
mettre e´galement l’utilisation de lasers amplifie´s [Beck 2010].
Type d’e´mission Puissance ∆f (THz)
Semiconducteurs nW 0,1-3
Cristaux non line´aires nW-µW 0,1-30
Photocommutateurs µW (≈1 kV.cm−1) 0,1-10
Table 1.3 – Caracte´ristiques des diffe´rents e´metteurs utilise´s et pre´sents dans la
litte´rature scientifique.
Pour notre expe´rience (a` Chambe´ry), nous avons fait le choix de l’antenne a` peignes in-
terdigite´e Tera-Sed 10 car, malgre´ les rebonds, elle permet la ge´ne´ration d’onde te´rahertz
avec des puissances supe´rieures aux autres dispositifs en notre possession (cristaux non
line´aire de ZnTe et antenne plus classique : TeraVil) avec un laser non amplifie´ (Femtola-
ser). Dans le cas du laser amplifie´, utilise´ a` l’Institut Riken, nous avons choisi les cristaux
de ZnTe qui sont plus adapte´s et plus efficaces compte-tenu des puissances creˆtes optique
ge´ne´re´es.
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1.5 Me´thodes de de´tections cohe´rentes
Dans cette section, nous allons faire la description de proce´de´s expe´rimentaux,
qui permettent, au travers de composants sensibles aux radiations te´rahertz,
la de´tection de manie`re cohe´rente (he´te´rodyne) et incohe´rente (directe) d’ondes
te´rahertz. Premie`rement, nous allons pre´senter deux me´thodes de de´tection base´es sur
l’e´chantillonnage temporel. Ensuite, nous ferons l’e´tude de diffe´rents types de de´tecteurs
de puissance que nous avons utilise´s, me´thode de de´tection dite directe.
La faiblesse des signaux mesure´s ne´cessite l’emploi de me´thodes de de´tection par-
ticulie`res (modulation de faisceau), mettant en œuvre des amplificateurs a` de´tection
synchrone, qui seront aborde´es chapitre 2, section 2.7.5.
L’e´chantillonnage temporel est une me´thode de de´tection, utilise´e dans le domaine
de la spectroscopie te´rahertz, permettant l’acquisition dans le domaine temporel d’une
impulsion sub-picoseconde avec une re´solution temporelle de l’ordre de la picoseconde
(de´pend de la lige a` retard et de la dure´e d’impulsion de sonde).
Nous allons pre´senter deux proce´de´s de de´tection par e´chantillonnage temporel, l’un
mettant en œuvre les cristaux non line´aires (vus en section 1.4.1) : l’e´chantillonnage
e´lectro-optique et l’autre, les antennes photoconductrices (vues en section 1.4.3) :
l’e´chantillonnage photoconductif.
1.5.1 Principe de l’e´chantillonnage temporel
Pour obtenir le profil d’une impulsion bre`ve, un dispositif de de´tection, dont la bande
passante est (si possible) supe´rieure a` celle du signal mesure´ est ne´cessaire. Compte tenu
des dure´es d’impulsions, sub-picosecondes, aucun de´tecteur n’est capable d’en faire l’ac-
quisition en temps re´el. C’est pourquoi nous avons recours a` l’e´chantillonnage en temps
e´quivalent. Le principe consiste a` profiter d’interaction champ-lumie`re pre´sente dans des
dispositifs rapides de de´tection et a` tirer profit de la re´pe´tition des signaux ge´ne´re´s. Ces
de´tecteurs font l’acquisition du signal a` un temps t lorsqu’ils sont active´s par une im-
pulsion optique. La re´solution de´pend du temps durant lequel le de´tecteur est active´ :
il doit eˆtre court devant les variations du signal mesure´. C’est pourquoi l’impulsion op-
tique de sonde est obtenue en pre´levant une partie du faisceau du laser femtoseconde
(avec une lame se´paratrice), utilise´ pour l’e´mission du signal te´rahertz. La synchroni-
sation entre les deux impulsions, optique (activant le de´tecteur) et te´rahertz, est alors
assure´e. Si les impulsions te´rahertz sont pe´riodiques, le de´clenchement du de´tecteur est
re´pe´te´ sur l’ensemble de la pe´riode du signal en retardant l’impulsion optique par rap-
port a` l’impulsion te´rahertz. Ce retard est controˆle´ par une platine de translation dont
le de´placement δx de´finit la re´solution temporelle δt de l’acquisition. Le me´canisme peut
eˆtre de´place´ par pas de δx pour moyenner le signal durant un temps τ (figure 1.19) ou en
continu avec une mesure unique faite a` chaque δx. Le profil de l’impulsion te´rahertz est
entie`rement de´termine´ lorsque l’ensemble des de´calages temporels δt successifs a cou-
vert la dure´e de l’impulsion te´rahertz. Nous parlons alors d’e´chantillonnage en temps
e´quivalent car la pe´riode d’une impulsion reconstitue´e Teq correspond a` un certain
nombre de de´placements de la ligne de translation, permettant le balayage complet de
l’impulsion de dure´e T.
Teq = α(vdp/δx), (1.33)
ou` α est le nombre entier d’incre´ments du moteur permettant le balayage complet de
l’impulsion a` mesurer et vdp, la vitesse de balayage du moteur. Notre expe´rience utilise
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Figure 1.19 – Principe de l’e´chantillonnage en temps e´quivalent d’une impulsion
te´rahertz.
un moteur pas a` pas d’une re´solution spatiale de 147 nm soit une re´solution tempo-
relle d’environ 1 fs (0,9857 fs). La vitesse de de´placement du moteur est typiquement
de 200 pas par seconde, soit 30µ.s−1. Le temps e´quivalent parcouru est donc de 100 fs
par seconde d’acquisition. En ce qui concerne la re´solution temporelle δt, elle fixe aussi
l’e´tendue du spectre accessible par transforme´e de Fourier. Nous utilisons typiquement
une re´solution de 5 fs qui permet d’atteindre 200 THz. La longueur de la feneˆtre tempo-
relle d’acquisition ∆T fixe la re´solution fre´quentielle. Nos mesures sont enregistre´es sur
des dure´es de l’ordre de 50 a` 150 ps, correspondant a` des re´solutions spectrales de 6,67
a` 20 GHz.
1.5.2 E´chantillonnage e´lectro-optique : effet Pockels
Cette me´thode de mesure du champ te´rahertz se base sur des variations de
bire´fringences observe´es dans certains cristaux lorsqu’ils sont soumis a` un champ
e´lectrique externe. Un champ e´lectrique incident de faible amplitude peut eˆtre de´tecte´
si les non-line´arite´s d’ordre 2 du cristal non line´aire sont suffisamment fortes pour faire
apparaˆıtre une variation des indices propres du cristal, sur le terme de susceptibilite´
e´lectronique χ(2). Ce phe´nome`ne (e´tudie´ section 1.4.1) est appele´ effet e´lectro-optique
ou effet Pockels dans le cas de la de´tection d’un champ e´lectrique [Wu 1995]. Les va-
riations de bire´fringences induites sont mesure´es de manie`re synchrone par voie optique
(impulsion laser). Lors de cet effet de redressement optique, le temps de relaxation 11 du
cristal est presque instantane´ (la de´formation des nuages e´lectroniques est extreˆmement
bre`ve), de l’ordre de la femtoseconde, permettant un e´chantillonnage rapide du signal a`
mesurer.
Pour faire la mesure du champ te´rahertz, notre choix s’est porte´ sur l’utilisation d’un
cristal de ZnTe d’orientation cristalline <111> et d’e´paisseur 1 mm parce qu’il posse`de
une faible dispersion d’indice et permet un tre`s bon accord de phase entre les ondes
optiques (λ=800 nm) et te´rahertz. La pertinence de ce choix est valide´e par les calculs
11. Temps de re´ponse du cristal a` une excitation e´lectromagne´tique (champ incident) sonde´ par l’im-
pulsion optique provenant du laser femtoseconde.
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qui suivent.
D’une manie`re ge´ne´rale, l’ellipso¨ıde des indices dans un cristal anisotrope s’e´crit de
la manie`re suivante :
x2
n21
+
y2
n22
+
z2
n23
+
yz
n24
+
xz
n25
+
xy
n26
= 1, (1.34)
avec n1=nx, n2=ny et n3=nz, les indices propres du cristal en l’absence de champ
e´lectrique. Dans le cas du cristal de ZnTe d’orientation cristalline <111>, le tenseur
e´lectro-optique est le suivant :

Ex Ey Ez
. . .
. . .
rij = . . .
r41 . .
. r41 .
. . r41
, (1.35)
avec i l’indice correspondant a` chaque terme de l’ellipso¨ıde et j les composantes du
vecteur champ e´lectrique dans le repe`re du cristal. On remarque alors que seuls les termes
croise´s de l’ellipso¨ıde sont affecte´s par l’unique coefficient r41. L’effet e´lectro-optique se
traduit alors par :
∆
(
1
ni
)2
=
∑
rijETHz,j (1.36)
De plus, le cristal de ZnTe e´tant isotrope, n1=n2=n3=n0. L’e´quation de l’ellipso¨ıde des
indices suivant les axes cristallographiques du cristal est alors donne´e par :
x2
n20
+
y2
n20
+
z2
n20
+ 2(r41Exyz + r41Eyxz + r41Ezxy)︸ ︷︷ ︸
termes croise´s
= 1, (1.37)
On oriente ensuite cette ellipso¨ıde dans la direction du vecteur d’onde de l’onde optique
qui est ici l’axe <111> du cristal. Cette direction privile´gie´e est assure´e par les valeurs
des angles sphe´riques ϕ = pi4 et θ = arccos
(
1√
3
)
(figure 1.20) [Duvillaret 2002].
Pour cette nouvelle orientation <111>, l’axe z est confondu avec la direction du vecteur
d’onde optique.
Apre`s e´criture de l’e´quation (1.37) sous forme matricielle et rotation successive selon θ
et ϕ, on obtient la matrice de l’ellipso¨ıde du cristal dans l’orientation <111>. L’e´tat
de polarisation de l’onde optique, intrinse`quement transverse, subira une modification
uniquement de´termine´e par l’ellipse d’indice du cristal. Cette ellipse correspond a` l’in-
tersection du plan d’onde optique et de l’ellipso¨ıde et s’e´crit de la manie`re suivante : 1n20 + 13(−2(Ex + Ey) + Ez)r41 (−Ex+Ey)r41√3
(−Ex+Ey)r41√
3
1
n20
+ Ez r41
 (1.38)
L’e´quation pre´ce´dente prend en compte le champ e´lectrique a` mesurer via ses compo-
santes carte´siennes Ex, Ey et Ez dans le repe`re du cristal. Il convient alors de re´e´crire
ces composantes relativement a` l’axe <111>, chacune subissant les rotations successives.
Par ailleurs, dans un souci de lisibilite´, le champ e´lectrique est re´e´crit via ses compo-
santes sphe´riques (Ef ,Ω,γ).
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Figure 1.20 – Repre´sentation de la de´formation d’une ellipso¨ıde et de la rotation de
ses axes propres, sous l’influence d’un champ externe, pour un cristal de ZnTe <111>,
a` gauche. Direction du vecteur d’onde de la sonde (optique), note´ ~k, dans l’ellipso¨ıde, a`
droite.
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Figure 1.21 – Repre´sentation des rotations γ et Ω ope´re´es sur l’ellipse d’indice du cristal
pour qu’elles suivent la direction du vecteur d’onde de l’onde optique, soit l’orientation
<111>.
Dans cette nouvelle configuration, les composantes du champ s’e´crivent :
Ex = Ef
(
cos(Ω)√
3
+
cos(γ) sin(Ω)√
6
− sin(γ) sin(Ω)√
2
)
Ey = Ef
(
cos(Ω)√
3
+
cos(γ) sin(Ω)√
6
− sin(γ) sin(Ω)√
2
)
Ez = Ef
(
cos(Ω)−√2 cos(γ) sin(Ω)√
3
) (1.39)
La matrice <111>, en fonction de |E|, γ et Ω, prend la forme : 1n20 − Ef r41(cos(Ω)+√2 cos(γ)sin(Ω)√3 √23Ef r41 sin(γ) sin(Ω)√
2
3Ef r41 sin(γ) sin(Ω)
1
n20
− Ef r41(cos(Ω)+
√
2 cos(γ)sin(Ω)√
3
 (1.40)
L’onde te´rahertz a` caracte´riser est copropagative a` l’onde optique, toujours selon l’axe
<111>. Il en re´sulte un champ te´rahertz transverse a` cet axe privile´gie´. Ω prend donc
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pour valeur pi/2. Dans ce cas, les valeurs propres V P1 et V P2 de l’ellipse de´crite par
l’e´quation (1.41) sont donne´es par :
V P1 =
3−√6Ef n2 r41
3n2
, V P2 =
3 +
√
6Ef n
2
0 r41
3n20
, (1.41)
Ces valeurs propres sont directement lie´es aux indices propres n+ et n− vus par l’onde
optique par :
V P1x
2 + V P2y
2 = 1 ≡ x
2
n2+
+
y2
n2−
= 1, (1.42)
Enfin, le de´veloppement en se´rie de Taylor 12 de 1/
√
V P permet d’obtenir la de´pendance
line´aire des indices propres avec le champ e´lectrique a` mesurer :
n−(Ef ) = n0 +
Ef n
3 r41√
6
et n+(Ef ) = n0 − Ef n
3 r41√
6
(1.43)
L’anisotropie induite par le champ e´lectrique, et influant sur l’e´tat de polarisation op-
tique, est donne´e par la diffe´rence ∆n=n+-n− :
∆n(Ef ) =
√
2
3
n30 r41Ef (1.44)
Graˆce a` cette dernie`re e´quation, nous avons ve´rifie´ que pour l’orientation cristalline
<111>, la valeur de ∆n ne de´pend pas de γ, ni de l’orientation transverse du champ
e´lectrique a` mesurer. Autrement dit, il existe toujours une anisotropie transverse mesu-
rable et qui est uniquement de´pendante de Ef , le module de ce champ transverse.
Attardons nous maintenant sur le principe meˆme de la conversion e´lectro-optique,
qui peut eˆtre de´compose´e en trois phases, repre´sente´es figure 1.22.
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Figure 1.22 – Sche´ma du principe de la conversion e´lectro-optique par effet Pockels
pour la mesure du champ te´rahertz.
La premie`re, que nous venons de de´crire, consiste en une modulation de l’ellipso¨ıde
d’indice, du milieu non-line´aire, dont les variations sont contraintes par les valeurs que
prend le module du champ te´rahertz ETHz (Ef ), (a).
A` l’aide d’une lame demi-onde (λ/2) 13, ces variations d’indices sont transforme´es en une
modulation de la polarisation de la sonde optique, constituant la seconde phase (b).
La dernie`re e´tape (c) est compose´e d’un prisme de Wollaston se´parant la polarisation
12. On rappelle que les effets non-line´aires induits par les coefficients e´lectro-optiques sont de plusieurs
ordres de grandeur infe´rieurs a` l’indice du cristal en l’absence du champ e´lectrique.
13. Cette configuration n’est valable que lorsque le faisceau de sonde (optique), en entre´e du cristal,
est polarise´ de fac¸on circulaire.
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verticale de la polarisation horizontale du faisceau de sonde. Deux photodiodes auto-
balance´es sont utilise´es pour la conversion e´lectro-optique 14) [Rialland 2000], relevant
chacune les modulations d’amplitude des polarisations transverses de la sonde, oriente´es
par la lame demi-onde. Ce dispositif est ensuite connecte´ a` une de´tection synchrone, lie´e a`
notre programme d’acquisition pilotant la ligne a` retard et permettant l’e´chantillonnage
temporel de l’impulsion te´rahertz.
Pour pouvoir de´crire les phases (b) et (c) de cette conversion il est important de
justifier la polarisation du faisceau de sonde en entre´e de la de´tection. En effet, nous
pre´sentons ici une me´thode originale qui tire partie de l’anisotropie des cristaux non-
line´aires d’orientation cristalline <111> par la polarisation circulaire du faisceau de
sonde en entre´e de la de´tection. De cette manie`re, la polarisation de la sonde optique est
module´e selon n−(E) et n+(E) suivant la modulation de l’ellipso¨ıde d’indice du cristal par
la pre´sence d’un champ te´rahertz transverse. Il en re´sulte que quelle que soit l’orientation
de la lame demi-onde place´e en sortie du cristal, la modulation des polarisations de
sonde est mesurable par les photodiodes, selon la sensibilite´ de la de´tection. Le taux de
modulation d, du photocourant sur chacune des photodiodes, est de´fini par le rapport
entre le photocourant dynamique (AC) induit par la modulation e´lectro-optique et le
photocourant statique (DC), est exprime´ selon [Gaborit 2007] par :
i˜
i¯
=
2pi
λ
∆n(Ef ).L.| sin(Θ0 + 2Γpolariseur − γ)|, (1.45)
avec Θ0 l’angle de re´fe´rence(offset) entre les axes propres de l’expe´rience et les axes
cristallins du milieu non-line´aire, 2Γpol l’orientation du polariseur et γ l’orientation du
champ te´rahertz transverse ( ~E⊥(|E⊥|, γ)). Ce taux profite de la line´arite´ en courant
des photodiodes, ce qui permet de retrouver des valeurs re´elles du module du champ
te´rahertz (Ef ), au travers ∆n. Dans notre configuration, le polariseur est remplace´ par
la lame demi-onde (polarisation de la sonde circulaire), l’angle de rotation devient alors
2Γpol = 4Γλ
2
. Celui-ci permet de ramener la valeur du sinus a` 1 afin d’optimiser le signal.
Compare´e aux me´thodes de de´tection e´lectro-optique employant des cristaux d’orien-
tation cristalline <110> [Chen 2001], cette me´thode a l’avantage d’eˆtre plus simple a`
mettre en œuvre, autant sur l’alignement optique que sur l’acquisition et l’optimisation
d’un signal qui se fait en tournant simplement la lame λ/2. Chacune des photodiodes
rec¸oit un taux de modulation oppose´ : si P1 = d˜ + δd alors P2 = −d˜ + δd, avec δd
la contribution de puissance des fluctuations de puissance du laser (RIN 15). Le signal
de sortie correspond alors a` P1-P2=2d˜, supprimant ainsi l’influence du bruit en puis-
sance et augmentant par un facteur 2 l’amplitude du signal mesure´. Le rapport signal a`
bruit de la mesure est principalement lie´ par les puissances de bruits des e´quipements
e´lectroniques de mesure (NEP). Le champ te´rahertz minimum EminTHz pouvant eˆtre me-
sure´ est alors lie´ aux parame`tres de la sonde optique et a` la longueur du cristal de ZnTe,
soit selon [Armand 2006] :
EminTHz =
NEP.λlaser
√
6√
∆tPopt.L.r41.n3
, V/m (1.46)
avec
√
∆t le temps d’inte´gration de la de´tection synchrone (feneˆtre de moyennage tem-
porelle) et L la longueur du cristal dans l’axe du vecteur d’onde optique (<111>),
14. Le dispositif utilise´ est un Nirvana, il permet de compenser le bruit issu du laser dans les mesures
de types e´lectro-optiques et est commercialise´ par Newport www.newport.com.
15. Voir la description sur le bruit d’intensite´ relatif des lasers page 45.
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soit l’e´paisseur du cristal utilise´ (1 mm). Dans notre cas, λlaser=800 nm, Popt ≈1 mW,
r41=4 pm/V, n=2,8 et ∆t=100 ms, ce qui donne E
min
THz=NEP.70,6.10
9V/m.
1.5.3 E´chantillonnage photoconductif
La de´tection d’une onde te´rahertz par une antenne photoconductrice s’ope`re par le
me´canisme inverse a` la ge´ne´ration par photocommutation (section 1.4.3) : les dispo-
sitifs utilise´s pour la ge´ne´ration et la de´tection sont de structures similaires. Ces an-
tennes de de´tection pre´sentent des rapports signal a` bruit e´leve´, de l’ordre de 60 dB
pour la mesure d’impulsion a` haute cadence (75 MHz).. Des mode`les ge´ne´raux a` la spec-
troscopie te´rahertz mettant en œuvre ces antennes ont e´te´ de´veloppe´s par Jepsen et
al. [Jepsen 1996] et Duvillaret et al. [Duvillaret 2001]. La mesure d’impulsions bre`ves,
par l’e´chantillonnage photoconductif, peut aussi mener a` l’observation de spectres tre`s
large bande, jusqu’a` 20 THz [Kono 2000, Ashida 2008].
La me´thode de de´tection, illustre´e figure 1.23, consiste a` e´clairer, d’une impulsion la-
ser, le gap de l’antenne lorsque celle-ci est soumise au champ te´rahertz avec une impulsion
optique provenant du laser femtoseconde [Grischkowsky 1989]. Au moment ou` l’impul-
sion optique e´claire le gap de l’antenne, les porteurs photo-ge´ne´re´s sont alors acce´le´re´s
par le champ te´rahertz capte´ par les e´lectrodes du photode´tecteur. Le transitoire de
courant J(t) ainsi cre´e´, est donc proportionnel a` l’amplitude de ETHz(t). Pour recons-
truire l’allure de l’impulsion te´rahertz, l’impulsion optique est retarde´e par une ligne de
translation motorise´e afin de balayer temporellement l’enveloppe de ETHz(t) (principe
de l’e´chantillonnage en temps e´quivalent). La mesure du transitoire J(t) a` l’instant τ ,
e´quation (1.47), se fait via les contacts de l’antenne qui sont connecte´s a` la de´tection
synchrone. J(τ) de´pend du champ te´rahertz capte´ par les antennes (ETHz(t’)) et de la
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Figure 1.23 – Sche´ma de principe d’un banc de caracte´risation, mettant en œuvre une
de´tection par photoconduction, de type spectroscopie te´rahertz.
conductivite´ du mate´riau (σ(t’-τ)) semiconducteur qui a e´te´ e´claire´ au temps t’-τ (ou` τ
est le retard variable me´caniquement). Nous avons donc :
J(τ) = ETHz(t) ∗ σ(t) =
∫ +∞
−∞
ETHz(t
′)σ(t′ − τ).dt′
=
∫ +∞
−∞
ETHz(t
′).e.ng(t′ − τ).µe(t′ − τ).dt′,
(1.47)
ou` ng(t’-τ) est la densite´ de porteurs (comme pour l’e´mission te´rahertz nous ne
conside´rons que les e´lectrons, la contribution des trous e´tant faible du fait de leur mobi-
lite´ basse) ; µe(t’-τ) est la mobilite´ transitoire des porteurs photoge´ne´re´s. Comme nous
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l’avons vu section 1.4.3, µe(t) est re´gie par le mode`le de Lorentz dont la solution est :
µe(t) = µ0
[
1− exp
(−t
τc
)]
, avecµ0 =
eτ
m∗
. (1.48)
On remarque qu’au bout de t=3τc la mobilite´ des porteurs a atteint 95 % de sa valeur
limite µ0. Pour le GaAs-BT τc ≈20 fs et donc µe(t) ≈ µ0 apre`s 60 fs environ. Pour
simplifier l’e´criture, nous supposons donc que µe(t) est constante et e´gale a` µ0. Il reste :
J(τ) =
∫ +∞
−∞
ETHz(t
′).e.µ0.ng(t′ − τ).dt′ (1.49)
De`s lors, on peut distinguer deux types de photode´tecteurs : ceux a` tre`s faible dure´e
de vie des porteurs (τe <1 ps) qui vont se comporter comme des e´chantillonneurs par
mesure directe de l’amplitude ETHz et ceux a` longue dure´e de vie (τe dure´e de l’im-
pulsion te´rahertz) qui vont se comporter comme des e´chantillonneurs inte´grateurs. Dans
le premier cas, le mate´riau n’est conducteur que durant un temps tre`s court devant
la dure´e de l’impulsion te´rahertz et, le photocourant (qui est de´tecte´ par un syste`me
”lent” type de´tection synchrone) lui est une impulsion tre`s bre`ve dont l’amplitude est
proportionnelle a` ETHz(τ), I(τ)∝ETHz(t-τ). Ceci est illustre´ dans la figure 1.24a tire´
de E. Castro-Camus et al. [Castro-Camus 2008]. Dans le second cas, la conductivite´ du
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Figure 1.24 – Repre´sentation sche´matique de l’impulsion te´rahertz (en bleu) de la
conductivite´ dans le photoconducteur (en pointille´ rouge), et le courant induit entre les
contacts, proportionnel a` l’inte´grale du produit du champ e´lectrique et de la conductivite´.
Illustration pour un mate´riau semiconducteur rapide (1 ps) en a) et d’un mate´riau
semiconducteur lent (1 ps) en b).
mate´riau est assimile´e a` une fonction ”marche” et le courant J(τ) est proportionnel a`
l’inte´grale
∫ +∞
τ ETHz(t
′).σ0.dt′. On a donc un e´chantillonneur inte´grateur, cas illustre´
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figure 1.24b.
D’un point de vue des performances temporelles (ou bande passante) les deux types
d’e´chantillonneurs sont e´quivalents car la bande passante est de´finie par la dure´e du
front de monte´e de σ(t) qui de´pend essentiellement de la dure´e des impulsions laser et
de la constante de temps RC du photocommutateur. Pour autant, d’un point de vue rap-
port signal sur bruit, la seconde me´thode (e´chantillonneurs inte´grateurs) si elle conduit
en ge´ne´ral a` un re´sultat plus e´leve´ (meilleure mobilite´ des porteurs dans les mate´riaux
”lents”) pre´sente l’inconve´nient d’inte´grer pendant un temps long le bruit pre´sent dans
l’expe´rience, de´gradant ainsi le rapport signal sur bruit. C’est pourquoi en spectroscopie
te´rahertz, les de´tecteurs sont souvent fabrique´s avec des semiconducteurs rapides tel que
le GaAs-BT.
Pour notre part, nous avons utilise´ une antenne photoconductrice en GaAs-BT
mode`le Teravil qui dispose ”de se´rie” d’une antenne dipolaire et d’une lentille en silicium
haute re´sistivite´ de type he´misphe´rique. L’obtention d’un signal avec un tel dispositif
est relativement simple. La premie`re e´tape consiste a` placer l’ouverture du dispositif
au point focal du faisceau te´rahertz. Pour maximiser l’efficacite´ de conversion optique-
courant, nous mesurons la re´sistance entre les deux lignes de l’antenne quand son gap est
e´claire´ par le laser. Cette re´sistance, sous e´clairement, doit eˆtre la plus faible possible,
aux alentours de quelques kΩ, selon le milieu semiconducteur. Tandis que la re´sistance
d’obscurite´ (sans e´clairement), se situe vers le MΩ.
L’acquisition d’une impulsion te´rahertz, provenant de l’e´metteur Tera-Sed 10, est
repre´sente´e figure 1.25. Le dispositif de de´tection est une antenne Teravil re´alise´e en
GaAs-BT
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Figure 1.25 – Trace temporelle mesure´e par e´chantillonnage photoconductif avec l’an-
tenne Tera-Vil Ekspla de l’e´metteur Tera-Sed 10.
Sur cette mesure nous observons une impulsion secondaire retarde´e par rapport a` la
premie`re, d’environ 8 ps. Celle-ci n’apparaissant pas sur les acquisitions re´alise´es par
e´chantillonnage electro-optique, nous en de´duisons qu’il s’agit d’un effet Fabry-Perot
intervenant dans le substrat de l’antenne de de´tection ou d’une re´flexion parasite de
l’impulsion te´rahertz dans le de´tecteur.
Cela est duˆ au fait que meˆme si l’antenne posse`de une lentille de substrat (a` haut in-
dice de re´fraction) permettant un meilleur couplage de l’onde incidente, celle-ci n’est
pas force´ment adapte´e a` la forme du faisceau te´rahertz incident : une lentille hyper-
he´misphe´rique est adapte´e a` un faisceau pre´-focalise´ 16 alors qu’une lentille hemisphe´rique
16. Ce qui est le cas sur notre banc expe´rimental : le faisceau te´rahertz devant le de´tecteur est pre´-
focalise´ par un miroir parabolique 1.23 qui, nous le verrons plus tard, sert a` focaliser le faisceau te´rhaertz
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(cas du de´tecteur Teravil) est adapte´e a` un faisceau collimate´ ou le´ge`rement divergent.
1.5.4 Synthe`se de la de´tection par e´chantillonnage temporel
La comparaison entre l’e´chantillonnage e´lectro-optique et photoconductif a de´ja` fait
l’e´tat de nombreuses publications [Cai 1998, Park 1999]
Nous pouvons retenir de ces deux me´thodes de de´tection cohe´rente qu’elles per-
mettent d’obtenir une re´solution temporelle tre`s e´leve´e, limite´e par le pas me´canique des
lignes de translations et des dure´es d’impulsions de sondes ; elles posse`dent e´galement des
rapports signal sur bruits conse´quents [Wu 1996, Duvillaret 2001, Yano 2006]. Le princi-
pal avantage de l’e´chantillonnage e´lectro-optique est sa bande passante de de´tection qui
peut eˆtre supe´rieure a` 10 THz, selon le cristal utilise´, affectant cependant quelque peu le
rapport signal a` bruit de la mesure.
La comparaison des deux me´thodes d’e´chantillonnage que nous avons utilise´es, pour
la mesure de l’impulsion te´rahertz provenant de l’e´metteur Tera-Sed 10 est illustre´e fi-
gure 1.26.
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Figure 1.26 – Repre´sentation de l’impulsion te´rahertz ge´ne´re´e par le Tera-Sed 10, a`
gauche et son spectre associe´, a` droite. La mesure, a` travers la de´tection synchrone, est
re´alise´e par e´chantillonnage photoconductif (Tera-Vil), en noir et e´le´ctro-optique (cristal
de ZnTe d’e´paisseur 1 mm), en bleu.
Notons que les feneˆtres d’acquisitions temporelles des deux mesures ne sont pas les
meˆmes : celle re´alise´e par e´chantillonnage photoconductif n’est pas assez longue pour
prendre en compte le rebond temporel, duˆ a` l’e´metteur te´rahertz, et posse`de donc une
moins bonne re´solution spectrale que la mesure re´alise´e par e´chantillonnage e´lectro-
optique.
Ces deux me´thodes rendent des re´sultats du signal te´rahertz, ge´ne´re´ par le Tera-Sed
10, sensiblement diffe´rents. Cette diffe´rence peut en partie eˆtre explique´e par le fait
que les signaux mesure´s sont la re´ponse des syste`mes de de´tections, de la ge´ne´ration
te´rahertz et de l’arrangement optique, qui sont diffe´rents selon les deux me´thodes de
mesures. Ainsi, le de´calage de la fre´quence centrale observe´e sur les transforme´es de
Fourier des impulsions temporelles e´chantillonne´es est certainement duˆ a` la re´ponse des
syste`mes de de´tection. En effet, la re´ponse spectrale du photocommutateur est centre´e
sur une fre´quence plus basse que celle du cristal de ZnTe ; ce qui s’explique par les temps
d’interaction caracte´ristiques mis en jeu qui sont quasi instantane´s pour les cristaux
non-line´aires et extreˆmement brefs pour du GaAs-BT. Pour les applications qui nous
sur les de´tecteurs de puissances que nous voulons caracte´riser.
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inte´ressent, ces deux me´thodes cohe´rentes nous permettent de connaˆıtre le spectre de
l’impulsion te´rahertz ge´ne´re´e apre`s propagation dans notre montage optique (constitue´
de miroirs paraboliques 1.23). L’information spectrale ge´ne´re´e par l’antenne a` peignes in-
terdigite´s (Tera-Sed 10), que nous venons de mesurer, nous servira lors de la mode´lisation
du banc expe´rimental, au chapitre 2.
1.6 Me´thodes de de´tections incohe´rentes
Dans cette section nous de´taillons le fonctionnement de diffe´rentes technologies de
de´tecteurs de puissance utilise´s durant cette the`se, a` commencer par les de´tecteurs
e´lectroniques, puis les de´tecteurs thermiques.
Les de´tecteurs e´lectroniques permettent d’atteindre des de´bits de donne´es
conse´quents sur des bandes passantes de quelques centaines de gigahertz. Ils
ont e´galement l’avantage d’eˆtre compatibles avec les technologies de la micro et
nanoe´lectronique permettant leur inte´gration dans des syste`mes complexes de traitement
de l’information. Ce sont typiquement des transistors ou des diodes de types Schottky
qui sont utilise´s.
Les de´tecteurs thermiques eux re´agissent a` l’e´chauffement de leur structure provoque´
par des ondes infrarouges incidentes dont ils inte`grent l’intensite´ dans le temps. Ces
temps d’inte´gration sont lents, de l’ordre de la miliseconde, limitant leur usage a` des
applications ne ne´cessitant pas de modulation rapide du signal. Parmi ces de´tecteurs,
nous avons eu recours a` deux technologies de de´tecteurs, pyroe´lectrique et bolome´tique :
deux pyrome`tres, de chez Gentec et Jasco, un bolome`tre cryoge´nique en silicium de chez
Infrared et d’une matrice de microbolome`tres provenant du CEA-LETI et fonctionnant
a` tempe´rature ambiante.
Dans un premier temps, nous allons pre´senter les bases de la de´tection directe en
terme de signal et de bruit. Ensuite, nous de´taillerons le fonctionnement des princi-
pales technologies de de´tecteurs de puissance, parmi ceux que nous avons utilise´s, en
commenc¸ant par les de´tecteurs e´lectroniques puis les de´tecteurs thermiques.
1.6.1 Introduction a` la de´tection directe
Le principe de la de´tection directe s’appuie sur l’utilisation de de´tecteurs de puissance
inte´grant, avec une constante de temps τ , un signal incident I∝ ETHz2 compose´ du signal
utile Is et de sources de bruits Ib=Ibi+Ibe ou Ibi et le bruit intrinse`que du de´tecteur et
Ibe le bruit lie´ a` l’environnement. Ce dernier peut eˆtre minimise´ en modulant le signal
utile (faisceau te´rahertz) devant le de´tecteur, et de brancher ce dernier a` une de´tection.
Un sche´ma d’expe´rience impulsionnelle, mettant en œuvre une de´tection directe, est
repre´sente´ figure 1.27.
Laser
femtoseconde
Détection
synchrone
Faisceau
térahertz
Emetteur Détecteur
Lentilles Modulation à fmFaisceau
optique
Hacheur
Figure 1.27 – Sche´ma du principe de la de´tection directe employant des de´tecteurs de
puissance.
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Le signal Is le plus faible pouvant eˆtre de´tecte´ (I
min
s ) de´pend de la sensibilite´ intrinse`que
en V/W ou A/W et de la puissance e´quivalente de bruit (NEP,) en V/
√
W ou A/
√
W ,
du de´tecteur. Ces caracte´ristiques sont principalement lie´es a` la technologie du de´tecteur
utilise´ mais aussi a` sa conception : son blindage et son coefficient de couplage (antenne,
cornet, guide d’ondes, adaptation d’impe´dance). Cet ensemble constitue la re´ponse du
de´tecteur. La limite de de´tection d’un signal va alors eˆtre impose´e par le bruit a` partir
duquel le rapport signal sur bruit (RSB) devient unitaire, soit :
RSB =
Is
Ib
= 1. (1.50)
Le bruit capte´ par le de´tecteur est constitue´ de plusieurs sources que nous de´crirons
section 1.6.2 : le bruit intrinse`que du de´tecteur et des e´le´ments e´lectriques lie´ aux dis-
positifs de mesure (de´tection synchrone), le bruit environnant (expe´rimental et du corps
noir) ou par le bruit quantique (bruit de photon) inhe´rent au signal te´rahertz a` mesurer.
Dans le domaine te´rahertz, seuls certains de´tecteurs, fonctionnant a` des tempe´ratures
cryoge´niques (sub-Kelvin) sont limite´s par ce dernier. Ainsi, les de´tecteurs de puissance
sont caracte´rise´s par leur puissance e´quivalente de bruit, e´quation 1.51, exprime´e en
V/
√
Hz ou en A/
√
Hz.
NEP =
Bruit
Sensibilite´
, (1.51)
Celle-ci est de´finie comme e´tant la puissance ne´cessaire pour que le rapport signal sur
bruit du de´tecteur (SNR) soit de 1 sur une bande passante de 1 Hz, ce qui correspond
a` un temps d’inte´gration de 0.5 seconde. Il s’agit en fait du rapport entre la densite´
spectrale de bruit (DSB) 17 en V/
√
Hz et la sensibilite´ en V/W. Une petite valeur de
puissance e´quivalente de bruit est signe d’un de´tecteur ayant une bonne dynamique de
mesure. En effet, meˆme si sa sensibilite´ est faible, elle est compense´e par le niveau de bruit
interne, Ibi, qui lui permet alors d’extraire un signal de faible amplitude (supe´rieur a` son
seuil de bruit). Prenons l’exemple suivant d’un de´tecteur, isole´ du bruit expe´rimental
(Ib=Ibi ; Ibe=0), dont la sensibilite´ est de 10 V/W avec une densite´ spectrale de bruit
de 10 nV/
√
Hz. Dans ce cas, la puissance e´quivalente de bruit est de 1 nW/
√
Hz, le
de´tecteur peut alors mesurer un signal de 1 nW avec un rapport signal a` bruit de 1
pour un temps d’inte´gration de 0.5 s. Si l’on ajoute le bruit externe Ibe au signal Is,
supe´rieur a` la densite´ de puissance, la densite´ spectrale de bruit augmente. La densite´
de puissance elle, est inhe´rente au de´tecteur et reste constante. Dans ce cas, le signal
minimum pouvant eˆtre mesure´ est simplement limite´ par le niveau de bruit Ibe et est
donc e´gal a` ce dernier (pour un rapport signal sur bruit de 1).
1.6.2 Identification des principales sources de bruit
Le bruit peut eˆtre repre´sente´ par sa densite´ spectrale de bruit (DSB), il s’agit de
la valeur en tension du bruit sur une bande de 1 Hz donne´ a` une fre´quence f. Dans
un environnement expe´rimental, tel que le noˆtre, trois sources de bruit sont a` prendre
en compte : le bruit intrinse`que du de´tecteur, le bruit externe au de´tecteur et le bruit
contenu dans le signal te´rahertz. Les sources intrinse`ques, comme le bruit thermique et
le bruit de grenaille, ne peuvent eˆtre supprime´es, elles sont inhe´rentes a` tout processus
physique. Chacune de ces sources posse`de une signature particulie`re, il existe alors des
17. La densite´ spectrale de bruit correspond a` la quantite´ de bruit pre´sente dans un signal re´parti sur
une bande de 1 Hz.
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me´thodes expe´rimentales qui permettent de minimiser leur impact. Les sources externes
concernent l’environnement de travail, il peut s’agir de radiations provenant du re´seau
e´lectrique, des ondes radios et de te´le´phonie mobile, etc. Ces sources peuvent eˆtre en
partie contre´es en preˆtant attention au blindage du de´tecteur et aux diffe´rents couplages
possibles avec la masse des dispositifs, qui peut jouer le roˆle d’antenne, et aux cou-
plages capacitif et re´sistif. Nous pre´sentons maintenant les sources de bruit pouvant eˆtre
rencontre´es.
Bruit externe et bruit lie´ a` l’e´mission
Parmi les sources de bruit e´lectromagne´tiques environnant nous pouvons distinguer
les sources inde´pendantes de l’expe´rience de ge´ne´ration-de´tection te´rahertz des sources
qui sont inhe´rentes a` l’expe´rience. Parmi les premie`res, citons les ondes e´mises a` haute
fre´quence (wifi, te´le´phone portable) et celles e´mises a` basse fre´quence (alimentation des
lasers, 50 Hz, etc.). Parmi les secondes la source la plus proble´matique est celle lie´e a`
la photocommutation : l’e´metteur te´rahertz e´claire´ se comporte comme une re´sistance
variable et tout le circuit d’alimentation (pile, caˆble) est traverse´ par des impulsions
de courant et des variations de tensions cadence´es a` la fre´quence de re´pe´tition du laser
(75 MHz). Notons que les processus de ge´ne´ration non-line´aires ou par effet de surface
ne souffrent pas de cet inconve´nient.
Bruits du laser et bruit d’intensite´ relatif
La lumie`re ge´ne´re´e par le laser est entache´e par plusieurs sources de bruit inhe´rentes
a` la plupart des lasers. Cela peut eˆtre des sources de bruit me´canique, acoustique et
thermique (basse fre´quence) comme des sources e´lectriques (alimentation des diodes de
pompes) etc. Le milieu a` gain et le type de cavite´ des lasers jouent e´galement un roˆle
puisqu’ils sont principalement a` l’origine du bruit quantique dans les lasers. Ce bruit
a pour effet direct de produire des fluctuations de l’intensite´ optique du faisceau laser,
e´galement appele´ bruit d’intensite´ relatif (RIN). Il est caracte´rise´ par le rapport entre
le bruit de la puissance laser δP et la puissance moyenne du laser Pmoy, ou` la puissance
laser totale s’e´crit :
Plaser(t) = Pmoy + δP (t)
RIN(f) =
Pmoy
δP (f)
(1.52)
La mesure de ce bruit ne´cessite un environnement controˆle´ et une bonne compre´hension
des diffe´rentes sources de bruit externes. L’utilisation d’une photodiode, dont la com-
posante DC est bloque´e et la sortie filtre´e par un filtre passe bas (fc ≈50 MHz), est
couple´e a` un amplificateur bas bruit a` transimpe´dance permettant de transformer le
courant de sortie de la photodiode en une tension. La lecture de cette tension, image des
fluctuations en intensite´ du laser, est visualise´e dans le domaine spectral, a` l’aide d’un
analyseur de re´seau vectoriel par exemple. Une repre´sentation de ce bruit, inte´gre´ de 1 Hz
jusqu’a` 40 MHz pour un laser Ti :Sa, est illustre´e figure 1.28. L’amplitude du bruit (RIN)
RMS inte´gre´e sur la bande spectrale de mesure vaut 0,50 % lorsque la pompe optique
utilise´e est le laser Argon-Ion (2) et 0,015 % lorsqu’il s’agit de la diode laser (3). Dans
cette configuration, qui est celle utilise´e par notre laser (Femtolaser), le bruit de´croˆıt
de manie`re quadratique avec la fre´quence (de 1 Hz jusqu’a` ≈1 MHz) et finit par tendre
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Figure 1.28 – Bruit d’amplitude d’un laser Ti :Sa pour deux pompes optiques
diffe´rentes : (1) un laser Argon-Ion, (2) une diode laser. En (3) le plancher de bruit
(bruit de grenaille) calcule´ en incluant le bruit de la photodiode (-157 dB/Hz) et en (4) le
plancher de bruit de la photodiode. Figure extraite de la the`se de R. P. Scott [Scott 2009].
vers le bruit de grenaille du de´tecteur, pour les plus hautes fre´quences. Pour minimiser
ces perturbations, il est alors conseille´ de travailler avec des fre´quences de modulation
e´leve´e. Dans notre cas, et selon les de´tecteurs utilise´s, les fre´quences de modulations
ont e´te´ fixe´es a` environ 1 kHz pour les de´tecteurs rapides, de types e´lectroniques, et
de quelques dizaines de Hz pour les de´tecteurs thermiques (10-20 Hz) qui seront alors
plus sensibles a` ce bruit. Afin de minimiser davantage ces fluctuations, il est e´galement
possible de ponde´rer l’acquisition d’un signal par les valeurs de RIN mesure´es par une
photodiode ou a` l’aide de proce´de´s plus e´labore´s [Scott 2001].
Bruit quantique (de grenaille, Schottky ou de photon)
Ce bruit apparaˆıt dans les flux compose´s de particules, tel que le courant e´lectrique
(e´lectrons) ou la lumie`re (photons). Dans ces flux discrets, les particules n’arrivent pas
en meˆme temps mais de manie`re ale´atoire suivant la loi de Poisson, durant un temps
∆t. Pour un de´tecteur recevant un tel flux, chaque interaction lumie`re matie`re cre´e une
paire e´lectron-trou ge´ne´rant a` son tour un courant de bruit dont l’expression est donne´e
par :
IRMSb =
√
2eI∆f, (1.53)
avec e, la charge d’un e´lectron et I la valeur RMS du courant alternatif ou continu dans
le dispositif. Ce bruit apparaˆıt particulie`rement dans les jonctions que l’on retrouve dans
les diodes Schottky et les transistors.
Bruit thermique (Jonhson) et rayonnement de corps noir
Dans une re´sistance a` l’e´quilibre thermique, le bruit Johnson est ge´ne´re´ par l’agitation
thermique des porteurs. Les fluctuations de la densite´ d’e´lectron sont alors a` l’origine
d’une tension parasite Vb apparaissant aux bornes de la re´sistance :
V RMSb =
√
4kTR∆f, (1.54)
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avec k la constante de Boltzmann, T, la tempe´rature en Kelvin, R, la re´sistance et ∆f la
bande passante de la mesure. A` tempe´rature ambiante, l’entre´e d’un dispositif ge´ne`re un
bruit Jonhson dont la valeur et la bande spectrale sont fixe´es par sa re´sistance d’entre´e
Re et sa bande passante ∆f . Selon les caracte´ristiques des dispositifs utilise´s, le bruit
Johnson peut eˆtre important et e´tale´ sur une large bande spectrale.
E´tant donne´ la gamme spectrale qui nous inte´resse (de 0,1 a` 1 THz) et les faibles
puissances mises en jeu, le rayonnement ”thermique” environnant peut eˆtre conside´re´
comme une source de bruit. Pour l’approcher, nous prenons le cas du rayonnement
de corps noir et de la puissance rec¸ue sur un de´tecteur fonctionnant dans le domaine
millime´trique.
Nous conside´rons un faisceau a` l’entre´e du de´tecteur de surface A et d’angle solide Ω.
La puissance d’un corps noir, a` la tempe´rature T, rayonne´e par une surface e´le´mentaire
dA, dans un angle solide dΩ et dans la bande spectrale df de´finie autour de f suit la loi
de Plank :
B(f, T ) =
2.h.f3
c2
1
exp
(
hν
KBT
)
− 1
(W.m−2.sr−1.Hz−1) (1.55)
Si le de´tecteur collecte la puissance e´mise par une surface A dans l’angle solide Ω, la
puissance totale est, elle, donne´e selon [Richards 1994] par :
P =
∫ ∞
0
Pf .df = AΩ
∫ ∞
0
τ(f).B(f, T ).df
= AΩ
∫ ∞
0
τ(f).2.h.f3
c2
[
exp
(
h.f
KBT
)
− 1
] .df, (1.56)
ou` τ(f) est la transmittance de filtres e´ventuellement place´s devant le de´tecteur.
Nous conside´rons un de´tecteur et un syste`me optique conc¸us pour de´tecter une longueur
d’onde maximale de 3 mm (100 GHz). Le produit AΩ est optimise´ a` AΩ=λ2=9 mm2
(limite de diffraction a` 100 GHz). la courbe ci-dessous repre´sente la densite´ spectrale de
puissance Pf .df (en W/Hz) pour une tempe´rature T=300 K et AΩ=9 mm
2.
Figure 1.29 – Puissance rayonne´e par un corps noir a` tempe´rature ambiante pour un
syste`me optique ou` AΩ=9 mm2. A` gauche, l’allure du rayonnement sur toute sa bande
spectrale et a` droite le rayonnement sur une bande spectrale comprise entre 100 GHz et
1 Thz.
Si on conside`re la bande spectrale allant de 100 GHz jusqu’a` 1 THz, la puissance rayonne´e
du corps noir collecte´e par le syste`me optique conside´re´ (avec τ(f) = 1) vaut 259 nW.
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Bruit de scintillement (flicker noise)
Il s’agit d’un bruit basse fre´quence qui e´volue en 1/f, dont les origines sont multiples :
il peut s’agir d’impurete´s pre´sentes dans un semiconducteur induisant des recombinaisons
de porteurs.
Bruit total
Le bruit total correspond a` la racine carre´e de la somme de chacune des sources de
bruits e´leve´es au carre´, auquel il faut ajouter les sources de bruits externes Sbext :
Sbtot =
√∑
i
Sb2i + Sbext. (1.57)
1.6.3 Diode Schottky a` tension de polarisation nulle
La diode Schottky, de Walter H. Schottky, est compose´e d’un contact dit Schottky :
une he´te´rojonction metal-semiconducteur. Illustre´e figure 1.30, les caracte´ristiques de ce
composant sont lie´es aux proprie´te´s intrinse`ques du semiconducteur et a` sa conception.
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Figure 1.30 – De gauche a` droite, repre´sentation sche´matique d’une diode Schottky
configure´e en de´tection te´rahertz, de sa structure de bande et de son circuit e´lectrique
e´quivalent.
Dans ce type de structure, un signal peut eˆtre redresse´. La barrie`re de potentiel issue
du contact entre les deux mate´riaux, qui re´git le fonctionnement du dispositif, a e´te´
mode´lise´e par Cowley et Sze [Cowley 1965] en 1965, en prenant compte des effets de
surface.
A` l’e´quilibre, en l’absence de champ e´lectrique externe, le niveau de Fermi EF est
constant dans l’he´te´rojontion. Dans le me´tal, EF repre´sente le niveau des e´lectrons alors
que dans le semiconducteur, il est de´termine´ par les impurete´s du mate´riau. Avant le
contact des deux mate´riaux de l’he´te´rojonction, le niveau de Fermi dans le semiconduc-
teur est plus e´leve´ que celui du me´tal : le travail de sortie 18 du semiconducteur eφsc
e´tant plus faible que celui du me´tal eφm. Cette diffe´rence d’affinite´ e´lectronique entre
les deux mate´riaux provoque, a` leur contact, une barrie`re de potentiel Φb issue de la
18. Le travail de sortie repre´sente l’e´nergie a` fournir pour arracher un e´lectron du niveau de Fermi
jusqu’au niveau du vide : en dehors du mate´riau.
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courbure des bandes de conduction et de valence (qui suivent le profil du travail de sor-
tie du semiconducteur). Dans cet e´tat, le transit des e´lectrons du semiconducteur vers
le me´tal et inversement du me´tal vers le semiconduteur n’est pas possible. La diffe´rence
de charge, a` la jonction des mate´riaux, e´tablit un fort champ e´lectrique repoussant les
e´lectrons de la surface du semiconducteur, faisant apparaˆıtre une zone de de´ple´tion (zone
de charge d’espace), repre´sente´e figure 1.30. Cette zone de charge d’espace exprime´e par
sa longueur WZCE , e´quation (1.58), est module´e par le champ te´rahertz incident.
WZCE =
√
2εs(Φb − VTHz)
eNd
, (1.58)
avec Nd la concentration de dopage dans le semiconduteur, VTHz le potentiel applique´
a` la jonction et Φb et le potentiel de la barrie`re et εs est le permittivite´ die´lectrique
du semiconducteur. L’e´tablissement d’un courant (passage des e´lectrons d’un milieu
a` l’autre) dans la diode se fait par l’application du champ te´rahertz, soit VTHz, qui
vient abaisser la hauteur de la barrie`re Φb, autorisant ainsi le passage des e´lectrons par
e´mission thermo¨ıonique. La distribution d’e´nergie des e´lectrons au sein du semiconduc-
teur donne lieu a` une forte non-line´arite´ entre le courant circulant dans la jonction et
VTHz, e´quation (1.59). Le releve´ du courant I(t) nous renseigne alors sur la quantite´
d’e´nergie apporte´e par le rayonnement te´rahertz incident.
I(V ) = IS
[
exp
e(U − I Rs)
ηkBT
− 1
]
, (1.59)
ou` IS , le courant de saturation, est donne´ par :
IS = SA
∗ T 2 exp− eΦb
kBT
, (1.60)
avec S la surface de la jonction, A∗ la constante de Ridchardson, Rs re´sistivite´ du se-
miconducteur (la re´sistance se´rie), η le coefficient d’ide´alite´ de la diode (>1), kB la
constante de Boltzmann et T la tempe´rature de la jonction. Pour la diode WR10ZBD
(75-110 GHz) de chez Virginia Diodes, les valeurs de ces composantes sont de l’ordre
de : IS=11µA, Rs=19 Ω, η=1.13. La jonction de polarisation nulle, dV/dI=Vo/IS ,
avec Vo=ηkBT/q=1,13.1,38.10
−23.300/1,6.10−19=29,2µV, vaut alors ≈2.66 kΩ. La ca-
racte´ristique I(V), pour cette diode (WR10ZBD), est illustre´e figure 1.31.
La sensibilite´ intrinse`que de la diode peut eˆtre de´termine´e a` partir de cette courbe I-V,
au travers de l’e´quation 1.59 selon [Cowley 1966, Hesler 2007b] :
SV =
−d2V
dI2
dV
dI
∣∣∣∣∣
I=0
=
1
IS
(1.61)
La diode peut eˆtre vue comme un ge´ne´rateur de courant alimentant la re´sistance se´rie de
la diode. La sensibilite´ est affecte´e par la capacite´ de jonction et la re´sistance de charge
(la re´sistance de la diode e´tant importante) [HP 1994].
A` l’aide du circuit petit signal, figure 1.30, la fre´quence de coupure fc de la diode
peut eˆtre exprime´e, en fonction de la re´sistance se´rie Rs et la capacite´ de jonction Cj ,
agissant comme un filtre RC (passe bas) :
fc =
1
2piRsCj
avec, Cj = S
√
qNd εs
2(Φb − VTHz) .
(1.62)
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Figure 1.31 – Caracte´ristique I(V) mesure´e pour la diode WR10ZBD de chez Virginia
Diodes, issue de la re´fe´rence [Hesler 2007b].
Aujourd’hui, les diodes de redressement utilise´es pour la de´tection vide´o sont en
technologie planaire [Bishop 1990, Hairui 2011, Jingtao 2013] et permettent de recou-
vrir l’ensemble de la bande spectrale a` partir de 50 GHz jusqu’a` 1,7 THz, en partie
repre´sente´es figure 1.32.
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WR0.65ZBD
Figure 1.32 – Couverture spectrale des diodes Schottky Virginia Diodes, a` gauche et
photo type d’un dispositif tel qu’il est livre´ (blinde´), a` droite.
La re´ponse en fre´quence de ces diodes est lie´e au dispositif de couplage de l’onde incidente
vers la zone sensible de la diode. Les diodes Virginia Diodes sont e´quipe´es d’antenne cor-
net en entre´e mais le couplage de la radiation te´rahertz peut aussi eˆtre re´alise´ a` l’aide
d’antennes [Ito 2008]. Un de´tecteur large bande fonctionnant de 150 GHz a` 900 GHz a
d’ailleurs e´te´ fabrique´ avec une diode Schottky planaire connecte´e a` une antenne large
bande [Liu 2010]. Sa re´ponse spectrale, repre´sente´e figure 1.33a, est compare´e a` celles
de diodes Schottky provenant de Virginia Diodes. Ces re´ponses sont mesure´es a` l’aide
d’une source continue accordable en fre´quence dont la puissance de´croˆıt avec la fre´quence
(figure 1.33b).
La re´ponse de ce dispositif est sensiblement moins bonne que ces homologues mais permet
la de´tection d’ondes te´rahertz sur une bande spectrale supe´rieure a` celle de 4 diodes VDI.
Cet exemple montre qu’un compromis entre sensibilite´ et largeur spectrale de de´tection
peut eˆtre trouve´ avec ces composants, selon leur dispositif de couplage, les rendant plus
polyvalents.
De plus, la technologie planaire permet la conception de matrices de diodes pour
des applications d’imagerie te´rahertz. S-P. Han et al. [Han 2013] ont fabrique´ un scan-
ner te´rahertz constitue´ d’une range´e de 20 diodes Schottky en InGaAs dont la re´ponse
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Figure 1.33 – Comparaison d’un de´tecteur large bande a` base d’une diode Schottky a`
tension polarisation nulle face a` trois diodes Schottky commerciales, figure extraite de
la re´fe´rence [Liu 2010]. En (a), la mesure de la sensibilite´ du de´tecteur large bande et en
(b), la mesure de la tension de sortie des de´tecteurs pre´sente´s.
spectrale s’e´tend sur 180 GHz a` mi-hauteur, pour une sensibilite´ moyenne de 98,5 V/W,
avec un maximum a` 100 GHz. Le couplage des radiations te´rahertz est re´alise´ par des
antennes en spirales carre´es. Ainsi, des objets et des profils de faisceaux te´rahertz ont
pu eˆtre image´s par le balayage de la ligne de de´tecteurs. La re´solution de´pend alors a` la
fois du diame`tre des anodes (ici 2µm) et du pas de balayage du scanner.
La` ou` ces composants portent le plus grand inte´reˆt c’est pour des applications de
communications sans fil te´rahertz [Koenig 2013]. Les principaux avantages e´tant leur
rapidite´, avec des fre´quences de modulations e´leve´es (>100 MHz), leurs sensibilite´s
(>100 V/W) et leur conception, permettant un grand choix de bandes spectrales
de de´tection. La bande spectrale comprise entre 300 et 500 GHz est essentiellement
e´tudie´e [Nagatsuma 2010] car pour ces fre´quences (au dela` de 300 GHz) le ”spectre
radio” est libre, marquant le manque de dispositifs (d’e´mission comme de de´tection)
fonctionnant a` ces fre´quences. De nombreux re´sultats obtenus en espace libre ont de´ja` vu
le jour et montrent l’efficacite´ des diodes Schottky pour les syste`mes de communications
sans fil. Le tableau de l’article de G. Ducourneau et al. [Ducournau 2014] recense
les diffe´rents syste`mes de communications te´rahertz reporte´s dans la litte´rature. Les
de´bits de communication obtenus par ces divers syste`mes de´pendent a` la fois des
caracte´ristiques propres aux me´thodes de de´tection mais surtout de l’e´tendue spectrale
du de´tecteur utilise´. En effet, en te´le´communication, plus la bande spectrale de de´tection
est e´tendue, plus il est possible d’avoir des de´bits e´leve´s ou alors un grand nombre de
canaux. La figure 1.34 illustre l’impact du nombre de canaux (lie´s a` la bande spectrale
de de´tection) sur les de´bits obtenus expe´rimentalement (diagramme de l’œil sans erreur)
avec une expe´rience fonctionnant entre 300 et 400 GHz [Nagatsuma 2009].
Bien que les performances de ces diodes de´croissent a` hautes fre´quences et sont li-
mite´es a` des fre´quences de coupure de quelques centaines de gigahertz [Hesler 2007c,
Ruming 2012, Hoefle 2013], elles pre´sentent des sensibilite´s et niveaux de bruit hono-
rables [Hesler 2007a, Momot 2010], a` tempe´rature ambiante 19. D’autres types de diode
existent, comme les diodes selfswitching [Westlund 2013], mais n’atteignent pas les per-
formances des diodes Schottky a` tension de polarisation nulle.
19. Elles supportent e´galement la monte´e en tempe´rature [Waugh 1996]
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Figure 1.34 – Possible utilisation de la bande de de´tection de 300-400 GHz : (a) par ca-
naux ultra large bande (de´bits e´leve´s) ou (b) par multiples canaux ”giga-bits” (de´bits de
l’ordre du Gbits/s), figure extraite de l’article de T. Nagatsuma et al. [Nagatsuma 2009].
Durant cette the`se, trois diodes a` tension de polarisation nulle provenant de chez
Virginia Diodes 20 ont e´te´ utilise´es, tableau 1.4, et seront pre´sente´es dans le chapitre
3. La re´ponse spectrale de la diode WR1.9ZBD (la diode que nous avons caracte´rise´e
a` Chambe´ry), e´talonne´e par constructeur, est repre´sente´e figure 1.35, sur une bande
spectrale e´troite (200 GHz).
Re´fe´rence ∆f (GHz) DSB (pW/sqrtHz) Smax (V/W) Expe´rience
WR2.8ZBD 260-400 2,7 2150 a` 320 GHz RIKEN
WR1.9ZBD 400-600 4,1 1600 a` 515 GHz IMEP-LAHC
WR1.5ZBD 460-740 5,4 2350 a` 500 GHz RIKEN
Table 1.4 – Diodes Schottky (Virginia Diodes) utilise´es durant la the`se. Les ca-
racte´ristiques renseigne´es correspondent aux diodes utilise´es, elles sont sensiblement
diffe´rentes de celles indique´es sur le site officiel www.vadiodes.com.
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Figure 1.35 – Re´ponse de la diode Schottky WR1.9ZBD, caracte´rise´e par le construc-
teur.
1.6.4 Transistor a` canal 2D d’e´lectrons
Les transistors a` haute mobilite´ d’e´lectrons (HEMT) sont d’autres composants
e´lectroniques permettant de de´tecter des ondes te´rahertz a` tempe´rature ambiante. Ils
20. Virginia Diodes (VDI), fabriquant de diodes Schottky a` polarisation nulle, www.vadiodes.com.
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pre´sentent l’avantage de pouvoir eˆtre inte´gre´s en matrice de de´tection ou meˆme, si ils
sont re´alise´s en technologie CMOS, de pouvoir eˆtre associe´s directement au circuit de
lecture et de traitement du signal. Leur e´tude pour la re´alisation de syste`mes de com-
munication sans fil a` haut de´bit a e´te´ au cœur du programme WITH auquel nous avons
participe´.
Dans les mate´riaux conducteurs, le plasma est un gaz e´lectriquement neutre dont les
particules libres, les e´lectrons, sont charge´s ne´gativement et les ions, positivement. Les
oscillations de plasma peuvent eˆtre interpre´te´es par le mouvement collectif de groupe
d’e´lectrons dont le centre de masse oscille autour de celui des ions, cre´ant des zones a`
exce`s et a` de´ficit d’e´lectrons. L’e´nergie est alors transmise par la distribution de charges
au sein du mate´riau et non plus par les e´lectrons. En 1993, Dyakonov et Shur interpre`tent
le comportement d’oscillations d’ondes plasma contenues dans le canal bi-dimensionnel
d’un transistor a` effet de champ [Dyakonov 1993] par des e´quations d’hydrodynamique.
Ces effets de re´sonances plasmoniques peuvent conduire a` la ge´ne´ration ou a` la de´tection
d’ondes te´rahertz [Dyakonov 1996] (jusqu’a` 5,3 THz) au sein de transistors a` haute mo-
bilite´ d’e´lectrons (HEMT), leur permettant de fonctionner au dela` de leur fre´quence de
coupure fmax, typiquement de l’ordre de 1 THz. En 2002, Knap et al. de´montrent pour la
premie`re fois la de´tection d’onde te´rahertz a` 600 GHz [Knap 2002a], par effet re´sonnant,
avec un transistor III-V commercial. A` noter que ces ondes plasma prennent part a` la
de´tection d’onde te´rahertz uniquement lorsque les structures de transistors utilise´es sont
compose´es de mate´riaux a` forte mobilite´, de type III-V et a` des tempe´ratures contenues
sous la tempe´rature ambiante. Aujourd’hui, le de´veloppement des proce´de´s de fabrica-
tion et des nouvelles structures de transistors [Dyer 2011] permet la de´tection d’ondes
te´rahertz, sur une large bande spectrale, de 0,2 THz jusqu’a` 4,3 THz [Boppel 2012], avec
des sensibilite´s records de 80 kV/W [O¨jefors 2009], menant a` la conception de dispositifs
de communication [Blin 2012] et d’imagerie [Nadar 2010, Schuster 2011] te´rahertz faible
couˆt, ope´rant a` tempe´rature ambiante.
Le comportement d’un transistor a` canal 2D d’e´lectrons, repre´sente´ figure 1.36, face a`
une onde te´rahertz incidente de champ ETHz est le suivant : l’onde incidente est couple´e
entre la source et la grille du transistor, entraˆınant une modulation alternative de la
densite´ et de l’acce´le´ration des porteurs au sein du canal du transistor. Cette modulation
est ensuite redresse´e entre le drain et la source en une tension continue proportionnelle
a` la puissance te´rahertz incidente. D’un point de vue pratique, c’est cette tension (Uds)
qui est mesure´e lorsque l’on utilise ces transistors, la tension grille source (Ugs) servant
alors a` polariser le composant de fac¸on a` le placer dans son re´gime de de´tection optimale.
Quand le phe´nome`ne d’onde plasma n’est pas possible 21, l’onde te´rahertz influe
alors uniquement sur la densite´ de porteurs pre´sents dans le canal. La de´tection d’onde
te´rahertz incidente peut alors eˆtre explique´e a` partir du mode`le de Dyakonov et Shur,
interpre´te´ par Knap et al. [Knap 2002b] ou par le me´canisme d’auto-me´lange re´sistif
de´veloppe´ par Lisauskas et al. [Lisauskas 2009b]. Le transistor est alors dans un re´gime
de de´tection large bande.
Mode`le de Dyakonov Shur
Selon la the´orie de Dyakonov et Shur, un transistor a` gaz 2D d’e´lectrons fonctionne
comme un re´sonateur pour les ondes plasma : celles-ci faisant des allers-retours dans le
21. Pour des raisons de tempe´rature, de mate´riaux ou encore de dimensionnement, que nous traiterons
plus tard.
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Figure 1.36 – Repre´sentation d’un transistor a` canal 2D d’e´lectrons excite´ par une
onde e´lectromagne´tique externe. La mesure du signal, image de l’intensite´ de l’onde
e´lectromagne´tique, se fait en tension, Uds.
canal en se re´fle´chissant au niveau des contacts de drain et de source. Lors d’une re´flection
sur la source, en x=0 (condition limite de court-circuit), si la vitesse de l’onde plasma,
s, est supe´rieure a` la vitesse des e´lectrons, v, l’onde peut eˆtre amplifie´e. Une re´flection
sur le drain, en x=L (condition limite de circuit ouvert), s’ope`re a` amplitude constante.
La vitesse de l’onde plasma est de´termine´e par la tension de grille avec s = (eU0/m)
1
2
ou` U0 = Ugc(x)−Uth avec Ugc(x) le potentiel entre la grille et le canal et Uth, la tension
de seuil 22. Nous pouvons alors exprimer la fre´quence plasma angulaire du fondamental
par la dispersion line´aire ω0 = sk = (eU0/m)
1
2 , avec k = pi/2λ le vecteur d’onde. Cette
expression montre la possibilite´, d’une part, d’atteindre le domaine des te´rahertz pour
un transistor dont la longueur du canal L est courte et d’autre part, d’eˆtre ajustable
selon la valeur de la tension Ug. L’excitation des oscillations plasma ge´ne´re´es par une
onde e´lectromagne´tique externe va induire une tension continue ∆U(ω) aux bornes du
drain et de la source (Uds) proportionnelle a` l’intensite´ de l’onde incidente et posse´dant
des maxima en ω0 et ses harmoniques impaires. Le fonctionnement du transistor est alors
gouverne´ par le facteur de qualite´ de re´sonance a` la fre´quence du fondamental, exprime´
par Q = 2pisτ∗/L ou` τ∗ = τ + τv est le temps d’atte´nuation de l’onde plasma, τ le temps
de collisions avec les impurete´s et phonons et τv = 1/vk
2 introduisant la viscosite´ du
fluide e´lectronique v ∝ vF lee avec vF la vitesse de Fermi et lee le libre parcours moyen
des e´lectrons, plus Q est e´leve´, plus les re´sonances sont importantes.
Le facteur de qualite´ Q de´termine alors le mode de de´tection du transistor, a` savoir,
si Q  1, le transistor fonctionne en re´gime re´sonant et si Q  1, les re´sonances sont
fortement atte´nue´es peu apre`s le contact de source, le transistor fonctionne alors en
re´gime non-re´sonant (large bande).
C’est ce mode d’ope´ration (Q 1) que nous conside´rons par l’approche de Knap et
al. [Knap 2002b], ge´ne´ralisant la the´orie de Dyakonov et Shur pour des valeurs arbitraires
de Ug (proche et infe´rieure a` Uth). La concentration surfacique de charges dans le canal
du transistor (e´quation (1.63)) de´pend de la valeur que prend la tension de grille qui,
fortement ne´gative, entraˆıne une chute de la concentration de porteurs impliquant un
courant de fuite non ne´gligeable entre le canal et le me´tal de grille.
ns = n
∗ ln[1 + exp
(
eU0
ηkBT
)
] (1.63)
22. Potentiel entre la grille et la source, Ugs, pour lequel les e´lectrons peuvent transiter de la source
vers le drain.
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avec n∗ = CηkBT/e2 ou` C est la capacite´ surfacique entre la grille et le canal, η le facteur
d’ide´alite´ et kBT , l’e´nergie thermique, e´gal a` 25meV a` tempe´rature ambiante (300K).
Pour des valeurs extreˆmes de Ug, ns peut eˆtre simplifie´ [Knap 2002b].
Le mouvement des e´lectrons dans le canal peut eˆtre assimile´ a` celui d’un fluide
s’e´coulant dans un canal d’eau peu profonde [Dyakonov 1993] de´fini par des e´quations
de l’hydrodynamique. Pour de´crire le mouvement des e´lectrons et ainsi interpre´ter le
fonctionnement du transistor en re´gime de de´tection, nous avons recours a` l’e´quation du
mouvement (Euler) (1.64) et l’e´quation de continuite´ (1.65) :
∂v
∂t
+ v
∂v
∂x
+
v
τ
+
e
m
∂U
∂x
= 0 (1.64)
∂n
∂t
+
∂(nsv)
∂x
= 0 (1.65)
avec v, τ , e et m respectivement, la vitesse moyenne, le temps de relaxation, la charge
et la masse des e´lectrons et ∂U/∂x le champ e´lectrique longitudinal dans le canal. x
repre´sente l’axe longitudinal du canal, de la source vers le drain, fig. 1.36. La relation
entre la densite´ surfacique et U est donne´e figure (1.63). Pour tenir compte du courant de
fuite dans la grille, j0 est suppose´ constant, nous devons l’ajouter a` droite de l’e´quation
de continuite´ (1.65). En ne´gligeant les deux premiers termes de l’e´quation (1.64) et en
conside´rant les conditions aux limites en bord du canal, U |x=0 = U0 + ua cos(ωt) et
v|x=L = 0 ou` ua cos(ωt) repre´sente la tension induite par l’onde e´lectromagne´tique. Il
est montre´ apre`s la re´solution des e´quations non line´aires (1.64) et (1.65) qu’une tension
continue Uds = ∆U =< U |x=0 − v|x=L > est obtenue lorsque le dispositif est e´claire´ par
une onde e´lectromagne´tique [Knap 2002b] :
∆U =
eu2a
(4ηkBT )
1[
1 + exp
(
− eU0ηkBT
)] [
1 + κ exp
(
− eU0ηkBT
)]
ln
[
1 + exp
(
eU0
ηkBT
)] , (1.66)
avec κ = [j0L
2me(2Cτη2k2BT
2)]  1 et ua = ua cos(ωt) la source de tension externe
due a` l’onde te´rahertz incidente (figure 1.36). Cette relation n’est valable que pour
des dispositifs longs ou` Q  1 et de´crit la re´ponse large bande de la de´tection, non
re´sonnante. La re´ponse spectrale du transistor de´pend alors de deux parame`tres princi-
paux, la tempe´rature ηKBT et les courants de fuite κ. Ils jouent tous deux sur la plage
de polarisation en tension a` appliquer sur la grille : pour un fort courant de fuite, la ten-
sion de polarisation se rapproche des valeurs nulles et pour de faibles valeurs de courant
de fuite, la tension de polarisation s’e´loigne vers les tensions ne´gatives et pre´sente une
plus grande plage de fonctionnement. La tempe´rature affecte essentiellement l’amplitude
de la re´ponse du transistor, plus elle est e´leve´e, moins la re´ponse est grande. Ainsi, la
tension maximale pouvant eˆtre obtenue est de :
Umaxds = ∆U
max =
eu2a
4ηkBT
. (1.67)
Mode`le de l’auto-me´lange re´sistif
Ce mode`le [Lisauskas 2009b] s’appuie sur les deux e´quations diffe´rentielles, d’Euler
et de continuite´, qui sont repre´sente´es sous forme d’un guide d’onde RC (figure1.37). Il
de´crit le re´gime non oscillant du mode`le de Dyakonov-Shur vu pre´ce´demment.
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Figure 1.37 – Sche´ma e´lectrique d’un guide d’onde RC repre´sentant le transistor en
re´gime non oscillant. La partie en gris clair a` gauche, repre´sente le transistor, et la
partie gris fonce´, a` droite, les e´le´ments qui le compose. Cette figure est issue de l’ar-
ticle [Lisauskas 2009b].
Le re´gime de de´tection non re´sonant est alors assimile´ a` un effet d’auto-me´lange re´sistif
distribue´ dans le canal du transistor a` effet de champ. Ceci n’est valide que dans le cas
ou` le temps de transit des ondes plasmas τplasma est bien infe´rieur aux oscillations de
l’onde terahertz incidente, quand e(Ugs-Uth) ηkBT :
τplasma =
√
L2m
e(Ugs − Uth) (1.68)
Ce qui peut eˆtre traduit par le fait que la longueur caracte´ristique des ondes plasma
doit eˆtre largement infe´rieure a` la longueur de grille du transistor. Soit quand les deux
premiers termes de l’e´quation d’Euler (1.64) et le premier terme de l’e´quation de conti-
nuite´ (1.65) sont ne´glige´s (e´quivalent a` Q<1 dans le mode`le de Dyakonov-Shur). Ainsi,
l’e´quation de continuite´ de´crit le comportement de la densite´ de courant dans le canal
qui reste constante dans le temps. Le signal rectifie´ Uds peut alors eˆtre exprime´ par :
Uds = ∆U =
u2a
4(Ug − Uth) , (1.69)
La tension maximale pouvant eˆtre obtenue, quand la tension grille-source est infe´rieure
a` la tension de seuil, Ugs-Uth=U0 <0 soit, comme pour le mode`le de Dyakonov-Shur
(e´quation(1.67)) :
Umaxds = ∆U
max =
eu2a
4ηkBT
, (1.70)
La valeur du signal redresse´ de´pend alors principalement de l’amplitude de l’onde
te´rahertz incidente, de la valeur de la tension grille-source, qui permet d’acce´der au
maximum de la re´ponse du transistor, et de la tempe´rature. Il est e´galement possible
d’augmenter de manie`re conse´quente la sensibilite´ du de´tecteur en appliquant une ten-
sion continue sur le drain, d’environ 0,2 a` 0,4 V [J.-Q. 2001].
Durant ces travaux de the`se, nous avons pu manipuler de nombreux types de tran-
sistors, commerciaux ou provenant des laboratoires partenaires du projet WITH. Ces
transistors, re´pertorie´s dans le tableau 1.5, seront pre´sente´s plus en de´tail au chapitre 3,
section 3.5.
Le transistor fabrique´ a` l’IEMN a spe´cialement e´te´ conc¸u pour re´pondre au cahier des
charges du projet WITH : un de´tecteur large bande de fre´quence centrale 300 GHz. Sa
structure, illustre´e figure 1.38, consiste en un transistor HEMT a` base d’InP connecte´
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Conceptions Types Partenaires
Fujitsu HEMT L2C
HP GaAs pHEMT TeraLab (IES)
IEMN InGaAs/InP HEMT (Giuseppe) ANODE (IEMN)
TU DG InGaAs/GaN HEMT Otsuji-Lab (Tohoku Univ.)
Table 1.5 – Pre´sentation des transistors utilise´s durant la the`se. L2C : Laboratoire
Charles Coulomb, Universite´ de Montpellier 2 ; TU : Tohoku University, Sendai (Japon).
a` une antenne slot ring qui permet le couplage de radiations te´rahertz incidentes. Une
adaptation d’impe´dance est assure´e entre le transistor et le reste du circuit (antenne
et polarisation). La polarisation Vgs du dispositif est assure´ par un pad connecte´ au
transistor via des ponts a` air et la sortie Vds est constitue´e de 2 pads pour la source et
un pad central pour le drain.
Vgs Antenneslot ring
Adaptation
d'impédance
Source
Drain
Taper
Transistor
HEMT
Pont à air
capacité MIM
Figure 1.38 – Repre´sentation du composant te´rahertz base´ sur un transistor a` haute
mobilite´ d’e´lectrons et d’une antenne slot ring. A` gauche, sa structure comple`te et a`
droite la structure du HEMT.
Le design de l’antenne slot ring a e´te´ re´alise´ pour coupler les ondes te´rahertz sur une large
bande spectrale, la courbe the´orique de son gain en fre´quence est donne´e figure 1.39. Le
maximum de gain est obtenu pour 300 GHz (-1,5 dB) et sa re´ponse spectrale a` -3 dB
s’e´tale de 250 GHz a` 350 GHz.
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Figure 1.39 – Courbe the´orique de la bande spectrale de de´tection de l’antenne slot
ring.
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1.6.5 Pyrome`tre
Conc¸us pour la premie`re fois par Yeou Ta en 1938, les de´tecteurs pyroe´lectriques
sont couramment utilise´s dans le domaine de l’infrarouge. Les proprie´te´s spectrales de
ces de´tecteurs permettent leur emploi dans le domaine te´rahertz. Quand une radiation
e´lectromagne´tique vient e´chauffer un milieu pyroe´lectrique, une tension proportionnelle
a` la radiation incidente apparaˆıt a` la surface du milieu.
Un de´tecteur pyroe´lectrique, illustre´ figure 1.40, est compose´ d’une couche
de mate´riau die´lectrique compris entre deux e´lectrodes me´talliques. Ce mate´riau
x
Couche pyroélectrique
Electrode
Electrode
U
hν
Circuit équivalent
ip
ip Re Ce Ue
Figure 1.40 – Repre´sentation sche´matique d’un de´tecteur pyroe´lectrique, a` gauche et
son sche´ma e´lectrique, a` droite.
die´lectrique posse`de une polarisation spontane´e Ps issue de la non centro-syme´trie
23
des atomes de sa maille cristalline et re´agit a` la tempe´rature T. Pour des variations
de tempe´rature ∆T , ou` T est contenue en dessous de la tempe´rature de Curie TC du
mate´riau, nous observons une variation de Ps lie´e a` celle du coefficient pyroe´lectrique
p = ∂Ps/∂T . Lorsqu’un champ e´lectrique E est applique´ au mate´riau dipolaire, la re´ponse
totale, exprime´e par le vecteur de´placement est donne´e par ~D = ~Ps + ε ~E ou` ε est la
permittivite´ die´lectrique du mate´riau. Ce qui nous me`ne a` :
∂D
∂T
=
∂Ps
∂T
+ E
∂ε
∂T
(1.71)
Nous pouvons alors ge´ne´raliser l’expression du coefficient pyroe´lectrique p par :
pg =
∂D
∂T
=
∂Ps
∂T
+ E
∂ε
∂T
= p+ E
∂ε
∂T
(1.72)
La re´ponse du mate´riau D est alors lie´e aux variations de tempe´rature ∆T avec d’une
part, une variation de la polarisation spontane´e Ps du mate´riau et d’autre part, le champ
e´lectrique incident E qui vient renforcer la variation de la permittivite´ ε. Le courant
pyroe´lectrique ip induit par le de´placement D au sein du mate´riau, e´quation (1.73),
de´pend de pg et de la surface Sd traverse´e par le courant.
ip =
∂Q
∂t
= Sd
∂Ps
∂t
= Sd pg
∂T
∂t
(1.73)
Le de´tecteur se comporte comme une capacite´ C = εS/e, ou` S est la surface du
contact entre l’e´lectrode et le die´lectrique et e l’e´paisseur de la couche pyroe´lectrique.
Nous pouvons alors exprimer la variation de tension ∆U aux bornes du de´tecteur par
l’interme´diaire du courant ip, e´quation (1.73). En conside´rant une distribution homoge`ne
23. Les centres de gravite´ des charges positives et ne´gatives ne co¨ıncident pas, ge´ne´rant ainsi des
dipoˆles e´lectriques au sein de la structure cristalline du mate´riau.
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de la tempe´rature sur l’ensemble de la couche pyroe´lectrique, l’e´volution de la tension U
au cours du temps s’e´crit :
ip = C
dU
dt
=
εS
e
dU
dt
↔ dU
dt
=
Sd p e
εS
∂T
∂t
,
en inte´grant cette dernie`re expression, nous obtenons,
∆U(t) =
Sd p e
εS
∆T (t). (1.74)
Le sche´ma e´lectrique e´quivalent du de´tecteur est repre´sente´ figure 1.40. Re et Ce sont lie´s
respectivement a` la conductivite´ thermique Gth repre´sentant les pertes par dissipation
thermique (conduction, convection et rayonnement) et la capacite´ thermique Cth absor-
bant et redistribuant la tempe´rature sur la couche pyroe´lectrique. Nous avons vu que
l’effet du champ e´lectrique E vient renforcer les variations de permittivite´ die´lectrique
du mate´riau en fonction de la tempe´rature, ∂ε/∂T , e´quation (1.71). La diffe´rence de
tempe´rature ∆T , induite par effet Joule dans la couche pyroe´lectrique via la radiation
te´rahertz PTHz, est re´gie par l’e´quation diffe´rentielle suivante :
Cth
d∆T
dt
+Gth∆T ∝ PTHz. (1.75)
Nous pouvons alors e´crire l’expression de ∆T dans le domaine des fre´quences en faisant
une transforme´e de Fourier de l’e´quation (1.75) :
∆T (ω) ∝ 1
Gth
1
1 + jωτth
PTHz(ω) (1.76)
ou` τth est la constante de temps thermique du de´tecteur donne´e par le rapport entre Cth
et Gth, τth = Cth/Gth. Nous obtenons ainsi la fonction de transfert du pyrome`tre, qui
repre´sente le degre´ d’e´le´vation de la tempe´rature du milieu pour une certaine puissance
te´rahertz incidente. En combinant cette fonction de transfert avec l’e´quation du courant
de polarisation ip e´quation (1.73), nous obtenons l’expression de ip suivante :
ip =
1
Gth
jωpS
1 + jωτth
PTHz (1.77)
Le de´tecteur se comporte comme un filtre passe haut qui admet une re´ponse constante
pour ω > 1/2piτth, avec pour re´ponse maximale pS/Gthτth.
Durant ces travaux de the`se, nous avons utilise´ plusieurs de´tecteurs pyroe´lectriques,
dont les caracte´ristiques sont donne´es tableau 1.6 :
De´nomination ∅ (mm) S (./W) NEP (./
√
Hz) E´talonnage ∆f (THz)
Gentec THz9B-MT 9 20 kV - 633 nm - 633 nm
Gentec SPIA65THz 5 32,6 kV (RMS) 3,4 nV (RMS) 633 nm 0,1 - 30
Jasco DLATGS 25 - - - -
Table 1.6 – Liste et caracte´ristiques issues des documentations constructeurs des py-
rome`tres utilise´s durant la the`se.
La re´ponse d’un de´tecteur pyrome´trique est associe´e a` la re´ponse d’une couche ab-
sorbante utilise´e a` la surface du de´tecteur. L’absorption de cette couche additionnelle
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est donne´e par les constructeurs en fonction de la fre´quence. Seulement, ces courbes
sont calibre´es uniquement pour des longueurs d’onde diffe´rentes des longueurs d’onde
te´rahertz (λ <10µm) : dans l’infrarouge a` 633 nm. La figure 1.41 illustre un exemple de
”re´ponse spectrale relative” donne´e par le constructeur Gentec pour ces pyrome`tres.
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Figure 1.41 – Re´ponse spectrale de deux couches d’absorption de de´tecteurs
pyroe´lectriques donne´e par le constructeur Gentec. La calibration est re´alise´e de 1 jusqu’a`
10µm, soit a` partir de 30 THz.
Il en re´sulte que les valeurs de re´ponses donne´es sont difficiles a` interpre´ter dans le do-
maine spectral que l’on conside`re (300µm< λ <3 mm). D’autant plus que les construc-
teurs ne donnent pas beaucoup de de´tails concernant ces courbes et que, d’une docu-
mentation a` l’autre, pour un meˆme mate´riau, la courbe d’absorption n’est plus la meˆme.
D’apre`s cette caracte´ristique, notre de´tecteur THz9B-MT, aurait alors une sensibilite´
d’environ 7 a` 8 kV/W.
Les pyrome`tres profitent souvent d’une large ouverture et peuvent e´galement eˆtre as-
semble´s sous forme de matrice de de´tecteur, permettant ainsi la cartographie en deux di-
mensions de faisceaux te´rahertz [Han 2009]. Bien que leurs caracte´ristiques soient moins
bonnes que dans le domaine infrarouge, leur faible couˆt et facilite´ d’emplois (fonction-
nement a` tempe´rature ambiante et robustesse) en font de tre`s bons candidats pour la
de´tection et l’imagerie te´rahertz [Rogalski 2011]. Par contre leur temps de re´ponse tre`s
lent (de l’ordre de 50 ms a` a`,1 s) fait qu’ils ne peuvent pas eˆtre utilise´s pour des applica-
tions de transmission d’informations.
1.6.6 Bolome`tre a` semiconducteur et matrice de microbolome`tres
Bolome`tre a` semiconducteur
Invente´ par Langley en 1878 pour mener des e´tudes sur le rayonnement solaire, ces
de´tecteurs fonctionnent principalement a` basse tempe´rature. Ils peuvent eˆtre conc¸us sur
des membranes relie´es au substrat (source froide) par des ponts thermiques, illustre´
figure 1.42. Ces de´tecteurs atteignent des sensibilite´s, sur de larges bandes spectrales,
qu’aucune autre technologie n’est capable d’e´galer a` ce jour [Rogalski 2011].
L’effet bolome`trique consiste a` transformer un rayonnement e´lectromagne´tique inci-
dent en un e´chauffement thermique au sein d’un milieu absorbant. Ce dernier est relie´
a` une thermistance Rb (figure 1.42) traverse´e par un courant i constant. La lecture des
variations de re´sistance, induite par les variations de tempe´rature ∆T du milieu absor-
bant, se fait par la mesure de la tension U aux bornes de la thermistance. Ainsi, la
tension U mesure´e varie avec l’intensite´ du rayonnement e´lectromagne´tique incident par
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ThermomètrePrésistifP(Rb)
AbsorbeurPsemiconducteur CircuitPdePpolarisation
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Figure 1.42 – Repre´sentation sche´matique d’un bolome`tre a` semiconducteur, a` gauche
et de son circuit de polarisation, a` droite, ou` Rb repre´sente le bolome`tre.
l’e´chauffement thermique du milieu absorbant. L’absorbant est relie´ a` ”un re´servoir”
de tempe´rature T0 de tre`s grande capacite´ calorifique au travers de ponts thermiques,
de conductivite´s thermiques Gth, assurant l’e´quilibre thermique du bolome`tre par la
dissipation calorifique du milieu absorbant. En l’absence de rayonnement incident, la
tempe´rature du milieu absorbant est celle de la source froide : T0. Lorsqu’un rayon-
nement te´rahertz de puissance PTHz illumine le bolome`tre, et en supposant que toute
la puissance incidente est absorbe´e par le bolome`tre et en ne´gligeant la puissance dis-
sipe´e par la thermistance, la diffe´rence de tempe´rature ∆T entre le milieu absorbant et la
source froide peut eˆtre exprime´e au travers de la conductivite´ thermique, e´quation (1.78).
Gth(T − T0) = Gth(∆T ) = dQ
dt
= PTHz (1.78)
La sensibilite´ du bolome`tre de´pend principalement de la qualite´ de l’absorbant, ca-
racte´rise´e par le gradient de tempe´rature ∆T obtenu pour une variation d’e´nergie ∆Q,
transmise par la radiation incidente PTHz. Plus ∆T/∆Q est grand, plus la sensibilite´ du
bolome`tre est grande. Cette grandeur est relie´e a` la capacite´ thermique Cth de l’absor-
bant par la relation :
∆T =
∆Q
Cth
, (1.79)
avec Cth = ms ou` m est la masse du mate´riau absorbant et s sa capacite´ thermique
massique 24. Pour maximiser la sensibilite´ du bolome`tre, Cth peut eˆtre re´duite soit, en
diminuant la masse de l’absorbant (en respectant des dimensions compatibles aux lon-
gueurs d’onde te´rahertz) soit en diminuant la tempe´rature du dispositif a` l’e´quilibre, T0,
a` des tempe´ratures cryoge´niques, de l’ordre de quelques Kelvin (4,2 K typiquement). En
re´alite´, la puissance totale dissipe´e par le bolome`tre tient a` la fois compte de l’e´nergie
absorbe´e (Q) par la puissance de l’onde te´rahertz incidente PTHz et de la puissance
dissipe´e par effet Joule de la thermistance PJ = U
2/Rb :
Ptot = PTHz + PJ . (1.80)
Le bilan thermique dans l’absorbant est la somme des puissances absorbe´es Ptot et dis-
sipe´es −Gth(T − T0).
dQ
dt
= Cth
dT
dt
= Ptot −Gth(T − T0). (1.81)
24. De´termine´e par l’apport ne´cessaire en e´nergie, par e´change thermique, pour augmenter la
tempe´rature du mate´riau d’un Kelvin, en J.kg−1.K−1.
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Pour PTHz constante, la tempe´rature du mate´riau absorbant est constante T =
T0 +Ptot cst/Gth. La re´solution de l’e´quation (1.81) avec cette nouvelle valeur de T nous
donne la re´ponse thermique du de´tecteur a` l’e´quilibre thermique :
dT
dt
=
1
Gth
. (1.82)
Un changement spontane´ de la puissance PTHz → P ′THz va e´tablir une variation de la
tempe´rature T → T ′ = T0 + P ′THz/Gth au sein de l’absorbant avec une constante de
temps τth = Cth/Gth de´finissant le temps que met le bolome`tre a` se stabiliser pour
cette nouvelle puissance d’entre´e P ′THz. Dans le cas ou` la radiation te´rahertz s’arreˆte
brusquement, le bilan e´nerge´tique devient :
dQ
dt
= Cth
dT
dt
= −Gth(T − T0) (1.83)
En re´solvant cette e´quation diffe´rentielle, nous obtenons T = T0 + (T
′−T0) exp(−t/τth).
Nous observons alors qu’a` l’e´quilibre, il est pre´fe´rable de minimiser la conduction Gth
des ponts thermiques pour avoir la meilleure sensibilite´ possible, alors que, pour avoir
un bolome`tre dont la re´ponse est rapide (τth petit), la conduction doit eˆtre importante.
Pour une radiation incidente dont la puissance e´volue a` la pulsation ω, PTHz(t) =
PTHz−c + PTHz exp(iωt) de´compose´e en une partie continue PTHz−c et une partie os-
cillante d’amplitude complexe PTHz, la tempe´rature au sein de l’absorbant varie de la
meˆme fac¸on, selon T (t) = Tc + T exp(iωt), ou` T est l’amplitude de la tempe´rature qui
inte`gre le de´phasage compris entre l’onde incidente et l’e´volution de la tempe´rature.
En remplac¸ant les expressions de PTHz(t) et de T(t) et en e´galisant les termes oscil-
lants de l’expression (1.81), nous avons iωCthT = PTHz −GthT , et pouvons en de´duire
l’expression de l’amplitude de la tempe´rature en fonction de ω :
|T | = |PTHz|
Gth
1√
1 + ω2 τ2th
(1.84)
Cette re´ponse en tempe´rature indique un comportement en filtre passe bas, limitant le
fonctionnement d’ope´ration en haute fre´quence : l’amplitude de la tempe´rature dimi-
nue quand la fre´quence augmente pour une onde incidente d’amplitude constante. Pour
un bolome`tre en silicium fonctionnant a` 4 K, les fre´quences de modulation du faisceau
te´rahertz (re´alise´ par un chopper par exemple) sont limite´es a` quelques dizaines de hertz.
Matrice de microbolome`tres
Initialement de´veloppe´s pour des applications militaires, les microbolome`tres sont
destine´s a` inte´grer des dispositifs d’imagerie infrarouges. Conc¸ues sous forme de matrice
et fonctionnant a` tempe´rature ambiante, ils sont facilement inte´grables et permettent
de concevoir des came´ras infrarouges compactes [Tissot 2006, Bhan 2009]. Le principe
de fonctionnement est proche de celui des bolome`tres classiques, a` savoir une lecture
de l’e´chauffement d’un mate´riau absorbant par une mesure e´lectrique (re´sistance). L’in-
formation sur la tempe´rature releve´e est achemine´e via des e´lectrodes sur une couche
de lecture, ge´ne´ralement en silicium, compatible avec les technologies CMOS 25 ROIC 26,
25. Complementary Metal Oxide Semiconductor : technologie de fabrication de composant logique
(transistors MOS) ou` deux transistors MOS comple´mentaires (types N et P) forment une fonction logique.
26. Read Out Integrated Circuit : circuit de lecture inte´gre´.
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qui permet l’acquisition du signal redirige´ vers un syste`me de traitement nume´rique. Une
vue en coupe simplifie´e d’une cellule bolome`trique est illustre´e figure 1.43. Ces dispositifs
Membrane absorbante
Reflecteur Electrode
Circuit de lecture
sur substrat silicium
hν
x
g
P
Figure 1.43 – Repre´sentation sche´matique d’une cellule microbolome´trique classique a`
gauche et d’un pixel de la matrice de microbolome`tres provenant du CEA-LETI a` droite.
sont fabrique´s a` l’aide du savoir-faire issu des technologies MEMS 27 et des techniques
de lithographie [Niklaus 2007].
Pour de´tecter des ondes te´rahertz, avec ces dispositifs infrarouges, un couplage op-
tique doit eˆtre re´alise´ pour accorder les longueurs d’onde te´rahertz (30µm< λ < 3 mm
pour 100 GHz< f < 10 THz) aux dimensions des cellules bolome´triques, ou` p est de
l’ordre de la dizaine de microme`tres. Une premie`re tentative de couplage d’onde te´rahertz
sur des microbolome`tres infrarouges a e´te´ re´alise´e par Oda [Oda 2010] et consiste a` aug-
menter la longueur de cavite´ g en changeant la re´sistance du mate´riau l’absorbant.
L’utilisation d’antennes de´pose´es sur les cellules bolome`triques infrarouges permet un
couplage plus efficace des ondes te´rahertz sans devoir changer significativement le de-
sign des structures [Demyanenko 2009]. L’approche effectue´e par le CEA-LETI, quant a`
elle, se base sur la technologie des microbolome`tres infrarouges (cellule constitue´e d’une
membrane) incluant des antennes pour coupler les ondes te´rahertz en la revisitant par
l’ajout de re´sistances de charges. Le principe est le suivant : une antenne bow-tie permet
de collecter une radiation te´rahertz incidente et de la transformer en un courant. Ce
courant est ensuite dissipe´ au travers de re´sistances de charges place´es vers le centre
de la cellule microbolome`trique, sur l’antenne. Les variations de la tempe´rature, induite
par la puissance dissipe´e par les re´sistances, image de l’intensite´ te´rahertz incidente
sont mesure´es par une thermistance en silicium amorphe. Cette dernie`re, positionne´e
sous les antennes, est une membrane suspendue par des piliers, permettant son iso-
lation thermique. La re´ponse spectrale du dispositif est alors de´termine´e d’une part,
par la sensibilite´ de la thermistance et du design de la structure microbolome`trique
(pre´sence d’un re´flecteur, longueur de la cavite´, etc.) et d’autre part, par l’aptitude des
antennes a` collecter la radiation te´rahertz (ici les dimensions des antennes bow-tie).
Ainsi, des cellules microbolome`triques peuvent avoir des re´ponses spectrales s’e´talant
de 0,2 a` 1 THz [Peytavit 2005] 28 avec une antenne de type bow-tie 29 de´pose´e sur une
membrane de silicium et de 900 a` 3 THz [Nguyen 2012a], cellule repre´sente´e figure 1.43
a` gauche, conc¸ue avec deux antennes. La premie`re en couplage DC (Directe Coupling)
27. Micro Electro Mechanichal Systems : syste`mes e´lectro-me´caniques microniques.
28. Il s’agit ici d’une mode´lisation.
29. Une antenne bow-tie est une antenne en forme de nœud papillon : deux triangles teˆte-beˆche
connecte´s en leur sommet.
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pour la polarisation principale de la radiation te´rahertz et la seconde en couplage CC
(Capacitive Coupling) pour le couplage de l’autre polarisation. Ces deux antennes bow-
tie, de dimensions diffe´rentes, posse`dent un spectre d’absorption qui leur sont propres :
celui de l’antenne DC est centre´ en 1,3 THz alors que celui de l’antenne CC est centre´
en 1,7 THz.
A` l’aide de ces antennes couple´es, les microbolome`tres atteignent a` pre´sent
des sensibilite´s de l’ordre du MV/W, avec des bandes passantes e´tendues dans
le domaine te´rahertz et infrarouge. Ces matrices sont inte´gre´es dans des came´ras
te´rahertz [Oda 2010, Oden 2013] dont certaines commercialise´es 30.
1.6.7 Synthe`se des de´tecteurs de puissance te´rahertz
Nous avons e´tudie´ deux cate´gories de de´tecteurs de puissance : les de´tecteurs pouvant
eˆtre module´s a` des fre´quences e´leve´es et ceux dont la modulation est limite´e a` quelques
hertz voire dizaines de hertz maximum.
Les premiers sont issus de la monte´e en fre´quence des composants e´lectriques,
comme les diodes et les transistors, qui graˆce a` de nouvelles structures et avec des
mate´riaux rapides, permettent un fonctionnement pouvant atteindre 1 THz, voir plus,
dans le cas des transistors re´sonnants, a` ondes de plasma. Ceux-la` sont principale-
ment de´die´s a` des applications de te´le´communications [Blin 2012, Nagatsuma 2013a]
du fait de leur rapidite´ et de leur possible inte´gration dans des syste`mes tout
e´lectronique. Leur facile inte´gration sous forme de matrices de de´tecteurs, pour les
transistors surtout, ouvre ne´anmoins leur spectre d’utilisation a` l’imagerie et la
de´tection d’objets [Lisauskas 2009a, Han 2013]. La principale limitation de ces dis-
positifs concerne, pour le moment, leurs re´ponses spectrales au-dela` de 1 THz et a`
mi-hauteur, de quelques centaines de gigahertz maximum, la` ou` les de´tecteurs plus
lents comme les bolome`tres, pyrome`tres et cellules de Gollay excellent. Ces dernie`res
sont adapte´es pour des applications lie´es a` l’astronomie ou de laboratoire principale-
ment avec de fortes capacite´s en imagerie et en spectroscopie (te´rahertz et infrarouge).
Des technologies interme´diaires permettent ne´anmoins de re´unir ces deux cate´gories :
les microbolome`tres principalement[Niklaus 2007, Bhan 2009, Nguyen 2012b] ou py-
rome`tres [Han 2009, Li 2010]. Ils peuvent eˆtre re´alise´s sous forme de matrice de
de´tecteurs et acceptent des fre´quences de modulations relativement e´leve´es, ils est alors
possible de concevoir des came´ras te´rahertz sensibles avec une large bande spectrale de
de´tection [Demyanenko 2009, Oden 2013].
Les diffe´rentes caracte´ristiques des de´tecteurs d’intensite´ te´rahertz employe´s durant
la the`se et commune´ment utilise´s par la communaute´ te´rahertz, sont retranscrites dans
le tableau 1.7.
1.7 Conclusion
Durant ce premier chapitre, nous avons explore´ diffe´rentes me´thodes de ge´ne´rations
te´rahertz en re´gime impulsionnel et de de´tection te´rahertz en espace libre.
Concernant la ge´ne´ration te´rahertz, trois me´thodes ont e´te´ e´tudie´es et teste´es par
l’utilisation de lasers impulsionnels Ti :Sa femtosecondes. Cette e´tude nous a permis de
30. La socie´te´ japonaise NEC commercialise une came´ra QVGA (320x240 pixels de 23,5µm) cadence´e
a` 30 images par secondes en RAW, fonctionnant dans une bande spectrale comprise entre 1 et 7 THz,
www.nec.com.
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Fabricant/Ref Type S (/W) NEP (/
√
Hz) fm (Hz) ∆f (THz) T (K)
- Thermiques
- Cellule de Gollay 10-100 kV 1-10 nW <20 - 300
Infrared Labs Bolome`tre Si ≈8 kV 0,1 pW ≈80 0,15-200 4,2
- Pyrome`tre ≈10 kV nW <20 0,1-30 300
Gentec THz9B-MT ≈20 kV 3 nW ≈7 0,1-300 300
Gentec SPIA65THz ≈32,6 kV 3 nW ≈10 0,1-300 300
Jasco DLATGS - - ≈10 - 300
- Micro-bolome`tre - 10-100 pW - - 300
[Nguyen 2012a] Matrice LETI 16 MV pW - 0,5-4,5 300
- E´lectroniques
- Diode Schottky 400 V-4 kV 1-10 pW < 1010 ≈0.1-1,2 300
VDI WR2.8ZBD 2150 V max - < 1010 0,26-0,4 300
VDI WR1.9ZBD 1600 V max - < 1010 0,4-0,6 300
VDI WR1.5ZBD 2350 V max - < 1010 0,46-0,74 300
- Transistor 1 V-21,7 kV 10-100 pW < 1010 ≈0.2-0,6 300
WITH HEMT Giuseppe 10 V - < 1010 0,2-0,4 300
HP HEMT HP 1 V a` 300 GHz - < 1010 0,24-0,28 300
- ” 0,5 V a` 670 GHz - < 1010 0,60-0,68 300
[Popov 2011]
HEMT InGaAs/
GaN DG 22,7 kV* - < 1010 re´sonnant 300
Table 1.7 – Caracte´ristiques des de´tecteurs de puissance utilise´s, en bleu, et issus de
la litte´rature scientifique, en noir. * la sensibilite´ de ce transistor est calcule´e en tenant
compte des rapports de surface entre la taille du spot te´rahertz et la surface active du
de´tecteur.
classer ces diffe´rentes me´thodes :
La ge´ne´ration par effet de surface est simple a` mettre en œuvre mais peu efficace. La
photocommutation est la me´thode qui permet d’e´mettre les intensite´s te´rahertz les plus
importantes par l’emploi d’oscillateurs femtoseconde non amplifie´s. L’e´nergie te´rahertz
provenant a` la fois de l’e´nergie de la pompe optique et de la polarisation statique ap-
plique´e au dispositif. De meˆme, le redressement optique est une me´thode efficace pour
la ge´ne´ration de te´rahertz surtout pour les hautes fre´quences et dans le cas ou` on uti-
lise des lasers amplifie´s. Ces deux dernie`res me´thodes peuvent e´mettre des impulsions
dont la largeur spectrale est controˆle´es principalement par les proprie´te´s mate´riaux des
semiconducteurs dans le cas des photocommutateurs et par l’e´paisseur des cristaux non-
line´aires (accord de phase) dans le cas de redressement optique. Durant ce travail, la
photocomutation a e´te´ pre´fe´re´e pour l’usage de laser non amplifie´ et le redressement
optique pour l’usage de lasers amplifie´s.
Ensuite, nous avons pre´sente´ deux me´thodes de de´tections par e´chantillonnage tem-
porel (cohe´rente) nous ayant permis de faire l’acquisition des impulsions en sortie des
diffe´rents e´metteurs utilise´s. Ainsi, des phe´nome`nes de Fabry-Perot dans nos antennes
photoconductrices, en e´mission comme en de´tection, ont pu eˆtre mis en e´vidence.
Enfin, nous avons pre´sente´ les diffe´rentes technologies de de´tecteurs de puissance
utilise´es durant cette the`se, divise´es en deux cate´gories : les de´tecteurs thermiques, issus
du domaine de l’infrarouge et les de´tecteurs e´lectroniques issus de la monte´e en fre´quences
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des composants e´lectroniques modernes. Les premiers sont ge´ne´ralement tre`s large bande
et inte`grent l’intensite´ te´rahertz avec des temps de monte´e de l’ordre de la milliseconde.
Leur application concerne principalement la spectroscopie et l’imagerie. Les de´tecteurs
e´lectroniques eux peuvent fonctionner a` des fre´quences tre`s rapides, ce qui permettrait
leur inte´gration a` des dispositifs de te´le´communications sans fil te´rahertz. Leurs bandes
passantes sont ne´anmoins limite´es a` quelques centaines de gigahertz.
Chapitre 2
Interfe´rome`tre de Michelson pour la
caracte´risation spectrale large bande
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2.1 Introduction
Comme nous l’avons vu section 1.5.1, la spectroscopie te´rahertz profite de l’acqui-
sition d’impulsions bre`ves pour travailler sur un large spectre, situe´ dans le domaine
te´rahertz. Les de´tecteurs mis en jeu re´pondent instantane´ment au champ incident a`
chaque e´chantillonnage et permettent ainsi de re´cupe´rer l’allure de l’impulsion te´rahertz.
Les de´tecteurs d’intensite´ inte`grent l’intensite´ du train d’impulsions sur un temps τ , la
mesure directe du faisceau te´rahertz incident donne alors une tension moyenne propor-
tionnelle a` l’amplitude et au rapport cyclique du train d’impulsions incident ; l’infor-
mation sur la phase est perdue. Pour mesurer le spectre de l’impulsion te´rahertz dont
l’acquisition est faite par un de´tecteur de puissance, nous utilisons un dispositif d’in-
terfe´rome´trie, comme en spectroscopie infrarouge par transforme´e de Fourier.
Dans un premier temps, nous pre´sentons le cœur de l’expe´rience d’interfe´rome´trique,
constitue´ d’un interfe´rome`tre de Michelson. Ce dispositif repose sur l’autocorre´lation
d’une impulsion issue de l’e´metteur te´rahertz. Pour expliquer le fonctionnement de l’in-
terfe´rome`tre, un mode`le sera e´tabli afin d’inte´grer les caracte´ristiques physiques de la
ge´ne´ration des impulsions par l’e´metteur Tera-Sed 10. La construction des deux impul-
sions retarde´es l’une par rapport a` l’autre est re´alise´e par l’interme´diaire d’une lame se-
miconductrice en silicium de haute re´sistivite´ qui sert de lame se´paratrice. Des perturba-
tions, lie´es a` ces deux derniers e´le´ments, sont observe´es sur les acquisitions temporelles du
signal te´rahertz et sur les simulations. Une e´tude parame´trique permettra de comprendre
l’effet de chacun des parame`tres de la ge´ne´ration te´rahertz et de la se´paratrice afin de
de´terminer la meilleure configuration pour nos caracte´risations. Diffe´rentes me´thodes
de conception de l’interfe´rome`tre seront e´galement de´taille´es. Enfin, nous cloˆturerons
ce chapitre en de´terminant, de manie`re calculatoire et expe´rimentale, les diffe´rentes ca-
racte´ristiques du banc te´rahertz (puissance, re´solution, etc.), en fonction des e´le´ments
choisis, pour la caracte´risation des de´tecteurs.
2.2 Proprie´te´s optiques de l’interfe´rome`tre
2.2.1 Autocorre´lation de deux signaux temporels
L’autocorre´lation est un outil mathe´matique qui permet la corre´lation croise´e d’un
signal S(t) par lui-meˆme sur un espace de temps T, de´fini par l’expression :
AC(τ) =
1
T
∫ T
2
−T
2
S(t).S(t− τ).dt, (2.1)
avec S(t-τ) le signal S(t) retarde´ d’un de´lai τ .
Conside´rons le champ e´lectrique ET (t) compose´ de deux champs e´lectriques de meˆmes
amplitudes E(t) dont l’un est retarde´ par rapport a` l’autre d’un retard τ , soit :
ET (t, τ) = E(t) + E(t− τ), (2.2)
L’information spectrale de ce signal peut eˆtre obtenue en appliquant sa transforme´e de
Fourier, son expression devient :
ET (f, τ) =
∫ +∞
−∞
E(t) exp(−j2pift).dt︸ ︷︷ ︸
E(f)
+
∫ +∞
−∞
E(t− τ) exp(−j2pift).dt︸ ︷︷ ︸
E(f) exp(j2pifτ)
(2.3)
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Son intensite´ est donne´e par IT (f,τ)=ET (f,τ).E*T (f,τ), nous obtenons alors :
IT (f, τ) = E(f)[1 + exp(j2pifτ)].E
∗(f)[1 + exp(−j2pifτ)]
= E(f)2[2 + exp(j2pifτ) + exp(−j2pifτ)︸ ︷︷ ︸
=2 cos(2pifτ)
]
= 2I(f)[1 + cos(2pifτ)],
(2.4)
Soit l’expression de deux ondes interfe´rant temporellement (et spatialement) l’une avec
l’autre.
2.2.2 Pre´sentation ge´ne´rale de l’interfe´rome`tre
Le but d’un interfe´rome`tre a` deux ondes consiste a` faire interfe´rer deux ondes,
se´pare´es spatialement, en les recombinant. Dans le domaine de l’infrarouge, ce dispositif
interfe´rome´trique est utilise´ pour faire de la spectroscopie par transforme´e de Fourier.
L’interfe´rome`tre le plus couramment utilise´ est appele´ interfe´rome`tre de Michelson, de
son inventeur Albert Abraham Michelson. Son sche´ma de principe est illustre´ figure 2.1.
Entrée
Sortie
Séparatrice
Miroir
Miroir mobile
dx
2dx
Impulsion térahertz
Figure 2.1 – Sche´ma de base de l’interfe´rome`tre de Michelson, compose´ de deux miroirs
et d’une se´paratrice. Sur notre expe´rience, le diame`tre du faisceau te´rahertz (collimate´)
est d’environ 1 cm.
Dans cette configuration, les deux ondes qui interfe`rent sont issues d’une meˆme source :
l’e´metteur te´rahertz. La se´paration et la recombinaison spatiale de ces ondes sont as-
sure´es par une lame se´paratrice a` faces paralle`les, de type 50/50, cre´ant les deux bras
de l’interfe´rome`tre. Chacun de ces bras est termine´ par un miroir permettant le re-
tour de l’onde vers la lame se´paratrice. Sur l’un de ces bras, le miroir est fixe´ sur une
ligne de translation motorise´e permettant de faire varier la distance entre le miroir et la
se´paratrice. Le controˆle de la diffe´rence de parcours optique entre les deux chemins de
l’interfe´rome`tre permet de faire interfe´rer temporellement les faisceaux issus des deux
bras apre`s leur recouvrement spatiale en sortie de la se´paratrice. En de´plac¸ant le miroir
mobile, par incre´ment dx, les interfe´rences entre les deux faisceaux viennent influer sur
l’intensite´ en sortie de l’interfe´rome`tre, selon qu’elles soient constructives ou destructives.
Pour une diffe´rence de parcours dx entre les deux chemins, les impulsions te´rahertz de-
vant le de´tecteur sont alors se´pare´es spatialement de 2dx (diffe´rence de marche), soit par
un temps τ = 2dx/c. La mesure temporelle du signal d’interfe´rence, pour un de´placement
total ou partiel de la ligne de translation, passant par le maximum d’interfe´rence, s’ap-
pelle un interfe´rogramme.
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Plac¸ons nous dans le cas ide´al ou` une lame se´paratrice infiniment fine est utilise´e
conjointement avec des miroirs parfaitement re´fle´chissants. Un de´tecteur de puissance
inte`gre temporellement le module du champ au carre´ qui lui est incident. Sa tension de
sortie s’exprime selon :
Vd ∝
∫ ∞
−∞
|E(t)|2.dt (2.5)
Si E(t) est compose´ des deux impulsions 14E(t) et
1
4E(t-τ) provenant des bras de l’in-
terfe´rome`tre (leur amplitude correspond a` deux passages dans la lame se´paratrice 50/50),
il vient alors :
Vd(τ) =
1
4
∫ ∞
−∞
|E(t) + E(t− τ)|2.dt
=
1
4
∫ ∞
−∞
|E(t)|2 + |E(t− τ)|2︸ ︷︷ ︸
=2|E(t)|2 pour un de´tecteur lent
+2Re
∫ ∞
−∞
E(t)E∗(t− τ).dt (2.6)
ou` les deux premiers termes correspondent a` une amplitude constante proportionnelle
a` l’amplitude du champ e´mis par la source te´rahertz et le troisie`me terme a` une va-
leur module´e par τ correspondant a` l’autocorre´lation en champ, soit l’interfe´rogramme.
Exprime´e en intensite´, dans le domaine de Fourier, cette expression devient :
I ′(τ) =
1
2
I(f)︸ ︷︷ ︸
Terme continu
+
1
2
I(f) [cos (pifτ)]︸ ︷︷ ︸
Termemodule´(I(τ))
, (2.7)
ou` I(f) correspond au signal de´livre´ par la source te´rahertz (en intensite´). Les deux
termes correspondent chacun a` une contribution des deux bras de l’interfe´rome`tre : le
terme continu provient du bras termine´ par le miroir fixe et le terme module´ provient
du bras termine´ par le miroir mobile. Il en re´sulte que le signal mesure´ posse`de une
composante moyenne non nulle, proportionnelle a` l’intensite´ te´rahertz d’origine, et une
composante alternative qui de´pend de la fre´quence et du de´calage spatial dx introduit
par le de´placement du miroir mobile. Ce dernier est appele´ l’interfe´rogramme (I(τ)) et est
maximal quand pifτ=0, soit quand dx=0 (cas ou` les longueurs des chemins optiques des
bras de l’interfe´rome`tre sont e´gaux) ou, dans le cas d’une onde monochromatique, tous
les multiples de 2pi. Pour traiter la suite du proble`me, nous nous inte´ressons uniquement
a` la partie alternative du signal a` mesurer (I(τ)).
L’interfe´rogramme I(τ) mesure´ par un de´tecteur, en sortie d’expe´rience, peut eˆtre e´crit
sous la forme suivante :
I(τ) =
1
2
I(f).H(f).R(f) cos (pifτ) , (2.8)
avec H(f) la fonction de transfert du banc expe´rimental 1) et R(f)de la re´ponse spectrale
du de´tecteur de puissance. Si l’on pose B(f)=12 I(f).H(f).R(f) alors :
I(τ) = B(f) cos (pifτ) (2.9)
ou` B(f) est proportionnelle a` l’intensite´ de la source a` la fre´quence f, convolue´e avec
les caracte´ristiques du banc expe´rimental et du de´tecteur. Pour obtenir le spectre de
1. Qui comprend les coefficients de transmission et de re´flexion des optiques (miroirs) et de la lame
se´paratrice qui seront de´taille´s dans la section suivante.
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l’interfe´rogramme, il faut appliquer sa transforme´e de Fourier. Si on conside`re le cas
d’une source large bande B(f), I(τ) devient :
I(τ) =
∫ +∞
−∞
B(f) cos (pifτ) .df (2.10)
B(f) peut alors eˆtre obtenue en calculant la transforme´e de Fourier de I(τ), soit :
B(f) =
∫ +∞
−∞
I(τ) exp (−ipifτ) .dτ (2.11)
Cette formulation ne´cessite de connaˆıtre l’interfe´rogramme (centre´ en t=0, quand dx=0)
et s’e´talant jusqu’a` -∞ et +∞. I(τ) peut eˆtre e´crite sous la forme d’une somme d’une
fonction paire et d’une fonction impaire :
I(τ) =
1
2
(I(τ) + I(−τ))︸ ︷︷ ︸
fonction paire(E(τ))
+
1
2
(I(τ)− I(−τ))︸ ︷︷ ︸
fonction impaire(O(τ))
(2.12)
En introduisant cette nouvelle formulation de I(τ) dans B(f), cela donne :
B(f) =
∫ +∞
−∞
E(τ) cos (pifτ) .dτ − i
∫ +∞
−∞
O(τ) sin (pifτ) .dτ (2.13)
L’interfe´rogramme I(τ) e´tant une fonction re´elle et paire (syme´trie par rapport a` l’origine
des temps), alors son spectre est re´el et positif. La mesure de l’interfe´rogramme se fait en
de´plac¸ant le miroir mobile autour de sa position d’origine τ=0, il vient alors l’expression
ge´ne´rale de B(f) :
B(f) =
1
2
∫ +∞
−∞
I(τ) cos (pifτ) .dτ (2.14)
qui peut e´galement eˆtre exprime´e entre 0 et l’infini car l’interfe´rogramme est syme´trique
par rapport a` τ=0. Notons qu’avec ce proce´de´ d’interfe´rences temporelles, aucune infor-
mation sur la phase (phase spectrale de l’impulsion initiale) n’est obtenue, seul le spectre
en intensite´ est enregistre´.
En re´alite´, le balayage de l’interfe´rogramme est limite´ par la course de la ligne de
translation permettant le de´placement du miroir mobile. τ prend alors des valeurs finies
et l’interfe´rogramme est alors enregistre´ sur une feneˆtre ∆τ repre´sente´e par une fonc-
tion rectangle F (τ) e´gale a` 1 si -δτ < τ < δτ et 0 si τ > |δτ |. Cette fonction permet
d’introduire le feneˆtrage temporel re´alise´ expe´rimentalement par le balayage fini de la
ligne de translation, pour cela, il suffit de la multiplier avec I(τ). Soit la nouvelle expres-
sion du spectre B’(f) correspondant a` la convolution entre le spectre B(f), e´tablie pour
un interfe´rogramme infini (e´quation (2.14)) et la transforme´e de Fourier de la fonction
rectangle F(τ) : F(f)=2τ .sinc(pifτ).
B′(f) = B(f).F (f) =
1
2
∫ +∞
−∞
F (τ)I(τ) cos (pifτ) .dτ, (2.15)
Cette fonction en sinus cardinal vient alors perturber l’allure du spectre obtenue en
fonction du feneˆtrage de l’interfe´rogramme. D’autres fonctions de feneˆtrage (d’apodisa-
tion) existent pour minimiser l’effet observe´ par la feneˆtre rectangulaire [Naylor 2007].
Compte tenu de la me´thode de caracte´risation que nous pre´senterons lors du chapitre
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3, ces fonctions ne sont pas indispensables, surtout que nos signaux, dans ce cas, sont
enregistre´s sur des feneˆtres de temps identiques.
Remarquons maintenant que l’outil d’autocorre´lation fait intervenir un coefficient
dans les largeurs d’impulsions observe´es. Prenons le cas du signal temporelle I(t) (l’im-
pulsion initiale, en intensite´, issue de la source te´rahertz), que nous supposons gaussien
et dont l’expression est donne´e par :
I(t) = exp
(
−
(
2
√
ln2t
∆δtFWHM
))
, (2.16)
avec ∆δtFWHM la largeur a` mi-hauteur de l’impulsion te´rahertz initiale. L’allure tem-
porelle de l’autocorre´lation de ce signal s’exprime alors selon :
I(τ) = exp
(
−
(
2
√
ln2τ
∆τFWHMimp−ac
))
, (2.17)
avec ∆τFWHMimp−ac la largeur a` mi-hauteur de l’impulsion autocorre´le´e qui est plus large que
celle de l’impulsion d’origine d’un facteur 1,41, pour une impulsion Gaussienne. Nous
verrons dans ce chapitre que ce coefficient, applique´ au spectre d’e´mission vaut 1,45.
Nous venons de pre´senter le phe´nome`ne d’autocorre´lation, d’un signal large bande,
re´alise´ par l’interfe´rome`tre de Michelson, dans un cas ide´al. La prise en compte des
e´le´ments qui composent la fonction H(f) vont maintenant eˆtre de´taille´s au travers l’e´tude
des phe´nome`nes de re´flexion et transmission dans une lame se´paratrice d’indice n et
d’e´paisseur non nulle.
2.2.3 Re´flexion et transmission dans une lame se´paratrice d’indice n
Un faisceau te´rahertz d’intensite´ ITHz et d’incidence θ par rapport a` l’axe normal au
plan de la lame se´paratrice, issu de la source (l’e´metteur te´rahertz), est divise´ en deux
faisceaux I’1 et I’2, cre´ant les deux bras de l’interfe´rome`tre (figure 2.2).
θ1
θ2
Lame séparatrice
d'incide n2 e
Radiation incidente, ITHZ
Milieu ambiant
air, n=1=n1
I'1
I'2
I1
I2
dx
Miroir fixe
Miroir mobile
Figure 2.2 – Repre´sentation des trajets subis par une radiation te´rahertz d’inten-
site´ ITHz au travers de l’interfe´rome`tre de Michelson, constitue´ d’une lame se´paratrice
d’e´paisseur e et d’indice n=n2.
A` l’extre´mite´ de chacun de ces bras se trouve un miroir re´fle´chissant, re´gle´ spatialement
de sorte a` renvoyer la totalite´ de la contribution incidente (I’1 ou I’2) en direction de
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la lame se´paratrice, paralle`lement a` l’axe du bras de l’interfe´rome`tre. Ces contributions
sont une nouvelle fois divise´es par la lame se´paratrice avec l’une dirige´e en sortie d’in-
terfe´rome`tre et l’autre vers la source te´rahertz. L’amplitude de ces contributions de´pend
des coefficients de Fresnel de la lame se´paratrice (donc de son indice), baignant dans l’air
(milieu ambiant). Dans un premier temps, nous ne´gligeons ces coefficients ainsi que les
pertes lie´es a` la lame se´paratrice, et admettons que la re´flectivite´ des miroirs est de 100 %.
Le signal de sortie, sur le plan de de´tection (mode´lise´ par des pointille´s), correspond alors
aux deux contributions (ide´alement de spectres identiques), qui interfe`rent a` la condition
qu’elles aient conserve´ la meˆme polarisation. Le signal est maximal quand les contribu-
tions I1 et I2 sont e´gales et en phase. Dans ce cas ide´al, ou` la lame se´paratrice divise
les faisceaux de manie`re e´quivalente (50 % re´fle´chis, 50 % transmis) et que son e´paisseur
est infiniment fine, alors l’intensite´ maximale obtenue en sortie d’interfe´rome`tre, selon
l’e´quation (2.7), est e´gale a` 4.0,25.ITHz=ITHz.
Calcul des puissances transmises par l’interfe´rome`tre
Toujours en ne´gligeant les pertes induites par les miroirs et le milieu de la lame
se´paratrice, calculons maintenant la puissance re´elle en sortie d’interfe´rome`tre lorsque
les coefficients de Fresnel de la lame se´paratrice sont pris en compte. On notera tij et
rij les coefficients de transmissions et de re´flexions avec pour indices nij , la direction
des trajets employe´s par l’onde (i vers j). Par exemple, t12 correspond au coefficient de
transmission vu par une onde provenant du milieu d’indice n1 et traversant le milieu
d’indice n2 et r12 le coefficient de re´flexion vu par une onde provenant du milieu n1 se
re´fle´chissant sur le milieu n2.
Les trajets emprunte´s par E1 et E2 (image de I1 et I2) sont les suivants :
E1 : l’onde subit une premie`re re´flexion a` l’interface air-lame se´paratrice (r12) et est
dirige´e en direction du miroir fixe. Elle est ensuite renvoye´e vers la lame se´paratrice
qu’elle traverse une premie`re fois (t12) avec un angle θ2 puis une seconde fois (t21)
avec un angle θ1 en direction du plan de de´tection.
E2 : l’onde subit une premie`re transmission a` l’interface air-lame se´paratrice (t12)
avec un angle θ2 puis une seconde transmission a` l’interface lame se´paratrice-air
(t21) avec un angle θ1 en direction du miroir mobile. Ce dernier la renvoie vers la
lame se´paratrice, ou` elle est re´fle´chie une dernie`re fois (r12) en direction du plan
de mesure.
Leurs expressions en sortie d’interfe´rome`tre, qui correspondent aux trajets parcourus par
les contributions initiales du champ total E0=E’1+E’2 (en entre´e de l’interfe´rome`tre),
sont donne´es par :
E1 = E
′
1.r12.t12.t21 et E2 = E
′
2.t12.t21.r12 (2.18)
Les coefficients de Fresnel intervenant dans ces deux expressions sont les meˆmes, ce qui
veut dire que les deux bras de l’interfe´rome`tre contribuent de manie`re e´quilibre´e.
Selon Fresnel, et pour un champ e´lectrique en entre´e polarise´ transverse e´lectrique,
nous avons :
r12 =
n1 cos θ1 − n2 cos θ2
n1 cos θ1 + n2 cos θ2
; t12 =
2n1 cos θ1
n1 cos θ1 + n2 cos θ2
; t21 =
2n2 cos θ2
n1 cos θ1 + n2 cos θ2
(2.19)
Prenons le cas ou` le champ te´rahertz incident E0 e´claire la lame se´paratrice avec un
angle θ1=45
◦. Les coefficients de transmissions et de re´flexion sont repre´sente´s figure 2.3
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Figure 2.3 – Repre´sentation des coefficients de Fresnel vus par les champs e´lectriques
E1 et E2, de polarisations transverses e´lectriques, au sein d’une lame se´paratrice d’indice
n2 variant de 1,5 a` 5.
pour des indices de la lame se´paratrice n2 variant de 1,5 jusqu’a` 5.
La puissance transmise en sortie de l’interfe´rome`tre correspond alors au carre´ de la
somme des champs, soit P=(E1+E2)
2, avec E1 et E2, exprime´s par leur expression (2.18),
en prenant en compte les coefficients de Fresnel, e´quations (2.19), soit :
P = (E′1.r21.t12.t21 + E
′
1.r21.t12.t21)
2 = (r21.t12.t21)
2.(E′1 + E
′
2)
2 (2.20)
La figure 2.4 illustre l’e´volution de la fonction de transfert (en puissance) de l’in-
terfe´rome`tre (FTI(θi)), pour un faisceau incident d’angle θ=45
◦, exprime´e par :
FTI(θi = 45
◦) =
P
(E′1 + E′2)2
= (r21.t12.t21)
2 (2.21)
Rappelons que les pertes dans le milieu d’indice n2 sont ne´glige´es, de ce fait, l’e´paisseur
de la lame se´paratrice e n’intervient pas dans le calcul.
1 , 5 2 , 0 2 , 5 3 , 0 3 , 5 4 , 0 4 , 5 5 , 00 , 0 7
0 , 0 8
0 , 0 9
0 , 1 0
0 , 1 1
0 , 1 2
0 , 1 3
0 , 1 4
0 , 1 5
P/(E
1+E
2)²
n 2
Figure 2.4 – Repre´sentation de la fonction de transfert en puissance de l’interfe´rome`tre
de Michelson pour un faisceau te´rahertz d’incidence θ=45 ◦ et pour des indices de la
lame se´paratrice n2 variant de 1,5 a` 5.
Dans cette configuration, le transfert maximum de la puissance te´rahertz initiale est
observe´ pour une lame se´paratrice d’indice n2=2,75 (environ 15 % de transmission).
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Pour une lame se´paratrice en silicium haute re´sistivite´ (ce qui sera le cas par la suite)
d’indice nSiHR=3,417, le coefficient de transmission FTI(θi=45
◦) vaut alors 0,141 (en
intensite´). Dans le cas de deux ondes e´quilibre´es en amplitude et interfe´rant construc-
tivement, l’intensite´ en sortie de l’interfe´rome`tre pouvant eˆtre mesure´e est e´gale a`
4.FTI.ITHz=0,564.ITHz.
De´calage spatial induit par la lame se´paratrice
Supposons que la distribution spatiale des deux faisceaux I1 et I2 est gaussienne dans
les directions X et Y, le plan perpendiculaire a` l’axe de propagation des deux ondes, nous
pouvons calculer la valeur d’intensite´ maximale en sortie d’interfe´rome`tre dans un cas un
peu plus re´aliste. En effet, un mauvais alignement optique (faisceau hors axes optiques de
l’interfe´rome`tre, en X et Z) ou l’utilisation d’une lame se´paratrice d’e´paisseur non nulle
(ce que nous avions conside´re´ jusqu’a` pre´sent) agit sur le recouvrement des deux faisceaux
en sortie d’interfe´rome`tre qui n’est plus optimal (recouvrement parfait) : l’interfe´rence
constructive de rang 0 est alors atte´nue´e. Prenons le cas d’une lame se´paratrice a` faces
paralle`les en silicium haute re´sistivite´ (nSi=3,417) d’e´paisseur e non nulle, de´calant les
deux faisceaux suppose´s gaussiens I1(X) et I2(X), exprime´s par :
I1(X) = exp
(
− X
2
∆x2
)
I2(X) = exp
(
−(X − dX)
2
∆x2
)
,
(2.22)
avec ∆x = 1−2/(2
√
log(2)) (m), en sortie d’interfe´rome`tre d’une distance dX (selon
l’axe X) avec dX proportionnel a` e (e´quation (2.24)). Le sche´ma repre´sentant le milieu
se´parateur au sein de l’interfe´rome`tre est illustre´ figure 2.5.
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Figure 2.5 – Repre´sentation du de´calage des deux faisceaux, issus des bras de l’in-
terfe´rome`tre, en fonction de l’e´paisseur de la lame se´paratrice.
Selon la loi de Snell-Descartes, les angles θn sont e´gaux a` l’angle d’incidence θi=45
◦ et
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les angles θ
′
n sont exprime´s d’apre`s la formule suivante :
θ
′
n = arcsin
(
nair
nSi
sin(θi)
)
(2.23)
L’onde I2 est alors de´cale´e temporellement et spatialement par rapport a` l’onde I1, en
sortie de l’interfe´rome`tre, d’un de´lai e´quivalent a` dX/c ou` l’expression de dX est donne´e
par :
dX =
√
2.e. tan(θ
′
) (2.24)
Son e´volution est principalement lie´e a` l’angle d’incidence du faisceau te´rahertz (ici
θi=45
◦) et a` l’e´paisseur de la lame se´paratrice. Dans la configuration pre´sente´e ci-dessus,
dX e´volue line´airement avec l’e´paisseur de la lame se´paratrice e : pour e variant de 300µm
a` 1 cm, dX est compris entre ≈100µm et ≈3,3 mm.
Le rapport de recouvrement Rr(dX) entre les deux faisceaux gaussiens (d’amplitudes
A1=A2=1), selon X, est obtenu en calculant la somme du produit des deux gaussiennes,
soit une approximation de la surface comprise entre les deux allures (illustre´ en trait plein
noir sur la figure 2.6), normalise´e par sa valeur maximale (pour une lame se´paratrice
d’e´paisseur nulle), soit :
Rr(dX) =
∑
(I1(X).I2(X))
R1(e = 0)
(%), (2.25)
avec I1=A1 exp(-X
2/∆X2, I2=A2 exp(-(X-dX)
2/∆X2 et ∆X=α/(2
√
(log(2)) la largeur
a` mi-hauteur des faisceaux gaussiens (α=1 cm). La figure 2.6 illustre la variation du re-
couvrement en fonction de l’e´paisseur de la lame se´paratrice en silicium d’indice 3,417,
variant de de 0 cm a` 6 cm par incre´ment de 200µm.
Figure 2.6 – A` gauche, la repre´sentation du recouvrement spatiale entre I1 et I2 en
sortie de l’interfe´rome`tre. Pour l’illustrer un de´calage surre´aliste dX=5 mm a e´te´ choisi
(correspondant a` une lame se´paratrice d’e´paisseur ≈16 cm). A` droite, le recouvrement
des deux gaussiennes en fonction de dX(e).
Ce recouvrement (Rr(dX)), donne´ pour des gaussiennes de largeur a` mi-hauteur 1 cm,
de´pend de l’e´paisseur de la lame se´paratrice et prend des valeurs comprises entre 0 et
1. L’intensite´ obtenue en sortie d’interfe´rome`tre e´volue alors selon I
′
=Rr(dX).I0 avec
I0=4.FTI(θ).ITHz quand I1(t) et I2(t) sont de meˆme amplitude et en phase. Quelques
valeurs significatives de l’e´paisseur de la lame se´paratrice, dans ces conditions, peuvent
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eˆtre releve´es : e=6,41 mm pour laquelle 95 % de l’intensite´ maximale en sortie est obte-
nue, e≈2,35 cm ou` 50 % de l’intensite´ ne contribue pas aux interfe´rences. Notons que plus
les largeurs a` mi-hauteur des faisceaux I1 et I2 sont larges (∆X grand), moins l’e´paisseur
de la lame se´paratrice et les de´fauts d’alignements sont significatifs.
Les diffe´rents de´fauts d’alignements optiques pouvant eˆtre rencontre´s, dans notre confi-
guration ou` les deux bras de l’interfe´rome`tre sont perpendiculaires, sont les suivants :
1 le faisceau te´rahertz provenant de la source n’a pas le bon angle d’incidence (θi)
par rapport a` la surface de la lame (pour nous θi=45
◦),
2 l’un des miroirs ou les deux miroirs ne sont pas parfaitement paralle`les a` la surface
de la lame se´paratrice,
3 la lame se´paratrice a un de´faut d’alignement ou d’orientation par rapport aux deux
bras de l’interfe´rome`tre,
4 une combinaison de plusieurs de ces de´fauts.
Dans la premie`re situation, le recouvrement de´pend a` la fois des chemins optiques entre I1
et I2 et de la distance ou` se trouve le de´tecteur (le plan de mesure) de la lame se´paratrice
(les faisceaux en sortie ne sont plus paralle`les). Le recouvrement entre I1 et I2, en plus
d’eˆtre mauvais, e´volue avec le de´placement du miroir mobile, ce qui fait apparaˆıtre des
de´fauts de syme´trie sur l’interfe´rogramme mesure´.
Pour des de´fauts d’orientations des miroirs, le recouvrement tend a` se perdre si les
miroirs sont fortement de´re´gle´s. L’impact sur l’allure de l’interfe´rogramme est surtout
visible si c’est le miroir mobile qui est sujet a` un mauvais alignement : dans ce cas, le
recouvrement e´volue avec le balayage du miroir mobile (dx). De plus, les faisceaux en
sortie ne sont plus paralle`les.
Prenons le cas simple a` une dimension ou` le miroir fixe est de´re´gle´ d’un angle δθ
par rapport a` sa position optimale (figure 2.7). L’angle θi (en vert) se voit alors module´
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Figure 2.7 – Repre´sentation du de´calage des faisceaux I1 et I2 en sortie d’interfe´rome`tre,
quand le miroir fixe est de´re´gle´ d’un angle δθ.
par la rotation du miroir, selon dθ, soit le nouvel angle de la radiation re´fle´chie par le
miroir fixe θ=θi+dθ (avec dθ qui peut prendre des valeurs positives et ne´gatives). Cette
rotation du miroir implique qu’en sortie de la lame se´paratrice, les deux contributions
I1 et I2 ne sont plus paralle`les (si dθ 6= 0). Le de´calage dX ne de´pend plus uniquement
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de l’e´paisseur de la lame se´paratrice mais aussi de la distance E’M’∝EM (entre le miroir
fixe et la lame se´paratrice) et de la distance ED (entre la lame se´paratrice et le plan
de de´tection) qui correspond a` la distance a` laquelle on observe le de´calage dX (ou` est
place´ le de´tecteur par exemple). A` partir du sche´ma figure 2.7, nous devinons l’existence
d’une orientation du miroir dθ pour laquelle le de´calage dX, induit par l’e´paisseur de la
lame se´paratrice, peut eˆtre annule´. Le recouvrement de I1 et I2 peut alors eˆtre optimal
selon les distances ED et EM de´termine´es par le montage de l’expe´rience.
Pour calculer le nouveau de´calage dX qui varie maintenant en fonction de e, θ, EM et
ED, nous devons pre´alablement calculer le de´calage OP entre I1 et I2, a` l’interface de
sortie de la lame se´paratrice :
OP = I ′P − I ′O = IQ+ e tan(θ′i)︸ ︷︷ ︸
I′P
−(IE′ − e tan(θ′i)︸ ︷︷ ︸
I′O
), (2.26)
ou` IQ=IM’tan(θ′) ; IM’=E’M’sin(θi) ; IE’=
√
E′M ′2 − IM ′2 et E’M’=EM-(e/2√2).
Ici, θ′i est l’angle transmis dans la lame quand la radiation est de 45
circ, il correspond
a` θ′=13,25 ◦ (e´quation (2.23)). La nouvelle valeur de l’angle θ′ devient celle du faisceau
traversant la lame pour la nouvelle incidence θ = θi-dθ et s’exprime, comme nous l’avons
fait pre´ce´demment, par :
θ′ = sin−1
(
sin(θi − dθ)
nSi
)
. (2.27)
Nous pouvons maintenant calculer le de´calage dX sur le plan de visualisation (O’P’),
pour cela, nous nous re´fe´rons au sche´ma de droite de la figure 2.7. Dans un premier
temps, nous de´terminons l’angle λ du triangle COP, pour lequel les deux autres angles
sont connus, soit :
λ = pi −
(pi
2
− θ
)
− 3pi
4
= θ − pi
4
. (2.28)
Pour connaˆıtre les distances OC et OP, qui de´terminent le point ou` se croisent les deux
faisceaux I1 et I2, on se re´fe`re a` la loi des sinus exprime´e par :
OP
sin(λ)
=
PC
sin(3pi4 )
=
OC
sin(pi2 − θ)
=
OC
cos(θ)
(2.29)
Nous pouvons alors exprimer OC et PC par :
OC =
cos(θ)
sin(λ)
OP =
cos(θ)
sin(θ − pi4 )
OP
PC =
sin(3pi4 )
sin(λ)
OP
(2.30)
On en de´duit que ID=OC-OO’, avec OO’, la distance fixe´e par EM (voir figure 2.7),
soit :
OO′ = ED −
e
2 + e tan(θ
′
i)√
2
. (2.31)
Enfin, nous pouvons de´terminer O’P’ (dX sur le plan de de´tection) :
O′P ′ = (OC −OO′) tan(θ − pi
4
)
O′P ′ = dX =
[
cos(θ)
sin(θ − pi4 )
OP −OO′
]
tan
(
θ − pi
4
) (2.32)
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En introduisant l’expression de OP (e´quation (2.26)) dans la formule de dX, nous pou-
vons alors tracer l’e´volution du de´calage dX entre I1 et I2 en fonction des caracte´ristiques
de la lame se´paratrice et des variations de l’angle dθ(figure 2.8). Nous fixons les dis-
tances entre la lame se´paratrice, le miroir fixe et le plan de visualisation (de de´tection,
s’il n’y a pas de lentille) a` EM=ED=10 cm. Trois e´paisseurs de lame se´paratrice en sili-
cium sont repre´sente´es, 300µm, 1 mm et 1 cm. Nous avons limite´ la repre´sentation a` un
de´calage dX de 1 cm, pour lequel les faisceaux gaussiens I1(X) et I2(X) (de largeur a` mi-
hauteur de 1 cm) ne se recouvrent que tre`s partiellement. A` partir de ce de´calage limite,
nous pouvons extraire des courbes figure 2.8 les limites angulaires que peut prendre
le miroir fixe, soit : -2◦ <dθmax <4◦ pour e=1 cm ; -2,8◦ <dθmax <3◦ pour e=1 mm
et -2,9◦ <dθmax <2,9◦ pour e=300µm. Comme nous l’avions signale´, des valeurs de
θ (et donc dθ) permettent de compenser le de´calage dX natif a` l’e´paisseur de la lame
se´paratrice. Dans la configuration choisie, ou` EM=ED=10 cm, ces valeurs angulaires sont
repe´re´es sur les courbes (en rouge) quand dX=0 mm soit : 44,1 ◦ pour e=1 cm ; 44,9 ◦
pour e=1 mm et 44,97 ◦ pour e=300µm ;
Rebonds multiples lie´s a` une se´paratrice d’e´paisseur finie
De´finissons maintenant les de´lais des ondes transmises et re´fle´chies, impose´s par la
lame se´paratrice. Nous conside´rons une lame a` face paralle`le d’e´paisseur e et d’indice n2
e´claire´e par une onde d’incidence θi par rapport a` la normale avec la lame (figure 2.9).
Par rapport a` une onde directement re´fle´chie par la surface (I1), le retard temporel dr
subi par une onde re´fle´chie par la lame apre`s avoir fait un aller-retour dedans (I’1), fait
intervenir deux de´lais caracte´ristiques et se calcule de la manie`re suivante :
dL =
1
c
n2.e
cos(θ2)
da =
1
c
2n1.e. tan(θ2).sin(θ1)
⇒ dr = 2dL − da
(2.33)
Les amplitudes des ondes re´fle´chies ou transmises par les interfaces de´pendent de la
polarisation de l’onde te´rahertz incidente. Nous donnons ici le cas de la polarisation
transverse e´lectrique. Ces coefficients sont, selon [Pe´rez 2004] :
r12 =
n1 cos(θ1)− n2 cos(θ2)
n1 cos(θ1) + n2 cos(θ2)
r21 = −n1 cos(θ1)− n2 cos(θ2)
n1 cos(θ1) + n2 cos(θ2)
t12 = 1− r12
t21 = 1− r21
(2.34)
Leurs valeurs nume´riques sont calcule´es pour une lame de silicium haute re´sistivite´
d’e´paisseur e=285µm et dont l’indice (suppose´ constant dans la gamme de fre´quences
conside´re´e) est e´gal a` nSiHR=3,417 (ici les pertes sont ne´glige´es). On obtient :
r12 = −0, 6508
r21 = 0, 6508
t12 = 0, 349
t21 = 1, 6508,
(2.35)
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e = 1 cm
e = 1 mm
e = 300µm
Figure 2.8 – A` gauche, la repre´sentation du de´calage dX (trait plein) en fonction de
l’ange d’incidence de la radiation re´fle´chie par le miroir fixe. Le de´calage OP (a` l’interface
de sortie de la lame se´paratrice) est repre´sente´ en tiret. A` droite, le comportement du
de´calage Dx a` proximite´ de l’interface de sortie de la lame se´paratrice.
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Figure 2.9 – Illustration du de´calage temporel subi par une onde traversant une lame
se´paratrice d’e´paisseur e et d’indice n2 avec un angle d’incidence θi.
et pour les retards engendre´s par la lame semi-re´fle´chissante : dL=3,318 ps (temps de
traverse´e de la lame sous une incidence θi=45
◦) et da=6,351 ps (retard entre l’impul-
sion re´fle´chie par la face arrie`re de la lame par rapport a` l’impulsion re´fle´chie a` la
surface de la lame). Le champ te´rahertz incident (EiTHz) est mode´lise´ par une fonction
phe´nome´nologique qui donne un re´sultat similaire a` l’expe´rience. Nous prenons ici le cas
d’un champ ge´ne´re´ sans rebond dans l’e´metteur pour une approche plus claire de l’effet
de la lame se´paratrice sur les e´chos observe´s dans la fonction d’autocorre´lation effectue´e
par l’interfe´rome`tre. Le champ te´rahertz s’e´crit :
EiTHz(t) ∝
1
t2f
[t− timp − tf − t0] exp
[
−(t− (timp + tf + t0))
2
2t2f
]
− 1
t2f
[t− 2tr − t0] exp
[
−(t− (2tr + t0))
2
2t2r
]
,
(2.36)
ou` t0 va de´finir le retard de l’impulsion par rapport a` l’origine ; timp, tf et tr sont des
temps caracte´ristiques de l’impulsion. Nous prenons t0=1 ps, timp=0, ps, tf=0,3 ps et
tr=0,3 ps. La forme temporelle de l’impulsion est la suivante :
Figure 2.10 – Simulation temporelle de l’impulsion te´rahertz.
Nous calculons maintenant le signal tel qu’il est re´fle´chi par le miroir fixe (R=100 %)
de l’interfe´rome`tre de Michelson et transmis par la lame se´paratrice e´paisse (figure 2.11).
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Nous ne tenons compte que de 6 rebonds et nous ne tenons pas compte du de´calage
spatial induit par la lame (hypothe`se de l’onde plane de dimension infinie).
La figure 2.11 permet de calculer les amplitudes des diffe´rents signaux transmis par le
syste`me, compose´ de la lame a` face paralle`le et du miroir fixe.
Lamegséparatrice
d'indicegn2 e
Radiationgincidente,gITHZ Milieugambiant
air,gn=1
Plangdegmesure
Signalgdirect
1ergrebond
1ergrebond-bis
2ndgrebond-bis
Figure 2.11 – Repre´sentation des rebonds de l’impulsion initiale dans une lame
se´paratrice avec la contribution du miroir fixe de l’interfe´rome`tre.
Les transmissions, re´flexions et retards subis par chaque rayon sont les suivants :
Rayon Transmission / re´flexions Retard aller (dL) Retard aller-retour (2.dL)
Direct r12.t12.t21 1 0
1er r12.t12.t21.r
2
21.t21 1 1
1er-bis t12.r21.t21.t12.t21 1 1
2nd r12.t12.t21.r
2
21.t21.r
2
21.t21 1 2
2nd-bis t12.r21.t21.t12.t21.r
2
21.t21 1 2
Table 2.1 – Re´sume´ des transmissions, re´flexions et retards subis par une onde dans une
lame a` face paralle`le, d’e´paisseur finie et d’indice n2 (de´veloppement limite´ a` 2 rebonds).
Le signal direct, qui subit une re´flexion (r12) et deux transmissions, au travers de la
lame se´paratrice (t12 et t21) est affecte´ par un retard dL. Son expression est donne´e par :
EtransmisTHz (t− dL) ∝ r12.t12.t21.EiTHz(t), (2.37)
Le signal total ayant effectue´ un rebond dans la lame est e´gal a` la superposition du signal
direct plus la contribution du rebond :
EtransmisTHz (t− dL + da) ∝
[
r12.t21.t21.r
2
21 + t
2
21.t
2
21.r21
]
EiTHz(t), (2.38)
son retard est de dL+da.
Les amplitudes des signaux suivants s’obtiennent par re´currence, soit pour N rebonds :
EtransmisTHz
[
t− (N + 1).dL −N.da] ∝ [r12.t12.t12r2N12 +N.t221.t221.r2N−121
]
ETHz
i(t)
(2.39)
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Le champ total transmis s’e´crit donc :
EtransmisTHz (t) ∝
m∑
N=0
ax
[
r12.t21.t21.r212N +N.t
2
21.t
2
21.r
2N−1
21
]
EiTHz(t,−(N + 1).dL−N.da).
(2.40)
Finalement, nous obtenons l’allure de l’impulsion te´rahertz apre`s le passage dans la lame
se´paratrice et du miroir fixe, seul :
Figure 2.12 – Simulation temporelle de l’impulsion te´rahertz apre`s de multiples tra-
verse´es dans la lame se´paratrice (pour un bras de l’interfe´rome`tre).
Nous observons que les rebonds sont tous retarde´s de 6.351 ps, qu’ils sont en opposition
de phase par rapport a` l’impulsion principale. Plus surprenante est l’amplitude re´duite
du premier rebond par rapport au second et meˆme troisie`me rebond. Ceci est duˆ au fait
que les deux contributions a` ce premier rebond sont en opposition de phase (coefficients
r21 et r12) et ont donc tendance a` s’annuler l’une et l’autre.
Le signal renvoye´ par le miroir mobile de l’interfe´rome`tre de Michelson est exactement
le meˆme excepte´ qu’il est de´cale´ temporellement du retard induit par la position du miroir
mobile. Nous faisons varier ce retard pour obtenir le signal de sortie de l’interfe´rome`tre.
Il est de´tecte´ en intensite´ et inte´gre´ par le de´tecteur de puissance, on obtient donc pour
diffe´rentes valeurs du retard τ (2.dx/c) induit par la ligne :
ITHz(τ) ∝
∫ +∞
−∞
[A.EtransmisTHz (t) +B.E
transmis
THz (t, τ)]
2.dt, (2.41)
ou` A et B sont des coefficients ponde´rateurs qui peuvent permettre de prendre en compte
un e´ventuel de´se´quilibre de l’interfe´rome`tre. Pour A et B e´gaux, et apre`s normalisation
du signal, nous obtenons l’interfe´rogramme repre´sente´ figure 2.13.
On remarque que, comme attendu le signal moyen vaut 50 % de la valeur maximale. Si
l’interfe´rome`tre est de´se´quilibre´ (A6=B) il augmente relativement par rapport au maxi-
mum comme illustre´ figure 2.14, ou` A=1 et B=0.38.
Contraste de l’interfe´rome`tre et interfe´rogrammes
Conside´rons deux ondes monochromatiques I1 et I2 d’amplitudes I0=1 de´phase´es
temporellement de pi, pi/2 et 0 radian respectivement, figure 2.15.
Des minima et maxima d’intensite´ sont observe´s pour deux valeurs de retard particulie`res
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Figure 2.13 – Autocorre´lation des impulsions transmises par l’interfe´rome`tre en faisant
varier la position du miroir mobile, pour une lame se´paratrice en silicium (n=3,41)
d’e´paisseur 285µm.
Figure 2.14 – Autocorre´lation des impulsions, d’amplitudes diffe´rentes, transmises par
l’interfe´rome`tre en faisant varier la position du miroir mobile.
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Figure 2.15 – Superposition de deux ondes monochromatiques retarde´es par la ligne
de translation. L’interfe´rogramme, en rouge, re´sulte de la somme des deux ondes sur
l’ensemble des valeurs discre`tes de dx.
(φ = pi rad et 0 rad) : lorsque les ondes sont en opposition de phases, l’intensite´ totale est
nulle et quand les deux ondes sont en phases, l’intensite´ est maximale. Condition qui est
ve´rifie´e uniquement si le re´glage des optiques de l’interfe´rome`tre permet un recouvrement
spatial parfait entre les deux faisceaux (pour une lame se´paratrice infiniment fine) quelle
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que soit la position du miroir mobile (dx) et que les amplitudes des deux contributions
soient identiques.
La figure d’interfe´rence d’un appareil interfe´rome´trique a` deux ondes 2, dans le plan XY,
observe´ a` un point M e´loigne´ de la lame se´paratrice, est donne´e par l’expression suivante :
I = I1 + I2 + 2
√
I1I2 cos
(
2pi
2.dx
λ0
)
. (2.42)
Les valeurs maximale et minimale de l’intensite´ I sont obtenues quand 2.dxλ0 est un entier
ou quand 2.dxλ0 est un entier +
1
2 , respectivement. Ainsi, nous avons :
Imax = I1 + I2 + 2
√
I1I2
Imin = I1 + I2 − 2
√
I1I2
(2.43)
Si I1=I2=I0 alors Imax=4I0 et Imin=0. Quand
2.dx
λ0
=0, on obtient la frange de rang 0, celle
formant le premier cercle sur le plan XY, la` ou` les intensite´s des faisceaux se recouvrent
et sont maximums. Le contraste C, aussi appele´ visibilite´, est alors donne´ par le rapport
entre la diffe´rence des intensite´s sur la somme des intensite´s.
C =
Imax − Imin
Imax + Imin
=
2
√
I1I2
I1 + I2
(2.44)
Quand les ondes sont cohe´rentes, le contraste ne de´pend alors que des intensite´s I1 et I2
et est unitaire, C=1, si les deux ondes posse`dent la meˆme amplitude (I1=I2=I0), soit :
I = 4I0 cos
(
2pi
2.dx
λ0
)
, (2.45)
avec I0 la valeur d’intensite´ maximale de sortie de l’interfe´rome`tre, soit : I0=FTI.ITHz, ou`
ITHz est l’intensite´ fournie par la source te´rahertz et FTI(θi) la fonction de transfert de
l’interfe´rome`tre en fonction de l’angle d’incidence. Pour illustrer ces propos, la figure 2.16
montre l’e´volution des maximum et minimum d’intensite´, ainsi que le contraste en fonc-
tion des valeurs d’intensite´ des deux faisceaux ; avec I1 variant de 0 a` 1 et I2 unitaire.
Plac¸ons nous maintenant dans le cas ou` l’onde ge´ne´re´e par l’e´metteur te´rahertz est
polychromatique, l’interfe´rogramme repre´sente alors la somme des contributeurs mono-
chromatiques de longueurs d’ondes diffe´rentes (et d’amplitudes qui peuvent aussi eˆtre
diffe´rentes). Chacun des contributeurs monochromatiques pre´sentent des maximums
pour des diffe´rences de parcours optiques, entre les deux bras, qui sont des multiples
entiers de leurs longueurs d’ondes. Quand la diffe´rence de parcours optique est nulle,
toutes ces composantes se retrouvent synchronise´es quelles que soient leurs longueurs
d’ondes. Dans cette configuration, l’intensite´ en sortie d’interfe´rome`tre est maximale. En
s’e´loignant de cette position, les oscillations de fre´quence les plus e´leve´es vont pre´senter
un minimum, suivies par les oscillations de fre´quence moins e´leve´es. Le synchronisme
entre les contributeurs monochromatiques de longueurs d’ondes diffe´rentes tend alors
a` se perdre quand la diffe´rence de parcours optique entre les deux miroirs augmente,
comme le montre la figure 2.17. Nous illustrons ceci en e´tudiant les interfe´rences simul-
tane´es de 4 signaux sinuso¨ıdaux, sin(2pifnt-
pi
2 ), pour des fre´quences fn diffe´rentes : 150,
200, 250 et 300 GHz.
2. Repre´sentation spatiale d’interfe´rences entre plusieurs ondes cohe´rentes sur un plan perpendiculaire
a` leur propagation
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Figure 2.16 – Repre´sentation du de´se´quilibre d’amplitude entre les deux faisceaux I1
et I2 issus d’un interfe´rome`tre a` deux ondes. Les intensite´s maximale et minimale ainsi
que le contraste sont trace´s pour I1 variant de 0 a` 1 et pour I2=1.
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Figure 2.17 – Composantes sinuso¨ıdales en phase quand la diffe´rence de parcours op-
tique des chemins est nul. En rouge, l’interfe´rogramme re´sultant de la somme des com-
posantes.
L’interferogramme, issu de la somme des quatre sinuso¨ıdes synchronise´es en pi/2, pre´sente
bien un maximum en t’=0 s (temps proportionnel au de´calage dx en ce qui concerne l’in-
terfe´rome`tre), puis des de´croissances de chaque coˆte´. Ici, ce signal est re´pe´te´ tous les
1/∆f, ou` ∆f=50 GHz, la diffe´rence entre chacune des fre´quences utilise´es.
Expe´rimentalement, loin du pic central d’interfe´rence, l’absence de synchronisme entre
les diffe´rentes composantes fait que la somme des intensite´s tend vers une valeur moyenne
constante nulle (pour la partie alternative de l’interfe´rogramme) et vers une valeur
constante e´gale a` I1+I2 (pour la partie continue de l’interfe´rogramme).
Pour re´sumer, l’interfe´rome`tre de Michelson permet, a` partir d’un signal cohe´rent
compose´ de multiples longueurs d’ondes, de cre´er une variation d’intensite´ locale
pre´sentant un maximum d’intensite´, controˆle´e par le de´placement d’un miroir. Le ba-
layage de ce miroir passant par la position du maximum d’intensite´ permet d’obtenir un
interfe´rogramme qui contient alors les informations spectrales de la source te´rahertz, de
la fonction de transfert de l’expe´rience ainsi que la re´ponse spectrale du de´tecteur.
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Introduction des pertes par absorption dans une lame se´paratrice en silicium
Nous avons vu que dans le cas d’une lame se´paratrice en silicium d’indice n=3,417,
pour un faisceau te´rahertz incline´ a` 45 ◦ par rapport a` la surface de la lame se´paratrice,
la fonction de transfert de l’interfe´rome`tre FTI(θ=45 ◦) est de 0,14. Pour deux faisceaux
e´quilibre´s et en phase, nous avons montre´ que l’intensite´ maximale (obtenue lorsque
la diffe´rence de marche est nulle) est de 4.FTI(θ).ITHz en sortie d’interfe´rome`tre, soit
0,564.ITHz. A` cela, ajoutons le facteur de recouvrement Rr(dX). Il est infe´rieur a` 1 si
l’orientation du miroir fixe de l’interfe´rome`tre n’est pas re´gle´e de sorte a` compenser le
de´calage dX, induit par l’e´paisseur de la lame se´paratrice, entre les deux faisceaux devant
le de´tecteur.
Introduisons maintenant les pertes lie´es a` l’absorption dans les lames se´paratrices en
silicium. Un faisceau d’intensite´ I0, traversant un milieu d’e´paisseur e et de coefficient
d’absorption σ, subit des pertes et s’e´crit selon :
I(e) = I0 exp(−σe), (2.46)
avec e, l’e´paisseur du milieu et σ l’absorption caracte´ristique du mate´riau en cm−1.
Pour le silicium, dans une bande spectrale comprise entre 0.1 - 2 THz, le coef-
ficient d’absorption est faible et ne de´passe pas 0,05 cm−1 [Dai 2004], on prendra
σ=0,02 cm−1 pour la bande spectrale conside´re´e (0,1-1 THz). Pour une lame se´paratrice
d’e´paisseur e=1 mm, le faisceau te´rahertz traverse la lame se´paratrice avec une in-
cidence de 45 ◦, soit un trajet dans la lame e’=
√
e2 + (e tan(θ′))2=1,022 mm (avec
θ′ = sin−1(sin(θ45)/nSi ≈12 ◦). Le coefficient de pertes par absorption Pσ vaut alors :
Pσ =
I(e′)
I0
= exp(−σ.e′) = 99, 997 % (2.47)
Sauf a` utiliser des lames tre`s e´paisses (quelques centime`tres) le faible coefficient d’absorp-
tion du silicium dans le domaine spectral conside´re´, fait que les pertes par absorption sont
ne´gligeables. La figure 2.18 illustre la de´pendance du coefficient de pertes par absorption
en fonction du coefficient d’absorption du milieu utilise´, pour plusieurs e´paisseurs de
mate´riaux 3.
Pour une lame se´paratrice en silicium d’e´paisseur 1 cm (pour σ=0,02 cm−1), l’intensite´
transmise en sortie de la lame se´paratrice vaut 97,97 % de l’intensite´ incidente. Il en
re´sulte que le coefficient de transfert maximal de l’interfe´rome`tre, obtenu quand I1 et I2
sont synchronise´es, s’e´crit comme :
FTIT (dX, θ, σ) = 4.Pσ.FTI(θ).R1(dX) (2.48)
Il varie entre 55,26 % et 56,39 % pour des lames se´paratrices en silicium d’e´paisseurs
comprises entre 100µm et 1 cm.
2.3 Mode´lisation de l’interfe´rome`tre de Michelson
La mode´lisation de l’interfe´rome`tre de Michelson peut eˆtre aborde´e par une ap-
proche spectrale ou temporelle. La premie`re consiste a` mode´liser le comportement de
3. Pour cette repre´sentation, nous avons conserve´ l’indice de re´fraction du silicium, qui influe ici sur
la longueur du trajet e’ vu par le faisceau traversant le mate´riau d’e´paisseur e.
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Figure 2.18 – Repre´sentation des pertes par absorption lie´es au coefficient d’absorption
du mate´riau, pour plusieurs e´paisseurs (e).
l’interfe´rome`tre dans le domaine de Fourrier. L’objectif e´tant de re´aliser un mode`le simple
permettant la pre´diction des re´sultats expe´rimentaux. La seconde s’appuie sur une fonc-
tion nume´rique continue, image de l’impulsion te´rahertz avec laquelle les diffe´rentes
e´tapes du processus d’autocorre´lation sont mode´lise´es. Son avantage est de repre´senter
le parcours de l’impulsion te´rahertz et ses interactions avec les diffe´rents milieux phy-
siques de l’interfe´rome`tre au cours du temps, c’est-a`-dire d’une manie`re proche de ce
qui est observe´ expe´rimentalement. Son principal inconve´nient est la lourdeur des cal-
culs nume´riques notamment dans le cas du calcul des fonctions d’autocorre´lation. C’est
pourquoi nous avons choisi d’utiliser la premie`re me´thode.
Les diffe´rentes e´tapes du processus d’autocorre´lation vont eˆtre pre´sente´es selon une
suite logique (figure 2.19) qui sera illustre´e par les re´sultats du mode`le, e´tabli dans
l’espace de Fourier, et par des mesures expe´rimentales :
a. Dans un premier temps, nous reconstruirons l’allure du signal te´rahertz en sortie
de l’e´metteur Tera-Sed 10, sans prendre en compte le rebond temporel pre´sent
dans l’impulsion temporelle puis, en le prenant en compte.
b. Ensuite, nous proce´derons a` l’autocorre´lation de ce signal sans prendre en compte
les parame`tres de la lame se´paratrice te´rahertz. Le re´sultat repre´sentera alors le
signal en sortie d’interfe´rome`tre.
c. Enfin, nous inte´grerons ce dernier avec un de´tecteur de puissance.
Emetteur Tera-Sed 10
(avec et sans rebond)
Autocorrélation
(sans séparatrice)
Détecteur de
puissance
(a) (b) (c)
Figure 2.19 – Repre´sentation graphique des e´tapes de la simulation.
Dans un souci de clarte´, tous les re´sultats seront normalise´s par leur maximum.
2.3.1 Pre´sentation d’un mode`le simplifie´
Avant d’e´tablir la mode´lisation prenant en compte les parame`tres des diffe´rents
e´le´ments composant le banc expe´rimental, nous allons e´tablir un mode`le simplifie´ dans
le but de de´crire les ope´rations effectue´es par l’appareil interfe´rome´trique et par la
de´tection.
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Pour cet exemple, nous assumons que le signal d’e´mission te´rahertz est une gaussienne
centre´e en 650 GHz, de largeur a` mi-hauteur de 600 GHz (figure 2.20a), exprime´e par :
Se(f) = Pc. exp
−(f − 650.109)2/( 600e9
2
√
log(2)
)2 , (2.49)
ou` Pc est la puissance creˆte, que l’on peut calculer a` partir d’une estimation de la
puissance moyenne ge´ne´re´e par l’e´metteur te´rahertz (Pmoy=5µW), que nous verrons a`
la fin de ce chapitre, suivant :
Pc = α.E
∆f√
pi
=
δt
Trep
Pmoy.Trep∆f√
pi
, (2.50)
avec E=Pmoy.Trep, l’e´nergie, ∆f, la largeur spectrale a` mi-hauteur du spectre d’e´mission
(Se), δt=2 log(2)/pi∆f la dure´e de l’impulsion te´rahertz et Trep la pe´riode de re´pe´tition
du laser (1/75 MHz).
L’autocorre´lation de cette impulsion dans le domaine de Fourier consiste a` faire le produit
Se(t).Se(t) ponde´re´ par les pertes de l’interfe´rome`tre (sa fonction de transfert) et par
l’inverse de la puissance de l’impulsion initiale (1/P) pour ne pas e´lever l’amplitude du
signal au carre´ :
Sac =
1
2
Se(f).Se(f)
P
, (2.51)
Ici, nous avons admis que les pertes dans l’interfe´rome`tre repre´sentent la moitie´ du
signal te´rahertz ge´ne´re´. De plus, nous avons vu que le calcul nume´rique de l’auto-
corre´lation fait intervenir un facteur qui vient diminuer la largeur spectrale du spectre
autocorre´le´ (expe´rimentalement, ce n’est bien e´videmment pas le cas). Pour obtenir la
bonne repre´sentation de l’allure du signal autocorre´le´, il faut alors multiplier sa largeur a`
mi-hauteur par 1,41 (Sac(f.1,41)), dans le cas d’un spectre de forme gaussienne. Le signal
en sortie d’expe´rience est ensuite mesure´ par un de´tecteur de puissance. Conside´rons un
de´tecteur dont la re´ponse spectrale est centre´e en 300 GHz et de largeur a` mi-hauteur
200 GHz, pour une sensibilite´ de 500 V/W (a` mi-hauteur), illustre´ figure 2.20b :
Rd(f) = 1000. exp
−(f − 300.109)2/( 200e9
2
√
log(2)
)2 (2.52)
Le signal de´livre´ par le de´tecteur (en volts) est le re´sultat du produit entre Sac et Rd,
illustre´ figure 2.20c.
Pour obtenir l’interfe´rogramme a` partir de cette information spectrale, il suffit de
lui appliquer une transforme´e de Fourier inverse (TF−1{Sac.Rd}). Elle est obtenue
nume´riquement au travers d’un logiciel (GNU Octave) ponde´rant la mesure par di-
vers facteurs. Pour retrouver l’amplitude re´elle (en volts) du signal temporel Sac(t), on
normalise sa puissance par rapport a` celle du signal fre´quentiel Sac(f). Inte´grer sur l’en-
semble de la bande spectrale ou sur un temps infini, ces deux informations (spectrale
et temporelle) doivent eˆtre de puissance e´gale (Pmoy=5µW). S
norm
ac (t) doit alors eˆtre
ponde´re´ par le rapport des puissances entre le signal fre´quentiel et temporel selon :
Snormac (t) = Sac(t).β = Sac(t).
∑√|Sac(f)|2∑√|Sac(t)|2 (2.53)
Il en re´sulte l’interfe´rogramme, tel qu’il serait mesure´ par l’expe´rience, repre´sente´ fi-
gure 2.21.
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Figure 2.20 – Me´thode de de´tection d’un signal au travers d’un interfe´rome`tre de Mi-
chelson (autocorre´lateur) et d’un de´tecteur de puissance. En a., les allures du spectre
d’e´mission (trait plein) et du spectre apre`s autocorre´lation (tirets). En b., la re´ponse
du de´tecteur de puissance, centre´e a` 550 GHz, de largeur a` mi-hauteur de 200 GHz et
une sensibilite´ maximale de 100 V/W. En c. le spectre de sortie mesure´ par le de´tecteur
(produit convolution entre le spectre autocorre´le´ et la re´ponse du de´tecteur), en volts.
Figure 2.21 – Interfe´rogramme mesure´ par le de´tecteur de re´ponse spectrale Rd, obtenu
par la transforme´e de Fourier inverse du signal Sac(f) mode´lise´ et normalise´ en puissance.
2.3.2 Simulation du spectre de l’impulsion te´rahertz
L’e´mission te´rahertz a e´te´ re´alise´e avec l’e´metteur Tera-Sed 10, pre´sente´ chapitre 1,
section 1.4.3. En partant de l’acquisition temporelle du profil de l’impulsion te´rahertz en-
registre´e par e´chantillonnage temporel, nous obtenons le spectre associe´ par transforme´e
de Fourier. Celui-ci est compose´ de franges, espace´es d’environ 65 GHz, ce qui correspond
dans le domaine temporel a` 15,4 ps, figure 2.22, la` ou` un re´pliqua de l’impulsion initiale
est situe´ et que nous avions observe´ chapitre 1, figure 1.14. Rappelons qu’ils sont lie´s aux
re´flexions dans le substrat de l’e´metteur Tera-Sed 10 qui n’a pas de lentille en silicium
plaque´e en face arrie`re du substrat, permettant l’adaptation d’indice.
Nous allons maintenant proce´der a` la mode´lisation de l’impulsion te´rahertz en pre-
nant en compte les re´sonances lie´es a` l’e´mission dans le Tera-Sed 10. Pour ce faire, un
feneˆtrage temporel est ope´re´ nume´riquement sur l’acquisition de l’impulsion femtose-
conde : la partie avant le premier re´pliqua (l’impulsion principale) est conserve´e intacte
alors que la suite est lisse´e jusqu’a` la fin de l’acquisition. Cela permet l’obtention d’une
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Figure 2.22 – Impulsion femtoseconde ge´ne´re´e par le Tera-Sed 10 et mesure´e par
de´tection e´lectro-optique elle-meˆme relie´e a` une de´tection synchrone, a` gauche et son
spectre calcule´ par transforme´e de Fourier, a` droite. Les courbes en pointille´s corres-
pondent au feneˆtrage temporel de l’impulsion avant le premier re´pliqua.
allure spectrale qui n’est pas entache´e par les re´sonances de Fabry Perot et qui va nous
servir de base pour mode´liser l’enveloppe de l’impulsion te´rahertz. Nous aurons alors
deux versions repre´sentatives de la ge´ne´ration te´rahertz au travers l’e´metteur Tera-Sed
10 : la premie`re brute, contenant toute les informations de l’impulsion (dont les allers-
retours dans le substrat) et l’autre, lisse´e spectralement qui nous donne l’enveloppe du
spectre d’e´mission (sans franges de Fabry-Perot). Pour ces deux versions de la meˆme me-
sure, la re´solution spectrale est identique car le feneˆtrage temporel consiste uniquement a`
lisser les points de mesures a` l’exte´rieur de la feneˆtre et non a` les supprimer. Les versions
feneˆtre´es, de l’impulsion et de son spectre associe´, sont repre´sente´es en pointille´s sur la
figure 2.22 et compare´es aux donne´es brutes. La bande spectrale d’e´mission, en forme
de cloche, est centre´e aux alentours de 600 GHz et de largeur spectrale a` mi-hauteur
d’environ 300 GHz avec des franges espace´es de 64,5 GHz. Pour mode´liser son allure,
sans les franges dans un premier temps, une succession de Gaussiennes de fre´quences
centrales et de largeurs spectrales diffe´rentes sont utilise´es. Cette enveloppe est ensuite
normalise´e par son maximum, ce qui permettra une meilleure visibilite´ des re´sultats.
Une fois que l’ensemble des e´le´ments du montage sera pris en compte dans le mode`le,
nous normaliserons les re´sultats avec la puissance moyenne Pm de´livre´e par le Tera-Sed
10, page 1.4.3. Pour tracer l’allure spectrale d’e´mission du Tera-Sed 10, STS(f), nous
employons une se´rie de courbes gaussiennes, de la manie`re suivante :
STS(f) = Pm.[G1(f) +G2(f) + ...+G7(f)] (2.54)
avec Gn(f) de la forme α. exp [−(f −∆f)2/f20 ], ou` α est un coefficient de ponde´ration, ∆f
la largeur a` mi-hauteur et f0 la fre´quence centrale de la gaussienne. Le re´sultat de cette
mise en forme de gaussiennes est repre´sente´ figure 2.23 avec les caracte´ristiques des allures
gaussiennes utilise´es. Ici, notre objectif n’est pas de faire de la re´tro inge´nierie en trouvant
les parame`tres mate´riaux d’une antenne photoconductrice en fonction de l’allure spec-
trale mode´lise´e, mais simplement d’obtenir une allure spectrale d’e´mission proche de celle
mesure´e, pour l’inte´grer au mode`le. De plus, le mode`le utilise´ pour de´crire la ge´ne´ration
d’onde te´rahertz par photocommutation (section 1.4.3), e´tant simple, il ne nous permet
pas de pouvoir recre´er le profil de l’impulsion te´rahertz mesure´ expe´rimentalement.
Pour simuler les franges dans le domaine spectrale, nous multiplions a` la mode´lisation
du spectre d’e´mission la formule de la fonction de transfert en intensite´ des interfe´rences
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n°6gaussienne
Δf6(GHz)
f06(GHz)
Amplitude
1
150
1500
1
2
425
800
1
3
480
80
-0,1
4
750
450
1
5
1225
35
0,03
6
1350
200
0,05
7
1750
500
0,03
Figure 2.23 – A` gauche, la repre´sentation de l’allure spectrale de l’e´mission te´rahertz
assure´e par l’e´metteur Tera-Sed 10 : la mesure expe´rimentale (en bleu) compare´e a`
l’allure mode´lise´e (en vert) par des gaussiennes, dont les caracte´ristiques sont donne´es
dans le tableau a` droite.
de Fabry-Perot TFP (f), exprime´e par :
TFP (f) =
(1−R)2
1 +R2 − 2R cos(∆φ) , (2.55)
avec R, le coefficient de re´flexion entre le substrat de l’e´metteur et le milieu adjacent.
E´tant donne´e la structure relativement complexe de l’e´metteur Tera-Sed 10, illustre´e
figure 2.24, le coefficient de re´flection de la premie`re interface ne peut eˆtre estime´ de
manie`re simple.
p
Radiation optique
Interface d'entrée (Re) Rs
GaAs
GaAsneq nairRe Rs
Impulsion
Rebond n°1
Figure 2.24 – Repre´sentation de l’e´metteur Tera-Sed 10, a` gauche, et du sche´ma
e´quivalent utilise´ pour notre mode´lisation, a` droite.
En effet, une onde re´fle´chie par l’interface de sortie (mode´lise´e par son coefficient
de re´flexion en intensite´ Rs) en direction de l’interface d’entre´e (Re) peut rencontrer
diffe´rents mate´riaux et donc coefficients de Fresnel. 50 % de la surface de l’interface est
recouverte par l’arrangement des doigts me´talliques (plots rouge et jaune), 25% par la
couche de passivation en Si3n4 (tirets noir) et les 25 % restants par la couche en PMDA
ou SiOx (tirets blanc), permettant l’accroche de la seconde me´tallisation (qui prote`ge
un doigt sur 2 de la radiation optique incidente). On peut alors s’attendre a` ce que le
coefficient de re´flexion de cette interface soit grand, duˆ a` la grande majorite´ de la surface
93 CH. 2. Interfe´rome`tre de Michelson pour la caracte´risation spectrale large bande
recouverte par du me´tal.
D’apre`s le releve´ de l’impulsion te´rahertz (figure 2.22), l’amplitude du premier rebond
(lie´ au substrat de GaAs) est re´duit d’un facteur 0,152 par rapport a` celle de l’impul-
sion transmise. Cette valeur correspond au produit des deux coefficients de re´flexion (en
champ) re et rs des interfaces d’entre´e et de sortie, soit re.rs=0,152. Le coefficient en
champ rs peut eˆtre calcule´ a` partir de la formule du coefficient de re´flexion de Fresnel,
soit :
rs =
nGaAs − nair
nGaAs + nair
=
3, 4− 1
3, 4 + 1
= 0, 545 (2.56)
On en de´duit alors la valeur de re=1,152/rs=0,279, valeur plus faible que ce que nous
avions pre´sage´.
Cette diffe´rence peut eˆtre explique´e par le fait qu’au niveau des gaps de l’antenne 4,
e´claire´s par la radiation optique, des porteurs libres sont photo-ge´ne´re´s a` la surface du
substrat de GaAs, sur une profondeur d’absorption (p) de quelques microme`tres. Ces
photo-porteurs libres sont a` l’origine de l’absorption d’une partie des ondes re´fle´chies
a` l’interface d’entre´e et contribuent alors a` la diminution de l’amplitude des rebonds
temporels en sortie de l’e´metteur (figure 2.24). Il en re´sulte, que le coefficient de re´flexion
re doit eˆtre ponde´re´ par le coefficient d’absorption lie´ aux photo-porteurs ge´ne´re´s a` la
surface du substrat GaAs. Nous n’allons pas proce´der a` la simulation de ce phe´nome`ne
physique. A` la place, nous utilisons le coefficient de re´flexion re=0,279 (en champ) calcule´
a` partir de la mesure temporelle que l’on introduit dans la formule de la transmittance en
intensite´ d’une cavite´ de Fabry Perot (e´quation (2.57)), qui devient, selon la figure 2.24 :
T TS10FP (f) =
(1−Re)(1−Rs)
1 +ReRs − 2
√
ReRs cos(∆φ)
, (2.57)
Avec :
∆φ =
4pif
c
nGaAse cos(θ1) (2.58)
ou` e est l’e´paisseur du substrat de GaAs, θ1 l’angle d’incidence de l’onde, ici conside´re´
nul et ∆φ, le de´phasage entre deux faisceaux ;
Et les coefficients de re´flexion en intensite´ Re et Rs donne´s par :
Re =
(
nGaAs − neq
nGaAs + neq
)2
= 0, 2792 = 0, 077
Rs = 0, 545
2 = 0, 297
(2.59)
Le signal SfrTS(f), avec les re´sonances, s’e´crit alors :
SfrTS(f) = STS(f).T
TS10
FP (f), (2.60)
Le re´sultat de cette simulation est pre´sente´ figure 2.25 et compare´ a` la transforme´e de
Fourier de l’impulsion temporelle (figure 2.22) mesure´e expe´rimentalement.
Le mode`le du signal feneˆtre´ est en bon accord avec la mesure expe´rimentale. La for-
mule des franges de Fabry-Perot, e´quation (2.57), fait intervenir les franges aux bonnes
fre´quences mais les amplitudes de ces dernie`res ne correspondent pas a` celles de la mesure
expe´rimentale.
4. Les parties qui se situent entre chaque me´tallisation, recouvertes par la couche de passivation.
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Figure 2.25 – Repre´sentation du spectre d’e´mission ge´ne´re´ par l’e´metteur Tera-Sed 10
issu de la transforme´e de Fourier de l’interfe´rogramme mesure´ (en haut) et du mode`le
(en bas). En trait plein, le signal complet avec les re´sonances de Fabry-Perot, et en tirets,
sans les re´sonances.
2.3.3 Autocorre´lation de l’impulsion te´rahertz
Ici, nous appliquons le calcul d’autocorre´lation sur l’impulsion te´rahertz issue du
mode`le et de la mesure expe´rimentale, sans prendre en compte les effets de la lame
se´paratrice. Dans le domaine de Fourier, l’autocorre´lation revient a` faire une multipli-
cation : dans notre cas, il s’agit donc de multiplier le spectre de l’impulsion te´rahertz
d’origine avec lui meˆme, tel que :
Si(f) = FTIT [S
fr
TS(f).S
fr
TS(f)] (2.61)
A` l’issue de cette ope´ration, nous obtenons le spectre de l’interfe´rogramme de sortie,
figure 2.26).
Comme nous l’avions vu lorsque nous avons rappele´ l’outil mathe´matique d’auto-
corre´lation, l’axe des abscisses doit eˆtre ponde´re´ par un coefficient : 1,41 pour l’auto-
corre´lation d’une gaussienne et 1,54 pour une se´cante hyperbolique. Ici, ce coefficient est
de´termine´ a` 1,45 de fac¸on a` obtenir un signal (l’autoccore´lation) de meˆme largeur spec-
trale que le signal d’e´mission ; pour le mode`le, cela revient a` dilater l’axe des fre´quences
en le multipliant par 1,45. Le re´sultat issu du mode`le est tre`s proche du calcul nume´rique
d’autocorre´lation re´alise´ sur l’impulsion mesure´e expe´rimentalement.
Traduite dans le domaine temporel, par une transforme´e de Fourier inverse, l’impul-
sion re´sultante de cette autocorre´lation constitue l’interfe´rogramme ge´ne´re´ en sortie de
l’interfe´rome`tre, figure 2.27.
L’allure temporelle de l’interfe´rogramme mode´lise´ est identique au re´sultat calcule´ a` par-
tir de la mesure expe´rimentale, seule l’amplitude des rebonds, situe´s de chaque coˆte´ de
l’interfe´rence, est un peu plus e´leve´e.
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Figure 2.26 – Re´sultat du calcul nume´rique d’autocorre´lation re´alise´ sur les spectres
du Tera-Sed 10, issus de la mesure expe´rimentale (en haut) et du mode`le (en bas). En
trait plein, le signal complet avec les re´sonances de Fabry-Perot, et en tirets, sans les
re´sonances.
Figure 2.27 – Transforme´es de Fourier inverses des spectres obtenus figure 2.26, apre`s
l’autocorre´lation du signal ge´ne´re´. En haut, le spectre du signal autocorre´le´ mesure´ et
en bas, le spectre du signal autocorre´le´ mode´lise´.
2.3.4 Acquisition d’un interfe´rogramme
Nous poursuivons la mode´lisation en choisissant la diode Schottky WR1.9ZBD
comme de´tecteur de re´fe´rence, ce qui nous permettra de comparer les re´sultats
expe´rimentaux au mode`le. Ce choix a e´te´ guide´ par les caracte´ristiques de la diode : ex-
cellente protection face aux perturbations exte´rieures, tre`s bonne puissance e´quivalente
de bruit et une bonne sensibilite´, les mesures sont re´pe´tables et atteignent des rapports
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signal sur bruit tre`s satisfaisants. Avec les de´tecteurs large bande (le pyrome`tre ou le
bolome`tre) la mise en œuvre d’ope´rations re´pe´tables est plus complexe, d’une part pour
les temps d’acquisitions plus longs (ces de´tecteurs sont lents) et d’autre part parce que le
pyrome`tre est tre`s peu prote´ge´ du bruit environnant et le bolome`tre ne´cessite le maintien
de sa tempe´rature a` 4 K. Les interfe´rogrammes pre´sente´s et issus du mode`le seront les
parties module´es du signal et seront donc centre´es en 0 (nous n’avons pas imple´mente´
la valeur moyenne aux interfe´rogrammes).
La re´ponse spectrale de la diode WR1.9ZBD est mode´lise´e a` l’aide de plusieurs
fonctions (gaussiennes et erreur), de la manie`re suivante :
Rd(f) = erf(f).
10∑
i=1
gi(f), (2.62)
avec les fonctions erf(f) et gi(f) de´crites ci-dessous et les caracte´ristiques des gi (ta-
bleau 2.2) :
erf(f) = 0.5 + 0.5.erf
(−350.109 + f)
30.109
, gi(f) = A. exp
−(f − f0)2
(∆f)2
(2.63)
gi A (V/W) f0 (GHz) ∆f (GHz)
g1 125 425 15
g2 -350 444 10
g3 1300 450 175
g4 250 450 20
g5 -120 480 20
g6 500 515 20
g7 -390 535 10
g8 250 545 20
g9 -170 570 10
g10 250 580 20
Table 2.2 – Caracte´ristiques des fonctions gaussiennes utilise´es pour la mode´lisation de
la re´ponse de la diode WR1.9ZBD.
La figure 2.28 illustre le re´sultat de cette mode´lisation qui est compare´ a` la re´ponse
spectrale fournie par Virginia Diodes.
Ne disposant que de quelques points situe´s aux alentours du maximum de la re´ponse
spectrale de la diode, les bords en basses et hautes fre´quences ont e´te´ estime´s sur la
base d’une enveloppe Gaussienne. Cette allure a ensuite e´te´ normalise´e avec la valeur
maximale de sensibilite´ fournie par le constructeur.
Le signal de´livre´ par un de´tecteur de puissance correspond au produit de l’intensite´
de l’interfe´rogramme incident avec sa re´ponse spectrale Rd, soit :
SZBD(f, τ) = I(f, τ)Rd(f) (2.64)
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Figure 2.28 – Mode´lisation de la re´ponse de la diode Schottky WR1.9ZBD, en trait
plein et la documentation constructeur, en points.
En proce´dant a` la transforme´e de Fourier inverse de SZBD(f,τ) nous obtenons
l’interfe´rogramme, image de l’acquisition temporelle mesure´e expe´rimentalement. Les
re´sultats de la mesure expe´rimentale et du mode`le sont illustre´s figure 2.29 pour un in-
terfe´rome`tre compose´ d’une lame se´paratrice en silicium d’e´paisseur 300µm :
A` ce stade de la mode´lisation, la lame se´paratrice en silicium (d’e´paisseur 300 µm
ou 1 mm) n’est pas prise en compte dans le mode`le. Ne´anmoins, nous pouvons de´ja`
nous interroger sur les diffe´rences entre la mesure et le mode`le : d’une part, alors
que l’interfe´rogramme issu du mode`le a une amplitude moyenne nulle, pour la mesure
expe´rimentale, la valeur moyenne du signal est d’environ 55µV. L’allure spectrale du
signal s’en voit perturbe´e, en effet, les amplitudes des re´sonances de Fabry-Perot ne sont
pas les meˆmes. D’autre part, le spectre du signal s’e´tend le´ge`rement plus vers les hautes
fre´quences, 800 GHz, alors que sur la mesure il s’arreˆte a` 700 GHz.
2.4 E´tude des parame`tres de la se´paratrice te´rahertz
L’objectif de cette e´tude est de chercher les moyens nous permettant de nous affran-
chir des rebonds, lie´s au milieu se´parateur, que nous avons observe´s lors des dernie`res
acquisitions (figure 2.29). La pre´sence de ces rebonds de´te´riore la re´ponse spectrale de
l’interfe´rome`tre en introduisant des re´sonances de Fabry-Perot. Nous avons e´tudie´ ces
phe´nome`nes de cavite´ ope´rant dans les lames a` faces paralle`les, d’indice n2 et d’e´paisseur
e, section 2.2.3. La formule de la transmittance de Fabry-Perot TFP (f), pour un milieu a`
face paralle`le baignant dans un milieu homoge`ne, est lie´e au coefficient de re´fraction (en
intensite´) R, a` l’indice du milieu se´parateur n2 et a` l’angle d’incidence θi de la radiation
te´rahertz suivant :
TFP (f) =
(1−R)2
1 +R2 − 2R cos(∆φ)
avecR =
(
n2− nair
n2 + nair
)2
et ∆φ =
4pi.f.n2.e
c
.cos(θi)
(2.65)
De cette formule on voit que le coefficient de re´fraction R, qui ne de´pend pas de la
fre´quence, de´termine l’amplitude des re´sonances. C’est donc le contraste d’indice entre
le milieu se´parateur et le milieu ambiant qui fixe cette valeur. Pour le minimiser nous
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Figure 2.29 – Signal mesure´ par la diode WR1.9ZBD avec une lame se´paratrice en
silicium d’e´paisseur 300µm. En haut, les interfe´rogrammes issus du mode`le (rouge) et
de la mesure (noir). En bas, les spectres associe´s. A` gauche, la mesure expe´rimentale et
a` droite le mode`le.
pouvons choisir une lame se´paratrice d’indice proche du milieu ambiant (ici de l’air, n=1).
Cependant, la fonction de transfert en intensite´ de l’interfe´rome`tre de´pend fortement de
l’indice de la lame se´paratrice, comme nous l’avions calcule´ e´quation (2.21) et illustre´
figure 2.4, pour une radiation te´rahertz incidente θi=45
◦, l’indice optimal e´tait de 2,75.
Concernant la pe´riodicite´ des re´sonances dans le domaine spectrale, elle est fixe´e par le
temps de parcours τp (e´quation (2.66)) de l’onde te´rahertz dans la se´paratrice, e´claire´e
avec un angle θi par rapport a` sa normale.
τp =
n2.e
c
.cos(θi) (2.66)
Ide´alement, dans le cas de notre interfe´rome`tre, θi doit eˆtre e´gal a` 45
◦ ; l’e´cart entre
deux interfe´rences δfFP est alors donne´ par 4pi.n2.e/c, soit de l’e´paisseur et de l’indice
de la lame se´paratrice.
Dans cette partie nous allons tenter de de´terminer le meilleur compromis possible
nous permettant la ge´ne´ration d’interfe´rogrammes e´quilibre´s, en minimisant les pertes
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dues au milieu se´parateur. Dans un premier temps nous mettrons en e´vidence l’impact de
l’e´paisseur des lames se´paratrices en silicium. Nous remplacerons ensuite le silicium par
des mate´riaux se´parateurs extreˆmement fins : des films plastiques. Enfin, nous changerons
la configuration de l’interfe´rome`tre pour le passer dans le domaine optique et ainsi utiliser
une lame de verre 50/50. Nous traiterons e´galement d’un interfe´rome`tre utilisant un
re´seau de diffraction comme lame se´paratrice (Martin Puplett interferometer) et d’un
interfe´rome`tre sans se´paratrice (Lamelar interferometer).
2.4.1 Roˆle de l’e´paisseur des lames en silicium
D’apre`s ce que nous venons de voir et en s’appuyant sur les re´sultats de l’e´tude re´alise´e
section 2.2.3, on peut imaginer repousser les rebonds du centre de l’interfe´rome`tre (la` ou
est le signal) en e´paississant la lame se´paratrice. L’inte´reˆt de cette manipulation est de
pouvoir ensuite feneˆtrer les interfe´rogrammes temporellement de sorte a` ne conserver que
la partie utile (sans rebonds). Plus le feneˆtrage temporel est large, plus la re´solution spec-
trale du signal est fine, ne´cessitant l’emploi de lames se´paratrices relativement e´paisses
selon la re´solution souhaite´e 5. Il faut alors preˆter attention a` ce que l’e´paisseur de la
lame se´paratrice ne soit pas trop importante pour conserver un bon recouvrement des
faisceaux te´rahertz, en sortie d’interfe´rome`tre (voir figure 3.33).
Nous avons fait la mesure d’interferogrammes, sur une meˆme expe´rience, en rem-
plac¸ant successivement des lames se´paratrices en silicium d’e´paisseur 300µm et 1 mm.
Le re´sultat de ces mesures est illustre´ figure 2.30.
En rouge, nous avons imple´mente´ au mode`le les perturbations, lie´es aux deux lames
se´paratrices, en multipliant les interfe´rogrammes de sortie, mesure´s par la diode
WR1.9ZBD, avec la formule des franges de Fabry-Perot, e´quations (2.57) et (2.59).
Celles-ci sont compare´es aux mesures expe´rimentales (en noir) et sont en bon accord
avec ces dernie`res. Sur ces releve´s, on remarque clairement qu’une partie des rebonds,
situe´s vers 15 ps, sont de´cale´s du pic d’interfe´rence, lorsque la lame passe d’une e´paisseur
de 300µm a` 1 mm. Des rebonds re´siduels situe´s a` environ 15 ps du pic central subsistent
a` la variation de la se´paratrice. Il s’agit en fait des rebonds qui sont lie´s a` la ge´ne´ration
te´rahertz (avec le Tera-Sed 10). Ainsi, pour ces lames se´paratrices d’e´paisseurs 300µm
et 1 mm, les re´sonances de Fabry-Perot sont espace´es, de ≈75 GHz et de ≈20 GHz res-
pectivement. En regardant plus pre´cise´ment l’emplacement des rebonds pour chacune
des e´paisseurs de lames se´paratrices, on peut proce´der a` un feneˆtrage temporel :
– Pour l’e´paisseur de 300µm, les rebonds se trouvent vers 15 ps, le feneˆtrage de
l’interfe´rogramme peut eˆtre re´alise´ sur environ 20 ps, soit une re´solution spectrale
de 50 GHz.
– Pour la lame se´paratrice d’e´paisseur 1 mm, l’interfe´rogramme peut eˆtre feneˆtre´ sur
environ 80 ps, soit une re´solution spectrale de 12,5 GHz qui correspond a` la moitie´
de la re´solution maximale pouvant eˆtre atteinte par notre expe´rience (6,67 GHz).
Pour atteindre la limite de re´solution spectrale, il faudrait alors une lame se´paratrice
en silicium d’e´paisseur 2 mm, pour laquelle le recouvrement des faisceaux R1(dX) est
estime´ 6 a` 99,995 % (dX=282µm). La fonction de transfert en intensite´ de la lame cor-
respond a` FTI(45 ◦).R1(dX)=14,1 % (voir les e´quations (2.21) et (2.25) de FTI(θi) et
5. Nous rappelons que la re´solution spectrale n’est limite´e que par la course du de´placement
du miroir mobile de l’interfe´rome`tre, soit une limite me´canique de la ligne de translation utilise´e
(4,5 cm→ 150 ps→ 6,67 GHz de re´solution spectrale).
6. Selon notre e´tude pre´ce´dente (section 2.2.3), dans le cas d’un faisceau te´rahertz d’incidence 45 ◦
par rapport a` la normale de la lame se´paratrice et de diame`tre 1 cm.
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Figure 2.30 – Signaux mesure´s avec la diode WR1.9ZBD pour des lames se´paratrices en
silicium d’e´paisseurs 300µm (gauche) et 1 mm (droite). En haut, les interfe´rogrammes
mode´lise´s (rouge) et mesure´s (noir) et en bas, les spectres calcule´s des interfe´rogrammes
pre´sente´s.
R1(dX) respectivement) dans cette configuration.
Pour valider ces observations, nous avons utilise´ une lame se´paratrice en silicium
d’e´paisseur 1 cm pour un re´glage optique de l’interfe´rome`tre, optimise´ autour d’une lame
se´paratrice de fine e´paisseur (300µm - 1 mm). Le rapport de recouvrement R1(dX) des
faisceaux, pour cette e´paisseur de lame, est de 88,274 % (dX=1,41 cm). Si l’on ne´glige les
pertes dans le mate´riau, l’amplitude du signal mesure´ avec cette lame se´paratrice doit
avoir une amplitude de 88,28 % du signal mesure´ pour une lame se´paratrice d’e´paisseur
300µm. L’acquisition temporelle de l’interfe´rogramme mesure´e avec le pyrome`tre THz9b-
MT est repre´sente´e figure 2.31.
Les pertes par absorption dans la lame de silicium (0,025.cm−1 [Dai 2004]), ont e´te´
e´tudie´es section 2.2.3. Pour une lame d’e´paisseur 1 cm, environ 97 % du signal est trans-
mis.
2.4.2 Films plastiques comme milieu se´parateur
Nous avons vu qu’une e´paisseur plus importante de la lame silicium (≈ 1 a`
2 mm) permet d’e´loigner les oscillations perturbatrices. La conse´quence directe est
qu’un feneˆtrage plus important de l’interfe´rogramme est possible et permet d’avoir
une meilleure re´solution spectrale. Maintenant, nous allons voir qu’il est possible avec
d’autres mate´riaux, au contraire extreˆmement fins, de minimiser l’impact des allers-
retours dans le milieu se´parateur. Pour cela, nous avons utilise´ deux films plastiques.
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Figure 2.31 – Interfe´rogramme mesure´ par le pyrome`tre THz9B-MT avec une
se´paratrice en silicium d’e´paisseur 1 cm et le Tera-Sed 10 en e´mission.
L’un traite´ en surface, avec un de´poˆt de nanoparticules me´talliques, et l’autre en my-
lar, d’une e´paisseur d’environ 15µm. Ces mate´riaux ont la particularite´, dans le domaine
spectral conside´re´, de pouvoir jouer le roˆle de lame se´paratrice. Homes et al. [Homes 2007]
ont montre´ que, sous certaines conditions de polarisations et pour des angles incidents
particuliers, le transfert e´nerge´tique peut eˆtre maximise´. Ces mate´riaux sont caracte´rise´s
par un indice de re´fraction faible, n=1,67 pour le mylar [Krishnamurthy 2001] et relati-
vement constant dans la gamme 0,1 - 2 THz. L’indice n valant que 1,67, cela nous donne
un transfert maximal de l’intensite´ te´rahertz incidente de FTI(θi=45
◦)=4.9,93 %. Ainsi,
39,72 % de la puissance incidente seront rec¸us par le de´tecteur (≈56 % pour une lame en
silicium), ce qui re´duit d’autant la dynamique de mesure. Dans notre cas, nous avons
simplement remplace´ la lame se´paratrice en silicium par les films plastiques, l’incidence
du faisceau par rapport a` la surface de la se´paratrice est de 45 ◦.
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Figure 2.32 – Re´sultat des interfe´rogrammes mesure´s avec la diode WR1.9ZBD avec
l’utilisation de films plastiques comme lames se´paratrices. A` gauche, les interfe´rogrammes
et a` droite leurs spectres associe´s trace´s pour un feneˆtrage temporel des interfe´rogrammes
de 60 ps. L’e´metteur utilise´ est le Tera-Sed 10.
Les interfe´rogrammes sont bien e´quilibre´s, preuve du bon re´glage des parcours optiques,
seuls les rebonds lie´s a` l’e´mission sont pre´sents. Si l’on combine ces films plastiques a` la
ge´ne´ration te´rahertz par redressement optique, l’interfe´rome`tre re´alise´ n’introduit plus
de re´sonances de Fabry-Pe´rot. Sa re´solution spectrale est alors uniquement limite´e par
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le parcours de la ligne de translation du miroir mobile (environ 6 GHz dans notre cas).
Cependant, l’intensite´ te´rahertz, en sortie des films plastiques est fortement diminue´e,
d’un facteur ≈500 sur nos acquisitions ce qui rend la mesure d’un signal impossible pour
des de´tecteurs de faible sensibilite´. Cette diffe´rence d’amplitude peut eˆtre explique´e par
le fait que les films plastiques, tel que le mylar, sont tre`s sensibles a` la polarisation
du faisceau incident et a` son angle d’incidence. D’ailleurs, l’impact de la polarisation
peut eˆtre limite´, comme l’ont montre´ C. Homes et al. [Homes 2007]. Pour cela, il faut
le´ge`rement changer l’angle d’incidence du faisceau te´rahertz qui n’est pas de 45 ◦, comme
illustre´ sur la figure 2.33 ci-dessous.
Figure 2.33 – Illustration du coefficient de re´flexion R0 en fonction de l’indice de la
lame se´paratrice et de la polarisation du faisceau incident, pour 3 angles d’incidence du
faisceau te´rahertz (45 ◦, 30 ◦ et 15 ◦). Figure extraite de la re´fe´rence [Homes 2007].
Le silicium haute re´sistivite´, pour des e´paisseurs de l’ordre de quelques millime`tres (1
a` 2 mm), est plus facile a` mettre en œuvre sur ce type d’expe´rience et reste tre`s efficace
malgre´ les perturbations lie´es aux allers-retours de l’impulsion aux interfaces de lame a`
faces paralle`les.
2.4.3 Interfe´rome`tre dans le domaine optique
Toujours dans l’objectif de s’affranchir des perturbations lie´es a` la lame se´paratrice en
silicium, nous avons re´alise´ le montage de l’interfe´rome`tre de Michelson dans le domaine
optique. Pour cela, une lame la se´paratrice en verre (50/50), couramment utilise´e en
optique, permet de diviser le faisceau laser en deux intensite´s e´gales mais surtout, de
ne pas produire de rebonds. Dans cette configuration, l’e´metteur te´rahertz est place´ en
sortie d’interfe´rome`tre, la` ou` les deux impulsions optiques interfe`rent.
Le fait que les faisceaux optiques soient visibles, permet un re´glage de l’expe´rience
(recouvrement des faisceaux) plus aise´, meˆme si, en contrepartie, la longueur d’onde plus
courte implique un re´glage plus fin. Cette expe´rience a e´te´ re´alise´e a` l’institut Riken a`
Sendai avec comme pompe optique le laser amplifie´ Spitfire, le cristal de ZnTe d’e´paisseur
2 mm utilise´ comme e´metteur et le pyrome`tre DLATGS en de´tection (figure 2.34). Le
choix du cristal de ZnTe a` la place du Tera-Sed 10 est motive´ par le fait que l’on
souhaite s’affranchir des rebonds temporels de cet e´metteur (observe´s a` ≈15,3 ps). Le
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faisceau te´rahertz, en sortie d’interfe´rome`tre est ensuite focalise´ a` l’aide d’une lentille
tsurupica de longueur focale 5 cm.
ZnTex2xmm
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Figure 2.34 – Sche´ma de l’expe´rience interfe´rome`trique re´alise´e dans le domaine optique.
Intuitivement, nous pouvons penser que cette me´thode pre´sente l’avantage de pouvoir
disposer d’une puissance te´rahertz plus e´leve´e, car les pertes induites par l’expe´rience
(surtout dans la lame se´paratrice) peuvent eˆtre facilement compense´es par la puissance
du laser. Le chemin du signal te´rahertz est aussi beaucoup plus court, il est donc moins
soumis a` l’absorption de l’atmosphe`re. Pour ce type d’expe´rience, l’e´metteur choisi doit
permettre la conversion de deux impulsions optiques successives et donc posse´der des
temps de relaxation extreˆmement brefs, a` l’image des cristaux non line´aires. Pour une
antenne photoconductrice, comme l’e´metteur Tera-Sed 10, le temps de vie des e´lectrons
est de l’ordre de 1 ps. Les porteurs photoge´ne´re´s par une premie`re impulsion peuvent alors
absorber une partie de la seconde impulsion, qui viendrait illuminer l’e´metteur, avant
que ces derniers aient eu le temps de se recombiner. Quand les deux impulsions optiques
sont en phase (pour τ=0) des risques de saturation ou de non-line´arite´ sont e´galement
envisageables. L’association entre le laser amplifie´ et le cristal non line´aire semble eˆtre
la formule la plus ade´quate pour re´pondre aux crite`res de rapidite´ de l’e´metteur et de
puissance te´rahertz ge´ne´re´e.
La figure 2.35 illustre la comparaison entre la mesure d’un signal avec l’interfe´rome`tre
te´rahertz et l’interfe´rome`tre optique, dans le meˆme environnement et avec les meˆmes dis-
positifs d’e´mission, de de´tection et d’acquisition du signal. Seule la puissance optique est
diffe´rente, pour l’interfe´rome`tre te´rahertz Popt=650 mW et pour l’interfe´rome`tre optique,
Popt=1,25 W
Nous constatons que l’interfe´rome`tre dans le domaine te´rahertz est plus efficace. En ef-
fet, son amplitude est 15,5 fois plus grande que celle de l’interfe´rogramme obtenu pour
l’interfe´rome`tre optique. Au dela` de l’efficacite´ de ge´ne´ration, nous pouvons voir que les
rebonds lie´s a` la lame se´paratrice te´rahertz, ne sont plus pre´sents avec la lame 50/50
optique ; ils ont e´te´ e´loigne´s temporellement du pic central d’interfe´rence. Le fait que
l’interfe´rogramme (”optique”) soit de´se´quilibre´ refle`te un alignement optique imparfait
soit de l’un des miroirs ou de la lame 50/50, celui-ci a e´te´ corrige´ par la suite. De plus,
une de´formation de ce signal est observe´e la` ou` les deux contributions de l’interfe´rome`tre
commencent a` interfe´rer constructivement (pour τ →0). Nous avons observe´ l’effet de la
puissance optique sur cette de´formation pour en connaˆıtre la cause (figure 2.36).
Meˆme si le signal, a` partir d’une puissance pompe de 0,6 W commence a` ne plus suivre
la progression line´aire de la puissance de pompe, la de´formation du signal observe´e n’est
pas uniquement due a` l’efficacite´ du cristal. Son origine est suˆrement lie´e aux effets non
line´aires parasites ope´rant dans le cristal de ZnTe ; comme l’absorption a` deux photons,
la ge´ne´ration de second harmonique, etc [Vidal 2009]. Ces effets deviennent de plus en
plus importants avec la puissance optique et perturbent la ge´ne´ration te´rahertz.
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Figure 2.35 – Comparaison des interfe´rogrammes mesure´s par le de´tecteur
DLATGS avec l’interfe´rome`tre en configuration optique (Popt=1,25 W) et te´rahertz
(Popt=650 mW), en haut. En bas a` gauche, un zoom sur la susperposition des deux
interfe´rogrammes. En bas a` droite, les spectres respectifs des deux mesures, calcule´s par
transforme´e de Fourier des interfe´rogrammes feneˆtre´s sur 80 ps).
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Figure 2.36 – E´volution du signal te´rahertz en fonction de la puissance de pompe
optique avec l’interfe´rome`tre en configuration optique. Les spectres sont trace´s avec des
interfe´rogrammes feneˆtre´s sur 20 ps pour plus de lisibilite´.
2.4.4 Interfe´rome`tre a` polariseur de type Martin-Puplett
L’interfe´rome`tre de Martin-Puplett est un interfe´rome`tre de Michelson dont la lame
se´paratrice est remplace´e par un polariseur a` grilles et les miroirs plans par des miroirs
toits, son principe de fonctionnement est identique. Le sche´ma de l’interfe´rome`tre est
repre´sente´ figure 2.37
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Figure 2.37 – Sche´ma de l’interfe´rome`tre de type Martin-Puplett, issu de la
re´fe´rence [Lambert 1978].
Son fonctionnement est base´ sur l’utilisation de polariseurs a` grilles me´talliques qui per-
mettent le controˆle de la polarisation de la radiation issue de la source te´rahertz, qui est
alors transmise et ou re´fle´chie sur ces derniers en fonction de sa polarisation. Pour qu’un
polariseur a` grille soit efficace, il faut que la distance entre chacun des filaments compo-
sant la grille soit grandement infe´rieure a` la longueur d’onde de la radiation te´rahertz.
Un premier polariseur (P1), situe´ a` l’entre´e de l’interfe´rome`tre, permet la modulation
de polarisation de la source te´rahertz indicente et ne transfe`re cette dernie`re que selon
une unique polarisation rectiligne. Le transfert d’intensite´ est maximal si la source est
de´ja` polarise´e de manie`re rectiligne. Rappelons qu’un polariseur a` grille transmet les
composantes d’une radiation qui sont polarise´es perpendiculairement a` l’orientation de
sa grille et re´fle´chit les composantes paralle`les a` cette dernie`re. Le faisceau te´rahertz,
polarise´ rectilignement par P1, est ensuite transmis vers la lame se´paratrice, un pola-
riseur a` grille (B), dont l’orientation des grilles est de 45 ◦ par rapport a` celles de P1
(soit par rapport a` la polarisation qui lui est incidente). De cette manie`re, le faisceau
te´rahertz subit une transmission (t1) et une re´flexion (s1) sur le polariseur B. Chacune
des contributions transmises et re´fle´chies correspondent a` la moitie´ de l’intensite´ de la
radiation en entre´e de B et a subi une modification de sa polarisation : s1, la partie
de radiation re´fle´chie est alors polarise´e paralle`lement par rapport a` l’orientation des
grilles de B et t1, la radiation transmise, est elle polarise´e perpendiculairement a` l’orien-
tation des grilles de B. Les polarisations de s1 et t1 sont perpendiculaires. Les deux bras
de l’interfe´rome`tre sont termine´s par des miroirs toits (R1 et R2), chacun compose´ de
deux miroirs plans joints avec un angle de 90 ◦. Ils permettent de renvoyer les contri-
butions s1 et t1 vers B en proce´dant a` la rotation de leur polarisation avec angle de
90 ◦ (double re´flexion). Il en re´sulte que la contribution s2 (la re´flexion de s1 par R1),
maintenant polarise´e perpendiculairement a` la grille de B est comple`tement transmise
par le polariseur B (s3). La contribution t2 (la re´flexion de t1 par R2) est maintenant
polarise´e paralle`lement par rapport au polariseur B, qui la re´fle´chit (t3). s3 et t3 sont
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alors polarise´s perpendiculairement l’un par rapport a` l’autre puis recombine´s par B en
direction du polariseur de sortie (P2). Ce dernier permet de moduler la polarisation des
deux contributions pour maximiser le contraste du maximum d’interfe´rence (quand les
trajets optiques des deux bras de l’interfe´rome`tre sont e´gaux). Son orientation optimale
est de 45 ◦ par rapport a` B soit la meˆme orientation que P1. Dans cette configuration,
P2 doit eˆtre incline´ de sorte a` ce que les re´flexions de s3 et t3 sur ce dernier ne soient
retransmises dans l’interfe´rome`tre. En ce qui concerne l’intensite´ transmise, ce dernier
polariseur fait perdre la moitie´ des intensite´s de s3 et t4, soit une intensite´ maximale en
sortie d’interfe´rome`tre (S’) e´gale a` la moitie´ de l’intensite´ fournie par S.
Une alternative possible, pour obtenir toute l’intensite´ te´rahertz ge´ne´re´e par la
source en sortie d’expe´rience, est d’orienter le polariseur P2 comme le polariseur B, en
configuration de lame se´paratrice. Deux de´tecteurs identiques sont alors utilise´s afin de
mesurer les polarisations transverses des contributions s4 et t4 comple`tement re´fle´chie et
transmise par P2. La somme des acquisitions temporelles (les interfe´rogrammes mesure´s
en balayant l’un des miroirs sur un axe optique de l’interfe´rome`tre) permet d’observer
des de´fauts d’alignements alors que la diffe´rence des acquisitions permet d’obtenir le
signal maximal d’intensite´ e´quivalente a` celle de la source S, tout en ame´liorant le
rapport signal sur bruit de la mesure. Un re´sultat de cette expe´rience, re´alise´e par L.
Fro¨hlich [Fro¨hlich 2005] est illustre´ figure 2.38.
Figure 2.38 – Re´sultat de l’interfe´rome`tre de Martin-Puplett dans la configuration a`
deux lames se´paratrices (deux de´tecteurs) re´alise´ par L. F [Fro¨hlich 2005]. A` gauche, le
re´sultat brut des mesures de polarisations verticales (s4, en bleu) et horizontales (t4 en
rouge) par les deux de´tecteurs. La somme de ces mesures est repre´sente´e en pointille´s et
illustre les de´fauts des interfe´rogrammes mesure´s. A` droite, le re´sultat normalise´ de la
diffe´rence des deux mesures.
Son principal avantage, face a` l’interfe´rome`tre de Michelson, dans la configuration
a` deux de´tecteurs est qu’ide´alement, la totalite´ de l’intensite´ te´rahertz fournie par la
source peut eˆtre mesure´e [Fro¨hlich 2005]. L’interfe´rome`tre de Michelson, lui, ne permet
uniquement le transfert que de la moitie´ de l’intensite´ te´rahertz qui lui est incidente
(toujours ide´alement). En effet, la nature des lames se´paratrices B et P2 permet de
transporter l’ensemble de l’intensite´ te´rahertz vers les de´tecteurs. L’efficacite´ de cette
expe´rience est cependant lie´e a` la polarisation des diffe´rents faisceaux qui doivent eˆtre
correctement polarise´s : la polarisation de la source S doit eˆtre parfaitement rectiligne.
En plus du rapport signal sur bruit, ame´liore´ par les deux mesures, les interfe´rogrammes
sont centre´s en 0 (pas de valeurs moyenne quand il y a de´saccord de phase) ce qui peut,
dans certains cas, e´viter la saturation de de´tecteurs a` cause de la valeur moyenne du
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signal obtenue avec un interfe´rome`tre de Michelson.
2.4.5 Interfe´rome`tre sans se´paratrice
Re´alise´ en 2008 par Myra Naftaly [Naftaly 2008] le lamellar interferometer est un in-
terfe´rome`tre base´ sur l’interfe´rome`tre de Michelson mais pour lequel la lame se´paratrice
a e´te´ remplace´e par deux miroirs plans qui peuvent eˆtre de´cale´s l’un par rapport a`
l’autre. Les deux miroirs rec¸oivent chacun une moitie´ de la distribution spatiale du fais-
ceau te´rahertz, le miroir parabolique de sortie permet de recombiner ces deux moitie´s
de faisceaux qui vont interfe´rer au niveau du de´tecteur. Le principe est repre´sente´ sur la
figure 2.39.
Figure 2.39 – Sche´ma de l’expe´rience interfe´rome`trique re´alise´e sans lame se´paratrice,
dans le domaine te´rahertz, issu de l’article de Mira Naftaly [Naftaly 2008].
Dans ce cas, la source te´raherz peut tout aussi bien eˆtre une source continue comme une
source large bande, a` l’image de notre expe´rience. Dans l’article pre´sente´, l’utilisation
d’une antenne photoconductrice associe´e a` un laser femtoseconde Ti :Sa conduit a` la
ge´ne´ration d’un signal large bande s’e´talant de 0,1 THz a` 3 THz. Le signal est ensuite
collimate´ sur les deux miroirs plans dont le roˆle est d’assurer la diffe´rence de marche
des deux parcours de l’interfe´rome`tre. Pour ce faire, l’un des miroirs (en bas) est fixe,
tandis que l’autre, positionne´ juste au dessus, est pilote´ par une ligne de translation. Les
deux bras de l’interfe´rome`tre sont e´quilibre´s en intensite´ tant que le faisceau te´rahertz
incident recouvre, de la meˆme fac¸on, le miroir mobile et le miroir fixe. Le de´placement
du miroir mobile permet d’introduire le retard ne´cessaire a` la constitution d’un in-
terfe´rogramme et donc de la fonction d’interfe´rome´trie. Les deux contributions du signal
initial sont ensuite dirige´es vers un second miroir parabolique assurant la focalisation du
faisceau sur le de´tecteur. Ce banc expe´rimental permet graˆce a` un balayage du miroir
de 25 mm d’obtenir une re´solution spectrale de 6 GHz. Un interfe´rogramme extrait de la
re´fe´rence [Naftaly 2008] mesure´ par une cellule de Golay avec l’interfe´rome`tre a` lamelles
est pre´sente´ figure 2.40.
2.4. E´tude des parame`tres de la se´paratrice te´rahertz 108
Figure 2.40 – Interfe´rogramme mesure´ a` l’aide de l’interfe´rome`tre a` lamelles de´veloppe´
par Naftaly et al. [Naftaly 2008] et d’une cellule de Golay.
2.4.6 Conclusion
Dans un premier temps nous avons observe´ l’impact de l’e´paisseur des lames
se´paratrices en silicium (a` haut indice de re´fraction : 3,417). Plus l’e´paisseur augmente,
plus les rebonds s’e´loignent du pic d’interfe´rence principal et plus la re´solution spectrale
augmente. Pour une lame d’e´paisseur 1 mm les rebonds lie´s a` la se´paratrice sont situe´s a`
environ 40 ps du pic d’interfe´rence principale ce qui nous permet un feneˆtrage temporel
sans rebonds sur 80 ps, soit une re´solution spectrale de 12,5 GHz. Cela est cependant
limite´ par les pertes induites dans le silicium et par le de´calage spatial dX entre les deux
faisceaux interfe´rants. Expe´rimentalement, pour une lame d’e´paisseur 1 cm, l’acquisition
d’un interfe´rogramme a montre´ des de´se´quilibres prononce´s du signal pour un faisceau
te´rahertz d’entre´e de diame`tre 1 cm environ.
Au contraire, pour les mate´riaux extreˆmement fins, comme les films plastiques (PET et
mylar) les faibles indices de re´fractions (n≈1,6) et e´paisseurs de quelques dizaines de mi-
crome`tres font que les rebonds sont situe´s vers le pic central d’interfe´rence et posse`dent
de tre`s faibles amplitudes. Sur les acquisitions temporelles re´alise´es, ils ne sont pas vi-
sibles. Cependant, le transfert de l’intensite´ te´rahertz n’est pas bon. A` l’aide de notre
expe´rience, un rapport d’intensite´ de 500 a e´te´ trouve´ entre l’utilisation d’un film de
mylar et d’une lame de silicium d’e´paisseur 300µm.
Nous avons ensuite change´ la configuration de notre interfe´rome`tre pour l’utiliser dans le
domaine optique ou` l’e´metteur te´rahertz (un cristal de ZnTe) est place´ en sortie et rec¸oit
deux impulsions optiques, initialement de´livre´es par un laser femtoseconde (amplifie´) et
se´pare´es par une lame de verre 50/50. Cette dernie`re permet de se´parer spatialement les
deux impulsions en limitant les rebonds du fait de son e´paisseur. Avec cette me´thode,
les rebonds temporels ont e´te´ supprime´s sur un feneˆtrage temporel de plus de 80 ps mais
le rendement est moins bon que l’interfe´rome`tre te´rahertz du fait de saturations dans le
cristal d’e´mission observe´es a` partir de puissance moyenne optique d’environ 600 mW.
D’autres proce´de´s interfe´rome`triques de´rive´s du Michelson ont ensuite e´te´ pre´sente´s. Le
premier utilisant un polariseur a` grille comme lame se´paratrice qui ne ge´ne`re aucun re-
bond et permet en plus d’avoir une interfe´rogramme centre´ en 0 et de re´cupe´rer toute
l’intensite´ te´rahertz (a` la condition d’utiliser deux e´metteurs identiques). La re´solution
spectrale de ce dernier n’est alors limite´e que par la course du miroir mobile. Le second,
est un interfe´rome`tre a` lamelles compose´ de deux miroirs plans (dont un mobile) qui
109 CH. 2. Interfe´rome`tre de Michelson pour la caracte´risation spectrale large bande
forment les deux bras de l’interfe´rome`tre ainsi que la se´paration des faisceaux te´rahertz :
la radiation te´rahertz incidente e´claire les deux parties du miroir de fac¸on e´quivalente.
La` aussi aucun e´le´ment du montage interfe´rfe´rome´trique ne ge´ne`re de re´sonances dans
le domaine spectrale et l’ensemble de l’intensite´ te´rahertz est transmis (si l’on ne prend
pas en compte l’absorption dans l’atmosphe`re, etc.).
2.5 E´tude des parame`tres de la ge´ne´ration te´rahertz
Cette e´tude a pour objectif de de´terminer la meilleure configuration possible de
l’interfe´rome`tre : trouver le bon compromis entre intensite´ te´rahertz ge´ne´re´e et re´solution
spectrale. Pour ce faire, diffe´rentes sources d’e´mission te´rahertz et lasers seront utilise´es.
La configuration de base de l’expe´rience est repre´sente´e figure 2.41.
Laser
femtoseconde
Emetteur
Lentille
Faisceau
optique
Faisceau2térahertz
Détecteur
Obturateur
Traitement
du2signal
Miroir2parabolique
Miroir2parabolique
Séparatrice
Miroir
Miroir2mobile
dx
2dx
Figure 2.41 – Sche´ma de l’expe´rience interfe´rome´trique de base compose´e de la partie
e´mission (laser et e´metteur), l’interfe´rome`tre de Michelson, le de´tecteur et la partie
acquisition (de´tection synchrone).
Nous commencerons par essayer de nous affranchir des interfe´rences ge´ne´re´es par le
Tera-Sed 10 puis nous utiliserons des cristaux non line´aires associe´s a` diffe´rentes pompes
optiques (laser amplifie´ et non amplifie´) pour comparer les intensite´s te´rahertz.
2.5.1 Ge´ne´ration te´rahertz par photocommutation
A` l’aide des antennes photoconductrices dont nous disposons, pre´sente´es section 1.4.3,
nous simulons les interfe´rogrammes en sortie de l’interfe´rome`tre, figure 2.42. Ils sont ob-
tenus par l’autocorre´lation des impulsions ge´ne´re´es pour les deux antennes, repre´sente´es
figures 1.12 et 1.14, mesure´es par e´chantillonnage e´lectro-optique.
Dans un premier temps, nous constatons une diffe´rence d’amplitude entre les deux releve´s
en faveur du Tera-Sed 10. Celle-ci est d’autant plus importante qu’il est alimente´ par une
puissance optique de 200 mW, limite de la pompe optique au moment de l’expe´rience.
Pouvant eˆtre e´claire´ sur une surface plus large, le TeraSed 10 peut eˆtre e´claire´ avec une
puissance optique d’environ 500 mW et soumis a` une tension de polarisation de 15 V,
comme nous l’avions vu au premier chapitre, figure 1.15. L’antenne Teravil, quant a` elle,
est e´claire´e par une puissance optique de 8 mW et est polarise´e avec une tension de 36 V,
ce qui est relativement proche de son maximum autorise´. Nous pouvons alors estimer la
diffe´rence d’amplitude entre les signaux ge´ne´re´s par les deux antennes, lorsque celles-ci
sont alimente´es avec des puissances optiques et tensions de polarisation proches de leur
limite ; soit finalement, 30 fois plus de signal avec le TeraSed 10
En ce qui concerne l’allure des interfe´rogrammes, nous voyons clairement que l’antenne
Teravil a un rendu plus propre : la valeur moyenne de l’interfe´rogramme est constante
2.5. E´tude des parame`tres de la ge´ne´ration te´rahertz 110
- 5 0 - 4 0 - 3 0 - 2 0 - 1 0 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0- 6 0 0
- 4 0 0- 2 0 0
02 0 0
4 0 06 0 0
8 0 01 0 0 0
1 2 0 01 4 0 0
T e r a - S e d  1 0
Aut
oco
rrel
atio
n (u
.a.)
T e m p s  ( p s )
- 5 0 - 4 0 - 3 0 - 2 0 - 1 0 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0
- 2 0 0
- 1 0 0
0
1 0 0
2 0 0
3 0 0
4 0 0
5 0 0
T e r a v i l
T e m p s  ( p s )
0 , 0 0 , 2 0 , 4 0 , 6 0 , 8 1 , 0 1 , 2 1 , 4- 2
02
46
81 0
1 21 4
1 61 8
T e r a - S e d  1 0
Spe
ctre
 au
toco
rrel
atio
n (u
.a.)
F r é q u e n c e  ( T H z )
0 , 0 0 , 2 0 , 4 0 , 6 0 , 8 1 , 0 1 , 2 1 , 4
0
1
2
3
4
5
T e r a v i l
F r é q u e n c e  ( T H z )
Figure 2.42 – Re´sultat de l’autocorre´lation nume´rique d’impulsions te´rahertz mesure´es
par les antennes photoconductrices : l’antenne Teravil et le Tera-Sed 10.A` gauche, les
interfe´rogrammes calcule´s et a` droite, leurs spectres associe´s, obtenus par transforme´e
de Fourier, pour un feneˆtrage de 100 ps.
et sans oscillations late´rales, a` 15,5 ps du pic principal, comme celles observe´es sur l’in-
terfe´rogramme de l’e´metteur Tera-Sed 10. Cette absence d’allers-retours de l’impulsion
principale dans le substrat e´metteur est assure´e par la lentille colle´e en face arrie`re,
re´alisant un meilleur transfert de l’onde ge´ne´re´e entre le substrat e´metteur et le mi-
lieu ambiant. Dans le domaine spectral, ces perturbations sont visibles sous la forme
de franges de Fabry-Perot espace´es d’une fre´quence de 66,7 GHz, re´duisant alors la
re´solution effective de l’acquisition.
Le Tera-Sed 10 ne dispose pas d’un de´gagement suffisant en face arrie`re pour y pla-
cer une lentille de substrat comme c’est le cas sur l’antenne Tera-Vil. Celle-ci permet de
ge´ne´rer un signal te´rahertz en limitant les rebonds temporels dans le substrat e´metteur.
En outre nous pouvons ajouter un ou plusieurs morceaux de lames a` faces paralle`les,
d’indice e´quivalent a` celui du substrat, au contact de sa surface. Le but de cette ma-
nipulation est d’e´paissir le substrat e´metteur, par l’ajout de matie`re dont l’indice est
e´quivalent. Pour cela, nous utilisons des morceaux de silicium haute re´sistivite´ dont
l’indice (n=3,417) est tre`s proche de celui du GaAs (n=3,4), qui constitue en grande
partie le substrat de l’e´metteur. Cependant, en face arrie`re, la` ou` sont e´mises les ra-
diations te´rahertz, une couche de Si3N4 d’e´paisseur 1µm est de´pose´e sur le substrat de
GaAs, son indice, peu constant dans le domaine conside´re´ est d’environ n=2. Les de´fauts
d’interfaces (gaps d’air par exemple) qui peuvent exister entre les diffe´rentes surfaces
(GaAs-Si3N4, Si3N4-SiHR et SiHR-SiHR), sont a` l’origine de rebonds supple´mentaires.
Les rebonds lie´s a` la couche de Si3N4 quant a` eux sont tre`s peu retarde´s par rapport a`
l’impulsion principale, du fait de l’indice et de l’e´paisseur de la couche : τSi3N4=13,3 fs.
De plus, les coefficients de re´flexions entre les couches d’indice ≈3,4 et celles de Si3N4
(n=2) sont peu e´leve´s (r2−3,4=0,0676 en intensite´) ; ils ne perturbent alors que tre`s peu
le signal de sortie. La figure ci-dessous montre l’impact des lames de silicium mises en
contact avec le substrat de l’e´metteur Tera-Sed 10 (figure 2.43) ; les interfe´rogrammes
sont mesure´s par la diode WR1.9ZBD. Sur ces mesures on note une perte d’amplitude
sur les signaux ou` l’ajout de silicium a e´te´ fait. Concernant les rebonds, plus le nombre de
lames de silicium est grand, plus ils sont nombreux et plus ils s’e´talent temporellement
en s’e´loignant du pic d’interfe´rence. D’une part, cela illustre l’ide´e de de´part qui veut
qu’en ajoutant de l’e´paisseur (d’indice e´quivalent) au substrat on e´loigne les rebonds
du pic d’interfe´rence et d’autre part, que les de´fauts d’interfaces ame`nent des re´sidus
d’impulsions et de rebonds a` interfe´rer dans les lames de silicium.
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Figure 2.43 – E´mission par le Tera-Sed 10 avec l’ajout de couches en silicium haute
re´sistivite´ ( 300µm chacune) sur le substrat du Tera-Sed 10. La puissance optique et la
polarisation de l’antenne sont constantes.
Pour la ge´ne´ration te´rahertz par photoconduction, ide´ale lorsque l’on utilise un laser
non amplifie´, nous choisissons alors de conserver l’e´metteur Tera-Sed 10 seul, qui est 30
fois plus puissant que l’antenne Tera-Vil. En contrepartie, il introduit des rebonds tem-
porels sur les acquisitions qui sont, comme nous venons de le voir, difficiles a` supprimer.
2.5.2 Ge´ne´ration te´rahertz par redressement optique
Pour tirer partie des lasers amplifie´s, l’utilisation de cristaux non line´aires peut
s’ave´rer eˆtre une me´thode de ge´ne´ration inte´ressante en terme d’intensite´ produite et
de qualite´ du signal. En effet, en plac¸ant un cristal non line´aire dans le faisceau de
pompe optique et en l’inclinant tre`s le´ge`rement, les allers-retours dans le milieu ne se
retrouvent alors pas dans le signal te´rahertz ge´ne´re´. La photo de l’expe´rience monte´e a`
l’Institut Riken est repre´sente´e figure 2.44, elle met en œuvre un cristal de ZnTe pour
la ge´ne´ration te´rahertz ou` le faisceau optique traversant le cristal est ensuite bloque´ par
une lame en silicium.
Nous avons choisi des cristaux non line´aires de ZnTe, d’e´paisseurs 1, 2 et 4,45 mm
re´partis sur deux expe´riences et teste´s avec les trois lasers amplifie´s. Au laboratoire, nous
avons utilise´ le cristal de 4,45 mm avec le laser Femtosource et le laser amplifie´ Libra,
pre´sente´s page 10. Le choix de ce cristal a e´te´ fait car son spectre d’e´mission permet de
localiser le transfert de puissance sur une bande spectrale dont le maximum est proche
de la bande passante de la diode WR1.9ZBD, figure 2.45.
Les faisceaux optiques (des deux lasers) sont achemine´s sur la meˆme expe´rience de
manie`re successive : le re´glage des optiques est donc identique pour chacune des mesures,
l’une avec le Femtolaser et l’autre avec le Libra. Les dimensions du cristal de ZnTe
utilise´ e´tant millime´triques, les faisceaux optiques sont alors focalise´s par une lentille
de longueur focale 30 cm ; l’emploi de faisceaux collimate´s n’est pas envisageable dans
cette configuration. La puissance optique moyenne du Femtosource est de 435 mW (pour
80 MHz) contre 2,6 W pour le Libra (a` 1 kHz), puissance en sortie d’une densite´ optique
1,5 ; soit des puissances creˆtes de 363 kW pour le Femtolaser et 433 GW pour le Libra
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Figure 2.44 – Photo de l’expe´rience interfe´rome`trique monte´e a` l’Institut Riken.
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Figure 2.45 – A` gauche, le spectre d’e´mission du cristal de ZnTe d’e´paisseur 4,45 mm,
mesure´ par e´chantillonnage e´lectro-optique. A` droite, la re´ponse de la diode WR1.9ZBD
donne´e par le constructeur Virginia Diodes (points).
(voir le tableau 1.1 des caracte´ristiques des lasers, du chapitre 1). Les interfe´rogrammes
sont enregistre´s au travers de la diode WR1.9ZBD via la de´tection synchrone et sont
repre´sente´s figure 2.46.
Les deux syste`mes fournissent approximativement la meˆme puissance moyenne te´rahertz
si l’on se contente de regarder les amplitudes des interfe´rogrammes, malgre´ une puissance
moyenne plus importante du Libra. Cependant, au regard de l’allure de l’interfe´rogramme
enregistre´ dans la configuration ou` le laser amplifie´ est utilise´, nous devinons un effet de
saturation du cristal dans le processus de ge´ne´ration. En effet, le creux forme´ au centre de
l’interfe´rogramme indique que la contribution de puissance au-dela` du seuil de conversion
optique-terahertz profite a` des effets non line´aires 7, comme le doublement de fre´quence,
qui ne contribuent pas a` la ge´ne´ration te´rahertz. Rappelons que le Libra peut fournir
une puissance creˆte maximale de 867 GW (Pmoy=5,2 W). Au dela` d’une certaine densite´
de puissance sur le cristal, ce dernier peut eˆtre de´finitivement endommage´ ; l’utilisation
7. Les meˆmes que nous avons vus pre´ce´demment, concernant l’interfe´rome`tre optique, page 104.
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Figure 2.46 – Interfe´rogrammes mesure´s avec la diode WR1.9ZBD moyenne´s sur 8
mesures. L’e´mission est faite via un cristal de ZnTe d’une e´paisseur de 4,45 mm, e´claire´
par le Femtosource (435 mW) en trait plein et par le Libra en pointille´s (2,6 W).
de densite´s optiques pour diminuer la puissance du laser a e´te´ ne´cessaire.
Si l’on compare ces re´sultats a` ceux obtenus avec les antennes photoconductrices, et
plus particulie`rement le Tera-Sed 10, nous remarquons que l’intensite´ te´rahertz fournie
par ces cristaux, dans cette configuration, est bien en dessous de ce que peut produire le
Tera-Sed 10, exemple figure 2.29, ou` l’amplitude maximale de l’interfe´rogramme, dans
des conditions similaires, est de ≈140µV contre 0,2µV pour les cristaux, soit un facteur
700. Les allures spectrales sont proches, cependant, le syste`me amplifie´ (Libra) est plus
bruite´ et apporte des perturbations, visibles sur les acquisitions temporelles (a` 22,5 ps)
et spectrales sous la forme de franges. Ne´anmoins, sur l’acquisition re´alise´e avec le Fem-
tosource, ces perturbations n’existent pas, ce qui signifie qu’elles sont ante´rieures a` la
ge´ne´ration te´rahertz : l’unique diffe´rence entre les deux syste`mes est l’utilisation de den-
site´s optiques pour le libra. Pour une densite´ optique d’e´paisseur 2.dx=c.dt, avec dt le
retard observe´, il vient : 2.dx=3.108.22,5.10−12=6,6 mm, soit dx=2,2 mm pour une lame
d’indice n=1.5.
Nous nous inte´ressons maintenant a` l’influence de l’e´paisseur des cristaux de ZnTe.
Cette e´tude a e´te´ re´alise´e avec l’expe´rience monte´e a` l’Institut Riken, figure 2.47, ou` la
pompe optique est assure´e par le laser amplifie´ Spitfire, pre´sente´ page 10.
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Figure 2.47 – Sche´ma de l’expe´rience interfe´rome´trique re´alise´e a` l’Institut Riken (Sen-
dai/Japon) compose´e de la partie e´mission (laser amplifie´ Spitfire et e´metteur ZnTe
2 mm), l’interfe´rome`tre de Michelson, le de´tecteur et la partie acquisition (pre´ amplifi-
cateur et de´tection synchrone).
La puissance optique moyenne du laser est d’environ 1 W, le faisceau est cette fois-ci col-
limate´ en direction du cristal non line´aire sur la quasi-totalite´ de sa surface (≈1,13 cm),
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nous pouvons alors conside´rer que le faisceau te´rahertz est e´galement collimate´. Le rayon-
nement te´rahertz est ensuite dirige´ par un miroir plan vers l’interfe´rome`tre de Michel-
son, compose´ d’une lame se´paratrice en silicium haute re´sistivite´ d’e´paisseur 2 mm. Les
re´sultats pre´sente´s (figure 2.48 ont e´te´ obtenus pour des e´paisseurs de cristal de 1 et
2 mm et mesure´s par le de´tecteur pyroe´lectrique DLATGS. Concernant l’allure de ces
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Figure 2.48 – Mesure d’interfe´rogramme pour des cristaux de ZnTe d’e´paisseurs 1 et
2 mm en e´mission, e´claire´s par le laser amplifie´ Spitfire. A` gauche, les interfe´rogrammes
et a` droite leurs spectres associe´s pour un feneˆtrage temporel de 80 ps.
releve´s, tous deux pre´sentent de le´ge`res perturbations aux alentours de 18 ps et 27,5 ps
de part et d’autre du pic d’interfe´rence de l’interfe´rogramme. La perturbation a` 45 ps
e´tant un rebond temporel dans la lame se´paratrice en silicium (n=3,417) d’e´paisseur
2 mm. Celles-ci ne peuvent eˆtre lie´es aux cristaux de ZnTe car ils ne sont pas de la
meˆme e´paisseur et posse`dent la meˆme transparence aux longueurs d’ondes optiques et
te´rahertz (meˆme milieu). S’il devait y avoir des rebonds dans les cristaux utilise´s, ils
seraient situe´s a` 20 ps pour le cristal d’1 mm d’e´paisseur et a` 40 ps pour le cristal de
2 mm d’e´paisseur, selon dt=2.e.n/c et l’indice du ZnTe e´tant n=3. Il peut alors s’agir de
l’utilisation successive de deux densite´s optiques d’e´paisseurs diffe´rentes, soit 1,8 mm et
2,75 mm si leur indice est n=1,5.
L’efficacite´ de la ge´ne´ration te´rahertz est fortement lie´e a` l’e´paisseur du cristal,
comme nous l’avions vu lors du premier chapitre (section 1.4.1). Plus celui-ci est e´pais,
plus les fre´quences ge´ne´re´es sont basses : l’accord de phase n’est pas optimal sur toute
la longueur de l’axe de propagation de l’onde optique, dans l’e´paisseur du cristal non
line´aire. Dans notre cas cet effet est souhaitable car la densite´ spectrale de puissance
se trouve alors maximale la` ou` les de´tecteurs a` caracte´riser sont sensibles. Ce re´sultat
confirme bien la the´orie, le cristal de 2 mm permet un meilleur transfert de la puissance
optique vers les fre´quences utiles a` notre expe´rience que celui de 1 mm. Un cristal plus fin
donnerait un spectre plus large avec une densite´ spectrale de puissance alors plus faible.
Le de´tecteur utilise´ pre´sente une re´ponse suppose´e constante sur la bande d’e´mission avec
une sensibilite´ e´value´e a` environ SDLATGS=21,700 kV/W. La tension moyenne de l’in-
terfe´rogramme lue par la de´tection synchrone correspond alors a` une puissance te´rahertz
e´mise de 0,175 V/5/SDLATGS=1,61µW contre les 5µW que nous avions estime´e lors du
chapitre 1, pour le Tera-Sed 10 avec la matrice de micro-bolome`tres. Les deux syste`mes
expe´rimentaux sont alors tre`s proches en terme d’intensite´ te´rahertz.
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2.5.3 Conclusion
Cette e´tude parame´trique a e´te´ re´alise´e dans le but de minimiser au maximum
les phe´nome`nes d’allers-retours (observe´s avec l’antenne e´mettrice Tera-Sed 10,par
exemple). Nous avons montre´ que l’utilisation des cristaux non line´aires permet d’at-
teindre cet objectif. Cependant, dans certains cas, l’efficacite´ de la ge´ne´ration te´rahertz
est moins bonne que celle des antennes photoconductrices a` larges ouvertures. En effet,
nous avons vu que l’e´metteur Tera-Sed 10 permet de ge´ne´rer 30 fois plus d’intensite´
te´rahertz que l’antenne Tera-Vil de conception plus classique (gap de 5µm). En ce qui
concerne les cristaux non line´aires, tout est question de la densite´ de puissance optique.
Si le cristal est petit, le faisceau optique doit eˆtre focalise´ et la densite´ de puissance peut
rapidement eˆtre e´leve´e avec les oscillateurs femtosecondes. Dans ce cas, l’utilisation de
laser non amplifie´, est un choix pertinent, meˆme si les niveaux d’amplitude atteints avec
les antennes photoconductrices peuvent eˆtre meilleurs. Dans le cas d’un cristal de di-
mension plus importante, un laser amplifie´ de puissance creˆte e´leve´e (pouvant atteindre
le PW), permet d’exciter le cristal sur une large surface (environ 1 cm) en conservant
une densite´ de puissance tre`s e´leve´e. Un avantage a` cette technique de ge´ne´ration est
que le faisceau te´rahertz en sortie du cristal est de´ja` collimate´.
Cette configuration, que nous avons re´alise´e a` l’Institut Riken nous a permis d’une
part de nous affranchir des rebonds lie´s a` la ge´ne´ration te´rahertz ; et d’autre part, en
utilisant une lame se´paratrice en silicium d’e´paisseur 2 mm, d’e´loigner les perturbations
a` plus de 40 ps du pic central d’interfe´rence. Ainsi, l’interfe´rogramme exploitable, sans
perturbation, peut eˆtre feneˆtre´ sur 80 ps et permet ainsi une re´solution spectrale de
12,5 GHz, tout en ayant des niveaux d’intensite´ te´rahertz le´ge`rement supe´rieurs a` la
ge´ne´ration dans l’antenne Tera-Sed 10.
2.6 Synthe`se des e´tudes parame´triques
Ce que nous pouvons retenir de ces diffe´rentes e´tudes, re´alise´es dans le but de mi-
nimiser les rebonds temporels, peut eˆtre re´sume´ de la manie`re suivante : tout de´pend
des sources optiques disponibles. Si le choix d’un laser non amplifie´ est fait, l’ide´al est
d’opter pour une antenne photoconductrice en e´mission et y adjoindre une lentille en
face arrie`re. Dans le cas d’un laser amplifie´, l’e´mission peut se faire au travers d’un cris-
tal non line´aire, il faut alors de´terminer son e´paisseur selon la bande de caracte´risation
souhaite´e et choisir un cristal a` fort coefficient non line´aire, comme le ZnTe. Enfin, selon
les besoins en terme de re´solution spectrale, principalement limite´e par le balayage du
miroir mobile, re´alise´ par la ligne de translation me´canique, nous pouvons ; soit utiliser
un montage avec une lame se´paratrice, qui fait intervenir des franges de Fabry-Perot
dans le spectre, re´duisant alors la re´solution spectrale effective ; soit un montage avec un
polariseur, n’introduisant pas de rebond temporel ou encore de type Lamellar Michel-
son Interferometer. Dans la configuration de base avec une lame en silicium d’e´paisseur
1 mm, une re´solution de 12,5 GHz peut eˆtre obtenue avec comme ge´ne´ration te´rahertz
du redressement optique dans un cristal de ZnTe.
2.7 Caracte´ristiques du banc expe´rimental
Les diffe´rents parame`tres de l’interfe´rome`tre venant d’eˆtre e´tudie´s, nous allons main-
tenant analyser les caracte´ristiques globales du banc expe´riemental, avec l’utilisation du
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Tera-Sed 10 comme e´metteur te´rahertz, et du Femtolaser (non amplifie´) : dans un pre-
mier temps, nous donnerons la re´solution spectrale maximale pouvant eˆtre atteinte par
le banc expe´rimental. Puis nous donnerons les caracte´ristiques du faisceau te´rahertz en
terme de dimensions et de distribution spatiale et spectrale. La puissance moyenne du
faisceau te´rahertz sera estime´e pour en de´duire la valeur du signal minimal pouvant eˆtre
de´tecte´e ou, autrement dit, la sensibilite´ minimale d’un de´tecteur permettant l’acquisi-
tion d’un signal. Pour cela, nous e´tudierons les diffe´rentes sources de bruits pre´sentes
dans notre environnement expe´rimental et verrons quelles ont e´te´ les me´thodes pour
minimiser leur effet.
2.7.1 Re´solution spectrale
Pour obtenir les informations spectrales des signaux temporels mesure´s (in-
terfe´rogrammes), nous utilisons la transforme´e de Fourier discre`te. La re´solution de
l’acquisition du signal est controˆle´e par un programme Labview de´veloppe´ au labora-
toire, pilotant la ligne de translation motorise´e. Un pas du moteur dx correspond a`
un de´placement de 147 nm, soit un re´solution temporelle maximale de δt = 2.dx/c =
2.147 nm/3.108 m/s= 0, 98 fs. Plus la longueur de balayage de la ligne de translation
est grande, plus la re´solution spectrale de la transforme´e de Fourier discre`te de l’in-
terfe´rogramme, est e´leve´e. La ligne de translation utilise´e sur le banc expe´rimental limite
ce parcours a` environ 2,25 cm, soit approximativement 150 ps. La re´solution spectrale
maximale est donc e´gale a` 6,67 GHz. De la meˆme fac¸on, plus la re´solution temporelle
2.dx/c est fine, plus la feneˆtre spectrale est large et le spectre mesure´ peut eˆtre e´tendu.
Dans notre cas, la bande de mesure la plus e´tendue est δf = 1/δt =1020 THz, ce qui est
largement plus que ne´cessaire. Cette re´solution temporelle nous permet plutoˆt d’observer
plus finement les interfe´rogrammes mesure´s. Une re´solution d’un dixie`me de picoseconde,
soit une dizaine de points sur la mi-hauteur d’une impulsion est amplement satisfaisante.
2.7.2 Caracte´ristiques du faisceau te´rahertz
Le faisceau te´rahertz issu de l’e´metteur Tera-Sed 10 est tre`s peu divergent, d’apre`s la
documentation constructeur. Son diame`tre, une fois collimate´ par notre premier miroir
parabolique (de longueur focale 5 cm), est d’environ 1 cm. Pour avoir une ide´e de la
dimension du spot te´rahertz, au plan focal, la` ou` sont place´s les de´tecteurs, nous utilisons
le pyrome`tre THz9B-MT sur une platine 3 axes de re´solution millime´trique. L’ouverture
du de´tecteur est re´duite via un obturateur de diame`tre 3,5 mm. Le de´tecteur, inte´grant
le signal te´rahertz incident (positionne´ sur le maximum d’interfe´rrence) balaye le plan
focal en X et Y par incre´ment de 0,5 mm. La cartographie re´sultante de cette mesure est
pre´sente´e figure 2.49.
Les profils obtenus, selon X et Y, sont quasiment Gaussiens (pointille´s) et attestent du
bon re´glage de l’expe´rience. La dimension du spot a` mi-hauteur est e´value´e a` environ
2,85 mm a` partir des Gaussiennes analytiques, suivant les axes X et Y passant par le
centre du spot. Nous verrons au chapitre 3, section 3.7.2, qu’il est possible avec cette
expe´rience de re´aliser la cartographie spatiale et spectrale du faisceau par la mesure
d’interfe´rogramme en chaque point de la cartographie, ce qui permet une caracte´risation
tre`s pre´cise du faisceau te´rahertz.
Dans la prochaine section, nous allons utiliser une came´ra te´rahertz e´talonne´e, d’une
re´solution spatiale de 50µm (dimension d’un pixel), qui va nous permettre a` la fois de
cartographier le faisceau te´rahertz mais aussi d’en extraire la puissance moyenne.
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Figure 2.49 – Cartographie du faisceau te´rahertz sur le plan focal avec le pyrome`tre
THz9B-MT, dont l’ouverture a e´te´ re´duite a` 3,5 mm.
2.7.3 Estimation de la puissance te´rahertz moyenne ge´ne´re´e
Mesure expe´rimentale
L’objectif de cette section est d’estimer la puissance moyenne ge´ne´re´e par l’e´metteur
Tera-Vil 10. Pour cela, nous utiliserons notre expe´rience en remplac¸ant la lame
se´paratrice de l’interfe´rome`tre par un miroir redirigeant le faisceau te´rahertz vers la
de´tection (figure 2.50).
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Figure 2.50 – Sche´ma de l’expe´rience permettant l’acquisition du spot te´rahertz avec
la matrice de micro-bolome`tre du CEA LETI.
La mesure de l’intensite´ te´rahertz sera faite a` l’aide de deux de´tecteurs : le premier e´tant
la matrice de micro-bolome`tre du CEA-LETI et le second, le pyrome`tre THz9B-MT.
La came´ra du CEA-LETI est compose´e d’un capteur de 320x240 micro-bolome`tres
d’une re´solution de 50µm (feneˆtre de 16x12 mm2), posse`de une sensibilite´ de 16 MV/W,
mesure´e avec un laser a` cascade quantique (QCL) e´talonne´, a` la fre´quence cen-
trale de 2.5 THz [Simoens 2012]. La bande passante, de´termine´e par des simulations
de l’absorption d’un pixel en fonction des longueurs d’ondes de la radiation inci-
dente [Nguyen 2012b], pre´sente une fre´quence centrale de 2.4 THz et une largeur spectrale
a` mi-hauteur supe´rieure a` 2 THz, figure 2.51. Sur cette figure, la bande spectrale e´mise
par le Tera-Sed 10, en noir est pre´sente´e, elle est mesure´e par deux de´tecteurs diffe´rents :
l’antenne Ekspla Tera-Vil et un cristal de ZnTe <111> de 1 mm, comme nous l’avons
vu lors du premier chapitre, section 1.5.1. Nous observons un recouvrement partiel entre
la bande d’e´mission et la bande passante de de´tection ce qui va permettre la mesure du
spot du faisceau te´rahertz en sortie d’expe´rience ainsi que sa puissance. La cartographie
du spot te´rahertz se fait en temps re´el, les variations de tempe´ratures sont nume´rise´es
par un circuit de lecture CMOS codant chaque valeur donne´e par un pixel sur 14 bits
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(3.3 V) ou` le LSB 8 vaut 200µV. Chaque seconde, un obturateur pilote´ par un boˆıtier
vient couper le faisceau de sorte a` faire une mesure du bruit qui est soustraite au reste
des acquisitions. En sortie de de´tection, une routine de´veloppe´e par la CEA LETI de´livre
une image au format RAW du faisceau te´rahertz incident.
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Figure 2.51 – Bande spectrale d’e´mission de l’e´metteur Tera-Sed 10, en noir a` gauche,
mesure´e par de´tection cohe´rente avec une antenne Ekspla Tera-Vil, en trait plein, et un
cristal de ZnTe <111>, en pointille´s. L’absorption spectrale simule´e de la matrice de
micro-bolome`tres (CEA-LETI), pour une polarisation du champ te´rhertz aligne´e avec
l’antenne de couplage capacitif (voir de´tail de la matrice section 1.6.6), en bleu a` droite.
La me´thode employe´e pour estimer la puissance te´rahertz absorbe´e par le de´tecteur,
de´crite dans la re´fe´rence [Oden 2013], se base sur l’extraction des valeurs en tensions
donne´es par la cartographie du spot te´rahertz, figure 2.52. A` partir du fichier RAW,
nous de´terminons la dimension du spot te´rahertz a` sa mi-hauteur, en s’aidant des courbes
trace´es selon x et y passant par le maximum de tension Vmax = 332, 5 mV, figure 2.52 a`
droite, nous trouvons une surface couverte d’environ 6x7 pixels, soit 320x340µm. Les va-
riations de la tension releve´e sur le plancher de bruit de la cartographie indiquent la ten-
sion de bruit Vbruit e´gale a` 0, 43mV . En conside´rant Vmax, le rapport signal sur bruit est
alors de 29 dB. Cette figure montre que la tache focale n’est pas parfaitement Gaussienne,
elle pre´sente notamment deux lobes late´raux. Ils sont probablement dus au re´glage des
deux miroirs paraboliques (f=5 cm), optiques introduisant des aberrations ge´ome´triques
(voir section 3.7.1), permettant la mise en forme du faisceau te´rahertz, voir figure 2.50.
Afin de re´duire ces aberrations, nous avons e´galement utilise´ un doublet de lentilles en
te´flon constitue´ de deux lentilles de focale 10 cm accole´es l’une a` l’autre. L’image du spot
te´rahertz obtenue avec cette optique de focale 5 cm et d’e´paisseur 2,76 cm est pre´sente´e
figure 2.53. Les aberrations ont disparu mais l’intensite´ te´rahertz est fortement atte´nue´e
puisque le signal Vmax ne de´passe pas 3 mV. Ceci est duˆ a` l’absorption re´siduelle du
te´flon qui est estime´e a` α=0,1 a` 3 cm−1 dans le domaine 0,5-2 THz [Naftaly 2007]. E´tant
donne´ la forte e´paisseur de notre optique (2,76 cm) cette faible absorption engendre trop
de pertes. Cette solution n’est donc pas retenue. Pour estimer la puissance te´rahertz du
signal observe´ figure 2.52, nous relevons la tension Vint inte´grant l’ensemble du signal
rec¸u sur une surface circulaire de rayon 60 px, bien supe´rieure a` celle du spot te´rahertz,
centre´e sur le maximum de signal Vmax = 332, 5 mV. Nous de´finissons ensuite une sur-
face Seff = Vint/Vmax qui correspond au nombre de pixels ge´ne´rant le maximum de
8. Less Significant Bit, bit donnant la valeur la plus faible de l’ensemble des donne´es sur la cartogra-
phie enregistre´e.
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Figure 2.52 – A` gauche, le spot te´rahertz mesure´ par la matrice de microbolome`tre
(CEA LETI) au point de focalisation en sortie d’expe´rience, sur une feneˆtre xy de
71x76 px. A` droite, les coupes dans le plan x et y passant par la valeur maximale Vmax
du spot avec les largeurs a` mi-hauteur estime´es en microme`tres.
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Figure 2.53 – Spot te´rahertz mesure´ par la matrice de microbolome`tre (CEA LETI)
au point de focalisation sur une feneˆtre xy de 71x76 px en sortie d’expe´rience avec une
configuration optique base´e sur un doublet de lentilles de longueur focale 5 cm.
signal Vmax qu’il faudrait pour obtenir l’ensemble de la puissance te´rahertz inte´gre´e sur
un faisceau de forme quelconque. Ce concept de surface effective est inte´ressant quand
aucune description mathe´matique simple, de la forme du faisceau, n’est possible. En
conside´rant un pixel dont la dimension est une unite´ de longueur, un faisceau 2D Gaus-
sien de diame`tre 2r (calcule´ en 1/e2) et d’amplitude 1, supporte une e´nergie totale de
pir2, sa surface effective Seff sera donc e´galement pir
2. Cela implique que le faisceau
Gaussien peut eˆtre approxime´ par un cylindre de diame`tre 2r, ce qui est souvent fait en
optique. Dans le cas des profils du spot trace´s selon x et y, figure 2.52, la valeur de Seff
repre´sente approximativement 97 px. Pour l’ensemble du signal mesure´ par la matrice de
microbolome`tres, sur l’acquisition du spot te´rahertz (320x240px), et compte tenu de la
sensibilite´ du de´tecteur (16 MW/V), le niveau de bruit total de l’expe´rience a e´te´ estime´
a` 27 pW et la puissance te´rahertz inte´gre´e de´tecte´e (sur les 97 px) a` 2.3µW. Comme nous
l’avons vu pre´ce´demment, figure 2.51, la puissance inte´gre´e par le de´tecteur ne corres-
pond qu’a` une portion du signal e´mis, la puissance effectivement ge´ne´re´e par le Tera-Sed
10 est donc supe´rieure (≈10 a` 20µW). Elle est estime´e en tenant compte de la portion
du spectre d’e´mission de´tecte´e par la matrice, soit approximativement 20 % du spectre
total. Pour corroborer ce re´sultat, nous faisons la mesure de l’intensite´ du spot te´rahertz
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avec le de´tecteur pyroe´lectrique (Gentec THz9B-MT) qui donne une puissance te´rahertz
d’environ 5µW. Cette valeur est obtenue en corrigeant la sensibilite´ du de´tecteur en des-
sous de 1 THz pour compenser la diminution de son absorbance en basses fre´quences. De
plus, en conside´rant la tension de polarisation (15 V) et la puissance moyenne du faisceau
optique (300 mW) que nous avons applique´ sur l’e´metteur Tera-Sed 10, notre estimation
de la puissance te´rahertz ge´ne´re´e est en bon accord avec celle publie´e par Dreyhaupt et
al., [Dreyhaupt 2006]. Ils ont caracte´rise´ la puissance e´mise par un Tera-Sed 3 (feneˆtre
de 3x3 mm) avec une expe´rience compose´e d’un arrangement optique proche au noˆtre
et d’un laser femtoseconde Ti :Sa (λ=800 nm) cadence´ a` 78 MHz dont la dure´e des im-
pulsions est de 86 fs pour une puissance moyenne de 800 mW. Leur spot te´rahertz est
d’environ 300µm.
Pour re´sumer, nous avons estime´ la puissance te´rahertz moyenne en sortie du banc
expe´rimental, sans l’interfe´rome`tre de Michelson, avec deux de´tecteurs diffe´rents. Les
re´sultats convergent vers des valeurs de puissance du meˆme ordre de grandeur, autour de
5µW, et sont en ade´quation avec ceux obtenus par Dreyhaupt et al., [Dreyhaupt 2006].
Inte´gration de la puissance te´rahertz au mode`le
Pour ve´rifier que la puissance te´rahertz se situe bien autour des 5µW, nous allons
l’inte´grer au mode`le de l’interfe´rome`tre et comparer les interfe´rogrammes obtenus avec
la diode WR1.9ZBD (dont la re´ponse a e´te´ mode´lise´e).
Nous rappelons que l’expe´rience est constitue´e de l’e´metteur Tera-Sed 10 alimente´
par le laser Femtolaser. Dans un premier temps, calculons l’e´nergie transmise par la
source te´rahertz :
ETHz(t) = ETHz(f) = PmoyTHz.Tre´p = 6, 67e−14 J, (2.67)
avec Tre´p la pe´riode de re´pe´tition du Femtolaser, cadence´e a` 75 MHz. Il s’agit de l’e´nergie
te´rahertz fournie par l’e´metteur Tera-Sed 10 a` partir de laquelle nous pouvons calcu-
ler la puissance creˆte te´rahertz. Pour cela, nous allons faire l’hypothe`se que le spectre
d’e´mission, ge´ne´re´ par l’e´metteur Tera-Sed 10, est d’allure Gaussienne avec une largeur
a` mi-hauteur de 635 GHz, centre´ en 640 GHz (figure 2.54).
Figure 2.54 – Repre´sentation du spectre d’e´mission (Tera-Sed 10) mode´lise´ sans les
franges de Fabry-Perot, en pointille´s, compare´ a` une Gaussienne de largeur a` mi-hauteur
∆f=635 GHz, centre´ en 645 GHz, en rouge.
A` partir de ∆f, et de l’e´nergie ETHz, nous en de´duisons la puissance creˆte d’une impulsion
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te´rahertz PcreˆteTHz :
P creˆteTHz = ETHz
∆f√
pi
= PmoyTHz.Tre´p
∆f√
pi
(2.68)
et de cette puissance creˆte nous calculons la puissance moyenne re´partie sur la bande
d’e´mission de l’e´metteur Tera-Sed 10 :
PTHz = P
creˆte
THz
δt
Tre´p
= PmoyTHz.Tre´p
∆f√
pi
δt
Tre´p
=
δt
Tre´p
ETHz∆f√
pi
(2.69)
avec δt/Tre´p=104,25e
−6, le rapport cyclique du train d’impulsion te´rahertz ou` δt est la
dure´e a` mi-hauteur de l’impulsion te´rahertz donne´e par :
δt =
4Ln(2)
pi∆f
= 1, 39 ps. (2.70)
L’allure du nouveau spectre normalise´e avec la puissance te´rahertz est donne´e figure 2.55.
Figure 2.55 – Illustration du spectre d’e´mission avec pour amplitude la puissance cal-
cule´e a` partir de la puissance moyenne te´rahertz estime´e expe´rimentalement.
Pour obtenir l’interfe´rogramme de sortie, en volts, mesure´ par la diode et le com-
parer a` un re´sultat expe´rimental, il faut avant proce´der a` l’autocorre´lation du spectre
d’e´mission avec lui-meˆme, ajouter les franges de Fabry-Perot lie´es a` la lame se´paratrice
pour enfin calculer la transforme´e de Fourier inverse. Pour cela, nous reprenons la re´ponse
spectrale de la diode RWR1.9ZBD(f) que nous avions mode´lise´e (figure 2.28) et la mul-
tiplions avec le re´sultat de l’autocorre´lation du spectre d’e´mission STS10ac (f) et avec la
formule des franges de Fabry-Perot (voir e´quations page 93), il vient :
S(f) = STS10ac (f).RWR1.9ZBD(f)
(1−R)2
1 +R2 − 2R cos(∆φ) . (2.71)
Ce re´sultat correspond alors a` l’information spectrale en volt donne´e par la diode.
A` ce spectre, nous appliquons maintenant l’algorithme de la transforme´e de Fou-
rier inverse afin de retrouver l’allure temporelle du signal mesure´ par la diode : l’in-
terfe´rogramme. Celui-ci est re´alise´ par une fonction du logiciel GNU Octave, qui donne
un re´sultat errone´ de l’amplitude engendre´e par l’utilisation de multiples coefficients
ponde´rateurs. Il nous faut alors normaliser l’amplitude du re´sultat obtenu apre`s le cal-
cul nume´rique de la transforme´e de Fourier inverse. Pour cela, nous calculons le facteur
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de transformation 9 entre le signal fre´quentiel et le signal temporel, pour enfin le mul-
tiplier au signal temporel calcule´ par la transforme´e de Fourier inverse du logiciel, soit
l’expression suivante :
S(t) = fft−1(S(f)).
∫ |S(f)|2∫ |fft−1(S(f))|2 (2.72)
La figure 2.56 illustre la comparaison du re´sultat obtenu entre le mode`le (pour une
puissance moyenne te´rahertz PmoyTHz=5µW) et une acquisition re´alise´e avec la diode
WR1.9ZBD dans les conditions expe´rimentales suivantes :
– la polarisation de l’e´metteur Tera-Sed est de 15 V ;
– la puissance de la pompe optique sur l’e´metteur est de 300 mW ;
– le spot te´rahertz est d’environ 330µm de diame`tre ;
– la lame se´paratrice est d’e´paisseur 300µm.
Figure 2.56 – Comparaison entre un interfe´rogramme mesure´ expe´rimentalement avec
la diode WR1.9ZBD (en trait plein), centre´ en 0 sur l’axe des amplitudes, et celui obtenu
par la mode´lisation (en pointille´s), a` partir d’une puissance moyenne te´rahertz de 5µW.
La diffe´rence d’amplitude entre les deux interfe´rogrammes peut eˆtre minimise´e en ajus-
tant PmoyThz , utilise´ par le mode`le. Pour que les deux amplitudes soient identiques, nous
trouvons une nouvelle valeur de PmoyThz=0.55µW. Cependant, sur la mesure expe´rimentale,
les re´glages optiques de l’expe´rience jouent un roˆle important sur le contraste en am-
plitudes de l’interfe´rogramme, alors que l’interfe´rogramme simule´ est obtenu pour un
re´glage optique parfait. De plus, la puissance moyenne te´rahertz que nous avons estime´e
a` 5µW, a` l’aide de la matrice de microbolome`tres, a e´te´ obtenue sans la pre´sence de
l’interfe´rome`tre et des pertes en intensite´ qu’il introduit. Nous avions calcule´ la fonc-
tion de transfert de l’interfe´rome`tre (cas ide´al) FTI=0.56, ce qui reviendrait a` avoir une
puissance te´rahertz moyenne optimale en sortie d’interfe´rome`tre de PmoyTHz=2.8 W. Les
pertes dans la lame se´paratrice en silicium n’ont pas e´te´ imple´mente´es au mode`le vu
leurs faibles valeurs (>1 % du signal dans notre cas, voir page 88).
Pour affiner cette comparaison, nous pouvons e´galement estimer la puissance
te´rahertz inte´gre´e par la diode WR1.9ZBD (PWR1.9ZBDTHz ) qui correspond a` la tension
9. Il correspond a` la racine carre´ du rapport de puissance de signal spectral sur le signal temporel (la
somme de leur valeurs absolues e´leve´e au carre´).
123 CH. 2. Interfe´rome`tre de Michelson pour la caracte´risation spectrale large bande
moyenne ge´ne´re´e par la diode (ici, 100µV) et de sa sensibilite´ a` mi-hauteur (700 V/W).
PWR1.9ZBDTHz =
SmoyWR1.9ZBD
RmoyWR1.9ZBD
=
100e−6
700
≈ 142nW (2.73)
A` partir de cette information, on retrouve la puissance te´rahertz devant le de´tecteur
(PTS10−acTHz ) a` l’aide de la largeur a` mi-hauteur de la re´ponse spectrale de la diode (∆f) :
Le rapport entre la bande spectrale d’e´mission du Tera-Sed 10 et de la re´ponse de la diode
(le taux de recouvrement des deux allures spectrales), vaut 0,3. Pour une valeur moyenne
de sensibilite´ de la diode de 700 V/W (mi-hauteur), la puissance moyenne de´livre´e par
le Tera-Sed 10 est donne´e par :
P TS10−acTHz =
∫
STS10(f)∫
SWR1.9ZBD(f)
SmoyWR1.9ZBD
RmoyWR1.9ZBD
= 3
100e−6
700
≈ 428nW, (2.74)
soit 2 fois moins que la puissance trouve´e avec le mode`le et 11,68 fois moins que
celle estime´e avec le pyrome`tre et la matrice de micro-bolome`tres (5µW) sans in-
terfe´rome`tre. Si on inte`gre la fonction de transfert maximale en intensite´ de l’in-
terfe´rome`tre, (FTI(dX,θ,σ)i ≈56 %), sans prendre en compte les e´ventuels de´fauts d’ali-
gnement optique, l’intensite´ mesure´e par la matrice de microbolome`tre, ponde´re´e par Ti,
vaut 0,44x5µW=2,2µW. La puissance estime´e avec la diode WR1.9ZBD est alors 5 fois
plus faible que celle estime´e avec la matrice en incluant les pertes lie´es a` l’interfe´rome`tre.
Conclusion
Nous avons estime´ la puissance te´rahertz ge´ne´re´e par l’e´metteur Tera-Sed 10 au
travers de plusieurs de´tecteurs et arrangements optiques.
Sans interfe´rome`tre et avec une matrice de microbolome`tre, nous obtenons une puis-
sance te´rahertz d’environ 5µW, ordres de grandeurs confirme´s par une mesure re´alise´e
avec notre pyrome`tre THz9B-MT. En ponde´rant cette valeur par la fonction de trans-
fert de l’interfe´rome`tre, calcule´e page 87, cette puissance serait d’environ 2,2µW avec
l’utilisation de l’interfe´rome`tre de Michelson muni d’une lame se´paratrice en silicium
relativement fine e<1 mm (FTI≈0,56).
A` l’aide de notre diode Schottky WR1.9ZBD, e´talonne´e en fre´quence par le construc-
teur, nous avons fait l’acquisition d’interfe´rogrammes, dans la configuration ou` une lame
se´paratrice en silicium d’e´paisseur 300µm est utilise´e. A` l’aide des caracte´ristiques en
tension du signal mesure´ et de la sensibilite´ moyenne de la diode, nous avons estime´ la
puissance te´rahertz moyenne inte´gre´e sur la bande spectrale du de´tecteur (128,79 nW).
Afin d’estimer la puissance ge´ne´re´e par le Tera-Sed 10, sur l’ensemble de sa bande spec-
trale d’e´mission, nous avons ponde´re´ ce re´sultat par le rapport entre le spectre d’e´mission
et celui de de´tection (re´ponse spectrale de la diode), pour trouver 428 nW. Ce re´sultat
donne une intensite´ te´rahertz 5 fois moins importante que celui estime´ avec la matrice
de micro-bolome`tre ponde´re´ par la fonction de transfert calcule´e de l’interfe´rome`tre.
2.7.4 Sensibilite´ minimale de de´tection
La sensibilite´ minimale de de´tection Smind est de´termine´e par la mesure d’un signal
te´rahertz, de puissance PTHz, e´mis par l’e´metteur Tera-Sed 10 et dont l’acquisition
est faite par la diode WR1.9ZBD, directement connecte´e a` la de´tection synchrone. Les
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valeurs de signal, en volt, correspondent alors a` la tension de´livre´e en sortie de la diode
et mesure´e par la de´tection synchrone.
En faisant varier la tension de polarisation VTS du Tera-Sed 10 de 0 V jusqu’a` son
maximum, nous de´terminons la limite de de´tection de la diode WR1.9ZBD, figure 2.57.
0 , 0 0
3 , 7 0 x 1 0 - 8
7 , 4 0 x 1 0 - 8
1 , 1 1 x 1 0 - 7
- 4 0 - 3 0 - 2 0 - 1 0 0 1 0 2 0 3 0 4 0
0 , 0 0
3 , 7 0 x 1 0 - 8
7 , 4 0 x 1 0 - 8
1 , 1 1 x 1 0 - 7
0 , 0 0
3 , 7 0 x 1 0 - 8
7 , 4 0 x 1 0 - 8
1 , 1 1 x 1 0 - 7
- 4 0 - 3 0 - 2 0 - 1 0 0 1 0 2 0 3 0 4 0
0 , 0 0
5 , 2 0 x 1 0 - 5
1 , 0 4 x 1 0 - 4
1 , 5 6 x 1 0 - 4 V G O = 1 5  V ,  S m o y = 8 5  µ V
V T S = 0 , 5 4  V ,  S m o y = 7 2  n V
V T S = 0 , 4  V ,  S m o y = 2 5  n V
V T S = 0  V ,  S m o y = 2 4  n V
 
 
 
 
 WR
1.9
ZBD
 + d
éte
ctio
n sy
nch
ron
e (V
)
T e m p s  ( p s )
Figure 2.57 – De´tection du signal minimal pouvant eˆtre mesure´ par la diode WR1.9ZBD
en fonction de la polarisation applique´e sur l’e´metteur Tera-Sed 10, pour une puissance
optique de 620 mW en sortie du laser (environ 350 mW sur l’e´metteur).
Pour VTS=0 V, en l’absence de signal, la valeur moyenne du bruit mesure´e S
moy
d vaut
24 nV et est centre´ en SRMSd =8,9 nV, on conside`re que c’est notre ”plancher” de bruit.
Le signal apparaˆıt avec un rapport signal a` bruit unitaire pour VminTS =0,4 V avec
Vmoyd =25 nV et devient clairement visible pour VTS=0,54 V ou` V
moy
d =0,72 nV. Pour
VmaxTS =15 V, le signal moyen est maximal et vaut 85µV conduisant a` un rapport signal
a` bruit RSB=85µV/25 nV=3400. La puissance te´rahertz incidente capte´e par la diode
peut eˆtre calcule´e a` partir de sa re´ponse, figure 1.35, fournie par le constructeur. Pour le
calcul de la puissance te´rahertz, e´quation 2.75, nous choisissons de prendre la sensibilite´
a` mi-hauteur de la re´ponse spectrale de la diode, ∆f, comprise entre 350 GHz et 625 GHz,
soit ≈660 V/W.
PmaxTHz =
V moyd
Sd
=
85µV
660V/W
= 128, 79nW. (2.75)
Cette puissance est celle vue par la diode. Or, la bande passante de la diode ne recouvre
pas totalement le spectre d’e´mission de l’e´metteur Tera-Sed 10. En se re´fe´rant a` l’e´tude
mene´e page 118, il faut alors calculer α (e´quation (2.76)) : le rapport entre la somme
des valeurs de la re´ponse du de´tecteur Rnormd et du spectre d’e´mission Bnorme tous deux
normalise´s en amplitude (figure 2.58).
α =
∑
SWR1.9ZBD∑
STS10
= 0, 295, (2.76)
La puissance totale alors de´livre´e par le Tera-Sed 10 est estime´e a` :
P TSTHz =
PmaxTHZ
α
=
128, 79nW
0, 295
= 436, 6nW. (2.77)
125 CH. 2. Interfe´rome`tre de Michelson pour la caracte´risation spectrale large bande
Figure 2.58 – Spectres normalise´s en amplitude de la ge´ne´ration te´rahertz (Tera-Sed
10) et de la de´tection (diode WR1.9ZBD).
Nous allons maintenant e´tablir la formule de la sensibilite´ minimale pour un de´tecteur
quelconque. Pour cet exemple, nous faisons l’hypothe`se, dans un premier temps, que
ce de´tecteur posse`de une puissance e´quivalente de bruit (NEP) e´quivalente a` celle de
la diode WR1.9ZBD. Le signal incident peut alors eˆtre mesure´ si le de´tecteur posse`de
une sensibilite´ capable de convertir PTSTHz en V
min
d
10, soit une sensibilite´ minimale de
de´tection, Smind :
Smind =
V mind
P TSTHz
=
25nV
436, 6nW
= 0, 057V/W. (2.78)
Cette formule est vraie dans le cas ou` la radiation te´rahertz incidente est totalement
absorbe´e par le de´tecteur : c’est-a`-dire que la bande passante du de´tecteur recouvre
entie`rement la bande spectrale d’e´mission et l’ouverture (la zone sensible de de´tection)
rec¸oit la totalite´ du faisceau.
La conversion de la puissance te´rahertz moyenne en tension, effectue´e par le de´tecteur,
de´pend de sa sensibilite´ mais aussi de sa bande passante. En effet, si la bande passante
du de´tecteur ne couvre pas l’ensemble de la bande spectrale d’e´mission, une partie de
la puissance du signal utile n’est pas transmise au de´tecteur. Il en est de meˆme lorsque
la bande passante du de´tecteur et la bande spectrale d’e´mission ne sont pas aligne´es :
seul le chevauchement entre les deux spectres correspond a` la bande de fre´quence utile,
comme cela a e´te´ le cas avec la matrice de micro-bolome`tres (2.7.3). Dans notre cas,
nous e´mettons un signal dont la bande d’e´mission s’e´tale de 100 GHz jusqu’a` 1 THz et
les de´tecteurs que nous utilisons ont soit :
– des bandes passantes comprises dans la bande spectrale d’e´mission : de´tecteurs a`
bande e´troite, que l’on souhaite caracte´riser (diode Schottky ou nanotransistors) ;
– des bandes passantes plus larges que le spectre d’e´mission : les de´tecteurs large
bande qui nous serviront de re´fe´rence (de pyrome`tres et d’un bolome`tre), ce qui
n’est pas geˆnant.
Cette sensibilite´ minimale que nous venons de calculer doit donc eˆtre revue a` la hausse
selon les diffe´rents cas de figures :
– si l’ouverture ou la surface sensible du de´tecteur est infe´rieure au spot te´rahertz ;
– en cas de mauvais alignement optique ;
– si les bandes spectrales d’e´mission et de de´tection ne se recouvrent que partielle-
ment.
10. Il s’agit de la valeur du signal Vmoyd pour laquelle le rapport signal sur bruit obtenu avec la diode
est unitaire, soit 25 nV.
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Dans ce cas, la formule de la sensibilite´ devient :
Smind =
0, 057
α′.β∅
(V/W ), (2.79)
avec α′ le rapport des spectres entre de´tection et e´mission a` l’image de α et β∅ le rapport
entre la surface sensible du de´tecteur et la surface du spot te´rahertz dans le cas ou` le
de´tecteur ne de´tecterait pas l’ensemble de la radiation incidente.
Prenons le cas d’un de´tecteur dont la re´ponse spectrale est Gaussienne, de largeur
a` mi-hauteur ∆f=100 GHz, centre´e sur fc=300 GHz ; ce qui pourrait correspondre a` un
transistor. Dans ce cas, α′=0,15, conduisant a` une sensibilite´ minimale de de´tection
Smind =0,38 V/W, selon l’e´quation (2.79). Cela est valable seulement si β∅=1 soit, si l’ou-
verture (ou surface sensible) du de´tecteur permet le couplage de la radiation incidente,
sur sa re´ponse spectrale. Dans le cas ou` la surface sensible du de´tecteur Surfdetecteur,
que l’on admet circulaire, Surfdetecteur = piR
2
detecteur, est infe´rieure a` celle du spot tera-
hertz (Surfspot) alors β∅=Surfdetecteur/Surfspot <1. Par exemple, si le rayon de la surface
sensible du de´tecteur et Rdetecteur=20µm, alors :
β∅ =
piR2detecteur
piR2spot
≈ 20e
−62
330
2 e
−62
= 0, 0147 (2.80)
Ce coefficient peut e´galement eˆtre associe´ a` la surface d’une potentielle antenne, assurant
le couplage des radiations incidentes au de´tecteur, ou` la dimension de ces dernie`res
est logiquement plus importante que la surface sensible dudit de´tecteur (donc β∅ plus
grand). Ce parame`tre conduit a` l’expression de la sensibilite´ minimale Smind , exprime´e
par l’ e´quation (2.79). A` noter qu’elle n’est valable qu’a` la condition ou` la surface sensible
du de´tecteur (ou celle d’une potentielle antenne) est e´gale ou infe´rieure a` celle du spot
te´rahertz. Dans le cas de notre exemple, celle-ci vaut :
Smind =
0, 057
0, 15.0, 0147
= 25, 8V/W. (2.81)
Enfin vient le dernier parame`tre a` prendre en compte, inhe´rent a` tout de´tecteur : la
puissance de bruit e´quivalente, de´crite page 44. Elle de´pend de nombreux parame`tres,
comme le type de de´tecteur : sa technologie et le proce´de´ de sa fabrication (sa struc-
ture), si un circuit e´lectronique est inte´gre´ (amplificateur, source de tension, etc), s’il est
place´ dans un boˆıtier blinde´ ou encore s’il posse`de un cornet en entre´e pour filtrer les
fre´quences en dehors de la re´ponse du de´tecteur te´rahertz, etc. Plus cette puissance aug-
mente, plus la sensibilite´ du de´tecteur, pour de´tecter un meˆme signal, doit eˆtre grande.
Puisque les diffe´rentes valeurs de Smind (sur la base de l’e´quation (2.78)), ont e´te´ obte-
nues avec les caracte´ristiques de la diode WR1.9ZBD, il faut maintenant normaliser ce
re´sultat par sa valeur de puissance e´quivalente de bruit (NEPWR1.9ZBD=4,1 pW/
√
Hz),
la formule (2.79) devient :
Smind =
0, 057
NEPWR1.9ZBD
NEPd
α′β∅
(V/W ), (2.82)
ou` NEPd est la puissance e´quivalente de bruit du de´tecteur utilise´. Toujours avec
notre exemple, si l’on prend un NEP de 50 pV/
√
Hz, correspondant a` une puissance
e´quivalente de bruit d’un transistor (voir tableau 3.1 du chapitre 1), l’application
nume´rique de Smind donne :
Smind =
0, 057
4, 1.10−12
50.10−12
0, 15.0, 0147
= 315, 25V/W, (2.83)
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Ce qui veut dire qu’un transistor d’une surface de couplage de rayon R=20µm, de
fre´quence centrale f0=300 GHz et de largeur a` mi-hauteur ∆f=100 GHz, doit au mi-
nimum, avoir une sensibilite´ de 315,25 V/W pour pouvoir de´tecter un signal, avec un
rapport signal a` bruit de 1, avec notre e´metteur Tera-Sed 10.
Dans le cas de notre de´tecteur pyroe´lectrique THz9B-MT (NEP=10 nW/
√
Hz), le rap-
port des puissances e´quivalentes de bruit entre pyrome`tre et la diode vaut 2439, soit
Smind =139 V/W, avec α=1 et β∅=1, au regard de la bande passante du pyrome`tre (cou-
vrant largement le spectre d’e´mission de l’e´metteur Tera-Sed 10) et de sa surface de
de´tection (1 cm de diame`tre, largement supe´rieur au spot te´rahertz de diame`tre 330µm).
Le constructeur annonce une sensibilite´ de 20 kV/W e´talonne´e a` 633 nm. A` l’aide de la
re´ponse spectrale de sa couche absorbante, nous avons de´termine´ sa sensibilite´ a` 7 kV/W,
dans la bande spectrale conside´re´e (voir la fin de la section 1.6.5 du chapitre 1). Pour
retrouver une valeur de sa sensibilite´ a` l’aide de notre de´veloppement, il faut multiplier
Smind =139 V/W par le rapport signal sur bruit d’une mesure re´alise´e dans des condi-
tions e´quivalentes (puissance d’e´mission et re´glage optique). Typiquement, les mesures
re´alise´es avec le THz9b-MT, donnent des rapports signal sur bruit de l’ordre de 36
(Smoyd ≈3,23 mV et Sbruitd ≈90µV) pour une configuration en puissance en dessous de
celle du de´veloppement de´crit ci-dessus : VTS=9 V contre 15 V et Popt=500 mW contre
620 mW. La configuration optique de l’expe´rience est la meˆme, seuls les re´glages peuvent
eˆtre sensiblement diffe´rents. La sensibilite´, le´ge`rement sous-estime´e, du pyrome`tre est
alors de 39.Smind =5421 V/W, de l’ordre de l’estimation que nous avons pu faire avec la
courbe d’absorption fournie par le constructeur.
2.7.5 Re´duction du bruit
Compte tenu de la puissance e´quivalente de bruit que pourraient avoir certains
de´tecteurs et des niveaux de tensions, en sortie de ces derniers, relativement a` la faible
e´nergie te´rahertz incidente, il est indispensable de re´duire au maximum les sources de
bruit, d’isoler le de´tecteur des parasites exte´rieurs.
Le bruit peut s’ave´rer beaucoup plus e´leve´ que le signal utile a` mesurer, mais, sa
puissance est re´partie sur une tre`s large bande spectrale. Il est alors possible, par l’em-
ploi de certaines me´thodes, de venir re´duire le bruit ou d’extraire le signal utile des
perturbations environnantes. Nous avons envisage´ plusieurs solutions, pouvant eˆtre uti-
lise´es conjointement pour une meilleure efficacite´ : la premie`re, consiste a` venir blinder
le de´tecteur de sorte a` e´viter les sources e´lectromagne´tiques e´mises en espace libre. Ce
blindage consiste a` positionner le de´tecteur dans un boˆıtier me´tallique avec une petite
ouverture laissant passer la radiation te´rahertz. Si le de´tecteur ne´cessite une polarisa-
tion externe, celle-ci est re´alise´e avec un circuit alimente´ par une pile, dans le boˆıtier
me´tallique du de´tecteur, dont la masse est relie´e au syste`me de mesure. Pour toutes me-
sures de signaux te´rahertz, nous avons utilise´ un amplificateur a` de´tection synchrone qui,
pour la mesure de signaux faibles, est une me´thode de de´tection incontournable. Enfin,
nous avons mene´ des tests a` l’aide d’amplificateurs diffe´rentiels commerciaux, dans le
but de re´duire le bruit en amont de la de´tection synchrone.
Principe de l’amplificateur a` de´tection synchrone
L’amplificateur a` de´tection synchrone est un outil de´die´ a` la mesure de signaux
alternatifs de faible amplitude noye´s dans du bruit. Ce proce´de´ repose sur une technique
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de de´tection de phases permettant d’extraire un signal utile de fre´quence fr et de phase θr
de´termine´es. Cette fre´quence est choisie dans une bande pour laquelle la densite´ spectrale
de bruit est faible. De cette fac¸on, le bruit de scintillement (en 1/f) et le 50 Hz sont
atte´nue´s ; typiquement fr ≈ 1 kHz (en e´vitant les harmoniques de 50 Hz). Dans le cas des
lasers amplifie´s, c’est la fre´quence de re´pe´tition des impulsions optiques qui est utilise´e.
Autour de cette fre´quence de re´fe´rence, le bruit est rejete´ et n’affecte plus la mesure.
La bande passante de la de´tection, assure´e par la de´tection de phase, peut eˆtre aussi
e´troite que 0,01 Hz, a` 10 KHz, ce qui, avec des dispositifs de filtrage et d’amplification
classiques, n’est pas re´alisable. Des signaux de quelques nanovolts peuvent ainsi eˆtre
extraits d’environnements bruyants, ou` l’amplitude du bruit est supe´rieure au millivolt.
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Figure 2.59 – Sche´ma de principe de la de´tection utilisant un amplificateur a` de´tection
synchrone, en haut. Repre´sentation, dans le domaine spectral, des composantes d’un
signal traite´ par la de´tection synchrone, en bas.
Le signal de re´fe´rence sΦ(t) de la de´tection synchrone est ge´ne´re´ par le verrouillage
de phase 11 d’une fonction carre´ de´livre´e par un ge´ne´rateur de basse fre´quence (GBF)
externe, fonctionnant a` la pulsation ωr. Un hacheur me´canique (chopper), active´ par ce
meˆme signal, permet la modulation de l’information mesure´e S(t), a` ωr. Conside´rons
l’expression de S(t) suivante : S(t) = Vs sin(ωrt + θs). Notons qu’a` la base, le signal de
modulation est carre´, mais e´tant filtre´ par le filtre passe bas de la de´tection synchrone,
seul le premier harmonique est conserve´ (sinuso¨ıde a` ωr). Apre`s de´tection du signal par
le de´tecteur, S(t) est amplifie´ par la de´tection synchrone (amplificateur passe bande
se´lectif) et multiplie´ avec le signal de re´fe´rence interne a` la de´tection synchrone SΦ(t) =
VΦ sin(ωΦt+ θr), figure 2.59. Il en re´sulte :
Vmult(t) = A.VsVΦ sin(ωrt+ θs) sin(ωΦt+ θr)
=
A.VsVΦ
2
(cos[(ωr − ωΦ)t+ θs − θr]︸ ︷︷ ︸
terme en ωr−ωΦ
− cos[(ωr + ωΦ)t+ θs + θr]︸ ︷︷ ︸
terme en ωr+ωΦ
) (2.84)
Ce signal est ensuite inte´gre´ avec un filtre passe bas, de fre´quence de coupure fc dont la
dure´e d’inte´gration τ est supe´rieure a` la pe´riode du signal modulant ou du signal module´.
En sortie de de´tection synchrone, le signal Vout est continu. Si ωr 6= ωΦ, Vout=0 V et si
11. Le verrouillage de phase est assure´ par une boucle a` verrouillage de phase.
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ωr = ωΦ, alors Vout est proportionnel a` l’amplitude du signal utile mesure´ :
Vout =
VsVφ
2
cos(θs − θr) (2.85)
La phase θr doit eˆtre accorde´e a` celle du signal θs de sorte a` ce que ∆θ = θs−θr soit e´gale
a` 0 pour obtenir la valeur optimale de Vmult : V
max
mult = (VsVφ)/2 en sortie du multiplieur.
Pre´amplification pour la de´tection diffe´rentielle
Durant la collaboration avec l’Institut Riken, nous avons obtenu un signal avec un
nanotransistor d’une sensibilite´ mesure´e a` quelques V/W (pre´sente´ chapitre 3, page 157).
Ce signal a e´te´ mesure´ par la combinaison d’un pre´amplificateur de tension bas bruit
SR560 12, d’une puissance e´quivalente de bruit de 4 nV/
√
Hz connecte´ a` une de´tection
synchrone SR830 DSP 13. Son usage a e´te´ limite´ en un e´tage d’amplification, situe´ entre
la sortie du de´tecteur et l’entre´e de la de´tection synchrone.
Avec ce type de pre´amplificateur, ou directement sur la de´tection synchrone, il
est possible d’utiliser deux entre´es, se soustrayant, de sorte a` re´aliser une de´tection
diffe´rentielle. Cette me´thode de de´tection permet dans certaines configurations de re´duire
le bruit. Deux cas sont envisage´s. Le premier ne´cessite d’avoir a` disposition deux
de´tecteurs identiques, connecte´s et alimente´s identiquement, un seul des deux de´tecteurs
e´tant illumine´ par le signal te´rahertz (figure 2.60).
Préamplificateur
s(t)
Détection synchrone
frChopper
GBF
vout(t)
V
D1
D2
Figure 2.60 – Sche´ma de l’amplification diffe´rentielle dans le cas ou` deux de´tecteurs
identiques peuvent eˆtre utilise´s.
Les signaux issus des deux de´tecteurs sont :
V1 = Vbruitexterne + Vbruitinterne
V2 = Vbruitexterne + Vbruitinterne +G.VTHz
(2.86)
En sortie de l’amplificateur diffe´rentiel nous avons alors :
V s = Ad(V 2− V 1) +Ac(V2 + V1
2
) = Ad.G.VTHz +Ac(
V2 + V1
2
), (2.87)
ou` Ad est le gain de mode diffe´rentiel et Ac le gain du mode commun. Pour les amplifica-
teurs diffe´rentiels que nous avons utilise´s, nous avons typiquement Ad/Ac=90 dB. Graˆce a`
12. Pre´-amplificateur bas bruit Stanford Resarch SR560, www.thinksrs.com. Re´gle´ pour amplifier le
signal 5 fois et le filtrer sur une bande e´troite autour de la fre´quence de re´pe´tition du laser avec une
atte´nuation de 6 dB/dec.
13. Amplificateur a` de´tection synchrone Stanford Research SR830 DSP, www.thinksrs.com.
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cette me´thode, nous avons pu re´duire d’un facteur 700 le bruit issu de de´tecteurs a` nano-
transistors commerciaux (Fujitsu). Malheureusement cette me´thode requiert l’utilisation
de deux de´tecteurs e´quivalents et n’a pas pu eˆtre mise en œuvre syste´matiquement.
La seconde me´thode que l’on utilise lorsque l’on n’a qu’un seul de´tecteur permet de
s’affranchir du bruit externe capte´ par les caˆbles de sortie du de´tecteur. Elle consiste
a` brancher en entre´e d’amplificateur diffe´rentiel deux caˆbles coaxiaux : un mesurant
la diffe´rence de potentiel entre la masse du boˆıtier et sa sortie, l’autre (caˆble ”mort”)
mesurant la diffe´rence de potentiel entre la masse du de´tecteur et la masse du boˆıtier
(2.61).
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Figure 2.61 – Sche´ma de l’amplification diffe´rentielle dans le cas ou` un unique de´tecteur
est utilise´.
Dans ce cas les signaux sont :
V1 = Vbruitexterne + Vbruitinterne +G.VTHz
V2 = Vbruitexterne
(2.88)
La sortie Vs donne alors :
V s = Ad(Vbruitinterne +G.VTHz) +Ac(
V1 + V1
2
). (2.89)
Le bruit externe, notamment celui capte´ par la tresse des caˆbles coaxiaux est re´duit.
2.8 Conclusion
Ce chapitre a eu pour objectif la pre´sentation du banc expe´rimental te´rahertz com-
pose´ d’un interfe´rome`tre de Michelson.
La premie`re partie, de´die´e a` l’e´tude et la mode´lisation de l’interfe´rome`tre, nous a per-
mis de comprendre son fonctionnement et d’interpre´ter les diffe´rentes interactions onde-
matie`re inhe´rentes aux e´le´ments le composant. A` l’aide de mesures comple´mentaires nous
avons observe´ les limites du dispositif interfe´rome´trique en terme de re´solution spectrale.
Elles sont principalement lie´es a` des re´sonances de Fabry-Perot ge´ne´re´es dans la lame
se´paratrice et dans le substrat de l’e´metteur (Tera-Sed 10). Une e´tude expe´rimentale
parame´trique, portant sur ces deux e´le´ments, nous a permis de de´finir des configurations
de l’expe´rience nous permettant de limiter ces phe´nome`nes de re´sonances, sans compro-
mettre les niveaux de puissance de sortie.
Dans le cas ou` le laser utilise´ est non amplifie´ (Femtosource), l’antenne Tera-Sed 10 est
le choix que nous avons retenu. Elle permet de ge´ne´rer de forte intensite´ te´rahertz (30
fois plus que l’antenne Tera-Vil), meˆme si elle introduit des re´sonances de Fabry-Perot
dans les signaux mesure´s. Ces re´sonances sont observe´es sous la forme de rebonds tem-
porels situe´s a` ±15,4 ps de chaque coˆte´ du maximum d’interfe´rence de l’interfe´rograme.
Un feneˆtrage temporel de 30 ps, permet alors d’obtenir un signal sans re´sonance, d’une
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re´solution spectrale de 33 GHz. Dans le cas ou` un laser amplifie´ est utilise´, les cristaux
non line´aires (ZnTe) sont pre´fe´re´s car ils permettent d’atteindre des niveaux d’intensite´
comparables a` ceux de´livre´s par l’antenne Tera-Sed 10, sans l’ajout de re´sonances. La
re´solution spectrale ne de´pend alors que de la distance maximale de parcours de la ligne
de translation entraˆınant le miroir mobile : la dure´e des interfe´rogrammes mesure´s.
Pour ces deux configurations, les lames se´paratrices en silicium ont e´te´ retenues. Les
re´sonances qu’elles induisent peuvent eˆtre e´vite´es en choisissant une e´paisseur de lame
permettant d’e´loigner suffisamment les rebonds du pic central d’interfe´rence. Ainsi, avec
une lame de 1 mm d’e´paisseur, il est possible de faire l’acquisition d’un interfe´rogramme
sur plus de 80 ps, soit un signal sans rebond d’une re´solution spectralement de 12,5 GHz.
Expe´rimentalement, nous avons releve´ des signaux d’amplitudes 200 fois plus e´leve´s avec
l’utilisation de lames se´paratrices en silicium qu’avec des films plastiques (comme le my-
lar). De plus, dans le domaine spectral conside´re´, le silicium posse`de un faible coefficient
d’absorption, qui est ne´gligeable pour des e´paisseurs de lame infe´rieures a` 5 mm. Le trans-
fert de l’intensite´ te´rahertz est alors correct sans toutefois e´galer d’autres configurations
d’interfe´rome`tres, de type Martin Puplett et Lamellar Interferometer, qui permettent le
transfert the´orique de toute l’intensite´ incidente.
Nous avons ensuite donne´ les diffe´rentes caracte´ristiques de l’expe´rience. La re´solution
spectrale maximale pouvant eˆtre atteinte est limite´e a` 6,67 GHz (interfe´rogramme de
200 ps) par le de´placement me´canique de la ligne de translation. La puissance te´rahertz
en sortie de l’e´metteur Tera-Sed a e´te´ estime´e a` ≈5-10µW avec une matrice de micro-
bolome`tres e´talonne´e provenant du CEA-LETI. Avec l’utilisation de l’interfe´rome`tre de
Michelson, la puissance de sortie est de quelques micro Watts.
La matrice de de´tecteur nous a permis d’estimer la dimension du spot te´rahertz en sortie
d’interfe´rome`tre a` environ 340µm.
Avec ces caracte´ristiques, la sensibilite´ minimale d’un de´tecteur, permettant l’acquisi-
tion d’un interfe´rogramme avec un rapport signal sur bruit de 1, a pu eˆtre de´termine´e.
La valeur de sensibilite´ trouve´e est de 0,1 V/W dans le cas d’un de´tecteur large bande
couvrant l’ensemble de la bande spectrale d’e´mission et dont l’ouverture permet de cap-
ter l’inte´gralite´ du faisceau te´rahertz (>340µm).
Enfin, nous avons pre´sente´ la chaˆıne d’acquisition nous permettant de re´duire le bruit
pre´sent dans l’environnement expe´rimental, se composant de me´thodes de mesures
diffe´rentielles, de pre´amplificateurs bas bruit et d’une de´tection synchrone.
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Chapitre 3
Caracte´risation large bande de
de´tecteurs, faisceaux et mate´riaux
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3.1 Introduction
Ce chapitre traite des re´sultats expe´rimentaux obtenus a` l’aide de l’expe´rience in-
terfe´rome´trique de´crite au chapitre pre´ce´dent. Les premiers concernent la caracte´risation
des de´tecteurs e´lectroniques, tels que les diodes Schottky et un transistor HEMT. Nous
pre´senterons e´galement diverses e´tudes pouvant eˆtre re´alise´es avec le banc expe´rimental,
appuye´es par des mesures et mode`les : de la caracte´risation de sources monochroma-
tiques, de faisceaux, de mate´riaux (spectroscopie) jusqu’a` l’imagerie spatiale re´solue en
temps (vide´o) et en fre´quence, dans le domaine te´rahertz.
3.2 Me´thode de caracte´risation des de´tecteurs de puis-
sance
Nous allons de´crire le processus de caracte´risation permettant l’extraction de la
re´ponse spectrale des de´tecteurs de puissance sur une bande spectrale de 100 GHz jus-
qu’a` 1 THz. La me´thode que nous utilisons est inspire´e des techniques de spectroscopie,
ou` deux mesures sont effectue´es : la premie`re, sans l’e´chantillon (signal re´fe´rent) et la
seconde avec l’e´chantillon (signal e´chantillon). La comparaison des deux spectres issus
de la transforme´e de Fourier inverse des acquisitions temporelles permet de retrouver
les informations (indice, absorption, ...) du mate´riau caracte´rise´. Pour la caracte´risation
des de´tecteurs de puissance, nous effectuons e´galement deux mesures : la premie`re avec
un de´tecteur re´fe´rent (”la re´fe´rence”), qui est large bande et l’autre avec le de´tecteur a`
caracte´riser (”l’e´chantillon”). Le rapport des spectres de l’e´chantillon sur la re´fe´rence,
permet de retrouver l’allure spectrale du de´tecteur a` caracte´riser. Sa sensibilite´ est en-
suite de´duite graˆce a` celle du de´tecteur re´fe´rent, dont nous connaissons la re´ponse spec-
trale e´talonne´e. Cette ope´ration permet de s’affranchir de la fonction de transfert de
l’expe´rience (de l’interfe´rome`tre) ainsi que du spectre d’e´mission, qui sont contenus dans
les signaux mesure´s par les deux de´tecteurs. The´oriquement, le signal obtenu au travers
de ce rapport ne contient alors plus que les re´ponses spectrales des deux de´tecteurs :
Soit Iinterf (f, τ), e´quation (2.4), l’intensite´ de l’interfe´rogramme de sortie de l’in-
terfe´rome`tre. Le signal de sortie d’un de´tecteur correspond a` Sd(f,τ)=Iinterf (f, τ).Rd(f),
avec Rd(f) sa re´ponse fre´quentielle en V/W. La nouvelle re´ponse du de´tecteur a` ca-
racte´riser (rapport de deux de´tecteurs multiplie´s par la sensibilite´ du de´tecteur re´fe´rent
Rd2), correspond alors a` :
Rd1(f) = Sd1(f, τ)
Sd2(f, τ)
Rd2 = Iinterf (f, τ).Rd1(f)
Iinterf (f, τ).Rd2(f)Rd2 (3.1)
Ide´alement, la mesure de re´fe´rence doit eˆtre effectue´e avec un de´tecteur dont la
re´ponse spectrale est large bande et recouvre le spectre d’e´mission. En effet, pour per-
mettre une caracte´risation pre´cise, il est pre´fe´rable lors de la mesure de re´fe´rence de
re´colter le maximum d’informations sur la convolution entre l’e´mission te´rahertz et la
fonction de transfert de l’expe´rience. L’allure de la re´ponse spectrale du de´tecteur re´fe´rent
importe peu en the´orie, ne´anmoins, il est souhaitable qu’elle soit la plus homoge`ne pos-
sible, sur la bande spectrale de caracte´risation, pour simplifier la reconstitution de la
re´ponse spectrale du de´tecteur a` caracte´riser.
Pour illustrer nos propos, nous reprenons le mode`le avec lequel nous avions simule´
la ge´ne´ration te´rahertz (Tera-Sed 10) ainsi que la diode WR1.9ZBD, section 2.3.2. Pour
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cet exemple, nous allons utiliser la diode comme de´tecteur a` caracte´riser. Conside´rons
maintenant deux de´tecteurs re´fe´rents large bande : le premier, Dref , qui posse`de une
bande passante de 2 THz centre´e en 1 THz avec une sensibilite´ maximale de 500 V/W,
alors que le second, Dref ′ , pre´sente les meˆmes caracte´ristiques a` la diffe´rence que sa
re´ponse comporte des fluctuations pe´riodiques d’amplitudes creˆte ±100 V/W autour de
450 V/W. Leurs re´ponses recouvrent la totalite´ de la bande d’e´mission du Tera-Sed 10,
illustre´es figure 3.1.
Figure 3.1 – Repre´sentation des re´ponses spectrales intrinse`ques aux de´tecteurs simule´s
et de la diode WR1.9ZBD.
Nous rappelons que, d’un point de vue expe´rimental, l’acquisition d’un signal se
fait sous la forme d’un interfe´rogramme, par une mesure re´solue en temps e´quivalent
(e´chantillonnage temporel) dont l’information spectrale est obtenue par une transforme´e
de Fourier nume´rique. Cette re´ponse spectrale correspond a` la convolution, dans le do-
maine fre´quentiel, de la re´ponse du de´tecteur avec le spectre de la source te´rahertz et de
la fonction de transfert de l’expe´rience (voir section 2.7.3), illustre´e figure 3.2.
Figure 3.2 – Repre´sentation des allures spectrales des de´tecteurs qui sont le produit de
convolution entre le spectre d’e´mission (e´metteur Tera-Sed 10), de l’expe´rience (avec ici
une lame se´paratrice en silicium d’e´paisseur 1 mm) et de leur re´ponse spectrale mode´lise´e.
Dans le cas de cette simulation, les re´ponses spectrales des de´tecteurs ont e´te´ convolue´es
avec le spectre d’e´mission te´rahertz du Tera-Sed 10 (mode´lise´ au chapitre 2) et par la
fonction de transfert de Fabry-Perot d’une lame se´paratrice en silicium d’e´paisseur 1 mm.
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La contribution de deux re´sonances de Fabry-Perot se retrouve alors dans les spectres
simule´s.
La transforme´e de Fourier inverse de ces spectres nous permet d’obtenir les in-
terfe´rogrammes, correspondant aux spectres pre´sente´s, images des signaux temporels
mesure´s expe´rimentalement (figure 3.3).
Figure 3.3 – Interfe´rogrammes obtenus par transforme´e de Fourier des spectres
mode´lise´s, pour les de´tecteurs Dref, D’ref et la diode Schottky WR1.9ZBD.
Les amplitudes de ces interfe´rogrammes sont de l’ordre du mV pour une puissance
moyenne PmoyTHz ge´ne´re´e par l’e´metteur Tera-Sed 10 de l’ordre de 5µW.
Finalement, la figure 3.4 illustre la reconstitution de la sensibilite´ du de´tecteur a` ca-
racte´riser. Le rapport des spectres WRZ1.9ZBD/Dref et WRZ1.9ZBD/D’ref , nous per-
met d’obtenir la re´ponse spectrale de WR1.9ZBD. Son amplitude maximale correspond
a` la diffe´rence de sensibilite´ entre la diode et le de´tecteur large bande. En multipliant
ce rapport par la sensibilite´ du de´tecteur large bande nous retrouvons la sensibilite´ de
la diode WR1.9ZBD, repre´sente´e en bleu a` gauche. Il en est de meˆme pour Dref ′ , en
vert a` gauche. Les re´ponses du de´tecteur a` caracte´riser obtenues avec les deux de´tecteurs
re´fe´rents, de re´ponses spectrales diffe´rentes, sont identiques et correspondent a` l’allure
de la diode repre´sente´e en point rouge a` gauche, figure 3.4.
Dans le cas ou` la re´ponse du de´tecteur est constante sur la bande spectrale de ca-
racte´risation, alors, il suffit de multiplier le rapport des spectres par la sensibilite´ de
celui-ci. Si l’on ne dispose pas de l’e´talonnage en fre´quence du de´tecteur re´fe´rent, il est
possible alors de minimiser l’impact des fonctions de transfert du banc et de ce dernier :
cela consiste a` diviser l’allure du spectre du de´tecteur re´fe´rent (la transforme´e de Fourier
de l’interfe´rogramme mesure´) avec l’allure du spectre d’e´mission tous deux normalise´s
avec leur maximum et de renormaliser le spectre obtenu avec son ancienne amplitude.
Le re´sultat obtenu sera alors proche de l’allure de la re´ponse du de´tecteur et il suffira
alors de la normaliser avec la sensibilite´ donne´e par le constructeur. Plusieurs de´tecteurs
re´fe´rents peuvent e´galement eˆtre utilise´s afin d’obtenir plusieurs re´ponses du de´tecteur
a` caracte´riser et ainsi affiner le re´sultat de la caracte´risation.
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Figure 3.4 – Principe de la reconstitution de la re´ponse d’un de´tecteur a` partir d’un
de´tecteur re´fe´rent. A` gauche, le rapport entre WR1.9ZBD et le de´tecteur re´fe´rent :
WR1.9ZBD/Dref et WR1.9ZBD/Dref ′ , que nous multiplions par la re´ponse (en V/W)
du de´tecteur re´fe´rent, repre´sente´e au milieu. A` droite, le re´sultat de la caracte´risation
avec, en points rouges, la re´ponse de la diode WR1.9ZBD donne´e par le constructeur.
3.3 Pre´sentation des de´tecteurs et acquisitions temporelles
Nous allons maintenant passer au cœur de ce travail de the`se en pre´sentant les
diffe´rents re´sultats de caracte´risation de de´tecteurs de puissance que nous avons obtenus.
Dans un premier temps, nous rappelons les diffe´rentes caracte´ristiques des de´tecteurs
ayant e´te´ utilise´s en tant que de´tecteurs re´fe´rents ou de´tecteurs a` caracte´riser. Ainsi,
nous retrouvons les deux classes de de´tecteurs que nous avions e´tudie´s lors du premier
chapitre : les de´tecteurs thermiques et les de´tecteurs e´lectroniques. Un code couleur a
e´te´ mis en place, les pyrome`tres sont repre´sente´s en bleu, le bolome`tre en vert, les diodes
Schottky en rouge et pour finir le transistor en noir. Le tableau 3.1 re´sume les diffe´rentes
caracte´ristiques des de´tecteurs pre´sente´s.
Ces derniers ont e´te´ utilise´s sur des expe´riences interfe´rome´triques (interfe´rome`tre de
Michelson) d’arrangement optique et de me´thodes de ge´ne´ration te´rahertz diffe´rentes.
Deux types de syste`mes laser ont e´te´ utilise´s : oscillateur simple ou laser amplifie´. Les
diffe´rentes acquisitions temporelles (interfe´rogrammes) pour chacun des de´tecteurs, ob-
tenus par e´chantillonnage temporel, sont trace´es figure 3.5.
Selon le type de de´tecteur, la modulation du signal, ne´cessaire a` la de´tection synchrone,
doit eˆtre adapte´e : avec les diodes Schotky, nous avons utilise´ des fre´quences de modula-
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Type Nom ∆ω (THz) Smax (V/W)
Pyrome`tre THz9B-MT Large bande ≈20000
Bolome`tre HDL Dewar Large bande ≈8000
Diode Schottky WR1.9ZBD 0,45-0,65 1600 a` 515 GHz
Pyrome`tre SPIA65THz Large bande ≈21700 a` 1 THz
Pyrome`tre DLATGS Large bande -
Diode Schottky WR1.5ZBD 0,46-0,74 3300 a` 500 GHz
Diode Schottky WR2.8ZBD 0,26-0,4 2150 a` 320 GHz
Transistor HEMT Giuseppe TA04 0,25-0,35 2-5 vers 300 GHz
Table 3.1 – Re´capitulatif des de´tecteurs utilise´s, dont 4 sont larges bandes (pyrome`tres
et bolome`tre) servant de re´fe´rence pour nos mesures et 4 composants e´lectroniques a`
bande e´troite, a` caracte´riser.
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Figure 3.5 – Acquisitions des interfe´rogrammes issus d’expe´riences interfe´rome´triques.
Les trois premiers ont e´te´ mesure´s au laboratoire tandis que les suivants ont e´te´ obtenus
a` l’Institut Riken au Japon.
tion de l’ordre du kilohertz, re´alise´es par un chopper ou par un signal de synchronisation
avec la fre´quence de re´pe´tition des lasers amplifie´s ; pour les pyrome`tres et le bolome`tre,
l’utilisation d’un chopper fonctionnant aux alentours de 30 Hz e´tait ne´cessaire. Ainsi,
les temps d’acquisitions des interfe´rogrammes varient d’une minute (diodes Schottky)
a` 25 minutes pour un pyrome`tre. Par la suite, nous rappellerons les caracte´ristiques de
l’expe´rience utilise´e pour chacun des re´sultats pre´sente´s.
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3.4 Caracte´risation des diodes Schottky
Nous allons proce´der a` la caracte´risation des 3 diodes Schottky que nous avons eu
l’occasion d’essayer. La premie`re a e´te´ caracte´rise´e avec le banc du laboratoire (laser
Femtolaser et e´metteur Tera-Sed 10) alors que les deux autres ont e´te´ caracte´rise´es
avec le banc monte´ a` Riken (laser Spitfire et cristal de ZnTe). Chaque diode Schottky
utilise´e durant cette the`se a e´te´ fournie avec sa re´ponse en fre´quence, e´talonne´e par le
constructeur. Cela nous permettra, dans cette section, de pouvoir e´valuer la pertinence
des re´sultats issus de nos caracte´risations.
3.4.1 Caracte´risation de la diode WR1.9ZBD
La caracte´risation de la re´ponse spectrale de la diode WR1.9ZBD a e´te´ re´alise´e a`
l’aide de deux de´tecteurs re´fe´rents : le pyrome`tre Gentec THz9B-MT et le bolome`tre
Infrared HDL Dewar refroidi a` 4 K. Ces mesures ont e´te´ re´alise´es sur l’expe´rience in-
terfe´rome´trique utilisant le Femtolaser et l’e´metteur Tera-Sed 10, polarise´ sous une ten-
sion de 15 V, et utilisant une lame se´paratrice en silicium d’e´paisseur 300µm. Nous
rappelons que pour cette e´paisseur de lame se´paratrice, le temps d’aller-retour dans
la lame se´paratrice est de 6,68 ps (e´quations (2.33), chapitre 2). De plus, sur les in-
terfe´rogrammes, seuls les rebonds a` partir du deuxie`me apparaissent, soit ici a` environ
13 ps.
Le bolome`tre posse´dant un circuit d’amplification interne de gain 10000, il nous a
fallu diminuer la puissance du faisceau optique afin d’e´viter toute saturation au niveau
de la de´tection synchrone, en sortie de l’e´tage d’amplification du bolome`tre. De meˆme,
pour tenir compte de cette amplification, l’interfe´rogramme de la diode a e´te´ mesure´
dans les meˆmes conditions puis multiplie´ par 1000. Les mesures avec le bolome`tre et
le pyrome`tre (de´tecteurs re´fe´rents) n’ont pas e´te´ re´alise´es le meˆme jour, compte tenu
du refroidissement du bolome`tre qui ne´cessite un certain temps pour sa mise en œuvre.
L’alignement optique de l’expe´rience ainsi que la puissance optique en sortie du laser
ne sont donc pas strictement identiques pour les deux caracte´risations et nous obtenons
ainsi deux spectres le´ge`rement diffe´rents pour la diode Schottky.
Les allures spectrales obtenues apre`s transforme´es de Fourier nume´riques des in-
terfe´rogrammes mesure´s sont repre´sente´es figure 3.6.
Pour une meilleurs visibilite´, les spectres mis en avant dans ces releve´s sont ceux trace´s
a` partir des interfe´rogrammes feneˆtre´s : ceux ou` l’on a lisse´ les oscillations dues aux re-
bonds dans la lame se´paratrice et dans l’e´metteur, soit ici des interfe´rogrammes feneˆtre´s
d’une dure´e d’environ 20 ps (re´solution spectrale de 50 GHz).
Nous ne disposons pas de l’e´talonnage en fre´quence des deux de´tecteurs re´fe´rents
mais seulement d’une valeur de leur sensibilite´. Concernant le pyrome`tre THz9B-MT,
son e´talonnage donnant la sensibilite´ de 20 kV/W est re´alise´ a` 633 nm, nous en avions
de´duit d’apre`s sa courbe d’absorption (figure 1.41, chapitre 1) que sa sensibilite´ dans
le re´gime te´rahertz que nous conside´rons est d’environ 7 a` 8 kV/W. Pour le bolome`tre
Infrared, sa sensibilite´ (8 kV/W) a e´te´ de´duite de valeurs trouve´es dans la litte´rature.
L’exactitude de ces valeurs de sensibilite´ ne peut alors eˆtre confirme´e, tant pour le py-
rome`tre que pour le bolome`tre. La correction des allures spectrales obtenues, issue du
rapport des spectres, vue pre´ce´demment section 3.2, n’est pas re´alisable : nous n’avons
pas l’allure de la re´ponse spectrale des de´tecteurs re´fe´rents mais seulement une informa-
tion sur leur sensibilite´. La re´ponse spectrale de la diode est alors obtenue en multipliant
le rapport des spectres par les valeurs de sensibilite´s de chacun des de´tecteurs re´fe´rents,
3.4. Caracte´risation des diodes Schottky 140
- 3 0 - 2 0 - 1 0 0 1 0 2 0 3 0
3 , 0 x 1 0 - 3
4 , 0 x 1 0 - 3
5 , 0 x 1 0 - 3
6 , 0 x 1 0 - 3
THz
9B-
MT
 (V)
T e m p s  ( p s )
- 3 0 - 2 0 - 1 0 0 1 0 2 0 3 00 , 0
4 , 0 x 1 0 - 5
8 , 0 x 1 0 - 5
1 , 2 x 1 0 - 4
WR
1.9
ZBD
 (V)
T e m p s  ( p s ) - 3 0 - 2 0 - 1 0 0 1 0 2 0 3 0
4 , 0 x 1 0 - 2
8 , 0 x 1 0 - 2
1 , 2 x 1 0 - 1
1 , 6 x 1 0 - 1
2 , 0 x 1 0 - 1
WR
1.9
ZBD
 (u.
a.)
T e m p s  ( p s )
- 3 0 - 2 0 - 1 0 0 1 0 2 0 3 0
1 , 6 x 1 0 - 1
2 , 0 x 1 0 - 1
2 , 4 x 1 0 - 1
2 , 8 x 1 0 - 1
3 , 2 x 1 0 - 1
3 , 6 x 1 0 - 1
Infr
are
d (u
.a.)
T e m p s  ( p s )
0 , 2 0 , 4 0 , 6 0 , 8 1 , 0 1 , 2 1 , 4 1 , 6 1 , 8 2 , 00 , 0 0
0 , 0 2
0 , 0 4
0 , 0 6
F r é q u e n c e  ( T H z )
THz
9B-
MT
 (u.
a.)
0 , 0 0 0
0 , 0 0 2
0 , 0 0 4
0 , 0 0 6
WR
1.9
ZBD
 (u.
a.)
0 , 2 0 , 4 0 , 6 0 , 8 1 , 0 1 , 2 1 , 4 1 , 6 1 , 8 2 , 00
1
2
3
4
F r é q u e n c e  ( T H z )
Infr
are
d (u
.a.)
0
2
4
6
8
WR
1.9
ZBD
 (u.
a.)
Figure 3.6 – Repre´sentation des allures temporelles (en haut) et spectrales (en bas).
Ces dernie`res sont obtenues par le calcul des transforme´es de Fourier des acquisitions
temporelles, feneˆtre´es a` 8 ps (pour le pyrome`tre) et 20 ps (pour le bolome`tre) autour
du pic d’interfe´rence. A` gauche, les acquisitions re´alise´es avec le pyrome`tre THz9B-MT
comme de´tecteur re´fe´rent et a` droite, les acquisitions re´alise´es avec le bolome`tre Infrared
comme de´tecteur re´fe´rent.
illustre´ figure 3.7. Pour le pyrome`tre THz9B-MT (bleu), nous choisissons dans un pre-
mier temps de conserver sa valeur de sensibilite´ brute, donne´e par le constructeur, soit
par 20 kV/W et conservons la valeur de 8 kV/W pour le bolome`tre Infrared (vert). Cette
approximation signifie que nous admettons que la re´ponse du de´tecteur re´fe´rent est ho-
moge`ne (la plus constante possible) sur l’ensemble de la bande passante de la diode,
sur environ 400 GHz. Ce qui signifie que les potentielles fluctuations de sensibilite´ des
de´tecteurs re´fe´rents vont moduler le re´sultat de la re´ponse spectrale de la diode. Le
re´sultat de cette caracte´risation est repre´sente´ ci-dessous, figure 3.7.
Ce re´sultat nous permet de valider notre me´thode de caracte´risation. En effet, les deux
allures du spectre de la diode obtenues suivent toutes deux la meˆme e´volution. De plus,
elles sont en bon accord avec les quelques points de l’e´talonnage re´alise´s par le construc-
teur Virginia Diodes, repre´sente´s en rouge. Une le´ge`re diffe´rence sur l’allure de la re´ponse
de la diode est observe´e vers 550 GHz, ce qui peut correspondre a` une fluctuation de
sensibilite´ de l’un ou l’autre des de´tecteurs, compte tenu de l’approximation re´alise´e
(sensibilite´ constante).
En ce qui concerne les amplitudes obtenues, lorsque nous multiplions le rapport des
spectres par les sensibilite´s respectives des de´tecteurs re´fe´rents, les re´ponses spectrales
de la diode ne convergent pas en sensibilite´ (figure 3.8).
Pour le re´sultat obtenu avec le pyrome`tre, il a fallu ponde´rer l’amplitude de la re´ponse de
la diode par un facteur 0.55 (1/1,8) pour que celle-ci soit proche de la valeur donne´e par
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Figure 3.7 – Sensibilite´ estime´e de la diode Schottky WR1.9ZBD avec les de´tecteurs
re´fe´rents : le pyrome`tre THz9B-MT et le bolome`tre Infrared.
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Figure 3.8 – Re´sultat des re´ponses spectrales de la diode WR1.8ZBD obtenu par l’uti-
lisation du pyrome`tre THz9B-MT (bleu) et du bolome`tre Infrared (vert) sans facteur
de ponde´ration. Ils sont compare´s a` la re´ponse spectrale de la diode e´talonne´e par le
constructeur (rouge).
le constructeur. Si nous avions pris la sensibilite´ de 8 kV/W que nous avions de´duite de
la courbe d’absorption, et non les 20 kV/W donne´s pour λ=633 nm, le re´sultat devrait
alors eˆtre ponde´re´ par un facteur 1,38. Concernant le bolome`tre, la re´ponse obtenue a
duˆ eˆtre ponde´re´e par 2,4. Autrement dit, si nous avions conside´re´ les sensibilite´s des
de´tecteurs re´fe´rents comme vraies, alors la re´ponse spectrale maximale de la diode serait
de 2530 V/W a` 459 GHz, pour le pyrome`tre (a` 20 kV/W), ou 560 V/W a` 464 GHz, pour
le bolome`tre (a` 8 k/W). Or, le constructeur indique environ 1400 V/W vers 460 GHz
et 1600 V/W maximum a` 515 GHz pour notre diode qui a e´te´ e´talonne´e, valeurs pour
lesquelles nous avons confiance.
La divergence de ces re´sultats montre que les sensibilite´s indique´es par les construc-
teurs, dans cette espace de fre´quence, sont incorrectes : e´tant des de´tecteurs large bande,
issus du domaine de l’infrarouge, les sensibilite´s indique´es sont souvent donne´es pour
λ=633 nm, il peut donc y avoir de tre`s fortes variations selon que l’on se trouve aux
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basses ou hautes fre´quences de la bande de de´tection 1. Cela dit, nous pouvons inverser
les roˆles et prendre comme de´tecteur re´fe´rent la diode Schottky WR1.9ZBD afin d’e´valuer
les sensibilite´s des de´tecteurs THz9B-MT et Infrared, sur la bande de fre´quence ≈400-
600 GHz. Nous trouvons alors une sensibilite´ de 20000/1.8=11,1 kV/W pour le pyrome`tre
et 8000x2,4=19,2 kV/W pour le bolome`tre. Cette me´thode de caracte´risation, peut per-
mettre de comparer des de´tecteurs de manie`re expe´rimentale en terme de sensibilite´s et
de bandes passantes.
L’allure de la diode a e´galement e´tait obtenue a` l’aide d’une source continue accor-
dable en fre´quence qui est de´rive´e d’un syste`me de spectroscopie te´rahertz (EMCORE).
Cette source nous a permis le balayage de la re´ponse spectrale de la diode. Le re´sultat
obtenu, pre´sente´ annexe A.1, est en bonne ade´quation avec ceux mesure´s avec notre banc
impulsionnel.
3.4.2 Caracte´risation des diodes WR1.5ZBD et WR2.8ZBD
Les mesures qui suivent ont e´te´ re´alise´es avec l’expe´rience interfe´rome´trique de l’Ins-
titut Riken 2, mettant en œuvre le laser amplifie´ Spitfire, couple´ a` des cristaux de
ZnTe <110> d’e´paisseur 1 et 2 mm pour l’e´mission et comme de´tecteurs de re´fe´rences,
les pyrome`tres DLATGS et SPIA65THz. L’interfe´rome`tre lui est compose´ d’une lame
se´paratrice en silicium d’e´paisseur 255µm ou 2 mm.
Environnement expe´rimental et mesures
Durant les mesures effectue´es avec les diodes Schottky, nous avons releve´ la pre´sence
d’un bruit sinuso¨ıdale basse fre´quence (les de´tecteurs pyroe´lectriques n’y sont pas sen-
sibles 3) dont l’origine n’a pas pu eˆtre de´termine´e. Il suffit de brancher la diode, recevant
le faisceau te´rahertz, sur la de´tection synchrone pour voir une fluctuation tre`s lente de
la tensions mesure´e. Lors des acquisitions temporelles, d’une dure´e de l’ordre d’une mi-
nute, les interfe´rogrammes mesure´s sont de´forme´s par son allure sinuso¨ıdale. Nous avons
change´ la vitesse de parcours de la ligne de translation pour observer l’influence de ce
bruit sur les interfe´rogrammes mesure´s avec la diode WR2.8ZBD, figure 3.9. La diode
WR1.5ZBD, elle, y est moins sensible.
La fre´quence du bruit e´volue avec la vitesse d’acquisition et donc avec la dure´e pour faire
la mesure d’un interfe´rogramme. Les interfe´rogrammes, meˆme pour des acquisitions rela-
tivement rapides (60 Hz), sont fortement perturbe´s. Nous faisons alors l’acquisition d’un
signal durant 61,5 secondes 4 pendant lesquelles la ligne de translation reste immobile,
pour relever la fre´quence de ces oscillations. Pour minimiser l’impact de cette perturba-
tion, sur les acquisitions, (figure 3.10) une moyenne de plusieurs mesures est faite pour
chacune des diodes (8 pour la WR2.8ZBD et 5 pour la WR1.5ZBD). Ainsi, apre`s n ac-
quisitions (re´duisant le bruit par un facteur 1/
√
n), les interfe´rogrammes obtenus sont
1. Dans notre cas, nous nous trouvons dans les basses fre´quences de la bande de de´tection du py-
rome`tre et du bolome`tre, ces de´tecteurs e´tant principalement conc¸us pour le domaine de l’infrarouge.
2. Le sche´ma de l’expe´rience est repre´sente´ figure 2.47, chapitre 2.
3. Les pyrome`tres sont plus sensibles au bruit du fait de leurs larges bandes passantes : ils inte`grent
le bruit distribue´ sur une plus grande feneˆtre spectrale, comparativement aux diodes Schottky. Notre
pyrome`tre THz9B-MT est tre`s sensible aux perturbations exte´rieures (jusqu’au claquement de porte)
alors que la diode WR1.9ZBD, elle, est tre`s bien isole´e (blindage, cornet en entre´e et bande passante
moins grande).
4. Il s’agit d’une acquisition de 100 ps en temps e´quivalent, avec une fre´quence d’oscillation du moteur
pas a` pas de 40 Hz.
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Figure 3.9 – Bruit basse fre´quence observe´ sur les releve´s d’interfe´rogrammes avec
les diodes WR2.8ZBD et WR1.5ZBD sur l’expe´rience interfe´rome´trique de Riken. Les
fre´quences indique´es sont celles de la ligne de translation et traduisent la vitesse de
de´placement du moteur pas a` pas.
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Figure 3.10 – Releve´ du bruit sinuso¨ıdale avec la diode WR2.8ZBD sur une dure´e
e´quivalente de 100 ps a` 40 Hz pour 3000 points, soit un temps re´el d’acquisition de 61,5 s.
Sa fre´quence est releve´e a` 0,2 Hz.
moins perturbe´s. Cependant, bien que le bruit en basse fre´quence soit re´duit, il subsiste
toujours des perturbations dans les interfe´rogrammes : de chaque coˆte´ du maximum
d’interfe´rence, le signal mesure´ comporte des oscillations et a tendance a` augmenter en
s’e´loignant du pic central.
Ce qui est davantage proble´matique avec ce bruit c’est qu’avec des amplitudes de
l’ordre de 43µV et 75µV maximales, respectivement pour la diode WR2.8ZBD et la
diode WR1.5ZBD, le rapport signal a` bruit est faible.
Les sensibilite´s des diodes, donne´es par Virginia Diodes, sont repre´sente´es figure 3.11.
Compare´es a` la diode WR1.9ZBD (caracte´rise´e pre´ce´demment, au chapitre 2), celles-ci
sont plus sensibles. Seulement, les rapports signal sur bruit sont de ≈5 pour la diode
WR2.8ZBD et de ≈35 pour la diode WR1.5ZBD alors que pour la diode WR1.9ZBD,
nous trouvions un rapport signal sur bruit d’environ 3400. La puissance te´rahertz de´livre´e
par cette expe´rience doit pourtant eˆtre sensiblement e´quivalente a` celle du couple Fem-
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Figure 3.11 – Re´ponses des diodes Schottky Virginia Diodes WR2.8ZBD et WR1.5ZBD
utilise´es, fournies par le constructeur.
tolaser et Tera-Sed 10. En effet, les niveaux de tensions de´livre´s par les diodes sont
e´quivalents a` ceux que nous avions sur notre expe´rience avec la diode WR1.9ZBD. De
plus la ge´ne´ration par redressement optique est cense´e eˆtre moins bruyante que l’utili-
sation d’antenne polarise´e, le bruit doit alors principalement eˆtre ge´ne´re´ par l’environ-
nement expe´rimental.
Pour estimer de fac¸on grossie`re la puissance te´rahertz e´mise par cette expe´rience,
nous prenons la tension maximale de´livre´e par le pyrome`tre SPIA65THz lors de l’acqui-
sition de son interfe´rogramme et divisons cette valeur par sa sensibilite´. Sur le document
certifiant l’e´talonnage du pyrome`tre SPIA65THz, la sensibilite´ est annonce´e eˆtre pre´cise
a` ±2,1 %. La valeur de 32,6 kV/W a e´te´ e´talonne´e a` 633 nm la` ou` la couche absorbant la
radiation a soit-disant une efficacite´ de 60 %. Dans la bande spectrale conside´re´e, l’ab-
sorbance de la couche est donne´e a` 40 % ce qui re´duit alors la sensibilite´ du pyrome`tre
a` 21,7 kV/W. Soit une puissance te´rahertz de 0,174 V/21700 V/W, environ 8µW.
Caracte´risation des diodes
Avant d’effectuer la caracte´risation des deux diodes, il nous faut connaˆıtre la valeur
de sensibilite´ du pyrome`tre DLATGS que nous n’avons pas. Pour l’e´valuer, nous utilisons
la valeur de la puissance te´rahertz estime´e avec le pyrome`tre SPIA65THz (8µW). En
supposant que le de´tecteur couvre l’ensemble de la bande spectrale d’e´mission, nous
pouvons alors calculer une valeur de sa sensibilite´. Pour cela, nous divisons la valeur de
tension maximale releve´e sur son interfe´rogramme avec la valeur de puissance te´rahertz,
soit 44,6 mV/8µW=5,575 kV/W. La figure 3.12, repre´sente l’allure de la re´ponse du
DLATGS recouvrant les re´ponses spectrales des deux diodes.
Les sensibilite´s moyennes du pyrome`tre DLATGS, dans les bandes de de´tections a` mi-
hauteur des diodes a` caracte´riser et que nous utiliserons, sont alors de 10 kV/W pour la
bande 200-300 GHz et de 60 kV/W pour la bande 450-650 GHz.
Les interfe´rogrammes mesure´s sont repre´sente´s figure 3.13 et leurs transforme´es de
Fourier, calcule´es sur une feneˆtre de 20 ps, figure 3.14 :
Nous observons qu’en basses fre´quences (en dessous de 200 GHz), les spectres ne sont pas
exploitables. Les re´ponses des diodes sont assez marque´es meˆme si du coup, une partie
du spectre de la diode WR2.8ZBD est difficilement exploitable.
Nous proce´dons maintenant au rapport des spectres des diodes sur les spectres des
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Figure 3.12 – Sensibilite´ du pyrome`tre DLATGS de´duite de la re´ponse en fre´quence du
pyrome`tre SPIA65THz mesure´ par le banc expe´rimental.
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Figure 3.13 – Interfe´rogrammes mesure´s par les diodes WR1.5ZBD et WR2.8ZBD et
les pyrome`tres re´fe´rents : le DLATGS et le SPIA65THz
pyrome`tres.
Les re´ponses spectrales obtenues sont fortement perturbe´es car les spectres des de´tecteurs
pyroe´lectriques, en basses fre´quences, n’ont pas un bon rapport signal sur bruit. De plus,
ils pre´sentent des allures de formes diffe´rentes, ce qui fait que les re´ponses des deux diodes
ne sont pas bien aligne´es. En multipliant ces diffe´rents rapports par les sensibilite´s des
de´tecteurs re´fe´rents (5,575 kV/W pour le DLATGS et 21,7 kV/W pour le SPIA65THz),
nous trouvons :
– Pour la diode WR2.8ZBD, la sensibilite´ maximale est comprise entre 18,95 V/W
(DLATGS) et 30,38 V/W (SPIA65THZ) ;
– Pour la diode WR1.5ZBD, la sensibilite´ maximale est comprise entre 1,9 V/W
(DLATGS) et 13,88 V/W (SPIA65THZ).
Compare´es aux valeurs de sensibilite´s de quelques kV/W donne´es par le constructeurs
(figure 3.11), celles que nous trouvons sont tre`s faibles et ne refle`tent a` priori pas les
performances de ces composants 5. En effet, les interfe´rogrammes mesure´s pre´sentent de
5. Voir la caracte´risation de la diode WR1.9ZBD re´alise´e pre´ce´demment, page 139.
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Figure 3.14 – Transforme´es de Fourier des acquisitions temporelles, feneˆtre´es a` 20 ps.
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Figure 3.15 – Re´ponses des diodes WR2.8ZBD (gauche) et WR1.5ZBD (droite) ob-
tenues pour chacun des de´tecteurs re´fe´rents, le pyrome`tre SPIA65THz et le pyrome`tre
DLATGS.
fortes de´gradations qui sont lie´es a` l’environnement expe´rimental. Les signaux collecte´s
sont peu contraste´s et bruyants, ce qui ne se retrouve pas sur les acquisitions re´alise´es
par les de´tecteurs pyroe´lectriques. Pourtant, ces derniers inte`grent les signaux sur des
temps beaucoup plus importants (supe´rieur a` 1 ms) et le signal est module´ en basse
fre´quence (entre 5 et 20 Hz), favorisant la de´tection de bruit basse fre´quence. C’est la`
l’unique diffe´rence en ce qui concerne la me´thode de de´tection entre les deux types de
de´tecteurs, ce qui pourrait nous laisser penser que ces perturbations proviennent du
signal modulant : la fre´quence de re´pe´tition du laser amplifie´. Nous n’avons pas pu
malheureusement approfondir cette e´tude faute de temps (une semaine de de´placement
a` l’Institut Riken).
3.5 Caracte´risation de transistors
Durant ces travaux de the`se, de nombreux transistors ont e´te´ teste´s sur le banc de
caracte´risation interfe´rome´trique dans le but de de´finir leur bande passante et leur sensi-
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bilite´. Dans un premier temps, nous pre´senterons succinctement les diffe´rentes structures
des transistors utilise´s qui nous ont e´te´ confie´s par les diffe´rents partenaires du projet
WITH. Ensuite, nous rechercherons le point de polarisation de chacun d’entre eux, pour
cela, nous de´taillerons la me´thode utilise´e qui repose sur une expe´rience utilisant une
source continue (CW) e´mettant a` 90 GHz.
3.5.1 Pre´sentation des transistors utilise´s
Ces transistors sont soit commerciaux (HP et Fujitsu) soit fabrique´s par les parte-
naires (IEMN et Universite´ de Tohoku) (tableau 3.2).
Type de
transistor
HEMT
Fujitsu
HEMT
HP
HEMT
InGaAs/GaN
double grilles
HEMT
Giuseppe
+ antenne
Provenance
L2C
F. Teppe
IES
S. Blin
L. Tohme
Tohoku Univ.
T. Otsuji
Y. Kurita
K. Kobayashi
IEMN
S. Bollaert
P. Artillan
Teste´ sur
expe´rience IMEP-LAHC
IMEP-LAHC
RIKEN
IES
IMEP-LAHC
RIKEN
IEMN
IMEP-LAHC
IEMN
IES
RIKEN
Caracte´risation
te´rahertz -
IES
L.Tohme
IEMN
G. Ducournau
IEMN-G. Ducournau
IES-L. Tohme
RIKEN-J. Oden
Caracte´ristiques -
f0=250 GHz
∆f ≈40 GHz
S≈1 V/W
S=22,7 kV/W
Normalise´ par
le spot THz
f0=300 GHz
∆f ≈200 GHz
S≈5 V/W
Table 3.2 – Liste des transistors utilise´s durant la the`se.
Les transistors Fujitsu sont des structures ou` deux grilles (DG) de commande sont
connecte´es aux meˆmes contacts de source et de drain. Les e´chantillons sont compose´s
de deux transistors connecte´s sur le meˆme support et le tout a e´te´ place´ dans un boˆıtier
me´tallique avec une ouverture de 5 mm (figure 3.16).
Figure 3.16 – Illustration du transistor HEMT Fujitsu, place´ dans un boˆıtier me´tallique.
Le transistor HP est un transistor commercial qui a e´te´ blinde´ (boˆıtier me´tallique) et
posse`de un circuit de polarisation interne (VGS) ainsi qu’un cornet optimise´ a` 300 GHz
a` son entre´e (figure 3.17). Sa sensibilite´ a e´te´ mesure´e a` environ 1 V/W par l’e´quipe
TeraLab de Montpelier, aux alentours de 260 GHz.
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Figure 3.17 – Illustration du transistor HP, place´ dans un boˆıtier me´tallique (gauche)
et son antenne cornet (droite).
Pour les transistors Giuseppe provenant de l’IEMN (figure 3.18), plusieurs
e´chantillons et ge´ne´rations de transistors (3 ge´ne´rations) ont e´te´ teste´es durant cette
the`se. Ils sont connecte´s a` une antenne slot ring optimise´e a` 300 GHz, avec un circuit
d’adaptation d’impe´dance.
Figure 3.18 – Illustration des transistors Giuseppe, ou` la face avant est prote´ge´e par
une capsule en plastique et la face arrie`re libe´re´e pour avoir la possibilite´ d’y placer une
lentille en silicium.
Pour comparer l’efficacite´ de ces transistors, nous avons aussi dispose´ d’une diode
Schottky a` tension de polarisation nulle issue de chez Virginia Diodes (figure 3.19) et
fournie par le groupe Photonique Terahertz de l’IEMN qui l’ont connecte´e a` une antenne
de type bow tie et de´pose´e sur un film transparent. Sa re´ponse maximale de 2,3 V/W
(caracte´rise´e par le groupe Photonique Terahertz ) a e´te´ obtenue pour 110 GHz, sa sen-
sibilite´ moyenne est d’environ 2 V/W sur une bande passante a` mi-hauteur s’e´talant de
95 GHz a` 250 GHz.
3.5.2 Recherche du point de polarisation optimale
Pour rechercher le point de polarisation optimale pour chacun des transistors, nous
avons eu recours a` l’utilisation d’une expe´rience micro-onde en re´gime continu, fonc-
tionnant a` 90 GHz (figure 3.20). Ce banc expe´rimental est compose´ d’une diode Gunn
multiplie´e en fre´quence (15 GHz x6), d’un guide rectangulaire WR10 acheminant le si-
gnal sur une antenne de diame`tre 9 cm qui permet d’obtenir le faisceau paralle`le. Une
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Figure 3.19 – Illustration de la diode Schottky a` tension de polarisation nulle connecte´e
a` une antenne bow-tie.
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Figure 3.20 – Expe´rience d’e´mission d’onde continue a` 90 GHz.
lentille en te´flon de diame`tre 5 cm et de focale 10 cm est utilise´e pour focaliser le faisceau
sur le de´tecteur. La mesure du signal se fait a` l’aide d’une de´tection synchrone et d’un
large chopper fonctionnant aux alentours de 180 Hz. La puissance e´mise par l’antenne est
de 4 mW (6,4 dBm). Le diame`tre de la lentille en te´flon e´tant plus petite que le faisceau
e´mis, nous ne collectons qu’une partie de la puissance e´mise, soit la surface de l’antenne
divise´e par la surface de la lentille (0,31), donc une puissance de 1,25 mW. Le diame`tre
du spot focalise´ a e´te´ mesure´ avec une lentille Tsurupica de diame`tre 5 cm et de focale
5 cm, figure 3.21.
Cette valeur est confirme´e par le calcul suivant :
dspot =
λ.f
dTsurupicalentille
=
3, 33.50
50
= 3, 3mm, (3.2)
que l’on applique alors dans le cas de la lentille en te´flon, soit la dimension du spot :
dspot =
λ.f
dte´flonlentille
=
3, 33.100
50
= 6, 66mm. (3.3)
Compte tenu des bandes passantes des transistors, contenues dans les basses
fre´quences du spectre te´rahertz, des re´ponses a` 90 GHz sont obtenues. Graˆce a` cela,
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Figure 3.21 – Cartographie du spot de l’expe´rience en re´gime continu a` 90 GHz, avec
une lentille Tsurupica (d=5 cm, f =5 cm) devant le transistor Giuseppe 2-4 polarise´ a`
VGS1=-0,8 V et VGS2=-0 V.
nous pouvons mesurer les niveaux de tensions en sortie des transistors, d’une part
pour trouver leur tension de polarisation (VGS) optimale et d’autre part, en tirer une
information sur leur sensibilite´ a` 90 GHz. Le tableau 3.3 re´sume les re´sultats obtenus
par les meilleurs e´chantillons de chacun des types de transistors teste´s 6 et compare´s a`
la mesure faite avec la diode Schottky.
De´tecteur VmaxDS (µV) V
optimale
GS (V) Sensibilite´ (V/W)
Fujitsu 802 -0,5 0,652
Giuseppe 8 590 -0,6 0,478
TDG* 2,28 -1,3 0,185
Diode Schottky 2740 x 2,219
Table 3.3 – Tension de polarisation optimale des transistors et estimation de leur sen-
sibilite´ a` 90 GHz, compare´es a` la diode Schottky. TDG : Transistor Doubles Grilles
(Tohoku University).
Les sensibilite´s obtenues sont donne´es a` titre indicatif et servent principalement a`
comparer les composants entre eux :
– d’une part, tous les composants teste´s n’ont pas la meˆme largeur de re´ponse
spectrale, et a` 90 GHz, et n’ont pas la meˆme sensibilite´. Le but de cette expe´rience
e´tant surtout de trouver le point de polarisation offrant le maximum de signal de
sortie.
– d’autre part, les rapports entre le spot du faisceau gigahertz et les surfaces sensibles
des transistors, sont diffe´rents pour chaque type de composants utilise´s. Le calcul
de la sensibilite´ pre´sente´e dans le tableau ne tient pas compte de ce rapport, il
s’agit de la sensibilite´ effective correspondant au rapport entre la tension de´livre´e
par un transistor (VDS) et la puissance de´livre´e par la source.
6. Excepte´ celui de Montpellier, qui posse`de un cornet en entre´e, optimise´ pour 300 Ghz et qui filtre
alors les basses fre´quences, dont les 90 GHz font partie.
151 CH. 3. Caracte´risation large bande de de´tecteurs, faisceaux et mate´riaux
En ce qui concerne la polarisation VGS des transistors, un sourcemeter Keithley 2400
a e´te´ utilise´, permettant de limiter le courant, de 100µA jusqu’a` 1 mA pour certains tran-
sistors Giuseppe (figure 3.22). Pour les transistors doubles grilles du Japon (TDG), cette
limitation (100µA) ne nous a pas permis d’obtenir le re´gime de saturation des transis-
tors (figure 3.22) et de ce fait d’atteindre les performances optimales de ces composants,
ce qui explique en partie la plus faible sensibilite´ obtenue, bien plus faible que pour les
autres dispositifs.
Figure 3.22 – Repre´sentation des allures de tensions drain-source releve´es pour des
variations des tensions de grilles, pour les transistors Giuseppe (en haut) et pour le
transistor doubles grilles (en bas).
L’ajout d’une polarisation continue (ou d’un courant) entre la source et le drain,
a pour objectif d’augmenter la sensibilite´ des dispositifs [Boubanga-Tombet 2010]. En
appliquant cette manipulation sur les transistors Giuseppe, celle-ci a mene´ a` l’augmen-
tation des courants de fuite dans les dispositifs et a` l’e´le´vation du bruit. Suite a` cette
manipulation, certains transistors ont e´te´ de´te´riore´s.
3.5.3 Caracte´risation du HEMT Giuseppe 4
Ce transistor, issu de la premie`re ge´ne´ration des transistors fabrique´s a` l’IEMN pour
le projet WITH, a e´te´ caracte´rise´ a` l’IEMN et a` Montpellier a` l’aide de sources continues
(voir annexe A.2). Les sensibilite´s alors obtenues sont de 0,5 a` 10 V/W (annexe A.2).
Nous rappelons la structure du transistor ainsi que la re´ponse the´orique de son antenne
slot ring (figure 3.23).
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Figure 3.23 – Repre´sentation de la structure du transistor Giuseppe et rappel de la
bande spectrale de de´tection the´orique de l’antenne slot ring.
Re´sultats expe´rimentaux
Les de´tecteurs re´fe´rents utilise´s pour la caracte´risation du transistor Giuseppe 4 sont
les pyrome`tre Gentec SPIA65THz et Jasco DLATGS, dont les interfe´rogrammes sont
pre´sente´s figure 3.24 . L’acquisition des signaux temporels s’est faite en modulant le
signal rec¸u par la de´tection synchrone avec la fre´quence de re´pe´tition du laser Spitfire
(1 kHz) pour le transistor et avec un chopper me´canique cadence´ a` 5 Hz pour le py-
rome`tre, sur le banc expe´rimental e´labore´ a` Riken. Celui-ci est compose´ d’un cristal de
ZnTe <110> d’e´paisseur 1 mm comme e´metteur et d’une lame se´paratrice en silicium
d’une e´paisseur d’environ 350µm. Pour pouvoir extraire l’interfe´rogramme du transistor
(repre´sente´ figure 3.24), un temps d’inte´gration supe´rieur a` la seconde a e´te´ applique´ sur
la de´tection synchrone ; la distinction du signal a e´te´ obtenue en observant l’e´volution de
la tension de bruit avec et en coupant le faisceau te´rahertz en amont de l’expe´rience. Une
fois le signal trouve´ et la position du transistor optimise´e, l’acquisition de plusieurs in-
terfe´rogrammes (16) a permis de minimiser l’amplitude du bruit (d’un facteur 1/
√
16) et
de fait, d’ame´liorer le rapport signal sur bruit, au travers du moyennage des acquisitions.
Le transistor e´tait e´claire´ en face arrie`re, l’ajout d’une lentille hyper-he´misphe´rique en
silicium, dont l’objectif est de permettre un couplage plus efficace de l’onde incidente
avec le substrat, a ensuite e´te´ fait, mais nous avons alors perdu le signal.
Les interfe´rogrammes obtenus ne sont pas parfaitement syme´triques, ce qui laisse penser
a` un re´glage optique de l’expe´rience qui n’est pas optimal. De plus, ces deux mesures sont
assez bruite´es, surtout celle du pyrome`tre ou` de nombreuses fluctuations sont observe´es
de chaque coˆte´ du pic d’interfe´rence principal. Concernant l’acquisition du transistor, on
remarque de nombreuses oscillations autour du pic d’interfe´rence qui doivent en partie
eˆtre dues au rebond dans la lame se´paratrice. En effet, si l’on se re´fe`re a` l’interfe´rogramme
du pyrome`tre, un rebond est situe´ a` 11,4 ps du centre de l’interfe´rogramme. Le transistor
ayant une re´ponse spectrale beaucoup plus e´troite que celle du pyrome`tre, a` l’image des
diodes Schottky, les oscillations sont alors plus e´tendues dans le domaine temporel.
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Figure 3.24 – Repre´sentation des interfe´rogrammes obtenus avec le transistor (16 me-
sures), en haut et les pyrome`tres (8 mesures), en bas. Les de´tecteurs e´taient relie´s au
pre´-amplificateur (SR580) bas bruit et a` la de´tection synchrone (SR830 DSP).
Exploitation des re´sultats
Les repre´sentations spectrales des signaux temporels mesure´es par le pyrome`tre et
par le transistor, sur une feneˆtre de 100 ps, sont illustre´es figure 3.25.
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Figure 3.25 – Transforme´es de Fourier des interfe´rogrammes mesure´s par le transistor
Giuseppe 4 et des pyrome`tres SPIA65THz et DLATGS, sur une feneˆtre temporelle de
100 ps.
Comme nous l’avons constate´ sur les acquisitions temporelles, le signal du pyrome`tre
SPIA65THz est fortement bruite´. En basses fre´quences, ou` le signal est faible, la possibi-
3.5. Caracte´risation de transistors 154
lite´ d’e´talonner le transistor devient critique. Quant au pyrome`tre DLATGS, sa re´ponse
spectrale est fortement atte´nue´e vers les basses fre´quences, il ne pourra alors qu’eˆtre
utile pour la caracte´risation du transistor qu’a` partir de 300 GHz. Concernant le spectre
du transistor, celui-ci montre plusieurs lobes situe´s a` diffe´rentes fre´quences, ce qui est
probablement duˆ, en partie, par les re´sonances de Fabry-Perot dans la lame se´paratrice.
Sa bande spectrale de de´tection, semble s’e´tendre de 175 GHz jusqu’a` 500 GHz.
Ci-dessous, nous proce´dons au rapport des deux spectres qui nous permet d’obtenir une
information sur l’allure de la re´ponse spectrale du transistor Giuseppe 4 (figure 3.26).
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Figure 3.26 – Rapport des spectres entre le signal mesure´ avec le transistor et le signal
mesure´ avec le pyrome`tre.
Les mesures du pyrome`tre SPIA65THz e´tant fortement bruite´e et les acquisitions tem-
porelles n’e´tant pas parfaitement e´quilibre´es, nous ne sommes pas tre`s confiants quant
a` la validite´ de ce re´sultat.
Pour l’ame´liorer, nous proce´dons au feneˆtrage des acquisitions temporelles de sorte a`
e´liminer l’influence des re´sonances dues a` la lame se´paratrice et ainsi obtenir plus de
visibilite´ sur la re´ponse spectrale obtenue. Nous choisissons dans un premier temps un
feneˆtrage de 20 ps. Les informations spectrales de chacun des de´tecteurs ainsi que le
rapport entre les deux signaux sont repre´sente´s figure 3.27.
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Figure 3.27 – Repre´sentation des spectres pour un feneˆtrage temporel de 20 ps, a` gauche
et le rapport des spectres entre le signal mesure´ avec le transistor et le signal mesure´
avec le pyrome`tre, a` droite.
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Concernant les spectres calcule´s, celui du pyrome`tre est beaucoup plus homoge`ne et
moins bruyant, le feneˆtrage a permis de supprimer l’influence des rebonds et d’une par-
tie du bruit inte´gre´ temporellement par le de´tecteur ; celui du transistor, par contre, se
voit lisser mais les trois lobes, situe´s vers 150, 250 et 400 GHz subsistent toujours. Cette
allure un peu particulie`re peut eˆtre explique´e par le fait que la re´ponse du transistor ne
se limite pas seulement au couplage de la radiation incidente re´alise´ par l’antenne mais
aussi par sa structure (on pense notamment aux pads et aux bondings). Il en re´sulte
que la nouvelle allure spectrale de la re´ponse du transistor est plus lisible : deux lobes
significatifs sont identifie´s, le premier a` 275 GHz, fre´quence vers laquelle le transistor
est cense´ ope´rer (antenne optimise´e pour fonctionner a` 300 GHz) et observe´e lors de la
caracte´risation faite a` Montpellier A.2 et le second a` 400 GHz. En dessous de 200 GHz,
on constate que la re´ponse est principalement influence´e par le bruit du spectre du
de´tecteur pyroe´lectrique, dont le rapport signal a` bruit en basse fre´quence est critique.
Ce phe´nome`ne a de´ja` e´te´ observe´ sur cette expe´rience lors des mesures re´alise´es avec
les diodes Schottky (figure 3.15). La re´ponse du transistor que nous visualisons alors a`
150 GHz se voit particulie`rement perturbe´e.
La contribution des interfe´rences lie´es a` la lame se´paratrice a e´te´ soit supprime´e, dans le
cas du pyrome`tre, soit minimise´e dans le cas du transistor : il y a toujours trois pics dis-
tincts. En effet, le feneˆtrage de 20 ps, n’a certainement pas suffit a` supprimer l’ensemble
des re´sonances.
Nous proce´dons a` un nouveau feneˆtrage, sur les deux acquisitions temporelles, cette fois-
ci nous choisissons une feneˆtre de 8 ps qui ne conserve alors uniquement l’interfe´rence
centrale (pic central). Les spectres, calcule´s par transforme´e de Fourier, ainsi que l’allure
de la re´ponse du transistor, sont illustre´s ci-dessous. La re´ponse du transistor obtenue
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Figure 3.28 – Repre´sentation des spectres pour un feneˆtrage temporel de 8 ps, a` gauche
et le rapport des spectres entre le signal mesure´ avec le transistor et le signal mesure´
avec le pyrome`tre, a` droite.
est en forme de cloche, centre´e en 360 GHz et de largeur a` mi-hauteur de 244 GHz , ce
qui correspond davantage a` la courbe de gain de l’antenne (figure 3.23). Cependant, ce
feneˆtrage temporel est un peu restrictif, il filtre une partie du signal utile mesure´ ce qui
a pour effet direct d’augmenter artificiellement la re´ponse spectrale du transistor (on
enle`ve des oscillations). D’apre`s ces re´sultats, qui sont feneˆtre´s plus ou moins fortement,
on admet que la re´ponse du transistor n’exce`de par les 500 GHz.
Comme pour la diode WR2.5ZBD pour laquelle la re´ponse spectrale est dans la meˆme
gamme de fre´quences que celle du transistor Giuseppe 4 (d’environ 0,1 a` 0,5 THz), les
re´sultats en basses fre´quences sont perturbe´s par la dynamique de mesure du de´tecteur
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re´fe´rent principalement et du transistor. Pour ame´liorer la re´ponse du transistor obtenue,
nous allons e´galement utiliser l’interfe´rogramme du pyrome`tre SPIA65THz ayant servi
a` la caracte´risation des diodes Schottky. Bien que cette mesure n’ait pas e´te´ re´alise´e le
meˆme jour, les re´glages de l’interfe´rome`tre sont inchange´s ; seules les caracte´ristiques du
faisceau laser ont pu subir quelques variations. L’inte´reˆt de ce pyrome`tre est que son
signal s’e´tend davantage vers les basses fre´quences que celui du DLATGS. Par contre,
le DLATGS prend l’avantage a` partir de 300 GHz graˆce a` son rapport signal a` bruit qui
est plus e´leve´.
Les pre´ce´dents interfe´rogrammes mesure´s, figures 3.13 (SPIA65THz) et 3.24
(DLATGS et Giuseppe 4), ont e´te´ le´ge`rement modifie´s de sorte a` compenser les de´fauts
d’alignement (de´faut de syme´trie). Le proce´de´ de cet arrangement est le suivant : dans
un premier temps, l’interfe´rogramme est se´pare´ en deux signaux, la partie positive (pour
t>0) et la partie ne´gative (pour t<0). Une syme´trie est ensuite applique´e sur chacune
des parties de sorte a` composer deux nouveaux interfe´rogrammes distincts. Ces der-
niers sont ensuite moyenne´s pour former le nouvel interfe´rogramme du de´tecteur, qui
est alors syme´trique. Les spectres, pre´sente´s figure 3.29, sont calcule´s a` partir de ces
interfe´rogrammes (feneˆtre´s a` 100 ps), pour les 3 de´tecteurs.
Figure 3.29 – Spectres des deux de´tecteurs re´fe´rents et du transistor a` caracte´riser,
calcule´s pour des interfe´rogrammes feneˆtre´s a` 100 ps.
Afin de minimiser l’impact du bruit de ces mesures, nous mode´lisons par des gaussiennes
les diffe´rents spectres obtenus.
Meˆme si l’allure mode´lise´e du spectre du de´tecteur SPIA65THz, fait apparaˆıtre un si-
gnal relativement propre, rappelons qu’elle est tout de meˆme re´alise´e sur une mesure
bruyante, ou` le signal peut eˆtre en partie masque´ (on mode´lise aussi le bruit). Ces al-
lures spectrales sont des approximations.
Nous proce´dons maintenant au rapport des spectres mode´lise´s, qui nous donne deux
re´ponses diffe´rentes du transistor en fonction du de´tecteur re´fe´rent :
Comme e´voque´ pre´ce´demment, nous tenons compte de la re´ponse du pyrome`tre
SPIA65THz jusqu’a` 200 GHz, qui permet d’obtenir un signal meˆme s’il est base´ sur
une mesure bruyante et au dela` de 200 GHz, nous tenons compte de la re´ponse fournie
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Figure 3.30 – Mode´lisation des spectres des deux de´tecteurs re´fe´rents et du transistor
a` caracte´riser par des assemblages de fonctions gaussiennes .
Figure 3.31 – Re´ponses spectrales du transistor Giuseppe 4 obtenues par le rapport des
spectres pour les deux de´tecteurs re´fe´rents, le DLATGS et le SPIA65THz.
par le pyrome`tre DLATGS qui a un meilleur rapport signal sur bruit que son homo-
logue. La re´ponse normalise´e en sensibilite´, par les de´tecteurs re´fe´rents, est pre´sente´e
figure 3.32.
Compare´e a` la re´ponse obtenue figure 3.27, nous disposons davantage d’informations en
basse fre´quence meˆme si celles-ci proviennent de la mesure tre`s bruite´e du pyrome`tre
SPIA65THz. Nous avons vu qu’a` 90 GHz, il e´tait possible de capter du signal avec ces
transistors, ce qui montre que la re´ponse du transistor est relativement large bande. Par
ailleurs, l’amplitude du lobe situe´ vers 125 GHz, que nous avons pris en compte dans la
mode´lisation, est certainement surestime´e par le niveau de bruit. Concernant l’allure de
la re´ponse e´value´e par le pyrome`tre DLATGS, celle-ci correspond davantage a` ce que l’on
peut retrouver sur les caracte´risations re´alise´es sur ces transistors (avec lentille) (voir
annexe A.2) malgre´ le creux situe´ vers 330 GHz.
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Figure 3.32 – Re´ponse spectrale du transistor Giuseppe 4 normalise´e par les sensibilite´s
des de´tecteurs re´fe´rents.
Les valeurs de sensibilite´s obtenues sont par contre surestime´es d’un facteur 10 environ.
Les partenaires du projet ayant fait la caracte´risation de ces composants (annexe A.2),
a` l’aide de sources continues, ont plutoˆt estime´ la sensibilite´ autour de quelques V/W,
vers 300 GHz, avec des disparite´s constate´es sur diffe´rents transistors.
Le re´sultat que nous venons de pre´senter est a` notre connaissance l’unique mesure
d’interfe´rogramme re´alise´e avec un transistor sur un banc expe´rimental interfe´rome´trique
large bande. Des transistors de structures similaires au Giuseppe ont e´te´ conc¸us pour
fonctionner a` 600 GHz, ceux-la` ont e´te´ teste´s avec une source continue accordable en
fre´quence, dans une expe´rience interfe´rome´trique, sans donner de re´sultats, alors que
la diode WR1.5ZBD nous a permis de faire l’acquisition d’un interfe´rogramme (an-
nexe A.6). Tous les essais que nous avons faits avec les autres transistors n’ont pas e´te´
concluants. Cela est duˆ aux faibles niveaux de puissance te´rahertz ge´ne´re´s ou aux rap-
ports entre les surfaces sensibles des transistors et du spot te´rahertz (meˆme avec l’emploi
de lentille ou un cornet en entre´e du de´tecteur), mais aussi a` cause des diffe´rentes sources
de bruit. Lors de ces diffe´rents essais, nous avons pu classer par ordre d’importance, les
diffe´rents e´le´ments du banc influant sur les niveaux de bruit mesure´s.
La principale source de bruit provient de la tension de polarisation VGS , lorsque celle-ci
est fournie par un dispositif tel qu’un Keithley 2400, le bruit peut eˆtre amplifie´ d’un
facteur de plus de 40 pour 1 V de polarisation (teste´ sur un transistor double grille).
Ensuite viennent les e´le´ments d’instrumentations comme le pre´-amplificateur utilise´ au
laboratoire (NF Electronic Instruments 5307). Quant a` l’e´mission te´rahertz, compose´e
du laser et de l’e´metteur Tera-Sed (polarise´ a` 15 V) le bruit est ne´gligeable (≈5 nV), du
fait de la modulation du faisceau (chopper me´canique) qui est re´alise´e sur le faisceau
te´rahertz. De meˆme que le bruit ge´ne´re´ par la de´tection synchrone, de l’ordre de la
dizaine de nV.
Des re´sultats de caracte´risation de transistor ont ne´anmoins e´te´ obtenus a` l’aide de
sources te´rahertz continues accordables en fre´quences avec ou par les partenaires du
projet WITH, et sont pre´sente´s en annexes A.2, A.3 et A.5.
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3.6 Synthe`se des re´sultats de caracte´risation
Dans cette partie, nous avons pre´sente´ notre me´thode de caracte´risation de de´tecteur
de puissance et valide´ son bon fonctionnement. Les re´ponses spectrales de plusieurs
de´tecteurs a` bandes passantes e´troites ont e´te´ caracte´rise´es et compare´es a` leurs ca-
racte´ristiques de´livre´es par les constructeurs. Ainsi, a` notre connaissance, nous avons
re´alise´ la premie`re mesure d’interfe´rogramme avec un transistor, inte´gre´ sur l’ensemble
de sa re´ponse spectrale, dans le domaine te´rahertz et en avons de´duit sa re´ponse spec-
trale. Les sensibilite´s mesure´es ne sont pas en parfaite ade´quation avec les spe´cifications
des constructeurs. Nous expliquons ceci par la connaissance imparfaite que nous avons
des re´ponses des de´tecteurs re´fe´rents. En effet, les de´tecteurs re´fe´rents n’ont pas tous
e´te´ e´talonne´s dans la bande spectrale te´rahertz que nous utilisons (le pyrome`tre THz9B-
MT, le bolome`tre Infrared et le pyrome`tre DLATGS). Nous ne disposons en re´alite´
que d’une information ge´ne´rale sur la sensibilite´ des de´tecteurs, bien souvent e´talonne´s
par le constructeur en un point de sa bande passante, aux alentours de 633 nm. Les
re´ponses sont ensuite de´termine´es a` partir des courbes d’absorption des mate´riaux sen-
sibles, qui se re´ve`lent peu fiables. Pour un meˆme constructeur, on peut trouver un
meˆme mate´riau avec des courbes d’absorption diffe´rentes. D’autant plus que des dis-
parite´s existent entre chaque de´tecteur d’une meˆme se´rie, parfois importante, ce qui
rend d’autant plus ale´atoire les informations parfois pre´sente´es dans les documentations.
Nous n’avons donc pas pu re´aliser une caracte´risation comple`te et pre´cise de chacun
des de´tecteurs, mais valide´ le concept de l’expe´rience, graˆce aux re´sultats obtenus, no-
tamment avec l’expe´rience monte´e au laboratoire avec laquelle nous avons caracte´rise´ la
diode WR1.9ZBD.
Concernant les performances des de´tecteurs utilise´s, d’un point de vue purement
expe´rimental, la diode Schottky WR1.9ZBD et les pyrome`tres DLATGS et SPIA65THz
ont e´te´ les plus simples a` mettre en œuvre et avec lesquels les signaux te´rahertz ont e´te´
obtenus plus rapidement. Le bolome`tre Infrared ne de´me´rite pas dans ce domaine mais
son installation est plus complexe puisqu’il doit eˆtre maintenu a` une tempe´rature de
4 K et ne´cessite alors l’utilisation d’azote et d’he´lium liquide. C’est probablement avec
ce dernier que les signaux obtenus ont e´te´ les plus importants, notamment graˆce a` son
amplificateur inte´gre´.
L’inconve´nient des pyrome`tres et du bolome`tre est la ne´cessite´ de moduler le signal
a` basse fre´quence, de l’ordre de quelques dizaines de hertz maximum, ce qui rend les
acquisitions d’interfe´rogrammes plus longues (le temps d’inte´gration de la de´tection syn-
chrone est lie´e a` la fre´quence de modulation) et accroˆıt l’influence du bruit du laser
(RIN en 1/f). De plus, le pyrome`tre THz9B-MT est extreˆmement sensible a` tous types
de perturbations, notamment me´caniques (vibration, flux d’air etc.) ce qui le rend tre`s
de´licat a` utiliser malgre´ sa bonne sensibilite´. Le moyennage de plusieurs mesures, pour
ces de´tecteurs, a permis de minimiser l’influence du bruit, au prix d’un temps d’acqui-
sitions du signal plus e´leve´.
A` propos de l’environnement expe´rimental, nous avons pu juger de son impact sur
les outils de mesures et de´tecteurs. Par exemple, pour les expe´riences mene´es a` l’Institut
Riken, les mesures faites avec les diodes Schottky WR2.8ZBD et WR1.5ZBD ont e´te´
tre`s perturbe´es alors que celles faites avec les pyrome`tres, dans les meˆmes conditions
e´taient bien e´quilibre´es, avec pourtant des fre´quences de modulations de quelques hertz.
A` l’inverse, sur notre expe´rience, les mesures avec la diode WR1.9ZBD ont re´ve´le´ que
son blindage et son cornet d’entre´e e´taient tre`s efficaces, nous permettant de relever
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d’excellents rapports signal sur bruit, idem pour le bolome`tre Infrared. Meˆme le py-
rome`tre THz9B-MT, pourtant plus sensible aux perturbations, nous a permis la mesure
d’interfe´rogrammes e´quilibre´s.
3.7 Imagerie et spectroscopie te´rahertz
Les deux principaux avantages des de´tecteurs de puissance sont de fournir une infor-
mation e´lectrique proportionnelle a` l’intensite´ du rayonnement incident sans devoir eˆtre
active´s de manie`re he´te´rodyne et, de pouvoir eˆtre assemble´s sous la forme de matrice de
de´tecteurs. Leur utilisation s’apparente alors au power meter optique. Pour enregistrer
la cartographie du faisceau te´rahertz, il suffit de de´placer un de´tecteur large bande sur
les deux axes du plan perpendiculaire au faisceau ou d’utiliser directement une matrice
de de´tecteurs. Dans notre configuration, baˆtie autour de l’interfe´rome`tre de Michelson,
de nombreuses possibilite´s de mesures et caracte´risations sont envisageables. Dans le
cas ou` nous utilisons une matrice de de´tecteurs dont la surface active est supe´rieure au
diame`tre du faisceau te´rahertz, nous enregistrons la cartographie du faisceau te´rahertz
lorsqu’il est focalise´ et collimate´. Si nous de´plac¸ons le miroir mobile de l’interfe´rome`tre
de Michelson, nous enregistrons alors la trace temporelle d’interfe´rence pour chacun des
pixels, et obtenons par la transforme´e de Fourier de celle-ci, la distribution spectrale a`
deux dimensions du faisceau te´rahertz. Enfin, en plac¸ant un objet dans le faisceau, nous
pouvons re´ite´rer la mesure pour retrouver la cartographie spatiale, spectrale ainsi que
l’indice de re´fraction de l’objet.
3.7.1 Matrice de de´tecteur pour l’imagerie te´rahertz
L’acquisition de l’intensite´ du faisceau te´rahertz, issu du banc expe´rimental (Femto-
laser et l’e´metteur Tera-Sed 10), a e´te´ enregistre´e sur le plan focal a` l’aide de la matrice
de micro-bolome`tres du CEA LETI, pre´sente´e section 2.7.3. Les cartographies sont vi-
sualise´es en temps re´el ce qui permet d’observer l’influence des re´glages de l’expe´rience
sur les caracte´ristiques du faisceau te´rahertz. Ainsi, des aberrations ge´ome´triques ont
pu eˆtre observe´es (figure 3.33), lors de l’alignement et du re´glage des optiques (miroirs
paraboliques). Ces aberrations sont d’autant plus importantes que le faisceau est large
bande. Ces dispositifs d’imagerie sont d’un grand secours pour re´gler une expe´rience
te´rahertz, ou` le faisceau n’est pas visible a` l’œil nu. Une fois les chemins optiques re´gle´s,
nous avons mesure´ la dimension du spot te´rahertz, figure 3.33, en sortie de l’expe´rience,
figure ci-dessous.
La dimension du spot est alors e´value´e a` ≈320x340µm, comme nous l’avions vu au cha-
pitre 2. Cette matrice peut alors servir a` tous les stades d’une expe´rience te´rahertz :
au re´glage de l’expe´rience, dans un premier temps, mais aussi comme un de´tecteur de
puissance de large ouverture, capable d’inte´grer l’intensite´ du faisceau incident avec une
re´solution spatiale de 50µm.
3.7.2 Distribution spatiale et spectrale du faisceau te´rahertz
L’acquisition d’un interfe´rogramme permet d’obtenir, par transforme´e de Fourier, les
informations spectrales du faisceau en un point donne´. Si cette mesure est faite simul-
tane´ment sur plusieurs points de l’espace, avec une matrice de de´tecteur par exemple,
nous obtenons la distribution spatiale et spectrale du faisceau te´rahertz, en relation avec
sa cartographie temporelle.
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Figure 3.33 – Acquisition de la cartographie de l’intensite´ te´rahertz au plan focal, en
sortie d’expe´rience. A` gauche, le spot de´forme´ ge´ome´triquement par un mauvais re´glage
des miroirs paraboliques. A` droite, le spot te´rahertz apre`s le re´glage en temps re´el des
miroirs paraboliques. Ici, un pixel correspond a` un carre´ de 50x50µm.
Les re´sultats que nous allons pre´senter ont e´te´ re´alise´s avec le pyrome`tre THz9B-MT
et la diode Schottky WR1.9ZBD, monte´s sur un syste`me de translation trois axes X, Y, Z,
afin de re´aliser la cartographie (X, Y) en puissance du faisceau te´rahertz par l’acquisition
d’interfe´rogrammes. L’axe (Z) sert principalement a` placer le de´tecteur sur le plan focal
en sortie d’interfe´rome`tre. L’utilisation d’une matrice de de´tecteurs comme celle du CEA-
LETI (large feneˆtre) aurait permis un gain de temps conse´quent comparativement a` ces
de´tecteurs ponctuels : une unique mesure, soit un balayage du miroir mobile, aurait
suffit a` couvrir l’ensemble du faisceau avec une re´solution de 50µm (pour la matrice
de micro-bolome`tres pre´ce´demment utilise´e). Cependant, nous n’avons dispose´ de cette
matrice que durant les quelques jours ne´cessaires aux mesures de´ja` pre´sente´es ci-dessus et
au chapitre 2. Nous avons alors utilise´ le pyrome`tre THz9B-MT (Gentec) diaphragmme´
pour re´aliser quelques cartographies re´solues spectralement. Le diaphragme utilise´ re´duit
l’ouverture du de´tecteur a` un diame`tre de 3.4 mm. Dans un premier temps les de´tecteurs
sont place´s sur le maximum d’intensite´ te´rahertz (centre de la cartographie), au point
focal. Nous proce´dons ensuite aux releve´s des interfe´rogrammes, en incre´mentant la
position du de´tecteur sur les axes X et Y (passant par le centre de la cartographie) par
pas de 0,5 mm pour le pyrome`tre et de 1 mm pour la diode Schottky. La repre´sentation
sche´matique de la me´thode de mesure est illustre´e figure 3.34.
Les cartographies temporelles et spectrales (obtenues par transforme´e de Fourier)
re´sultantes de ces mesures sont illustre´es figure 3.35a pour le pyrome`tre THz9B-MT et
figure 3.35b pour la diode Schottky WR1.9ZBD.
Pour chacun des de´tecteurs, les deux cartographies du haut repre´sentent l’e´volution de
l’interfe´rogramme en fonction de la position en X et Y du de´tecteur d’intensite´. Nous
retrouvons alors une ligne blanche au milieu de chacune des cartographies, correspon-
dant au maximum des interfe´rences le long de l’axe X et Y. Pour le pyrome`tre il s’agit
d’une unique ligne tandis que pour la diode Schottky, du fait de sa bande plus e´troite,
l’interfe´rogramme comporte plusieurs oscillations qui s’atte´nuent lorsque l’on s’e´loigne
de la diffe´rence de marche nulle. Cette repre´sentation permet d’observer l’e´volution de la
largeur spectrale du faisceau, selon l’endroit ou` l’on se place sur le faisceau te´rahertz. Ce-
pendant, les dimensions des feneˆtres d’observations utilise´es, 3.5 mm pour le pyrome`tre 7
7. Diame`tre pour lequel le rapport signal a` bruit du pyrome`tre reste correct, en dessous de cette
dimension, le bruit devient geˆnant.
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Figure 3.34 – Sche´ma de principe de la mesure d’interfe´rogrammes dans le plan XY,
au point focal, sur les deux axes passant par le maximum de signal (centre du spot
te´rahertz), re´alise´e avec des de´tecteurs ponctuels (pyroe´lectrique THz9B-MT et diode
Schottky WR1.9ZBD.
et quelques mm pour la diode (la surface d’ouverture du cornet d’entre´e), sont plus
grandes que la dimension du spot te´rahertz (estime´ a` environ 340µm). Ce qui est ob-
serve´ n’est alors pas la cartographie du spot te´rahertz par la feneˆtre d’ouverture (le
de´tecteur) mais plutoˆt la feneˆtre d’ouverture des de´tecteurs par le spot te´rahertz. Pour
mener a` bien cette expe´rience, il faudrait :
– soit, une ouverture de de´tection infe´rieure a` la dimension du spot te´rahertz, ce
qui conduirait a` l’incapacite´ du pyrome`tre a` de´tecter le signal incident et a` une
faible dynamique de mesure pour la diode (SNR<20 si l’ouverture est 2 fois moins
grande que la dimension du spot te´rahertz) ;
– soit, re´aliser ces mesures sur le faisceau te´rahertz non focalise´ (environ 1 cm de
diame`tre).
Sur la premie`re cartographie (en X) re´alise´e avec le pyrome`tre et la diode, nous
voyons que la cartographie n’est pas syme´trique (comme pour l’axe Y) mais le´ge`rement
de´forme´e. Cela peut eˆtre duˆ a` un mauvais alignement optique du de´tecteur ou du fais-
ceau incident. Sur les cartographies spectrales (surtout pour la diode) on peut voir le
gradient de fre´quence : les hautes fre´quences se trouvent au centre du faisceau et tendent
a` laisser la place aux fre´quences moins e´leve´es en pe´riphe´rie du faisceau [Gu¨rtler 1998].
Ce qui est pre´vu par la the´orie de la diffraction (Huygens-Fresnel), que nous avons e´tudie´
au chapitre, 1 page 28. De plus, sur cette repre´sentation, les franges de Fabry-Perot res-
sortent bien, surtout sur les acquisitions re´alise´es avec la diode Schottky (figure3.35b) ou`
le rapport signal sur bruit est plus important qu’avec le pyrome`tre.
3.7.3 Caracte´risation de mate´riaux : spectroscopie te´rahertz
La spectroscopie par transforme´e de Fourier est couramment utilise´e dans le do-
maine de l’infrarouge pour l’extraction, par la mesure dans le domaine spectral, de l’ab-
sorption d’e´chantillons, de spectres d’e´mission (sources), etc. Elle tire partie d’une des
proprie´te´s fondamentales de l’interfe´rome`tre de Michelson : une acquisition temporelle
(un interfe´rogramme) permet de recueillir simultane´ment l’information concernant l’en-
semble des longueurs d’onde reconstruite en sortie de l’interfe´romte`tre, soit une grande
partie du spectre d’e´mission fournie par la source. Contrairement aux sources monochro-
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b. Acquisitions avec la diode Schottky WR1.9ZBD :
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Figure 3.35 – Cartographies temporelles (en haut) et spectrales (en bas) mesure´es par
le pyrome`tre THz9B-MT, a., et par la diode Schottky WR1.9ZBD, b., sur les axes X et
Y (sur le plan focal), centre´es sur le maximum d’intensite´ du spot te´rahertz.
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matiques, ou` chaque mesure correspond a` une longueur d’onde et ou` la reconstitution
d’une information spectrale se fait en plusieurs mesures. Dans ce cas, la re´solution est
proportionnelle au nombre de mesures sur une bande spectrale de´termine´e. La re´solution
d’un interfe´rome`tre de Michelson excite´ par une source large bande, comme nous l’avons
vu chapitre 2 section 2.7.1, de´pend uniquement de la distance de balayage du miroir
mobile, dx. La repre´sentation de l’interfe´rome`tre de Michelson, dans sa configuration de
spectrome`tre, est illustre´e figure 3.36
Entrée
Sortie
Séparatrice
Miroir
Miroir mobile
dx
2dx
Impulsion térahertz
Échantillon
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Figure 3.36 – Repre´sentation sche´matique de l’interfe´rome`tre de Michelson pour deux
configurations permettant la spectroscopie par transforme´e de Fourier d’un mate´riau.
En plac¸ant un mate´riau au sein de l’interfe´rome`tre, l’objectif est de relever son spectre
d’absorption, c’est-a`-dire la quantite´ de puissance absorbe´e par celui-ci : les de´placements
successifs du miroir mobile permettent de se´lectionner des groupes de longueurs d’ondes
interfe´rant dans le syste`me. Les mesures discre`tes effectue´es au cours de ce de´placement
reconstruisent alors l’information spectrale en rassemblant toutes les longueurs d’onde
ayant interfe´re´ entre elles. En plac¸ant un mate´riau absorbant dans le faisceau, l’intensite´
te´rahertz mesure´e se voit modifie´e pour chaque longueur d’onde en fonction du spectre
d’absorption du milieu. A` l’image de ce que nous avons fait pre´ce´demment, en re´alisant
une mesure avec et sans e´chantillon, nous pouvons re´cupe´rer le spectre d’absorption du
mate´riau a` caracte´riser, l’e´chantillon.
En spectroscopie par e´chantillonnage temporel (re´solue en temps), l’e´chantillon est
place´ dans le faisceau te´rahertz entre l’e´metteur et le de´tecteur, sur un point focal ou sur
une partie du faisceau collimate´, selon l’objectif de la caracte´risation (locale ou globale).
Les deux mesures re´alise´es, sans et avec l’e´chantillon, sont des acquisitions temporelles
de l’impulsion te´rahertz ge´ne´re´e par la source. Celle obtenue lorsque l’e´chantillon est
pre´sent est de´cale´e temporellement en fonction de son e´paisseur ou de la profondeur
d’absorption si la spectroscopie est effectue´e en re´flexion en plus d’eˆtre atte´nue´e.
Nous allons maintenant pre´senter les re´sultats de caracte´risation d’une lame de te´flon
(PTFE : Poly tetrafluoroethylene) d’e´paisseur 3 mm avec les de´tecteurs suivants : le
pyrome`tre THz9B-MT, le bolome`tre Infrared et la diode Schottky WR1.9ZBD. Dans
le domaine te´rahertz, le te´flon a un indice plutoˆt constant de 1,38 [Yun-Sik 2006,
Naftaly 2007] et une absorption autour de 1 a` 2 cm−1 sur une plage de 0,1 a` 1 THz.
La lame de te´flon dont nous disposons a de´ja` e´te´ caracte´rise´e au laboratoire a` l’aide
d’une expe´rience de spectroscopie re´solue temporellement (figure 3.37).
Nous conside´rons son indice de re´fraction e´gale a` n=1,432, dans la bande spectrale
d’e´mission de l’e´metteur Tera-Sed 10 (0,1 a` 0,8 THz), son absorption est comprise entre
0 et 1,5 cm−1.
Pour de´terminer les pertes par absorption et l’indice du milieu, deux possibilite´s sont
envisageables (figure 3.36).
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Figure 3.37 – Mesure de l’indice de re´fraction et de l’absorption de la lame de te´flon
d’e´paisseur 3 mm, re´alise´e au laboratoire a` l’aide de la me´thode d’extraction de´veloppe´e
par L. Duvillaret et al. [Duvillaret 1996].
La premie`re me´thode se base sur la mesure des pertes en intensite´ lie´es aux pertes par ab-
sorption dans l’e´chantillon (le mate´riau est place´ en sortie d’interfe´rome`tre). Une mesure
avec et sans e´chantillon permet de de´duire les pertes par absorption induites par le mi-
lieu a` caracte´riser. Dans ce cas, les interfe´rogrammes mesure´s (figure 3.38), sans et avec
l’e´chantillon, seront centre´s quelle que soit l’e´paisseur des mate´riaux utilise´s. En effet,
l’interfe´rogramme se construit par le de´placement du miroir mobile, ainsi, la contribution
maximale de l’interfe´rence est donne´e lorsque la diffe´rence de parcours entre les deux mi-
roirs est nulle. L’e´chantillon n’affecte alors que l’amplitude de l’interfe´rogramme mesure´.
Pour obtenir l’indice de re´fraction du milieu, plusieurs e´paisseurs du meˆme mate´riau sont
ne´cessaires (au moins 2 e´chantillons d’e´paisseurs diffe´rentes), la comparaison des pertes
en intensite´ permet de retrouver la diffe´rence d’e´paisseur entre les e´chantillons et ainsi ob-
tenir l’indice de re´fraction. Cette me´thode permet de ne pas de´se´quilibrer les amplitudes
des deux bras de l’interfe´rogramme (l’e´chantillon est a` l’exte´rieur de l’interfe´rome`tre) et
ainsi de conserver un contraste d’interfe´rences optimales. En revanche, il est ne´cessaire
de disposer de plusieurs mate´riaux identiques mais d’e´paisseurs diffe´rentes. Cela im-
plique que cette me´thode n’est re´alisable sous l’unique condition ou` les e´chantillons a`
caracte´riser sont a` faces paralle`les.
Le re´sultat expe´rimental de la mesure de deux interfe´rogrammes (avec et sans
e´chantillon), pour une lame de te´flon d’e´paisseur 1 cm, est pre´sente´ ci-dessous. Le
de´tecteur utilise´ pour la mesure est le pyrome`tre THz9B-MT.
Des acquisitions temporelles, on rele`ve un de´calage entre les interfe´rogrammes de
re´fe´rence et d’e´chantillon qui ne devrait normalement pas exister puisque l’in-
terfe´rogramme se construit avant la traverse´e de la lame de te´flon. Il s’agit alors certaine-
ment d’un de´faut de la ligne de translation ayant introduit un offset lors du changement
de direction pour le balayage retour. A` partir des spectres trace´s par transforme´e de
Fourier (sur des feneˆtres de 10 ps), on remarque que l’absorption par la lame de te´flon
n’est pas ne´gligeable, surtout vers les plus hautes fre´quences.
Pour l’e´valuer, il faut avant proce´der au rapport entre le spectre d’e´chantillon le spectre
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Figure 3.38 – Releve´s des interfe´rogrammes et de leurs transforme´es de Fourier
(feneˆtre´e) sans et avec une plaque de te´flon d’e´paisseur 3 mm en employant la premie`re
me´thode (e´chantillon en sortie d’interfe´rome`tre), avec le pyrome`tre THz9B-MT.
de re´fe´rence et la transmission de la radiation au travers de la lame de te´flon, soit :
Pertes =
Ech(f)/Ref(f)
4nmat/2(nmat − 1) (3.4)
On en de´duit le coefficient des pertes par absorption (trace´ figure 3.39) :
A =
−ln(Pertes)
2.100.emat
(3.5)
L’indice de re´fraction du te´flon sera extrait via la seconde me´thode de caracte´risation,
nous prenons alors la valeur pre´sente´e sur la figure 3.37, soit l’approximation d’un indice
constant n=1,432. La tendance de ce re´sultat est juste si on le compare a` la figure 3.37,
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Figure 3.39 – Coefficient d’absorption extrait a` l’aide de la premie`re me´thode de ca-
racte´risation et de l’indice du te´flon fixe´ a` n=1,432. Celui-ci est lisse´ par le feneˆtrage des
acquisitions temporelles de 10 ps.
meˆme si fortement lisse´, il reste perturbe´. Le de´tecteur THz9B-MT, n’est peut eˆtre
pas le meilleur choix pour re´aliser ce type de mesure (tre`s sensible aux perturbations
exte´rieures).
La seconde me´thode, ou` l’e´chantillon est place´ dans un des bras de l’interfe´rome`tre, ne
ne´cessite que l’utilisation d’un e´chantillon. Les interfe´rogrammes issus des mesures sans
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et avec e´chantillon (figure 3.40) sont alors retarde´s, proportionnellement a` l’e´paisseur du
mate´riau utilise´. L’impulsion te´rahertz du bras dans lequel est positionne´ l’e´chantillon
subit deux fois la traverse´e de l’e´chantillon, d’ou` le retard par rapport au trajet de la
radiation de l’autre bras. De plus, ces traverse´es introduisent un de´se´quilibre en ampli-
tude entre les deux bras de l’interfe´rome`tre, re´duisant alors le contraste des interfe´rences.
Dans le cas ou` l’on souhaite caracte´riser des e´chantillons a` forte absorption, la dynamique
de mesure risque d’eˆtre fortement re´duite. En revanche, l’inte´reˆt de cette me´thode est
de pouvoir retrouver l’e´paisseur du mate´riau qui est proportionnelle au de´lai entre les
deux interfe´rogrammes mesure´s, lui meˆme proportionnel a` l’indice de re´fraction du mi-
lieu caracte´rise´.
Des mesures obtenues pour la lame de te´flon d’e´paisseur 3 mm sont pre´sente´es figure 3.40,
avec trois de´tecteurs diffe´rents : le pyrome`tre THz9B-MT, le bolome`tre Infrared et la
diode WR1.9ZBD.
Ces releve´s montrent bien l’effet du mate´riau par rapport a` l’interfe´rogramme de
re´fe´rence, d’une part, les interfe´rogrammes sont de´cale´s temporellement et d’autre part,
les signaux mesure´s avec la plaque de te´flon sont fortement atte´nue´s. Cette atte´nuation
rele`ve de deux contributions, la premie`re qui est lie´e aux pertes par absorption dans le
te´flon, et la deuxie`me au coefficient de transmission de la lame qui fait que les deux
bras de l’interfe´rome`tre sont de´se´quilibre´s, impliquant une perte de contraste des in-
terfe´rences. On remarque que le de´calage induit par l’e´paisseur de la lame de te´flon n’est
pas le meˆme sur les diffe´rentes acquisitions. Les mesures n’ayant pas e´te´ re´alise´es le
meˆme jour, le positionnement de la lame de te´flon n’est alors pas le meˆme, impliquant
ces variations.
Le calcul de l’indice et de l’absorption du mate´riau, a` partir des deux signaux, est
re´alisable si l’on connait l’e´paisseur de l’e´chantillon. Inversement, si l’on connait l’indice
du mate´riau, nous pouvons retrouver son e´paisseur. C’est donc la diffe´rence de phase
entre les deux mesures qui nous permet d’extraire ces informations. E´tant donne´ les
diffe´rences entre les de´calages temporels observe´s pre´ce´demment pour chaque de´tecteur,
nous pouvons nous attendre a` ce que les re´sultats obtenus soient le´ge`rement diffe´rents.
La formule de l’indice du mate´riau a` caracte´riser nmat est donne´e ci-dessous :
nmat =
−∆φ.c
360.f.2emat
+ 1, (3.6)
ou` ∆φ est la diffe´rence de phase (en degre´s) entre les deux acquisitions et emat l’e´paisseur
du mate´riau. L’obtention de la phase d’une acquisition se fait en comparant les mesures
temporelles de re´fe´rence et d’e´chantillon. La transmission de la radiation au travers de
la lame de te´flon s’exprime par :
Tteflon =
(
4nmat
2(nmat + 1)
)2
(3.7)
Le calcul des pertes se fait en calculant le rapport entre les deux spectres des in-
terfe´rogrammes mesure´s et de la transmission, selon :
Pertes =
Ech(f)/Ref(f)
Tteflon
, (3.8)
Le coefficient de perte (l’absorption en cm−1) peut alors eˆtre calcule´ :
A =
−ln(Pertes)
2.100.emat
(3.9)
3.7. Imagerie et spectroscopie te´rahertz 168
- 2 0 - 1 0 0 1 0 2 0 3 0 4 01 , 4 x 1 0
- 5
1 , 6 x 1 0 - 5
1 , 8 x 1 0 - 5
2 , 0 x 1 0 - 5
2 , 2 x 1 0 - 5
2 , 4 x 1 0 - 5
2 , 6 x 1 0 - 5
2 , 8 x 1 0 - 5
3 , 0 x 1 0 - 5
3 , 2 x 1 0 - 5
3 , 4 x 1 0 - 5  R é f é r e n c e T é f l o n  3  m m
THz
9B-
MT
 cas
 n°2
 (V)
T e m p s  ( p s )
2 9 , 4 5  p s
0 , 0 0 , 2 0 , 4 0 , 6 0 , 8 1 , 0 1 , 2 1 , 4 1 , 6 1 , 8 2 , 00 , 0 0
2 , 5 0 x 1 0 - 8
5 , 0 0 x 1 0 - 8
7 , 5 0 x 1 0 - 8
1 , 0 0 x 1 0 - 7
1 , 2 5 x 1 0 - 7
1 , 5 0 x 1 0 - 7  R é f é r e n c e T é f l o n  3  m m
THz
9B-
MT
 (u.
a.)
F r é q u e n c e  ( T H z )
- 2 0 - 1 0 0 1 0 2 0 3 0 4 0
1 5
2 0
2 5
3 0
3 5  R é f é r e n c e T é f l o n  3  m m
Infr
are
d ca
s n°
2 (u
.a.)
T e m p s  ( p s )
2 8 , 7 5  p s
0 , 0 0 , 2 0 , 4 0 , 6 0 , 8 1 , 0 1 , 2 1 , 4 1 , 6 1 , 8 2 , 00 , 0
5 , 0 x 1 0 - 2
1 , 0 x 1 0 - 1
1 , 5 x 1 0 - 1
2 , 0 x 1 0 - 1  R é f é r e n c e T é f l o n  3  m m
Infr
are
d (u
.a.)
F r é q u e n c e  ( T H z )
- 3 0 - 2 0 - 1 0 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 00 , 0 0
2 , 5 0 x 1 0 - 3
5 , 0 0 x 1 0 - 3
7 , 5 0 x 1 0 - 3
1 , 0 0 x 1 0 - 2
1 , 2 5 x 1 0 - 2
1 , 5 0 x 1 0 - 2  R é f é r e n c e T é f l o n  3  m m
WR
1.9
ZBD
 cas
 n°2
 (u.
a.)
T e m p s  ( p s )
2 9  p s
0 , 2 0 , 3 0 , 4 0 , 5 0 , 6 0 , 7 0 , 8 0 , 9 1 , 00 , 0
5 , 0 x 1 0 - 5
1 , 0 x 1 0 - 4
1 , 5 x 1 0 - 4
2 , 0 x 1 0 - 4
2 , 5 x 1 0 - 4
3 , 0 x 1 0 - 4
3 , 5 x 1 0 - 4  R é f é r e n c e T é f l o n  3  m m
WR
1.9
ZBD
 (u.
a.)
F r é q u e n c e  ( T H z )
Figure 3.40 – Releve´s des interfe´rogrammes et de leurs transforme´es de Fourier (sur
des feneˆtres temporelles de 20 ps) sans et avec une plaque de te´flon d’e´paisseur 3 mm
en employant la seconde me´thode (e´chantillon dans un bras de l’interfe´rome`tre), avec le
pyrome`tre THz9B-MT, le bolome`tre Infrared et la diode Schottky WR1.9ZBD.
Les re´sultats de la caracte´risation de la lame de te´flon, a` faces paralle`les, sont pre´sente´s
figure 3.41, avec comme de´tecteurs le pyrome`tre THz9B-MT, le bolome`tre Infrared et
la diode WR1.9ZBD. Les indices sont extraits via la me´thode pre´sente´e par Lionel Du-
villaret et al. [Duvillaret 1996] qui est imple´mente´e dans le logiciel labview, de´veloppe´
au laboratoire, qui permet le pilotage de la ligne de translation me´canique.
Compare´s a` l’indice de re´fraction n=1,432 obtenu par l’expe´rience de spectroscopie
re´solue en temps, les indices extraits des mesures ne sont pas tre`s pre´cis, selon le de´tecteur
utilise´. Seul l’indice de re´fraction mesure´ par le bolome`tre Infrared est juste (n=1,431).
Il est mesure´ sur la totalite´ de la bande d’e´mission de l’e´metteur Tera-Sed 10, soit plus
de 1,5 THz. En ce qui concerne les deux autres releve´s, on remarque que celui re´alise´
avec le pyrome`tre THz9B-MT est tre`s perturbe´, la valeur de l’indice de re´fraction est
aussi tre`s e´loigne´e de l’indice re´el (n=1,225 au lieu de n=1,432). Pour la diode Schottky
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Figure 3.41 – En haut, l’indice de re´fraction du te´flon et en bas, son coefficient d’absorp-
tion, mesure´s par spectroscopie, avec les de´tecteurs Infrared, WR1.9ZBD et THz9B-MT.
WR1.9ZBD, son inte´reˆt est limite´ par la largeur de sa re´ponse spectrale, l’indice trouve´
(n=1,40) e´volue avec la fre´quence et n’est pas tre`s pre´cis meˆme s’il est relativement
proche de l’indice que nous sommes cense´s trouver. Pour les coefficients d’absorptions,
les meˆmes remarques peuvent eˆtre faites concernant les de´tecteurs. Les tendances sont
justes, meˆme pour le pyrome`tre THz9B-MT, mais les valeurs ne correspondent pas a`
celles de la mesure re´alise´e par notre re´fe´rence (figure 3.37). Ici, en basse fre´quence l’ab-
sorption est a` 0,2 cm−1 (contre 0 pour la re´fe´rence) vers 300 GHz et termine aux alentours
de 0,8-1 cm−1 a` 1,6 THz (contre environ 1,5 cm−1 pour la re´fe´rence).
La conclusion de ce re´sultat est que l’expe´rience fonctionne tre`s bien et permet, en plus de
la caracte´risation de de´tecteurs de puissance, de caracte´riser des mate´riaux a` la manie`re
de la spectroscopie par transforme´e de Fourier (FTIR). Le parame`tre clef est de choisir
un de´tecteur de puissance large bande avec une puissance e´quivalente de bruit la plus
faible possible, a` l’image du bolome`tre Infrared refroidi a` 4 K.
Nous faisons maintenant la simulation du dispositif de spectroscopie afin d’e´tudier le
comportement en amplitude des interfe´rogrammes ge´ne´re´s dans les deux configurations
pre´sente´es. Pour ces deux me´thodes, le signal de re´fe´rence (sans e´chantillon) est le meˆme
(figure 3.42) ; aussi, nous ne´gligerons les phe´nome`nes de cavite´ Fabry-Perot dans la lame
de te´flon ainsi que les pertes par absorption.
Dans le premier cas, l’interfe´rogramme a` la sortie de l’interfe´rome`tre traverse la lame
de te´flon, son amplitude (en intensite´) doit alors eˆtre multiplie´e par le coefficient de
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transmission au carre´ de la plaque de te´flon, soit t212=0,947 (pour nteflon=1,39). Nous
avons Sech=0,947.SRef . Expe´rimentalement, sur la mesure re´alise´e avec le THz9B-MT
(figure 3.38), nous mesurons Sech=0,624.SRef , en prenant le rapport des amplitudes creˆte
a` creˆte du signal e´chantillon sur le signal de re´fe´rence.
Dans le second cas, l’intensite´ de la contribution d’un des bras de l’interfe´rome`tre,
dans lequel se trouve l’e´chantillon, subit a` deux reprises la traverse´e de la lame de
te´flon. La diffe´rence d’intensite´ entre I1 et I2, les intensite´s de sortie de chacun des bras
de l’interfe´rome`tre, est e´gale au coefficient de transmission de la lame de te´flon e´leve´
a` la puissance 4. Soit, I1=I0 (pas d’e´chantillon) et I2=t
4
12.I0=0,897.I0. Nous pouvons
alors calculer les intensite´s maximale et minimale de l’interfe´rogramme en pre´sence de
l’e´chantillon, soit Imax=I1+I2+
√
I1.I2=2,845 et Imin=I1+I2-
√
I1.I2=0,95. On en de´duit
l’amplitude creˆte a` creˆte de l’interfe´rogramme : Imax-Imin=1,895. Pour l’interfe´rogramme
de re´fe´rence, si I1=I2 (cas du re´glage parfait de l’interfe´rome`tre), alors Imax-Imin=4. Le
rapport entre le signal e´chantillon et le signal de re´fe´rence vaut alors 1,895/4 = 0,474,
soit Sech=0,474.Sref .
Expe´rimentalement, nous avons releve´ les valeurs de ces rapports d’amplitudes creˆtes a`
creˆtes, pour les interfe´rogrammes mesure´s avec les 3 de´tecteurs, soit : 0,55 pour le py-
rome`tre THz9B-MT, 0,656 pour le bolome`tre Infrared et 0,839 pour la diode WR1.9ZBD.
Ces valeurs montrent qu’a` l’origine il existe de´ja` une diffe´rence d’amplitude entre I1 et I2,
ce qui fait baisser le contraste entre la mesure de re´fe´rence et la mesure avec e´chantillon.
Par rapport a` l’interfe´rogramme mesure´ sans e´chantillon, avec la premie`re me´thode nous
Figure 3.42 – Comparaison des amplitudes des interfe´rogrammes simule´s en sortie
d’interfe´rome`tre (sans de´tecteur), avec l’e´metteur Tera-Sed 10, une lame se´paratrice
en silicium d’e´paisseur 1 mm. En haut, la premie`re me´thode de spectroscopie et en
bas, la seconde. En tirets, l’interfe´rogramme de re´fe´rence ; en trait plein (rouge), les
interfe´rogrammes avec e´chantillon. L’absorption n’est pas prise en compte dans cette
mode´lisation.
obtenons une amplitude pic a` pic de 89,4 % et avec la seconde de 80 %. La diffe´rence
d’amplitude entre les deux me´thodes de spectroscopie est de 10,6 % dans cet exemple ou`
l’e´chantillon est tre`s peu absorbant (te´flon). Cette diffe´rence d’amplitude entre les deux
me´thodes de spectroscopie de mesure e´volue avec l’indice du mate´riau a` caracte´riser,
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plus celui-ci est grand, plus la diffe´rence d’amplitude est grande. Pour caracte´riser des
e´chantillons dont l’absorbance est grande, dans le domaine conside´re´, alors la premie`re
me´thode est a` envisager sinon, la deuxie`me me´thode permet l’obtention de re´sultats plus
rapidement et ne ne´cessite qu’un e´chantillon.
Cette me´thode pre´sente les avantages de la spectroscopie par transforme´e de Fou-
rier (FTIR), sa facilite´ de mise en œuvre, mais est plus performante dans ce domaine
fre´quentiel. Cependant elle ne supporte pas la comparaison face a` la spectroscopie re´solue
en temps mettant en œuvre des photocommutateurs dans un syste`me ou` la dynamique
avoisine les 70 dB. De plus, avec cette expe´rience et une matrice de de´tecteurs, il serait
possible de faire de la spectroscopie a` deux dimensions (spatiale) d’un objet positionne´
dans le faisceau te´rahertz (dans un bras de l’interfe´rome`tre). L’image de l’objet est obte-
nue en faisant deux mesures, ou` chacun des pixels de la came´ra contient une information
spectrale. Dans le cas ou` le mate´riau serait absorbant, le moyennage de mesures succes-
sives permettrait de minimiser le bruit et ainsi d’augmenter la dynamique de mesure.
Dans le cas d’un syste`me de spectroscopie he´te´rodyne classique, l’imagerie d’un objet en
deux dimensions prendrait un temps infini et la ne´cessite´ de fibrer l’antenne photocon-
ductrice. Dans le cadre d’expe´rience de type goniome´trique, cette me´thode pre´senterait
les meˆmes avantages, il suffirait simplement de mettre en rotation l’objet dans le fais-
ceau te´rahertz et pour chaque incre´ment de rotation de l’objet, faire l’acquisition d’un
interfe´rogramme, une seule re´fe´rence est ne´cessaire.
3.7.4 Synthe`se
Nous venons de voir que notre banc expe´rimental permet, en plus de sa fonction
initiale (caracte´risation de de´tecteur de puissance), de caracte´riser la distribution spatiale
et spectrale d’un faisceau te´rahertz et de caracte´riser des mate´riaux par l’emploi des
me´thodes de la spectroscopie te´rahertz re´solue en temps. Ainsi, une matrice de de´tecteurs
nous permettrait de faire l’image d’un objet, en transmission, alors qu’une acquisition
d’interfe´rogramme nous donnerait une information sur son indice de re´fraction ou de son
e´paisseur (si l’indice est connu). Plus commune´ment, cela pourrait permettre d’observer
des variations d’indice au sein d’un meˆme e´chantillon sans avoir a` faire plusieurs mesures,
en diffe´rents points de l’e´chantillon.
3.8 Conclusion
Dans ce dernier chapitre, nous avons pre´sente´ les diffe´rents re´sultats de ca-
racte´risation expe´rimentale utilisant le banc interfe´rome`trique large bande.
Dans un premier temps la me´thode de caracte´risation des de´tecteurs de puissance a
e´te´ pre´sente´e et valide´e par la caracte´risation de la diode WR1.9ZBD avec l’expe´rience
mettant en œuvre l’e´metteur Tera-Sed 10. Nous avons alors pu retrouver l’allure de la
re´ponse spectrale de la diode, a` l’aide des deux de´tecteurs re´fe´rents (Infrared et THz9B-
MT), ainsi que des valeurs approche´es de sa sensibilite´, qui ont e´te´ compare´es a` celles
donne´es par le constructeur. Les e´carts de valeurs de sensibilite´s trouve´s tiennent du fait
que les de´tecteurs re´fe´rents employe´s n’ont pas e´te´ e´talonne´s dans la plage de fre´quence a`
laquelle nous travaillons. Sur cette caracte´risation, la re´solution effective est de 50 GHz.
Les autres re´sultats de caracte´risation de de´tecteurs de puissance ont e´te´ obtenus a`
l’aide de l’expe´rience re´alise´e a` l’institut Riken, avec le laser amplifie´ Spitfire. Malgre´
des acquisitions tre`s perturbe´es pour les de´tecteurs e´lectroniques (les diodes Schottky
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WR2.8ZBD et WR1.5ZBD), nous avons pu retrouver des allures de leurs re´ponses spec-
trales, relativement proches de celles donne´es par le constructeur mais ou` les valeurs de
sensibilite´s (donne´es via les de´tecteurs re´fe´rents) sont loin des valeurs attendues. A` ces
mesures s’ajoute l’unique acquisition que nous ayons pu faire avec un transistor te´rahertz,
le HEMT Giuseppe fabrique´ a` l’IEMN. Sa re´ponse spectrale a alors pu eˆtre retrouve´e a`
l’aide des de´tecteurs pyroe´lectriques re´fe´rents (SPIA65THz et DLATGS).
Nous nous sommes ensuite servis du banc expe´rimental pour re´aliser d’autres
expe´riences : de l’imagerie du faisceau te´rahertz a` la spectroscopie d’indice et d’ab-
sorption d’une plaque de te´flon d’e´paisseur 3 mm.
L’utilisation de de´tecteurs de puissances ponctuels place´s sur des platines de transla-
tion ou de matrices de de´tecteurs nous permet d’effectuer la cartographie du faisceau
te´rahertz. Ajoutant a` cela l’interfe´rome`tre de Michelson, nous montrons, avec l’acquisi-
tion d’interfe´rogrammes, qu’il est possible non seulement d’avoir la dimension du faisceau
(ou du spot te´rahertz) mais e´galement sa re´partition spectrale dans l’espace. Cette visua-
lisation particulie`re du faisceau peut eˆtre utilise´e pour re´gler des expe´riences te´rahertz,
observer les composantes spectrales contenues dans le faisceau en diffe´rents points de
l’espace, etc.
Nos essais de spectroscopie te´rahertz ont donne´ des re´sultats e´pars selon les ca-
racte´ristiques des de´tecteurs employe´s. Le re´sultat obtenu avec le bolome`tre a montre´
une excellente corre´lation avec celui obtenu par une expe´rience de spectroscopie re´solue
temporellement. La me´thode utilise´e permet des re´solutions spectrales plus fines que la
me´thode de spectroscopie par transforme´e de Fourier mais ne subit pas la comparaison
face a` la spectroscopie re´solue en temps utilisant des de´tecteurs de champs e´lectriques.
Ne´anmoins, les re´sultats de la caracte´risation de la plaque de te´flon obtenus avec le
bolome`tre Infrared et la diode Schottky WR1.9ZBD, sont encourageants et proches de
l’indice trouve´ dans la litte´rature.
Nous avons montre´ dans ce chapitre des re´sultats inte´ressants et originaux (acquisi-
tion d’un signal avec un transistor avec une expe´rience large bande et l’obtention de la
distribution spatiale et spectrale du faisceau te´rahertz), obtenus par l’association d’un
interfe´rome´trie de Michelson et de de´tecteurs de puissance.
Conclusion
Ce travail de the`se a eu pour objectif la caracte´risation de de´tecteurs de puissance
sur une bande spectrale s’e´talant de 0,1 jusqu’a` environ 1 THz.
Nous avons ainsi conc¸u une expe´rience large bande, inspire´e des bancs expe´rimentaux
de spectroscopie te´rahertz re´solue en temps. La ge´ne´ration d’ondes te´rahertz est assure´e
par des me´thodes impulsionnelles, comme le redressement optique dans des cristaux non
line´aires ou la photo-commutation, toutes deux obtenues par des lasers impulsionnels
femtosecondes. Ces me´thodes, ainsi que des techniques de de´tection cohe´rente et in-
cohe´rente, ont e´te´ pre´sente´es au premier chapitre. Les de´tecteurs a` caracte´riser inte`grent
la puissance te´rahertz incidente, c’est pourquoi nous avons eu recours au fac¸onnement
des impulsions te´rahertz e´mises, afin de cre´er des variations d’intensite´ en sortie de
banc expe´rimental. Pour ce faire, la re´alisation d’un interfe´rome`tre de Michelson per-
met l’e´tablissement d’interfe´rogrammes : deux impulsions te´rahertz sont synchronise´es
pour cre´er un maximum d’intensite´ lorsqu’il y a de´saccord de phase, la valeur moyenne
du signal est constante. Ce proce´de´ permet alors, en introduisant un retard entre deux
impulsions te´rahertz, de ge´ne´rer un interfe´rogramme et de l’enregistrer au cours du ba-
layage temporel, a` l’aide d’un de´tecteur de puissance. La trace temporelle obtenue est la
convolution de la re´ponse du de´tecteur avec l’impulsion issue du banc expe´rimental. L’iso-
lement de la re´ponse du de´tecteur se fait en re´alisant deux mesures d’interfe´rogrammes,
l’une avec le de´tecteur a` caracte´riser et l’autre en utilisant un de´tecteur dont la re´ponse
en fonction de la fre´quence est connue et recouvre la bande spectrale d’e´mission du
banc te´rahertz. En faisant le rapport entre les deux mesures, nous e´liminons les infor-
mations concernant la fonction de transfert du banc expe´riemental et de la ge´ne´ration
te´rahertz. L’information obtenue correspond alors uniquement a` la re´ponse du de´tecteur
a` caracte´riser divise´e par la re´ponse du de´tecteur connu. La multiplication de ce re´sultat
par la re´ponse du de´tecteur connu nous permet par conse´quent d’obtenir la re´ponse
du de´tecteur a` caracte´riser. La sensibilite´ et la bande passante d’un de´tecteur peuvent
ainsi eˆtre obtenues a` l’aide de deux mesures re´solues en temps, dont la dure´e d’acqui-
sition de´pend a` la fois des technologies des de´tecteurs de puissance employe´s (temps
de monte´e). De plus, la re´solution spectrale souhaite´e est proportionnelle a` la dure´e
d’acquisition d’un interfe´rogramme.
Lors du second chapitre, nous avons de´montre´ le principe de cette me´thode et
mode´lise´ le banc expe´rimental a` l’aide de nos mesures. Les caracte´ristiques du banc
ont ensuite e´te´ de´termine´es et pre´sente´es au travers du mode`le et de nos mesures. Par
ailleurs, plusieurs expe´riences ont e´te´ re´alise´es avec diffe´rents e´metteurs te´rahertz et
configurations de l’interfe´rome`tre. Cela nous a alors permis d’obtenir des re´solutions de
l’ordre de 12,5 GHz au maximum, sur une bande spectrale allant de 0,1 a` 1,5 THz, avec
des puissances te´rahertz moyennes de l’ordre de 5 a` 10µW.
La validation de cette expe´rience via la caracte´risation de diodes Schottky et d’un
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transistor a e´te´ de´montre´e dans le troisie`me chapitre. Nous avons caracte´rise´ avec succe`s
la re´ponse spectrale d’une diode Schottky commerciale WR1.9ZBD de chez Virginia
Diodes. La pre´cision du banc expe´rimental en terme de sensibilite´ de´pend exclusive-
ment des de´tecteurs re´fe´rents utilise´s. Ainsi, un de´tecteur mal calibre´, ou dont les ca-
racte´ristiques sont mal connues, nuit a` la qualite´ des re´sultats.
Les faibles puissances de ge´ne´ration te´rahertz ainsi que les perturbations
expe´rimentales (sources de bruit), et les faibles sensibilite´s de certains de´tecteurs,
ont e´te´ les principaux obstacles de ce travail.
En effet, certains re´sultats divergent en sensibilite´ lorsque l’on tient compte des
caracte´ristiques donne´es par les constructeurs de de´tecteurs de puissances. Il est alors
difficile de de´terminer avec pre´cision lequel des de´tecteurs utilise´s est fiable ou non.
De plus, les faibles sensibilite´s de certains de´tecteurs, ou leur faible re´sistance aux
perturbations exte´rieures, rendent l’obtention d’un signal extreˆmement complexe. Cela
a e´te´ le cas pour l’ensemble des transistors te´rahertz utilise´s. Seul un signal avec le
transistor HEMT Giuseppe fabrique´ a` l’IEMN nous a permis d’obtenir une information
sur sa re´ponse spectrale. Il s’agit d’ailleurs, a` notre connaissance, du seul re´sultat
expe´rimental de ce genre.
Lors du dernier chapitre, nous avons montre´ que notre banc de caracte´risation
te´rahertz offre de tre`s inte´ressantes possibilite´s.
Il permet notamment la caracte´risation de faisceaux te´rahertz ainsi que l’obtention de
sa distribution spatiale et spectrale a` l’aide d’une mesure re´solue temporellement. Avec
un de´tecteur de puissance large bande, de pre´fe´rence e´talonne´ et ide´alement pre´sente´
sous forme d’une matrice de plusieurs de´tecteurs, l’acquisition de la cartographie d’un
faisceau te´rahertz est imme´diate (distribution spatiale). Sa distribution spectrale, quant
a` elle, est mesure´e en effectuant la transforme´e de Fourier d’une acquisition d’un in-
terfe´rogramme. Cette me´thode permet, par l’imagerie et la caracte´risation de faisceau
te´rahertz, d’affiner les re´glages d’un banc expe´rimental tout en connaissant parfaitement
les caracte´ristiques du faisceau te´rahertz : sa puissance moyenne, son e´talonnement, ses
dimensions, sa largeur spectrale, sa divergence, etc.
La caracte´risation de mate´riaux a e´galement e´tait envisage´e en s’inspirant des
me´thodes de spectroscopies te´rahertz couramment utilise´es par la communaute´ te´rahertz.
Nous avons ainsi pu caracte´riser une plaque de Te´flon d’e´paisseur 1 cm sur une large
bande passante et avec une pre´cision satisfaisante, qui de´pend principalement du
de´tecteur de puissance utilise´. Cette me´thode, plus efficace que la spectroscopie par trans-
forme´e de Fourier, est cependant moins efficace que la spectroscopie te´rahertz re´solue en
temps.
Ce travail de caracte´risation de de´tecteurs pourrait mener a` la calibration efficace
d’un ou de plusieurs de´tecteurs de puissance re´fe´rents, sur la bande spectrale conside´re´e.
De plus, la mise en place d’un interfe´rome`tre de type lamellar interferometer, sans
lame se´paratrice, permettrait d’augmenter la re´solution spectrale, c’est-a`-dire passer de
12,5 GHz a` 6,7 GHz, a` la condition que la ge´ne´ration de te´rahertz ne soit pas assure´e par
l’e´metteur Tera-Sed 10 mais par une antenne posse´dant une lentille de substrat. Cela
e´viterait alors l’apparition de franges de Fabry-Perot, ce qui peut e´galement eˆtre obtenu
par redressement optique de l’onde dans un cristal non line´aire, justifiant ainsi le choix
d’un laser amplifie´.
Annexe A
Sources continues pour la
caracte´risation de de´tecteurs de puissance
A.1 Syste`me Emcore : caracte´risation de la diode
WR1.9ZBD
Pour comparer les re´sultats issus de notre me´thode de caracte´risation impulsionnelle,
nous avons effectue´ la mesure de la re´ponse spectrale de la diode WR1.9ZBD avec un banc
de spectroscopie par transforme´e de Fourier, en re´gime continu : le syste`me Emcore 1
(illustre´ figure A.1). Alors que les bancs de spectroscopie par transforme´e de Fourier
Figure A.1 – Sche´ma du banc de spectroscopie Emcore tire´ de l’article de Joseph R.
Demers et Ronald T. Logan Jr. [Demers 2007].
1. Portable Frequency Domain Terahertz Spectrometers : PB7220-2000-T Single-Channel Transmis-
sion System, www.emcore.com
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(infrarouge) sont e´quipe´s de de´tecteurs de puissance en sortie, celui-ci est compose´ de
deux antennes photoconductrices fibre´es (a` droite), pour la de´tection et la ge´ne´ration
d’onde te´rahertz. La source te´rahertz est re´alise´e par le battement de deux sources conti-
nues, de´livre´es par des photodiodes accordables en longueurs d’ondes, dans une antenne
photoconductrice couvrant bande spectrale allant de 100 GHz a` 1,8 THz. La puissance
te´rahertz e´mise est concentre´e sur une fine bande spectrale et de´croit avec l’augmen-
tation de la fre´quence. Ainsi, la puissance varie de 10 a` 20µW a` 100 GHz, et descend
jusqu’a` 2µW a` 1 THz, figure A.2 [Demers 2007]. La re´solution spectrale du dispositif
Figure A.2 – Puissance de la source te´rahertz du syste`me Emcore en fonction de
la fre´quence/ Mesure´e avec une cellule de Golay calibre´e (en bas) et e calcule´ (en
haut) [Demers 2007].
est de l’ordre de 0,25 GHz. Cependant, compte tenu de la nature du signal e´mis (quasi
monochromatique) des ondes stationnaires sont ge´ne´re´es entre l’e´metteur et le de´tecteur,
et e´voluent en fonction de la distance e´metteur-re´cepteur.
Dans le cadre de notre expe´rience, nous n’utilisons que la source continue dont le
faisceau est focalise´ sur la diode WR1.9ZBD avec une lentille en te´flon (PTFE) de fo-
cale 10 cm. La diode est relie´e a` une de´tection synchrone connecte´e a` un oscilloscope,
nous permettant de re´aliser l’acquisition du signal, dans le domaine temporel. La source
te´rahertz est parame´tre´e pour effectuer un balayage en fre´quence autour de la re´ponse
spectrale de la diode (de 270 GHz a` 700 GHz). Les distances entre la source, la lentille de
te´flon et la diode sont choisies de sorte a` ce que le spectre mesure´ ne soit pas affecte´ par
les re´sonances des ondes stationnaires. Lors du balayage en fre´quence de la source, nous
enregistrons la tension de sortie de la diode sur la feneˆtre de l’oscilloscope, re´solue tem-
porellement. Trois mesures sont re´alise´es afin de confirmer la re´pe´tabilite´ et la stabilite´
du processus de mesure. Enfin, nous reconstituons l’axe des fre´quences de ces acquisi-
tions par de nouvelles mesures localise´es a` diffe´rents endroits du spectre. Le re´sultat de
cette manipulation est illustre´ figure A.3 et est compare´ a` la re´ponse en fre´quence de la
diode, donne´e par le constructeur.
Concernant l’allure de la re´ponse spectrale mesure´e, celle-ci paraˆıt correcte de 300 GHz
a` 475 GHz lorsqu’on la compare aux donne´es constructeur. Vers 500 GHz, la re´ponse de
la diode mesure´e diminue, ce qui peut correspondre a` la de´croissance de la puissance
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Figure A.3 – En haut, les acquisitions brutes enregistre´es par l’oscilloscope. En bas, la
moyenne de ces trois mesures, avec l’axe des fre´quences, en trait plein (noir) compare´e a`
la sensibilite´ de la diode donne´e par la documentation constructeur, en triangle (rouge)
et le re´sultat de la caracte´risation de la diode avec le pyrome`tre THz9B-MT en rond
(bleu).
te´rahertz ge´ne´re´e en fonction de la fre´quence (figure A.2). Pour obtenir l’allure spectrale
de la diode inde´pendamment de la bande spectrale d’e´mission te´rahertz, il faudrait pou-
voir la diviser par cette dernie`re. Ne disposant pas des points de la courbe de puissance
ge´ne´re´e en fonction de la fre´quence, nous proce´dons au redressement de la re´ponse spec-
trale de la diode en simulant la de´croissance de la puissance te´rahertz par une courbe
logarithme. Le re´sultat de ce redressement est illustre´ figure A.4.
L’allure spectrale obtenue est bonne mais ne donne pas satisfaction entre 500 et 600 GHz.
Pour cela, notre me´thode de caracte´risation impulsionnelle donne des re´sultats plus
proches des re´sultats donne´s par le constructeur.
Pour estimer la sensibilite´ de la diode dans le cas de cette expe´rience, nous relevons la
tension pour laquelle le spectre pre´sente un maximum, pour la diviser avec la puissance
correspondante, figure A.2. Le maximal de signal est atteint aux alentours de 450 GHz,
ou` nous relevons une tension de 8µV. Pour cette fre´quence, et dans le cas de la me-
sure effectue´e avec la cellule de Golay, la puissance e´mise par la source est de 1,1µW.
La sensibilite´ maximale de la diode, de´duite de cette valeur de puissance est alors de
8e−6 V/1,1e−6 W=7,272 V/W a` 450 GHz. Cette valeur ne correspond pas aux donne´es
constructeurs et aux mesures que nous avons faites. La puissance indique´e dans la docu-
mentation constructeur est alors surestime´e. En prenant la sensibilite´ a` mi-hauteur de la
diode WR1.9ZBD (700 V/W), on retrouve une puissance te´rahertz moyenne de 11,4 nW
entre 300 et 600 GHz.
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Figure A.4 – Mesure du spectre de la diode WR1.9ZBD avec le syste`me Emcore (en
tirets), la meˆme mesure, corrige´e par l’allure de la de´croissance de la puissance te´rahertz
ge´ne´re´e (simulation) en fonction de la fre´quence (trait plein) et enfin, la re´ponse de la
diode donne´e par le fabricant (points rouge).
Pour conclure, que ce soit par l’utilisation d’une source continue (ici le syste`me Em-
core) ou de notre me´thode impulsionnelle, nous sommes confronte´s a` des re´sonances dans
le domaine spectral. Dans le premier cas, il s’agit d’un phe´nome`ne d’ondes stationnaires
qui peut difficilement eˆtre corrige´ en raison de sa nature physique. Il faut alors jouer
sur le chemin optique entre l’e´mission et la de´tection pour controˆler au mieux les zones
libres de toutes re´sonances. Cependant, si nous souhaitons proce´der a` une expe´rience de
type spectroscopie (ou d’imagerie), les mate´riaux situe´s entre l’e´metteur et le de´tecteur
vont influer sur le chemin optique qui sera diffe´rent du chemin optique sans mate´riau : le
controˆle des re´sonances devient alors difficile a` ge´rer. Dans notre cas (source impulsion-
nelle), les re´sonances sont dues au choix de la lame se´paratrice, de l’interfe´rome`tre ou
de la ge´ne´ration te´rahertz. Nous avons vu qu’il e´tait possible de les supprimer a` l’aide
de certaines combinaisons e´metteur/se´paratrice ou de configuration d’interfe´rome`tre a`
deux ondes diffe´rentes (Martin Puplett Interferometer ou Lamellar Interferometer).
En ce qui concerne les temps d’acquisition et le traitement de l’information, le syste`me
Emcore a l’avantage qu’une seule mesure soit ne´cessaire pour obtenir la re´ponse spectrale
du de´tecteur quand la bande spectrale d’e´mission est connue. Il est e´galement moins
encombrant que l’expe´rience impulsionnelle. Cependant, les ondes stationnaires dues a`
la ge´ne´ration te´rahertz continue constituent un frein en terme de polyvalence du banc
de`s lors que les chemins optiques entre e´metteur et de´tecteur sont modifie´s par l’ajout
d’un mate´riau.
A.2 Caracte´risation de transistors Giuseppe
Avec une source VDI accordable en fre´quence (IES)
Le transistor caracte´rise´ a e´te´ place´ le substrat face au faisceau te´rahertz (sans lentille
de silicium), ge´ne´re´ par une source multiplie´e en fre´quence commerciale (Virginia Diodes)
accordable de 220 a` 320 GHz. Le faisceau en sortie de la source a e´te´ collimate´ et focalise´
par un doublet de lentilles en te´flon de focale 10 cm, se´pare´es l’une de l’autre d’une
distance de 10 cm. Pour la mesure, un amplificateur de gain 40 dB, a e´te´ utilise´ (Femto
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HVA-200M-40-F), connecte´ a` un analyseur de spectre e´lectrique (RBW=10 Hz, raie
550Hz). Le re´sultat de la mesure est repre´sente´ figure A.5.
Figure A.5 – Re´sultat de la re´ponse du transistor Giuseppe 6 (Lille) obtenue a` l’aide
d’une source multiplie´e en fre´quence VDI, accordable de 220 a` 320 GHz.
La sensibilite´ du transistor, sans lentille plaque´e en face arrie`re, atteint son maximum
de 0,45 V/W a` ≈260 GHz. Ce re´sultat a e´te´ obtenu lors d’un de´placement a` Montpellier
avec les partenaires du projet WITH.
Avec un analyseur de re´seau vectoriel x 18 (IEMN)
Le re´sultat a e´te´ obtenu par Guillaume Ducourneau du groupe Photonique Terahertz
de l’IEMN. La source te´rahertz utilise´e ici est un analyseur de re´seau vectoriel (VNA
ZVA 24) suivi d’un multiplieur (X18) et d’un cornet. Sa fre´quence d’e´mission est com-
prise entre 220 et 325 GHz. Pour mettre en forme le faisceau, deux lentilles en te´flon de
focale 2,5 cm sont utilise´es. Une lentille he´misphe´rique est plaque´e sur la face arrie`re du
transistor (sur son substrat) et permet un meilleur couplage de la radiation te´rahertz
incidente. La mesure est re´alise´e a` l’aide d’une de´tection synchrone et est illustre´e fi-
gure A.6.
La sensibilite´ maximale obtenue ici est de 10 V/W (avec l’utilisation d’une lentille si-
licium) et sa valeur moyenne est d’environ 5 V/W autour de 300 GHz, fre´quence pour
laquelle l’antenne slot ring est optimise´e. L’allure de la re´ponse du transistor obtenue
semble suivre la forme d’une cloche.
A.3 Caracte´risation du transistor HP, par TeraLAB
Le transistor HP a e´te´ caracte´rise´ de la meˆme manie`re que le transistor Giuseppe,
par l’e´quipe TeraLab. Un arrangement optique constitue´ de deux lentilles en te´flon a
e´galement e´te´ utilise´. Sa sensibilite´ estime´e par la mesure est d’environ 1 V/W pour une
re´ponse spectrale de 40 GHz centre´e a` 260 GHz, ou, 0,3 V/W autour de 670 GHz.
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Figure A.6 – Re´sultat de la re´ponse des transistors Giuseppe 1, 3 et 6 (Lille) obte-
nue a` l’aide d’une source continue accordable en fre´quence (VNA) balayant la plage de
fre´quence 220-325 GHz.
Figure A.7 – Re´sultat de la re´ponse du transistor HP obtenue a` l’aide d’une source
e´lectronique continue accordable en fre´quence et mesure´e avec un analyseur de spectre.
A.4 Caracte´risation de transistors Fujitsu, par L2C
La puissance te´rahertz ge´ne´re´e par le carcinotron, a` une fre´quence de 332 GHz est
d’environ 0,7 W. Le re´sultat de la photore´ponse obtenu par les transistors Fujitsu est
donne´ ci-dessous :
La re´ponse optimale est obtenue pour Vgs≈ -0,7 V, tension pour laquelle le transistor
de´livre une tension Vds maximale d’environ 11µV. Sa sensibilite´, a` 332 GHz peut alors
eˆtre estime´e a` environ 15,7µV/W.
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Figure A.8 – Re´sultat de la re´ponse (tension Vds) des transistors Fujitsu par l’utilisation
d’un carcinotron de´livrant une puissance d’environ 0,7 W a` 332 GHz.
A.5 Caracte´risation des transistors doubles grilles, par
Otsuji-Lab
Des transistors doubles grilles fabrique´s par le laboratoire Otsuji Lab de l’universite´
de Tohoku (Sendai) ont fait l’e´tat de nombreuses publications ou` des sensibilite´s records
ont e´te´ de´montre´es [Kurita 2013], de l’ordre de 22,7 kV/W. Ces re´sultats sont obtenus
sur des expe´riences utilisant des sources te´rahertz continues accordables en fre´quence
et un arrangement optique simple constitue´ de deux lentilles en polymers (te´flon). Les
sensibilite´s mesure´es sont normalise´es par le rapport entre la surface du spot te´rahertz
(st) et la surface sensible des transistors (sd). Avec sd=20µm*20µm, ce rapport peut
eˆtre tre`s important, compte tenu des fre´quences incidentes (200 GHz). Par exemple,
avec l’utilisation d’une lentille de 2,5 cm de diame`tre et de longueur focale (comme pour
l’expe´rience re´alise´e a` l’IEMN), le diame`tre du spot te´rahertz au plan focal est donne´
par :
dspot = λ
flentille
dlentille
=
λ2, 5
2, 5
= λ =
c
f
=
3e8
200e9
= 1, 5mm, (A.1)
Soit une surface st=pi*(0,75 mm)
2 et donc un rapport de surface e´gale a` 4415. La sensibi-
lite´ efficace du transistor (non normalise´e par la dimension du faisceau incident) est alors
de 5,14 V/W, soit a` peu pre`s e´quivalente a` celle d’un transistor Giuseppe muni d’une len-
tille en silicium plaque´e sur sa face arrie`re (10 V/W) dans des conditions expe´rimentales
e´quivalentes.
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A.6 Caracte´risation d’une source continue a` 600 GHz
La caracte´risation d’une source continue repose sur le meˆme proce´de´ que nous avons
de´taille´ tout au long de ce manuscrit, a` savoir une mesure d’interfe´rogramme traduite
dans le domaine de Fourier. Une source te´rahertz continue de´livre un signal de type
sinuso¨ıdal oscillant a` la fre´quence fo. La repre´sentation fre´quentielle de l’autocorre´lation
de deux sinus (dans le domaine temporel) correspond a` une raie plus ou moins large
centre´e en fo. En re´alite´, la finesse de cette raie de´pend de la qualite´ de la source, ou
autrement dit, de la bande spectrale d’e´mission de la source. La dure´e d’enregistrement
de l’interfe´rogramme doit eˆtre choisie afin d’obtenir une re´solution spectrale suffisante
pour la visualisation de la transforme´e de Fourier du signal mesure´.
Nous avons re´alise´ la mesure d’un interfe´rogramme a` la sortie d’un interfe´rome`tre
de Michelson e´claire´ par une source continue (figure A.9) : une diode Virginia Diodes
accordable en fre´quence, de ≈600-665 GHz (VDI-MC-S0007), utilise´e a` une fre´quence de
fo=625 GHz, figure A.9.
DiodeBVDI
625BGHz
Séparatrice
Miroir
MiroirBmobile
dx
WR1.5ZBD
Détection
synchrone
fm=30BkHz
f=5cm
f=5cm
Figure A.9 – Sche´ma du banc expe´rimental utilise´ pour la caracte´risation de la source
Virginia Diodes continue accordable en fre´quence.
La puissance moyenne ge´ne´re´e est d’environ 20µW pour un signal module´ a` 30 kHz.
La mesure est enregistre´e sur 140 ps, a` l’aide de la diode WR1.5ZBD, caracte´rise´e au
chapitre 2.
Le re´sultat de la mesure est illustre´e figure A.10.
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Figure A.10 – Caracte´risation de la source continue accordable en fre´quence par la
diode WR1.5ZBD. A` gauche, l’interfe´rogramme re´sultant de la mesure temporelle et a`
droite, sa transforme´e de Fourier.
Nous observons le pic central en ≈630 GHz, ce qui correspond approximativement a`
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la fre´quence d’oscillation de la source (625 GHz). Le syste`me peut alors servir a` la ca-
racte´risation de sources Te´rahertz, si le de´tecteur utilise´ a` une re´ponse calibre´e sur la
bande de fre´quence de la source.
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Re´sume´
Les ondes te´rahertz sont a` l’origine de nombreuses applications, notamment dans les
domaines de la se´curite´ (portiques d’ae´roports), de la me´decine (e´tude des interactions
ondes-mole´cules), et des te´le´communications sans fils a` tre`s haut de´bit. Pour toutes
ces applications, les de´tecteurs de puissance sont d’un grand inte´reˆt puisqu’ils inte`grent
l’intensite´ de la radiation incidente.
L’objectif de ce travail de the`se est de re´aliser la caracte´risation de la re´ponse spec-
trale de de´tecteurs de puissance te´rahertz, principalement de´die´s a` l’inte´gration des dis-
positifs de te´le´communications sans fils.
Pour cela, nous avons e´labore´ une expe´rience impulsionnelle large bande construite
autour d’un laser femtoseconde (amplifie´ ou non), d’un e´metteur te´rahertz (photocom-
mutateur ou cristal non-line´aire) ainsi que d’un interfe´rome`tre a` deux ondes (Michelson).
Dans un premier temps, nous de´crivons le fonctionnement de l’expe´rience et de´terminons
ses limites au travers d’une e´tude parame´trique. Plusieurs configurations, choisies en
fonction des lasers utilise´s, sont se´lectionne´es afin d’obtenir les meilleures performances
possibles.
La me´thode de caracte´risation des de´tecteurs de puissance est ensuite de´montre´e et
valide´e expe´rimentalement.
Enfin, nous profitons de la polyvalence du banc pour montrer, d’une part, la
possibilite´ de re´aliser la caracte´risation spatiale et spectrale d’un faisceau te´rahertz
en une unique mesure re´solue temporellement ; et d’autre part, la caracte´risation de
l’indice de re´fraction et de l’absorption d’un milieu faiblement absorbant, ouvran la voie
a` l’imagerie multispectrale.
Abstract
Terahertz research led to a lot of applications, especially in security (airports), medicine
(wave-molecules interaction), and high speed telecommunications. Power detector are
really useful for these applications, as they integrate the incoming wave intensity.
The aim of this thesis is to characterise the spectral response of terahertz power
detector dedicated to wireless telecommunications systems.
To this end, we developed a broadband experiment, based on a femtosecond laser
(amplified or not), a terahertz emitter (photoconductive antenna or non-linear crystal),
and a Michelson interferometer.
Firstly, the experiment is described and its limits are determined through to a pa-
rametric study. Several configurations were chosen accordingly to the laser, and were
selected to ensure the best efficiency.
Furthermore, the characterisation of the power detectors has been demonstrated and
validated.
Finally, thanks to the versatility of the set-up we shown, on one hand, that it can be
used to characterise the spatial distribution of terahertz beams, in a single time-resolved
measure. On the other hand, this set-up also allows the refractive index, and absorption
characterisation of a weakly absorbing media.
